
ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

1 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ONCOHEMATOLOGÍ

A
BANCO DE SANGRE BIOMEDICO CONGELADOR DE PLASMA 112218980003 THERMO SCIENTIFIC 910 829098-37 12 10 X X CORRECTIVO HNHU INFORME N° 10- JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU                 75,000.00                 18,000.00 1                 18,000.00 

1. Desmontaje del equipo.

2. Limpieza y verificación de evaporador.

3. Adecuación de sistema de resistencia de agua de condensado.

4. Inspección, limpieza y ajuste del sistema eléctrico y cableado.

5. Inspección, limpieza y ajuste de contactos y sensores que operan con el controlador.

6. Recarga de gas, para el adecuado funcionamiento del equipo, -83 °C.

7. Limpieza integral interna y externa del equipo.

8. Limpieza de acumulaciones de residuos contaminantes en la parte posterior de la

refrigeradora.

9. Revisión, ajuste y limpieza de tarjeta electrónica de control.

10. Cambio de la batería de respaldo de NiCd.

11. Revisión y prueba del termostato de seguridad.

12. Revisión, limpieza y prueba de los motores de compresión.

13. Revisión y prueba de sistema de arranque del compresor.

14. Revisión, limpieza y prueba del motor de ventilador.

15. Revisión y limpieza del condensador.

16. Pruebas funcionales completas que confirmaran la total operatividad del equipo.

2023

2 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ONCOHEMATOLOGÍ

A
BANCO DE SANGRE BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS
112261880003 HELMER ILR111 2002978 9 10 X X X CORRECTIVO HNHU INFORME N° 10- JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU               100,000.00                 22,000.00 1                 22,000.00 

1. Desmontaje del equipo.

2. Limpieza y verificación de evaporador.

3. Suministro e instalación de un sistema de panel de control con funciones de: Set; alarma de fuera de rango de

temperatura, configuración de rango de alarma.

4. Adecuación de sistema de resistencia de agua de condensado.

5. Inspección, limpieza y ajuste del sistema eléctrico y cableado.

6. Inspección, limpieza y ajuste de contactos y sensores que operan con el controlador.

7. Medición y/o recarga de gas, para el adecuado funcionamiento del equipo.

8. Limpieza integral interna y externa del equipo.

9. Limpieza de acumulaciones de residuos contaminantes en la parte posterior de la

refrigeradora.

10. Revisión, ajuste y limpieza de tarjeta electrónica de control.

11. Cambio de la batería de respaldo de NiCd.

12. Revisión y prueba del termostato de seguridad.

13. Revisión, limpieza y prueba de los motores de compresión.

14. Revisión y prueba de sistema de arranque del compresor.

15. Revisión, limpieza y prueba del motor de ventilador.

16. Revisión y limpieza del condensador.

17. Pruebas funcionales completas que confirmaran la total operatividad del equipo.

2023

3 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120230 THOMAS 1243 1210000 11 5 X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°001 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
                 10,000.00                  4,000.00 1                  4,000.00 

Å Desmontaje integral del equipo. 

Å Reparaci·n de la tarjeta electr·nica de control. 

Å Reparaci·n integral del motor el®ctrico: 

- Barnizado de la bobina. 

- Limpieza de bielas. 

- Cambio de flejes. 

- Centrado del rotor. 

- Centrado de las bielas 

- Prueba de aislamiento eléctrico. 

Å Suministro e instalaci·n de kit mantenimiento y mangueras siliconadas internas del circuito de aspiraci·n. 

Å Limpieza de conectores de mangueras. 

Å Pintado al horno del case del equipo.

Å Cambio de selector de encendido y regulador de vacio.

Å Cambio del vacu·metro indicador del vac²o del sistema. -Cambio ruedas giratorias 

Å Reparaci·n de pedal de activacion.

Å Pruebas de control de ajuste de vac²o. 

Å Prueba de presi·n de vac²o con vacu·metro patr·n

2023

4 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120262 THOMAS 1243 30700000771 10 5 X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°001 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
                 10,000.00                  4,000.00 1                  4,000.00 

Å Desmontaje integral del equipo. 

Å Reparaci·n de la tarjeta electr·nica de control. 

Å Reparaci·n integral del motor el®ctrico: 

- Barnizado de la bobina. 

- Limpieza de bielas. 

- Cambio de flejes. 

- Centrado del rotor. 

- Centrado de las bielas 

- Prueba de aislamiento eléctrico. 

Å Suministro e instalaci·n de kit mantenimiento y mangueras siliconadas internas del circuito de aspiraci·n. 

Å Limpieza de conectores de mangueras. 

Å Pintado al horno del case del equipo.

Å Cambio de selector de encendido y regulador de vacio.

Å Cambio del vacu·metro indicador del vac²o del sistema. 

Å Cambio de ruedas giratorias.

Å Reparaci·n de pedal de activacion.

Å Pruebas de control de ajuste de vac²o. 

Å Prueba de presi·n de vac²o con vacu·metro patr·n.

2023

5 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES RODABLE532208120343 ATMOS C451 1012613 4 5 X X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°001 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
                 10,000.00                  4,000.00 1                  4,000.00 

Å Desmontaje integral del equipo. 

Å Reparaci·n de la tarjeta electr·nica de control. 

Å Reparaci·n integral del motor el®ctrico: 

     - Barnizado de la bobina. 

     - Limpieza de bielas. 

     - Cambio de flejes. 

     - Centrado del rotor. 

     - Centrado de las bielas 

     - Prueba de aislamiento eléctrico. 

Å Suministro e instalaci·n de kit mantenimiento y  mangueras siliconadas internas del circuito de aspiraci·n. 

Å Cambio de filtro de aspiraci·n interno del sistema. 

Å Limpieza de conectores de mangueras. 

Å Cambio del vacu·metro indicador del vac²o del sistema.

Å Reparaci·n de pedal de activaci·n.

Å Pruebas de control de ajuste de vac²o. 

Å Prueba de presi·n de vac²o con vacu·metro patr·n.

2023

6 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES RODABLE532208120345 ATMOS C451 1013125 4 5 X X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°001 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
                 10,000.00                  4,000.00 1                  4,000.00 

Å Desmontaje integral del equipo. 

Å Reparaci·n de la tarjeta electr·nica de control. 

Å Reparaci·n integral del motor el®ctrico: 

     - Barnizado de la bobina. 

     - Limpieza de bielas. 

     - Cambio de flejes. 

     - Centrado del rotor. 

     - Centrado de las bielas 

     - Prueba de aislamiento eléctrico. 

Å Suministro e instalaci·n de kit mantenimiento y mangueras siliconadas internas del circuito de aspiraci·n. 

Å Cambio de filtro de aspiraci·n interno del sistema. 

Å Limpieza de conectores de mangueras. 

Å Cambio del vacu·metro indicador del vac²o del sistema. 

Å Reparaci·n de pedal de activacion.

Å Pruebas de control de ajuste de vac²o. 

Å Prueba de presi·n de vac²o con vacu·metro patr·n.

2023

7 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208121205 CAMI NEW HOSPIVAC 350 25037 3 5 X X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°001 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
                 10,000.00                  4,000.00 1                  4,000.00 

Å Desmontaje integral del equipo. 

Å Reparaci·n de la tarjeta electr·nica de control. 

Å Reparaci·n integral del motor el®ctrico: 

- Barnizado de la bobina. 

- Limpieza de bielas. 

- Cambio de flejes. 

- Centrado del rotor. 

- Centrado de las bielas 

- Prueba de aislamiento eléctrico. 

Å Suministro e instalaci·n de kit mantenimiento y mangueras siliconadas internas del circuito de aspiraci·n. 

Å Limpieza de conectores de mangueras. 

Å Cambio del vacu·metro indicador del vac²o del sistema. 

Å Reparaci·n de pedal de activacion.

Å Pruebas de control de ajuste de vac²o. 

Å Prueba de presi·n de vac²o con vacu·metro patr·n

2023

8 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

QUIMIOTERAPIA ONCOLOGIA BIOMEDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR 532215730006 NUAIRE LABGARD NU430 1.71843E+11 6 10 X X X PREVENTIVO HNHU OS-853-2022-HNHU                  60,000.00                 19,900.00 1                 19,900.00 2023

9 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
GINECO OBSTETRICIA BIOMEDICO COLPOSCOPIO 532222390002 CARL ZEISS COLPOSCOPE150FL6022101669 8 7 X X CORRECTIVO HNHU INFORME N° 7- JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU               100,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

Desmontaje del equipo

Limpieza interna y externa

Lubricación de partes mecánicas

Limpieza de tarjetas electrónica y fuente luz

Suministro de un (01) cable de guía de luz que va desde la fuente de luz hacia el equipo

Suministro de un (01) cable de video RCA coaxial

Pruebas de operatividad.

2023

10 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO CRIOSTATO 532227150001 LEICA CM1860 UV 00000004114 4 7 X X X PREVENTIVO HNHU INFORME N° 9- JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU               109,000.00                  6,500.00 1                  6,500.00 

DESMONTAJE EL EQUIPO

LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

LUBRICACION DE LAS PARTES MECANICAS

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL SISTEMA DE CORTE

CONTROL Y REGULACION DE LA TEMPERATURA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

CAMBIO DE LA LAMPARA UV CERTIFICADA

DISPENSADOR DE NAVAJAS DESCARTABLES X50 UNIDADES

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

2023

11 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
SALA DE DENSITOMETRÍA BIOMEDICO EQUIPO    DENSITOMETRÍA DIGITAL 532228110001 HALOGIC

DISCOVERY

WI HA 10DEG 
13370 2 10 X X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N° 03-GJCO-UIH-USGyMT-

2023/HNHU
               800,000.00               120,000.00 1               120,000.00 

TRABAJOS A REALIZAR 

Å Suministro de software embebido de acuerdo al modelo del equipo, para verificar el estado funcional de cada componente hasta cumplir su totalidad del Densit·meto digital.

Å El requerimiento de  servicio de revisi·n y diagn·stico es solo por ello, por lo cual no se garantiza la operatividad total o parcial del equipo. En caso necesitar un servicio 

adicional, como mantenimiento correctivo  éste será cotizado de forma separada.

Å No se realizar§n actividades de mantenimiento correctivo, calibraciones, mantenimiento del pozo a tierra, impresoras ni aire acondicionado.

Å Al finalizar el servicio de revisi·n y diagn·stico, se emitir§ un informe t®cnico detallado el cual tendr§ una vigencia como m²nimo de  tres meses de validez para su ejecuci·n

2023

12 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820020 KLS MARTIN ME402MAXIUM
ME402I06031350

19
8 5 X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N°002 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               100,000.00                 52,500.00 1                 52,500.00 

Å DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO.

Å LIMPIEZA TARJETAS ELECTRONICAS

Å SUMINISTRO E INSTALACION  : 01 TARJETA ELECTRONICA ADMINISTRADORA DE ENERGIA IV P. ELECTROBISTURI, NÁPARTE : 08-027-03-17.

Å SUMINISTRO E INSTALACION  : 01 TARJETA ELECTRONICA MONOPOLAR P. ELECTROBISTURI , NÁPARTE :  08-022-35.

Å SUMINISTRO E INSTALACION  : 01 TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL IV HW 06 P.ELECTROBISTURI , NÁPARTE : 08-024-00-68 .

Å PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

2023

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

13 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820030 KLS MARTIN ME402MAXIUM
ME402I07031777

99
4 5 X X X PREVENTIVO HNHU

INFORME TECNICO N°003 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               100,000.00                 13,000.00 1                 13,000.00 

 DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO.

 LIMPIEZA TARJETAS ELECTRONICAS                                                                           

SUMINISTRO E INSTALACION DE : 

INTERRUPTOR DE PIE DOBLE, PARA MONOPOLAR , ANTI EXPLOSIVO, N°PARTE : 80-811-30-04.

SUMINISTRO E INSTALACION DE : INTERRUPTOR DE PIE SIMPLE , PARA BIPOLAR  , ANTI EXPLOSIVO, N°PARTE :  80-811-50-04.

SERVICIO DE CALIBRACION ELECTROBISTURI.

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

2023

14 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820031 KARL STORZ AUTOCON IUH-400 40103448 4 5 X X X PREVENTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°005 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               100,000.00                 12,000.00 1                 12,000.00 

Å DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO.

Å LIMPIEZA TARJETAS ELECTRONICAS. 

Å MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR DE PIE.

Å MANTENIMIENTO DE ETAPA DE SENSADO PLACA INDEFERENTE.

Å VERIFICACION DE PARAMETROS SALIDA DE POTENCIA DEL EQUIPO MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.

Å SUMINISTRO DE INSTALACION DE 02 CABLE MONOPOLAR.

Å CAMBIO DE CABLE PODER DE 04 METROS DE GRADO MEDICO.

Å PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

2023

15 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

CENTRO QUIRÚRGICO SALA DE 

UROLOGIA
BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820032 KARL STORZ AUTOCON UH-400 40103020 4 7 X X X PREVENTIVO PREMIUM MEDICAL COTIZACION PREMIUM MEDICAL                145,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

MANTENIMIENTO DEL ELECTROBISTURI DE ALTA POTENCIA MONO BIPOLAR 

Limpieza y verificación externa del ELECTROBISTURI DE ALTA POTENCIA MONO BIPOLAR 

Limpieza y verificación de componentes

Actualización del Software del ELECTROBISTURI DE ALTA POTENCIA MONO BIPOLAR versión 2.0 o mayor vigente a la fecha del mantenimiento

Comprobación del equipo, la unidad móvil y los accesorios (interruptor de pedal, cables) 

Verificación del aislamiento de todos los cables.

Prueba operativa de:

- Salidas monopolares.

- Salidas bipolares.

- Correcto funcionamiento del sistema de control de equipos mediante la interfaz SCB

Realización del control técnico de seguridad (CTS) del aparato: 

Verificación del menú del AUTOCON III 400 (UH400/ UH401); 

En el men¼ ñInformaci·n del sistemaò verificar todos los diferentes par§metros del sistema

Actualización de la versión vigente el equipo ELECTROBISTURI DE ALTA POTENCIA MONO BIPOLAR modelo AUTOCON III 400 (UH400/ UH401)

Verificación de los valores del protocolo que estos no superen los valores máximos indicados por el fabricante.

2023

16 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓNDEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIABIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770072 KALAMED KES-301
103G17613134G

12
5 5 X X X CORRECTIVO HNHU COT_2023_1006                  14,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Instalacion de suministro ( 03 cables paciente para ECG)

5. Revisión de Software y calibracion de parametros

6. Instalacion de suministro de bateria 

7. Mantenimiento integral del equipo.

8. Prueba de funcionalidad y operatividad

2023

17 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
GINECO OBSTETRICIA BIOMEDICO ELECTROCAUTERIO 532235720035 KLS MARTIN ME402 MAXIUM

ME40210603155

909
7 7 X X PREVENTIVO HNHU INFORME N°3-JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU               145,000.00                 13,000.00 1                 13,000.00 

MANTENIMIENTO DEL ELECTROBISTURI 

Limpieza y verificación externa del ELECTROBISTURI 

Limpieza y verificación de componentes

Actualización del Software del ELECTROBISTURI 

Comprobación del equipo, la unidad móvil y los accesorios (interruptor de pedal, cables) 

Verificación del aislamiento de todos los cables.                             Calibracion del equipo.

Prueba operativa de:

- Salidas monopolares.

- Salidas bipolares.

- Correcto funcionamiento del sistema de control de equipos mediante la interfaz SCB

2023

18 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO ELECTROCAUTERIO 532235720036 KLS MARTIN ME402MAXIUM
ME402I06031559

07
7 5 X X PREVENTIVO HNHU

INFORME TECNICO N°004 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               100,000.00                 11,000.00 1                 11,000.00 

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO. LIMPIEZA TARJETAS ELECTRONICAS  SUMINISTRO E INSTALACION DE : INTERRUPTOR DE PIE DOBLE, PARA 

MONOPOLAR , ANTI EXPLOSIVO, N°PARTE : 80-811-30-04. SUMINISTRO E INSTALACION DE : INTERRUPTOR DE PIE SIMPLE , PARA BIPOLAR  , ANTI 

EXPLOSIVO, N°PARTE :  80-811-50-04. SERVICIO DE CALIBRACION ELECTROCAUTERIO.

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

2023

19 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO EQUIPO ANESTESIA 532237630025 GE DATEX OHMEDA AVANCE S5 ANBL00418 15 5 X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°006 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               600,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO :SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DEL MANUAL DE 

SERVICIO DEL FABRICANTE.

Å  INCLUYE:

Å  UN (01)CABLE DE CONEXIčN DE SENSOR O2, RJ45 , NÁPARTE: 1009-5570-000

Å UN (01) SENSOR DE OXIGENO,MARCA: GE, NÁPARTE:M-10.

Å CUATRO(04) RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO.

Å UN (01) GAS MIXER ELECTRONIC, MIXER BOARD ANTIGUO, INCLUYE : UN SWITCH 02 ALT.NÁPARTE :1011-8000-000-S

Å UN(01) TAPA DE CANISTER CON EMPAQUETADURA,NÁPARTE:2101113-001-S

2023

20 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO EQUIPO ANESTESIA 532237630030 MEDEC SATURN EVO 13/30248 10 5 X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°007 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               600,000.00                 32,000.00 1                 32,000.00 

Å Cambio 01 kit de mantenimiento anual (barra selectatec,absorbedor,ventilador, incluye bolsa interna de ventilaci·n. 

Å  Cambio de 01 modulo de gases anest®sicos (MODULO AG , MULTI-GAS DOBLE RANURA + AUTO ID)

Å    Suministro de 05 trampas de agua, adulto dryline II.

Å    Cambio 01 Kit mangueras internas.

Å Cambio 02 Transductor de presi·n 2 Bares.

Å Cambio 01 V§lvula de O2 de flujometro.

Å Cambio 01 selector frontal gas fresco absorbedor / frontal.

Å Revisi·n y calibraci·n de la v§lvula PEEP.

Å Calibraci·n de regulador de presi·n de 2 Bar.

Å Calibraci·n de regulador de flujo de 4 Litros.

Å Calibraci·n de los transductores de presi·n.

Å Calibraci·n de los transductores de flujo.

Å Prueba de fuga internas y externas.

Å Limpieza de contactos el®ctricos.

Å Limpieza interna y externa del equipo

Å Prueba de funcionamiento de modos ventilatorios.

2023

21 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630031 MEDEC SATURN EVO 13/34125 9 7 X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°008 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               600,000.00                 32,000.00 1                 32,000.00 

Å Cambio 01 kit de mantenimiento anual(barra selectatec,absorbedor,ventilador,incluye bolsa interna de ventilaci·n ).

Å Cambio 01 Modulo de Mediciones de monitor multiparametro (NIBP,2XTEMP,SPO2,ECG,2IBP).

Å    Reparacion de panel frontal de membrana de teclados y perilla desplazamiento en pantalla.

Å Cambio 01 Kit mangueras internas.

Å Cambio 02 Transductor de presi·n 2 Bares.

Å Cambio 01 V§lvula de O2 de flujometro.

Å Revisi·n y calibraci·n de la v§lvula PEEP.

Å Calibraci·n de regulador de presi·n de 2 Bar.

Å Calibraci·n de regulador de flujo de 4 Litros.

Å Calibraci·n de los transductores de presi·n.

Å Calibraci·n de los transductores de flujo.

Å Prueba de fuga internas y externas.

Å Limpieza de contactos el®ctricos.

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento y limpieza vaporizador mecanico de sevofluorane.

Å Prueba de funcionamiento de modos ventilatorios.

2023

22 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820006 KARL STORZ IMAGE 1 HUB XY689498-P 11 5 X X PREVENTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°010 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               800,000.00                 32,000.00 1                 32,000.00 

  MANTENIMIENTO DEL PROCESADOR DE VIDEO, UNIDAD DE CONTROL 

         Y CABEZAL DE CÁMARA

Å Limpieza y verificaci·n externa del procesador de video MODELO IMAGE 1S TC200/ TC300,  Limpieza y verificaci·n de cabezal de c§mara: enfoque, cable, zoom ·ptico y botones. MODELO 

IMAGE 1S TH100., Actualización del Software de la procesador y cabezal, correspondiente al modelo IMAGE 1S de la marca KARL STORZ versión 3.2 o mayor vigente a la fecha del 

mantenimiento.

 Prueba operativa de: Salidas de video del procesador, Balance de blancos, Correcto funcionamiento del sistema de control de equipos mediante la interfaz SCB, veriicación de seguridad 

el®ctrica: Resistencia a tierra Ò 0.3 Ý, Fuga de corriente a tierra Ò 1.0 mA,  Fuga de corriente a chasis Ò 0.5 mA, Fuga de corriente a paciente Ò 0.5 mA

 MANTENIMIENTO DEL MONITOR DE VIDEO.

Å Limpieza y verificaci·n externa del monitor MODELO 9826NB,  Extracci·n del polvo acumulado en los circuitos, tarjetas y sistemas internos.

Prueba operativa de:   Funcionamiento de entradas y salidas de video.

 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ. : Å Limpieza y verificaci·n externa de la fuente de luz.

Prueba operativa de:  Fusibles,   Módulo de la Lámpara LED,  Correcto funcionamiento del sistema de control de equipos mediante la interfaz SCB (verificación del cable para lainterfaz SCB. 

Marca KARL STORZ), Verificación del cable de fibra óptica 

Verificación de seguridad eléctrica:

- Resistencia a tierra Ò 0.3 Ý,  Fuga de corriente a tierra Ò 1.0 mA,  Fuga de corriente a chasis Ò 0.5 Ma,  Fuga de corriente a paciente Ò 0.5 mA

 MANTENIMIENTO DEL INSUFLADOR DE CO2.

Å Limpieza y verificaci·n externa del insuflador , Desmontaje y limpieza interna del equipo: tarjetas electr·nicas, ventilador, conexiones y fuente de poder y ajuste de contactos el®ctricos.

Prueba operativa de:

- Interruptor de encendido, Pantalla t§ctil,  Autotest al encender, Configuraci·n de programas, Control de valores medidos:, Presi·n de entrada: 40 ï 65 bar. Desplazamiento de caudal PS: 6.40 ï 

8.80 L/min,  Offset Presi·n PS: 11.00 ï 16.00 mmHg,  Offset presi·n CS: 11.00 ï 16.00 mmHg,  Offset flujo CS: 6.40 ï 8.80 L/min,  Activaci·n de la v§lvula de purga de seguridad: Se activa al 

ingresar 50 mmHg con el probador de estanqueidad, Calibraci·n de flujo, Medici·n de flujo, Presi·n de estancamiento: Se verifica la presi·n CS Ò 20mmHg, Verificaci·n de seguridad el®ctrica: ,  

 Resistencia a tierra Ò 0.3 Ý,  Fuga de corriente a tierra Ò 1.0 mA, Fuga de corriente a chasis Ò 0.5 Ma, Fuga de corriente a paciente Ò 0.5 mA

REPUESTOS NECESARIOS:  01 Manguera de 04 metros de alta presión con conectores para balón de CO2.,  01 Cable de fibra óptica 4.8mm de diámetro x 300cm de longitud para fuente de 

luz fría.m , 01 Lampara de xenon 

2023

23 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820008 KARL STORZ
IMAGE 1 S 

TC200/TC300/TC301

20333078 / 

YR794725-P / 

YR2840 / ..

4 5 X X X PREVENTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°009 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               800,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

  MANTENIMIENTO DEL PROCESADOR DE VIDEO, UNIDAD DE CONTROL  Y CABEZAL DE CÁMARA

Å Limpieza y verificaci·n externa del procesador de video MODELO IMAGE 1S TC200/ TC300.

Å Limpieza y verificaci·n de cabezal de c§mara: enfoque, cable, zoom ·ptico y botones. MODELO IMAGE 1S TH100.

Å Actualizaci·n del Software de la procesador y cabezal, correspondiente al modelo IMAGE 1S de la marca KARL STORZ versi·n 3.2 o mayor vigente a la fecha del 

mantenimiento.

 Prueba operativa de:, Salidas de video del procesador.,,          Balance de blancos,   Correcto funcionamiento del sistema de control de equipos mediante la interfaz SCB

Verificaci·n de seguridad el®ctrica:, - Resistencia a tierra Ò 0.3 Ý, - Fuga de corriente a tierra Ò 1.0 mA, - Fuga de corriente a chasis Ò 0.5 mA, - Fuga de corriente a paciente 

Ò 0.5 mA

 MANTENIMIENTO DEL MONITOR DE VIDEO.;  Limpieza y verificaci·n externa del monitor MODELO 9826NB.Å Extracci·n del polvo acumulado en los circuitos, tarjetas y 

sistemas internos. Prueba operativa de: Funcionamiento de entradas y salidas de video.

 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ. Limpieza y verificación externa de la fuente de luz. 

Prueba operativa de: Fusibles,   Módulo de la Lámpara LED, Correcto funcionamiento del sistema de control de equipos mediante la interfaz SCB (verificación del cable para 

lainterfaz SCB. Marca KARL STORZ)

- Verificación del cable de fibra óptica 

Verificación de seguridad eléctrica:

- Resistencia a tierra Ò 0.3 Ý

- Fuga de corriente a tierra Ò 1.0 mA, Fuga de corriente a chasis Ò 0.5 Ma, Fuga de corriente a paciente Ò 0.5 mA, MANTENIMIENTO DEL INSUFLADOR DE CO2.

Å Limpieza y verificaci·n externa del insuflador.,  Desmontaje y limpieza interna del equipo: tarjetas electr·nicas, ventilador, conexiones y fuente de poder y ajuste de contactos 

eléctricos.

Prueba operativa de: - Interruptor de encendido, - Pantalla táctil, - Autotest al encender, - Configuración de programas, - 

Control de valores medidos:Å Presi·n de entrada: 40 ï 65 bar, Desplazamiento de caudal PS: 6.40 ï 8.80 L/min, Offset Presi·n PS: 11.00 ï 16.00 mmHg,  Offset presi·n CS: 

11.00 ï 16.00 mmHg, Å Offset flujo CS: 6.40 ï 8.80 L/min, Activaci·n de la v§lvula de purga de seguridad: Se activa al ingresar 50 mmHg con el probador de estanqueidad, - 

Calibraci·n de flujo, - Medici·n de flujo, - Presi·n de estancamiento: Se verifica la presi·n CS Ò 20mmHg, 

Verificaci·n de seguridad el®ctrica: - Resistencia a tierra Ò 0.3 Ý, Fuga de corriente a tierra Ò 1.0 mA,  ,Fuga de corriente a chasis Ò 0.5 Ma, Fuga de corriente a paciente Ò 

0.5 mA

REPUESTOS NECESARIOS:  01 Manguera de 04 metros de alta presión con conectores para balón de CO2.

Å 01 Cable de fibra ·ptica 4.8mm de di§metro x 300cm de longitud para fuente

2023

24 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
SALA DE ECOGRAFIA 02 BIOMEDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 

PORTATIL
532250000031 HITACHI ALOKA ARIETTA S60 20637679 4 7 X X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N°05 -GJCO-UIH-USGyMT-

2023/HNHU
               300,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

1) Desomntaje de la unidad.

2) Suministro e instalación del kit de mantenimiento preventivo del equipo.

3) Reinstalacion de software, de ser necesario para la operatividad del equipo.

4)  Mantenimiento integral de todas las etapas del equipo.

5) Pruebas de operatividad del Ecógrafo y verificación de todos los transductores.

2023

25 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
SALA DE ECOGRAFIA 04 BIOMEDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 

PORTATIL
532250000032 HITACHI ALOKA ARIETTA S60 20637680 4 7 X X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N° 06-GJCO-UIH-USGyMT-

2023/HNHU
               300,000.00                 90,000.00 1                 90,000.00 

1)Desmontaje de la unidad.

2)Sumnistro de la tarjeta CELL con su sistema de enfriamiento. 

3)Actualización de software , en el caso que requiera.

4) Mantenimiento integral de todas las etapas del equipo.

5) Pruebas de operatividad del Ecógrafo y verificación de todos los transductores.

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

26 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
SALA DE MAMOGRAFIA BIOMEDICO EQUIPO PARA MAMOGRAFIA 532258480002 PLANMED NUANCE EXCEL XKVWP 42520 9 10 X X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N° 01-GJCO-UIH-USGyMT-

2023/HNHU
            1,800,000.00               160,000.00 1               160,000.00 

TRABAJOS A REALIZAR 

1) Revisión del equipo.

2) Sumnistro y cambio de 01 UND phantom de calibración de 4cm de fabrica Part 20003912

3)Sumnistro y cambio de 01 UND encoder del sistema de compresion mecanica Part 20002455.

4)Suministro de un nuevo detector de flat panel de acuerdo al modelo del equipo

5)Servicio de 01 UND. mantenimiento preventivo general integral del equipo:

- Limpieza externa e interna del equipo

- Servicio de calibración del detector para foco largo y corto.

- Revisión de la fuerza de compresión.

-  Verificación del alineamiento del campo de luz.

- Limpieza interna y externa del equipo. Montaje completo del equipo y sus componentes. 

- Calibración de imagen electronica de movimientos

2023

27 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
CONSULTORIO DE ESPIROMETRIABIOMEDICO ESPIROMETRO 532260160014 MIR SPIROLAB III A23-053.11803 8 5 X X CORRECTIVO HNHU COT_2023_1007                  22,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Intalación de suministro clable de datos 

5. Intalación de suministro bateria

6. Reinstalacion de software  y calibracion de parametros

7. Reemplazo de conector de datos 

8. Mantenimiento integral del equipo.

9. Prueba de funcionalidad y operatividad

2023

28 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
CONSULTORIO DE ESPIROMETRIABIOMEDICO ESPIROMETRO 532260160017 MIR SPIROLAB A23-0J,06613 3 5 X X X PREVENTIVO HNHU COT_1151                  22,000.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Intalación de suministro clable de datos 

5. Intalación de suministro bateria

6. Reinstalacion de software  y calibracion de parametros

7. Reemplazo de conector de datos 

8. Mantenimiento integral del equipo.

9. Prueba de funcionalidad y operatividad

2023

29 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
CONSULTORIO DE ESPIROMETRIABIOMEDICO ESPIROMETRO 532260160018 MIR SPIROLAB A23-01,09104 3 5 X X X PREVENTIVO HNHU COT_1152                  22,000.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Intalación de suministro clable de datos 

5. Intalación de suministro bateria

6. Reinstalacion de software  y calibracion de parametros

7. Reemplazo de conector de datos 

8. Mantenimiento integral del equipo.

9. Prueba de funcionalidad y operatividad

2023

30 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO ESTACION DE INCLUSION 532260290002 LEICA ARCADIA H 2625 4 7 X X X PREVENTIVO HNHU INFORME N° 9- JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU                 50,000.00                  4,500.00 1                  4,500.00 

DESMONTAJE EL EQUIPO

LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

LUBRICACION DE LAS PARTES MECANICAS

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL DISPENSADOR DE PARAFINA

CONTROL Y REGULACION DE LA TEMPERATURA 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLACA FRIA

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

2023

31 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO GASTROSCOPIO 532265920008 PENTAX

EPK-i7010 / EG29-i10 / 

EG29-i10

UB010693 / 

A116690 

/A113513

4 7 X X X CORRECTIVO HNHU
Valorización No. SCE LG-200/2022 / Valorización No. 

SCE LG-201/2022
               650,000.00                 50,000.00 1                 50,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Retiro de la tarjeta electrónica

3. Limpieza de partes mecánicas

4. Cambio del sistema Angulador: malla metálica, poleas UD/RL adjusting collar, staycoil collar

5. Cambio de Tubo inserción, Root brace rubber, fibra de luz, punta distal completa

6. Cambio de Tubo umbilical, oring, joint seal ring

7. Rearmado total de equipo

8. Cambio de bending rubber, aplicación de pegamento epóxico y secado en horno

9. Verificación y ajuste de sistema de angulación

10. Prueba de funcionalidad y operatividad con video procesador de sala de procedimientos

11. Incluye cambio de suministro e instalación de los siguientes repuestos:

BENDING RUBBER D965-SA038, SEGMENT STAYCOIL ASSY PB-FREE D965-U5020

4 ADJUSTING COLLAR D029-SA027

1 ROOT BRACE RUBBER D964-SA057

1 INSERTION FLEXIBLE TUBE D084-U3030-3

1 DISTAL END ASSY WITH TUBES D965-U5015

1 UD PULLEY ASSY D201-U2160-1

1 RL PULLEY ASSY D201-U2165-1

4 STAYCOIL COLLAR D009-SA045

1 LIGHT GUIDE FIBER BUNDLE (LCB) MX00-A0436

1 LIGHT GUIDE CABLE D964-U5061

1 O-RING (1.5X10) D044-SG019

1 JOINT SEAL RING D964-AB251

1. Desmontaje total del equipo , Limpieza interna, Contactos eléctricos, Ventiladores,  Verificación del funcionamiento de la lámpara., Revisión y ajuste de los modos de 

operación, Revisión de Software, Versión, niveles de color, niveles de brillo, Revisión de la Bomba y niveles de presión, Revisión de las herramientas del software, Prueba de 

funcionalidad y operatividad con endoscopios en sala de procedimientos
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32 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO GASTROVIDEOENDOSCOPIO 532266180004 PENTAX EC34I 10L A110417 4 7 X X X CORRECTIVO HNHU

Valorización No. SCE LG-212/2022 /

Valorización No. SCE LG-229/2022 / 

Valorización No. SCE LG-230/2022

               650,000.00               160,000.00 1               160,000.00 

EQUIPO: PROCESADOR DE VIDEO

Marca: PENTAX , Modelo: EPK-i7010 , Serie: UB010696

Trabajos a realizar:

Desmontaje total del equipo, Limpieza interna, Contactos eléctricos, Ventiladores, Verificación del funcionamiento de la lámpara., Suministro e instalación de tarjeta PCB for 

Process, Revisión y ajuste de los modos de operación, Revisión de Software, Versión, niveles de color, niveles de brillo, Revisión de la Bomba y niveles de presión

Revisión de las herramientas del software, Prueba de funcionalidad y operatividad con endoscopios en sala de procedimientos , Repuesto a reemplazar

01 UNIDAD PCB FOR PROCESS W7 NTSC E261-AH708-1, EQUIPO: VIDEO COLONOSCOPIO, Marca: PENTAX , Modelo: EC34-i10L  ,Serie: A110421

Trabajos a realizar:

Desmontaje total del equipo, Retiro de la tarjeta electrónica, Limpieza de partes mecánicas, Cambio del sistema Angulador: malla metálica, poleas UD/RL adjusting collar, 

staycoil collar, Cambio de Tubo inserción, Root brace rubber, punta distal completa, Cambio de Tubo umbilical, orrines y tornillos varios,, Rearmado total de equipo, Cambio de 

bending rubber, aplicación de pegamento epóxico y secado en horno, Verificación y ajuste de sistema de angulación, Prueba de funcionalidad y operatividad con video 

procesador de sala de procedimientos

EQUIPO: VIDEO COLONOSCOPIO

Marca: PENTAX

Modelo: EC34-i10L    

Serie: A110417

Trabajos a realizar:

Desmontaje total del equipo, Retiro de la tarjeta electrónica, Limpieza de partes mecánicas, Cambio del sistema Angulador: malla metálica, poleas UD/RL adjusting collar, 

staycoil collar, Cambio de Tubo inserción, Root brace rubber, punta distal completa y fibra de luz, Cambio de Tubo umbilical, Body cover grip, orrines y tornillos varios,

Rearmado total de equipo, Cambio de bending rubber, aplicación de pegamento epóxico y secado en horno, Verificación y ajuste de sistema de angulación, Prueba de 

funcionalidad y operatividad con video procesador de sala de procedimientos.
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33 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
GINECO OBSTETRICIA BIOMEDICO HISTEROSCOPIO 532266810002 KARL STORZ TP 100 XQ08715 4 7 X X X PREVENTIVO HNHU INFORME N° 5- JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU               385,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

Å LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO: TELEPACK X-LED COMPUESTO POR: PROCESADOR DE VIDEO, FUENTE DE LUZ Y MONITOR DE 

VIDEO.

Actualización de Software para modelo TP100 marca KARL STORZ, versión 2.5 o mayor vigente a la fecha del mantenimiento.

Cambio de fusibles de ser necesario.

Limpieza y desinfección.

Controles técnicos de seguridad/ verificaciones según la norma CEI 62353 y documentar los mismos, independientemente de la normativa vigente en los distintos países sobre 

la prevención de accidentes o los intervalos de control de los dispositivos médicos:

Inspección visual.

Mediciones eléctricas.

Prueba de funcionamiento.
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34 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940027 TRUMPF HELION 202541-0200 15 10 X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°012 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
                 90,000.00                  8,500.00 1                  8,500.00 

Å  Desmontaje y montaje del equipo.

Å Cambio de 04 base del sistema de enfoque de luz.

Å Cambio de 08 sockets.

Å Cambio de 08 l§mparas de 24V x 150W.

Å Cambio de cables, adaptadores,  conectores recalentados .

Å  Verificaci·n y ajuste sistema mec§nico de l§mpara principal y auxiliar.

Å Cambio de 02 membranas  de teclado control del equipo.

Å Reparaci·n del sistema de regulaci·n de intensidad luminosa

Å Mantenimiento tarjetas electr·nicas..

Å Mantenimiento motor recambio autom§tico de l§mparas. 

Å Reparaci·n sistema mec§nico posicionamiento.  

Å Calibraci·n del sistema de enfoque de luz y centrado.

Å Pruebas operatividad.
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HIPOLITO UNANUE
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HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940029 KLS MARTIN MTVCKZ5
MLH8C3I120809

C1741
13 10 X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N°011 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
                 90,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

 Desmontaje y montaje del equipo.

 Cambio de 08 sockets.  

 Cambio de 04 focos de 22.8V x 150W.

 Cambio de 04 focos de  24V x 150W.

 Cambio de cables, conectores, adaptadores , recalentados para lámpara cialitica.

 Reparación del sistema enfoque y centrado de luz.

 Reparación de regulación de intensidad luminosa.

 Reparación de base portalámparas principal y auxiliar.

 Mantenimiento tarjetas electrónicas.

 Reparación sistema mecánico posicionamiento.

 Cambio de motor recambio automático de lámparas.

 Calibración del sistema de enfoque luz.

 Pruebas operatividad.

2023

36 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
GINECO OBSTETRICIA BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940037 SURGIRIS X2 B14110033 8 10 X X X PREVENTIVO HNHU INFORME N° 6- JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU                 80,000.00                  7,000.00 1                  7,000.00 

Desmontaje limpieza interna y montaje del equipo;Mantenimiento  de tarjetas electrónica fuente luz;;Ajuste centrado e intensidad luminosa,  Cambio de pack de baterias.

Pruebas de operatividad.
2023

37 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO MESA DE BIPEDESTACION 532277050001 NUOVA EM2010/5 1531 8 7 X X CORRECTIVO HNHU
INFORME TECNICO N°015 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               500,000.00                 12,000.00 1                 12,000.00 

Å Desmontaje integral del equipo.

Å Mantenimiento de partes mec§nicas.

Å Mantenimiento de sistema el®ctrico.

Å Mantenimiento del sistema de subida y bajada.

Å Mantenimiento motores el®ctrico.

Å Lubricaci·n de partes m·viles.

Å Reparaci·n de tarjeta electr·nica del control remoto.

Å Reparaci·n de 03 sujetadores.

Å Cambio de 02 packs de bater²as 12V x 12AH.

Å Cambio de 01 cable cargador de bater²as.

Å Cambio de 02 conectores el®ctricos.

Å Cambio de 01 tarjeta electr·nica para control de movimientos.

Å Cambio de 01 tarjeta electr·nica fuente alimentaci·n.

Å Cambio de 01 poder de grado medico.

Å Engrase de pi¶oneras cremalleras.

Å Limpieza y pulido de partes externas.

Å Pulido de partes de acero inoxidable .

Å Mantenimiento de pedal de freno.

Å Limpieza y lubricaci·n de garruchas.

Å Pruebas de funcionamiento con el usuario.

2023

38 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROTOMO DE ROTACION 532280930006 LEICA

HISTOCORE 

AUTOCUT
00281 4 7 X X X PREVENTIVO HNHU INFORME N° 8- JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU                 70,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

DESMONTAJE EL EQUIPO

LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

LUBRICACION DE PARTES MECANICA

LUBRICACION DE GUIA PORTA OBJETOS

LUBRICACION DEL EJE DE LA MANIVELA 

SUMINISTRO DE DISPENSADOR CON 50 HOJAS DESCARTABLES DE PERFIL ALTO

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

2023

39 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROTOMO DE ROTACION 532280930007 LEICA

HISTOCORE 

AUTOCUT
00282 4 7 X X X PREVENTIVO HNHU INFORME N° 8- JPH-UIH-USGYM 2023/HNHU                 70,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

DESMONTAJE EL EQUIPO

LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

LUBRICACION DE PARTES MECANICA

LUBRICACION DE GUIA PORTA OBJETOS

LUBRICACION DEL EJE DE LA MANIVELA 

SUMINISTRO DE DISPENSADOR CON 50 HOJAS DESCARTABLES DE PERFIL ALTO

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

40 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970104 GENERAL ELECTRIC B650

SEW14073760H

A
8 5 X X CORRECTIVO HNHU COT_2023_1004                  65,000.00                 26,000.00 1                 26,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Revisión y ajuste de los modos de operación

5. Revisión de Software y calibracion de parametros

6. Reemplazo de kit de sensores ( sensor de SPO2, cable troncal de SPO2, cable troncal y ramal de EKG, cable troncal PNI, 03 brazaletes adulto, 01 sensor de temperatura)

7. Mantenimiento integral del equipo.

8. Prueba de funcionalidad y operatividad

2023

41 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
PABELLON D1 - AREA DE CUIDADOS 

INTERMEDIOS RESPIRATORIO A-B-C
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390194 COVIDIEN BEDSIDE SPO2 MBB1607493 5 5 X X PREVENTIVO HNHU COT_1153                   8,000.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Revisión y ajuste de los modos de operación

5. Revisión de Software y calibracion de parametros

6. Instalacion de suministros 03 sensores de SPO2 y 03 cables troncales.

7. Instalacion de suministros pack de Bateria 

8. Mantenimiento integral del equipo.

9. Prueba de funcionalidad y operatividad

2023

42 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
PABELLON D1 - AREA DE CUIDADOS 

INTERMEDIOS RESPIRATORIO A-B-C
BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390222 NELLCOR BEDSIDE MBB1912033 3 5 X X X PREVENTIVO HNHU COT_1155                   8,000.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Revisión y ajuste de los modos de operación

5. Revisión de Software y calibracion de parametros

6. Instalacion de suministros 03 sensores de SPO2 y 03 cables troncales.

7. Instalacion de suministros pack de Bateria 

8. Mantenimiento integral del equipo.

9. Prueba de funcionalidad y operatividad

2023

43 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
PABELLON D1 - AREA DE CUIDADOS 

INTERMEDIOS RESPIRATORIO A-B-C
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUM•TRICO 532298550080 MINDRAY SV300 GB-91007708 4 5 X X X PREVENTIVO HNHU COT_1159                  65,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Revisión y ajuste de los modos de operación

5. Revisión de Software y calibracion de parametros

6. Reemplazo de kit de mantenimiento preventivo anual

7. Mantenimiento integral del equipo.

8. Prueba de funcionalidad y operatividad

2023

44 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
PABELLON D1 - TOPICO TB 

SECCION B
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUM•TRICO 532298550098 MINDRAY SV-300 GB88006558 3 5 X X X PREVENTIVO HNHU COT_1160                  65,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Revisión y ajuste de los modos de operación

5. Revisión de Software y calibracion de parametros

6. Reemplazo de kit de mantenimiento preventivo anual

7. Mantenimiento integral del equipo.

8. Prueba de funcionalidad y operatividad

2023

45 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO VIDEOENDOSCOPIO 532299860003 FUJINON VP-4450HD 1V567A628 9 7 X X CORRECTIVO HNHU COT_2023_1002                650,000.00                 40,000.00 1                 40,000.00 

1. Inspección y verificación del equipo

2. Mantenimiento sistema electrónico 

3. Mantenimiento integral procesador de video VP-4450HD 

4. Mantenimiento Integral fuente de Luz XL-4450

5. Reemplazo e instalación de repuesto tarjeta principal para procesador de video VP-4450HD.

6. Reemplazo e instalación de repuesto fuente de poder (230V 0.5A) para procesador de video 

7. VP-4450HD.

8. Reemplazo e instalación de repuesto fuente de poder (230V 1.7A) para fuente de luz XL-4450

9. Reemplazo e instalación de repuesto filtro para bomba de aire fuente de luz XL-4450

10. Reemplazo e instalación de repuesto lampara de Xeon 300 w (PE300BFA) para la fuente de luz XL-4450

11. Ensamblaje de toda la unidad.

12. Ajuste de colores. 

13. Limpieza general. 

14. Prueba operativa del equipo.

2023

46 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO VIDEOENDOSCOPIO 532299860004 FUJINON XL4450 LIGHTSOU 35094D444 8 7 X X CORRECTIVO HNHU COT_2023_1003             1,000,000.00               400,000.00 1               400,000.00 

1. Revisión del equipo y componentes  

2. Desmontaje y mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico 

3. Desmontaje y mantenimiento de la etapa de lógica.  

4. Calibración y/o actualización del firmware 

5. Reemplazo de Procesador de ultrasonido endoscópico

6. Reemplazo de Lampara de Xeon 300W 

7. Desmontaje de la unidad sección de angulación.

8. Desmontaje de la unidad sección de inserción.

9. Desmontaje de la unidad sección de comandos.

10. Desmontaje de la unidad sección de conectores.

11. Deshumedecimiento parte interna del video endoscopio. 

12. Revisión, limpieza y lubricación del sistema mecánico del video endoscopio

13. Comprobación y ajuste de los movimientos de angulación del video endoscopio.

14. Ensamblaje de toda la unidad.

15. Mantenimiento y lubricación de los O-rings del video endoscopio.

16. Ajuste de colores. 

17. Mantenimiento integral del hardware interno y externo  

18. Mantenimiento y calibración de ecoendospios

19. Ajustes generales 

20. Pruebas de operatividad 

5.3.- REPUESTOS REQUERIDOS:

1.-   01 UNIDAD PROCESADOR DE ULTRASONIDO SU-1 COMPATIBLE CON SISTEMA DE ENDOSCOPIA EXP-4450HD

2.-   03 UNIDADES LAMPARAS DE XENON DE 300W 

3.-   03 UNIDADES PROBADOR DE FUGAS LT-7F

4.-   03 UNIDADES SET DE LAVADO CA-601

5.-   03 UNIDADES BOTÓN DE ASPIRACIÓN SB-601

6.-   03 UNIDADES BOTÓN DE SUMINISTRO DE AIRE/AGUA AW-601

7.-   03 UNIDADES TANQUE DE AGUA WT-4

8.-   10 UNIDADES KIT DE VÁLVULA DEL FÓRCEPS FOV-DV7 X (10)

2023

47 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO
MESA METALICA PARA OPERACIÓN 

QUIRURGICA
536470940019 SCHMITZ 101-217

2493-09-

F00083N
13 10 X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N°016 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               500,000.00                  9,000.00 1                  9,000.00 

Desmontaje de la columna central.

Reparación sistema pierneras y cabecera.

Verificación posibles fugas del fluido hidráulico.

Fabricación de colchoneta con base de maderba de 12mm con espuma zebra 400 de 2" con korofan color negro de acuerdo al diseño de la mesa.

 Fabricación e instalación de 01 base cilindrica de riel.

 Fabricación e instalación de 02 manijas.

 Fabricación e instalación de 02 volantes.

 Fabricación e instalación de 04 resortes de acero inoxidable.

 Cambio 05 piezas de colchonetas, con espuma zebra 400 y forrado con korofan color negro :

   Pieza 1: ancho 54 cm largo 42.5 cm.

   Pieza 2: ancho 54 cm largo 22 cm.

   Pieza 3: ancho 54 cm largo 47.5 cm (segun modelo de la colchoneta).

   Pieza 4 y 5: ancho 25.5 cm y largo 60 cm.

Fabricación e instalación de 02 piezas de fijación.

 Mantenimiento del sistema mecánico.

Pruebas de operatividad y funcionamiento.

2023

48 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO
MESA METALICA PARA OPERACIÓN 

QUIRURGICA
536470940020 BERCHTOLD OPERON D820 3401100-S10074 11 10 X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N°014 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               500,000.00                 12,000.00 1                 12,000.00 

Å     Revisi·n y diagn·stico del sistema central CPU. 

Å     Verificaci·n del sistema de anclaje del equipo. 

Å     Calibraci·n del sistema de anclaje, y verificaci·n del sistema electr·nico de comunicaci·n.

Å     Desmontaje de la columna central, para verificaci·n del cableado interno.

Å     Revisi·n del nivel de Fluido Hidr§ulico del equipo y completado de ser necesario.

Å     Reparaci·n cubierta met§lica columna central

Å     Limpieza del sistema hidr§ulico y verificaci·n de los solenoides y sensores. 

Å     Cambio de las dos bater²as internas. 

Å     Reparaci·n de control remoto

Å     Reparaci·n del sistema de desplazamiento longitudinal de la mesa

Å     Reparaci·n del sistema hidr§ulico y electr·nico.

Å     Engrase de partes m·viles , reparaci·n de 03 sujetadores para brazos y pierneras.

Å     Limpieza general del equipo. 

Å     Cambio de 01 cable poder grado medico.

Å     Revisi·n y reemplazo de los fusibles de protecci·n

2023

49 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO_QUIRÚRGI

CO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y 

CENTRO 

QUIRÚRGICO/RECUPERACIÓN 

POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN

BIOMEDICO
MESA METALICA PARA OPERACIÓN 

QUIRURGICA
536470940021 BERCHTOLD OPERON D820 3401100-T10190 9 10 X X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N°013 - LASV- UIB- USGYMT-

2023/HNHU
               500,000.00                 12,000.00 1                 12,000.00 

Å     Revisi·n y diagn·stico del sistema central CPU. 

Å     Verificaci·n del sistema de anclaje del equipo. 

Å     Calibraci·n del sistema de anclaje, y verificaci·n del sistema electr·nico de comunicaci·n.

Å     Desmontaje de la columna central, para verificaci·n del cableado interno.

Å     Revisi·n del nivel de Fluido Hidr§ulico del equipo y completado de ser necesario.

Å     Reparaci·n cubierta met§lica columna central

Å     Limpieza del sistema hidr§ulico y verificaci·n de los solenoides y sensores. 

Å     Cambio de las dos bater²as internas. 

Å     Reparaci·n de control remoto

Å     Reparaci·n del sistema de desplazamiento longitudinal de la mesa

Å     Reparaci·n del sistema hidr§ulico y electr·nico.

Å     Engrase de partes m·viles , reparaci·n de 03 sujetadores para brazos y pierneras.

Å     Limpieza general del equipo. 

Å     Cambio de 01 cable poder grado medico.

Å     Revisi·n y reemplazo de los fusibles de protecci·n

2023

50 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
CONSULTORIO DE PLETISMOGRAFIABIOMEDICO PLETISMOGRAFO 602271420001 JAEGER MICROGARD

6N-74012875 

(694892)
10 10 X X CORRECTIVO HNHU COT_2023_1005                350,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

1. Desmontaje total del equipo

2. Limpieza interna, Contactos eléctricos y componentes.

3. Verificación del funcionamiento de los componentes y accesorios.

4. Revisión y ajuste de los modos de operación

5. Instalación de suministro  estacion de trabajo con software de pletismografia 

6. Instalación de suministro de kit mezcla de gases 

7. Configuración de software para actualización de fecha.

8. Desmontaje, revisión y limpieza integral del equipo.

9. Verificación de Módulos con sus respectivas tarjetas electrónicas y accesorios del sistema.

10.  Generación de backup de la base datos de pacientes.

11. Revisión de las pestañas de los Neumotacografos y ajustes.

12.  Revisión de los Valores Ambientales.

13.  Comprobación de los criterios de Calibración de Volúmenes.

14. Comprobación de los criterios de Calibración de la Cabina.

15.Engrase del mecanismo de motor de la cabina

16. Instalacion de suministro estación de trabajo CPU y aplicacion de Plestimografo

17. Mantenimiento integral del equipo.

18.. Prueba de funcionalidad y operatividad

Incluye:"

01- Jeringa manual de calibración de 3L

01- filtros para neumotacografo (Spare Screen PT36)

01- Sensor de CO 

01- Conectores para Neumotacofo

01- Junta para conector.

2023

51 011. M. DE SALUD
016. HOSPITAL NACIONAL 

HIPOLITO UNANUE
00005946

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO 

UNANUE
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
SALA 03 BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X 672247770038 SAMSUNG GM-60A

509YM9BH4000

05V
6 10 X X X CORRECTIVO HNHU

INFORME TECNICO N° 04 -GJCO-UIH-USGyMT-

2023/HNHU
               650,000.00                 95,000.00 1                 95,000.00 

1) Desmontaje de partes móviles y tapas del equipo..

2) Suministro e instalación de 30 baterías de plomo para el generador de rayos X. 

3) Suministro e instalación de 8 baterías de plomo para motor de desplazamiento del equipo.

4) Suministro e instalación de contactor de carga. 

5) Suministro e instalación de Hand Switch.

6) Suministro e instalación de un sensor de parking.

7) Suministro e instalación de cable de energía enrollable.

8) Verificación del detector. 

9) Suministro e instalación de la tarjeta de prueba de batería o reparación de la tarjeta de prueba de batería.

10) Re instalación de software de Adquisición.

11) Limpieza interna de tarjetas electrónicas, conectores, filtros, CPU.

12) Mantenimiento general del equipo (Ajustes, calibraciones).

13) Puesta en funcionamiento.

14) Entrega de equipo operativo.

2023

52 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

FARMACIA

EQUIPO DE DISPENSACION Y 

ATENCION FARMACEUTICA - 

FARMACIA DE EMERGENCIA

ELECTROMECANI

CO

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO 

DOMESTICO
112236140034 YORK YOEA36FS-ABT

24190148313080

0012
5 7 X X X CORRECTIVO TECHNICAL SOLUTIONS R&D T.S.R.DN°07-2022-V1                  10,000.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

1.REVISION GENERAL DEL EQUIPO Y FUGAS EN LAS TUBERIAS 2.LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS CON NITROGENO 3.REVISION Y/O CAMBIO DE LA TARJETA 

DEL CONDENSADOR 4. MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MOTOR VENTILADOR DEL EVAPORADOR 5. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 6.PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO

1

53 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

BANCO DE SANGRESERVICIO DE BANCO DE SANGREBIOMEDICO
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

SANGRE PARA 50 BOLSAS
112255720003 FIOCCHETTI

MEDIKA400 ECT-F-

TOUCH
68062 4 10 X X X CORRECTIVO SINAPSYS MEDICA S.A.C. 586                  30,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

1. verificacion de panel de alarmas 2. inspeccion de hermetecidad de empaquetadura de puerta 3. revision y limpieza de la unidad condensadora y ventilador 4. revision y/o 

llenado de gas refrigerante 5. verificacion de temperatura 6. verificacion de fugas en serpertin del condensador 7. prueba de seguridad electrica 8. prueba de funcionamiento
1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS
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PROGRAMA 
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FUENTE DE 
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ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

54 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICAMICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICABIOMEDICO
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS
112261880006 ANGELANTONI EKOFRIGOLAB LS02584 9 10 X X X CORRECTIVO REFRISTAR COLD PERU SAC RGP 10                  18,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

1. verificacion de panel de alarmas 2. inspeccion de hermetecidad de empaquetadura de puerta 3. revision y limpieza de la unidad condensadora y ventilador 4. revision y/o 

llenado de gas refrigerante 5. verificacion de temperatura 6. verificacion de fugas en serpertin del condensador 7. prueba de seguridad electrica 8. prueba de funcionamiento
1

55 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA INMUNOLOGIA BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MATERIALES Y  MUESTRAS DE 

LABORATORIO DE 500 L

112261880010 MEDICOLD MEDILABK600 201812001K6 4 10 X X X CORRECTIVO SINAPSYS MEDICA S.A.C. 586                  18,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 
1. verificacion de panel de alarmas 2. inspeccion de hermetecidad de empaquetadura de puerta 3. revision y limpieza de la unidad condensadora y ventilador 4. revision y/o 

llenado de gas refrigerante 5. verificacion de temperatura 6. verificacion de fugas en serpertin del condensador 7. prueba de seguridad electrica 8. prueba de funcionamiento
1

56 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGIA 
HISTOLOGIA

ELECTROMECANI

CO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

REACTIVOS DE 500 L
112261880011 MEDICOLD MEDILAB 500TX 1901001TX1 3 10 X X X CORRECTIVO REFRISTAR COLD PERU SAC COTIZACIÓN-01-2023                  30,000.00                 11,000.00 1                 11,000.00 

Desmontaje del equipo, revisión y limpieza externa e interna del equipo.;Verificación y limpieza del sistema electrónico: tarjetas electrónicas, conectores, cables de conexión, 

pantalla, slot de conexión de tarjetas electrónicas.; Verificación y limpieza de los sistemas eléctricos: conexiones eléctricas, cable poder, porta fusibles y fusibles;  Lijado y 

pintado de partes oxidadas. ;Suministro y llenado de gas refrigerante 404A para el correcto funcionamiento.; Verificación de presión de gas; Verificación de fuga de 

gas;Verificación de temperatura y control

1

57 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA MICOBACTERIA BIOMEDICO REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA112263860044 BOSH KSR39 0300174582 3 7 X X X CORRECTIVO REFRISTAR COLD PERU SAC RGP 10                  18,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 
1. verificacion de panel de alarmas 2. inspeccion de hermetecidad de empaquetadura de puerta 3. revision y limpieza de la unidad condensadora y ventilador 4. revision y/o 

llenado de gas refrigerante 5. verificacion de temperatura 6. verificacion de fugas en serpertin del condensador 7. prueba de seguridad electrica 8. prueba de funcionamiento
1

58 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA BIOMEDICO AUTOQUERATOREFRACTOMETRO 532209270001 NIDEK ARK-1S 435500 4 7 X X X CORRECTIVO MEDINET S.A.C. 58699                103,500.00                 12,000.00 1                 12,000.00 

1. REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 2 . REVISION DE CUERPO DEL EQUIPO 3. REVISION DE LA VENTANA DE MIRA DEL EQUIPO 4. REVISION DE 

LA IMPRESIÓN  5.REVISION Y/O CAMBIO LA PARTE OPTICA DEL EQUIPO 6.LIMPIEZA DEL SISTEMA MECANICO Y LUBRICACION 7.REVISION Y/O 

REPARACION DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS 8.VERIFICACION DE MEDIDAS CON EL OJO PRUEBA 9.VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARAMETROS 

DEL EQUIPO 10.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

59 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA OFICINA DEL COE BIOMEDICO
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - 

CAMARA DE BIOSEGURIDAD
532210730002 LABCONCO LOGIC 255618 7 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. 

BERNALES
PMMES 2021-2024                  85,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

Limpieza Externa E Interna Del Equipo

Verificacion De Presion Estatico Y Medicion De Flujo De Aire

Verificacion De Funcionamiento Del Motor

Verificacion Y Limpieza De Lamparas Uv Y Luz Blanca

Limpieza De Mesa De Trabajo Y Pruebas De Alarmas

Prueba De Funcionamiento

1

60 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIONUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSBIOMEDICO CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA 532212640001 STRYKER SECURE 3002 050315138 3 7 X X X PREVENTIVO PONZONE MOBILI S.A.C. COTIZACION N°159                  30,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO  3.REVISION Y LIMPIEZA DEL PANEL FRONTAL, TARJETA PRINCIPAL 

4.MANTENIMIENTO DEL MOTOR 5. LIMPIEZA Y LUBRICACION DE LAS PARTES MECANICAS 6. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ACOPLADORES 

7.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

61 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIONUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSBIOMEDICO CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA 532212640002 STRYKER SECURE 3002 0504068579 3 7 X X X PREVENTIVO PONZONE MOBILI S.A.C. COTIZACION N°159                  30,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO  3.REVISION Y LIMPIEZA DEL PANEL FRONTAL, TARJETA PRINCIPAL 

4.MANTENIMIENTO DEL MOTOR 5. LIMPIEZA Y LUBRICACION DE LAS PARTES MECANICAS 6. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ACOPLADORES 

7.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

62 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIONUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSBIOMEDICO CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA 532212640003 STRYKER SECURE 3002 0504068616 3 7 X X X PREVENTIVO PONZONE MOBILI S.A.C. COTIZACION N°159                  30,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO  3.REVISION Y LIMPIEZA DEL PANEL FRONTAL, TARJETA PRINCIPAL 

4.MANTENIMIENTO DEL MOTOR 5. LIMPIEZA Y LUBRICACION DE LAS PARTES MECANICAS 6. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ACOPLADORES 

7.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

63 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIONUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSBIOMEDICO CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA 532212640004 STRYKER SECURE 3002 050415897 3 7 X X X PREVENTIVO PONZONE MOBILI S.A.C. COTIZACION N°159                  30,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO  3.REVISION Y LIMPIEZA DEL PANEL FRONTAL, TARJETA PRINCIPAL 

4.MANTENIMIENTO DEL MOTOR 5. LIMPIEZA Y LUBRICACION DE LAS PARTES MECANICAS 6. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ACOPLADORES 

7.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

64 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIONUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSBIOMEDICO CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA 532212640005 STRYKER SECURE 3002 050416248 3 7 X X X PREVENTIVO PONZONE MOBILI S.A.C. COTIZACION N°159                  30,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO  3.REVISION Y LIMPIEZA DEL PANEL FRONTAL, TARJETA PRINCIPAL 

4.MANTENIMIENTO DEL MOTOR 5. LIMPIEZA Y LUBRICACION DE LAS PARTES MECANICAS 6. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ACOPLADORES 

7.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

65 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIONUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSBIOMEDICO CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA 532212640006 STRYKER SECURE 3002 050415711 3 7 X X X PREVENTIVO PONZONE MOBILI S.A.C. COTIZACION N°159                  30,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO  3.REVISION Y LIMPIEZA DEL PANEL FRONTAL, TARJETA PRINCIPAL 

4.MANTENIMIENTO DEL MOTOR 5. LIMPIEZA Y LUBRICACION DE LAS PARTES MECANICAS 6. VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS ACOPLADORES 

7.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

66 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGIA 
PATOLOGIA BIOMEDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR 532215730004 EQUINLAB BSC-130 II A2-X B5C13A1807119 2 10 X X X PREVENTIVO H.W. KESSEL SAC 010558                  35,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

Limpieza Externa E Interna Del Equipo

Verificacion De Presion Estatico Y Medicion De Flujo De Aire

Suministro e isntalacion de filltro.

Verificacion De Funcionamiento Del Motor

Verificacion Y Limpieza De Lamparas Uv Y Luz Blanca

Limpieza De Mesa De Trabajo Y Pruebas De Alarmas

Prueba De Funcionamiento

1

67 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION SERVICIO DE NEONATOLOGIA BIOMEDICO CUNA DE CALOR RADIANTE 532227630003 FANEM MULTISYSTEM 2051 NAJ 22091 5 10 X X X PREVENTIVO ALBUJAR MEDICA S.A.C. 001171                105,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.REVISIONY LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA INTERNA, EXTERNA, CONECTORES Y ACCESORIOS 3. REVISION Y 

LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRONICO 4. REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO 5. LIMPIEZA Y LUBRICACION DE LA GARRUCHAS 6.VERIFICACION 

DE PARAMETROS DE OPERACION 7.PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE CONTROL Y MONITOREO DE TEMPERATURA.

1

68 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SALA DE OPERACIONES N° 1 BIOMEDICO DESFIBRILADOR 532230010001 BURDICK DC200 31637 5 5 X X X CORRECTIVO INTECWELD IMPORT S.A.C. 89858                  50,000.00                  7,000.00 1                  7,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 3. REVISION DEL SISTEMA DE  ALTO VOLTAJE HV 4.PRUEBA DE SEGURIDAD 

ELECTRICA 5. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y COMPROBACION DE LA CARGA Y DESCARGA DE ENERGIA A DIFERENTE VALORES 6. SUMINISTRO E  

INSTALACION DE BATERIA

1

69 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO DESFIBRILADOR 532230010009 ADVANCED D100 EZ-85005776 4 5 X X X PREVENTIVO INTECWELD IMPORT S.A.C. 89859                  50,000.00                  7,000.00 1                  7,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 3. REVISION DEL SISTEMA DE  ALTO VOLTAJE HV 4.REVISION DE LA UNIDAD DE 

REGISTRO Y LIMPIEZA DEL CABEZAL TERMICO 5.PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA 6. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y COMPROBACION DE LA CARGA 

Y DESCARGA DE ENERGIA A DIFERENTE VALORES. 7 SUMINISTRO E  INSTALACION DE BATERIA

1

70 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO DESFIBRILADOR 532230010010 ADVANCED D100 EZ-85005777 4 5 X X X PREVENTIVO J & G INVERSIONES PERU S.A.C. 0007585                  50,000.00                  7,000.00 1                  7,000.00 

1.INSPECCION GGENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 3. REVISION DEL SISTEMA DE  ALTO VOLTAJE HV 4.REVISION DE LA UNIDAD DE 

REGISTRO Y LIMPIEZA DEL CABEZAL TERMICO 5.PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA 6. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y COMPROBACION DE LA CARGA 

Y DESCARGA DE ENERGIA A DIFERENTE VALORES. 7 SUMINISTRO E  INSTALACION DE BATERIA

1

71 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIONUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSBIOMEDICO DESFIBRILADOR 532230010012 MINDRAY BENEHEART D3 EZ-7C123693 3 5 X X X PREVENTIVO INTECWELD IMPORT S.A.C. 02030                  50,000.00                  7,000.00 1                  7,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 3. REVISION DEL SISTEMA DE  ALTO VOLTAJE HV 4.REVISION DE LA UNIDAD DE 

REGISTRO Y LIMPIEZA DEL CABEZAL TERMICO 5.PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA 6. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y COMPROBACION DE LA CARGA 

Y DESCARGA DE ENERGIA A DIFERENTE VALORES. 7 SUMINISTRO E  INSTALACION DE BATERIA

1

72 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION SERVICIO DE EMERGENCIA BIOMEDICO DESFIBRILADOR 532230010013 CU MEDICAL LIFE GAIN CU-HD1 M4S114030 2 5 X X X PREVENTIVO JAIME ROJAS 001810                  50,000.00                  7,000.00 1                  7,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 3. REVISION DEL SISTEMA DE  ALTO VOLTAJE HV 4.REVISION DE LA UNIDAD DE 

REGISTRO Y LIMPIEZA DEL CABEZAL TERMICO 5.PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA 6. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y COMPROBACION DE LA CARGA 

Y DESCARGA DE ENERGIA A DIFERENTE VALORES. 7 SUMINISTRO E  INSTALACION DE BATERIA

1

73 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGIA 
HISTOLOGIA BIOMEDICO DISPENSADOR DE PARAFINA 532233450004 LEICA EG1150HC 10264/10524 7 7 X X X CORRECTIVO BAIRES S.A.C. COTIZACIÓN-011-2023                  51,735.00                 16,000.00 1                 16,000.00 

DESMONTAJE DEL EQUIPO, CAMBIO DE RESISTENCIA DE GRIFO, LIMPIEZA U CAMBIO DE CONDUCTO INTERNO. LIMPIEZA INTERNA Y AJUSTES, PRUEBA 

DE OPERATIVIDAD.
1

74 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE CENTRO 

QUIRURGICO Y CENTRAL DE 

ESTERILIZACION

BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820012 VALLEY LAB FORCE 2 722 5 5 X X X PREVENTIVO GLOBAL SUPPLY S.A.C. 055669                  90,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES     2.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO      3.VERIFICACION Y 

LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR Y MONOPOLAR  4.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO    5.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL 

PEDAL O PEDALES DE ACTIVACION MONOPOLAR Y BIPOLAR   6.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE 

TRANSPORTE 7.PRUEBA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD ELECTRICA   8.PRUEBA Y VERIFICACION DE LA POTENCIA DE SALIDA  9. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

1

75 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820013 COVIDIEN

VLFT10GEN-

VALLEYLAB FT10 FT 

SERIES

T8F25979DX 4 5 X X X PREVENTIVO GLOBAL SUPPLY S.A.C. 055670                  90,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES     2.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO      3.VERIFICACION Y 

LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR Y MONOPOLAR  4.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO    5.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL 

PEDAL O PEDALES DE ACTIVACION MONOPOLAR Y BIPOLAR   6.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE 

TRANSPORTE 7.PRUEBA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD ELECTRICA   8.PRUEBA Y VERIFICACION DE LA POTENCIA DE SALIDA  9. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

1

76 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

 CENTRO 

QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820014 COVIDIEN

VLFT10GEN-

VALLEYLAB FT10 FT 

SERIES

T8F25982DX 4 5 X X X PREVENTIVO GLOBAL SUPPLY S.A.C. 055671                  90,000.00                  4,000.00 1                  4,000.00 

1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES     2.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO      3.VERIFICACION Y 

LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR Y MONOPOLAR  4.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO    5.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL 

PEDAL O PEDALES DE ACTIVACION MONOPOLAR Y BIPOLAR   6.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE 

TRANSPORTE 7.PRUEBA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD ELECTRICA   8.PRUEBA Y VERIFICACION DE LA POTENCIA DE SALIDA  9. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

1

77 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820015 COVIDIEN

VLFT10GEN-

VALLEYLAB FT10 FT 

SERIES

T8F25423DX 4 5 X X X PREVENTIVO GLOBAL SUPPLY S.A.C. 055672                  90,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES     2.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO      3.VERIFICACION Y 

LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR Y MONOPOLAR  4.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO    5.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL 

PEDAL O PEDALES DE ACTIVACION MONOPOLAR Y BIPOLAR   6.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE 

TRANSPORTE 7.PRUEBA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD ELECTRICA   8.PRUEBA Y VERIFICACION DE LA POTENCIA DE SALIDA  9. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

1

78 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SALA DE OPERACIONES N° 3 BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820016 ALSA EXCELL NHP/T 400 527S-05/18 4 5 X X X PREVENTIVO VITALTEC S.A.C. 0006120                  90,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES     2.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO      3.VERIFICACION Y 

LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR Y MONOPOLAR  4.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO    5.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL 

PEDAL O PEDALES DE ACTIVACION MONOPOLAR Y BIPOLAR   6.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE 

TRANSPORTE 7.PRUEBA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD ELECTRICA   8.PRUEBA Y VERIFICACION DE LA POTENCIA DE SALIDA  9. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

1

79 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820017 ALSA EXCELL NHP/T 400 528S-05/18 4 5 X X X PREVENTIVO VITALTEC S.A.C. 0006121                  90,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES     2.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO      3.VERIFICACION Y 

LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR Y MONOPOLAR  4.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO    5.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL 

PEDAL O PEDALES DE ACTIVACION MONOPOLAR Y BIPOLAR   6.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE 

TRANSPORTE 7.PRUEBA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD ELECTRICA   8.PRUEBA Y VERIFICACION DE LA POTENCIA DE SALIDA  9. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

1

80 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

ALMACEN DE SALA DE 

OPERACIONES
BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820018 ALSA EXCELL NHP/T 400 529S-05/18 4 5 X X X PREVENTIVO VITALTEC S.A.C. 0006122                  90,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES     2.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO      3.VERIFICACION Y 

LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR Y MONOPOLAR  4.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO    5.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL 

PEDAL O PEDALES DE ACTIVACION MONOPOLAR Y BIPOLAR   6.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE 

TRANSPORTE 7.PRUEBA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD ELECTRICA   8.PRUEBA Y VERIFICACION DE LA POTENCIA DE SALIDA  9. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

81 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

ALMACEN DE SALA DE 

OPERACIONES
BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820019 ALSA EXCELL NHP/T 400 530S-05/18 4 5 X X X PREVENTIVO VITALTEC S.A.C. 0006120                  90,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES     2.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO      3.VERIFICACION Y 

LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR Y MONOPOLAR  4.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO    5.VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL 

PEDAL O PEDALES DE ACTIVACION MONOPOLAR Y BIPOLAR   6.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE 

TRANSPORTE 7.PRUEBA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD ELECTRICA   8.PRUEBA Y VERIFICACION DE LA POTENCIA DE SALIDA  9. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

1

82 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION SERVICIO DE EMERGENCIA BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770038 MORTARA ELI 230 (AM-12) 117200569192 5 5 X X X CORRECTIVO VITALTEC S.A.C. 0006120                  35,000.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.VERIFICACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 3.LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO  4. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA IMPRESORA 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ECG DE 10 RAMALES 6. SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ELECTRODOS PINZA Y DE SUCCION ADULTO. 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

83 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES532234770039 SPACEL ABS CARDIOEXPRESS SL6

98400-SL-

AHA1450007
5 5 X X X CORRECTIVO

REPRESENTACIONES UNIMPORT 

SRL
05622                  35,000.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.VERIFICACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 3.LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO  4. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA IMPRESORA 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ECG DE 10 RAMALES 6. SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ELECTRODOS PINZA Y DE SUCCION ADULTO. 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

84 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770040 TRISMED CARDIPIA 400H C400172064 4 5 X X X CORRECTIVO

REPRESENTACIONES UNIMPORT 

SRL
05623                  35,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.VERIFICACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 3.LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO  4. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA IMPRESORA 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ECG DE 10 RAMALES 6. SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ELECTRODOS PINZA Y DE SUCCION ADULTO. 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

85 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770041 TRISMED CARDIPIA 400H C400172068 4 5 X X X CORRECTIVO

REPRESENTACIONES UNIMPORT 

SRL
12                   6,630.00                  2,500.00 1                  2,500.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.VERIFICACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 3.LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO  4. SUMINISTRO 

E INSTALACION DE CABLE DE ECG DE 10 RAMALES 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOS PINZA Y DE SUCCION ADULTO . 6 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE BATERIA 7.SUMINISTRO E INSTALACION DE LA IMPRESORA 8.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

86 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770042 TRISMED CARDIPIA 400H C400172069 4 5 X X X CORRECTIVO

REPRESENTACIONES UNIMPORT 

SRL
05624                  35,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.VERIFICACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 3.LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO  4. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA IMPRESORA 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ECG DE 10 RAMALES 6. SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ELECTRODOS PINZA Y DE SUCCION ADULTO. 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

87 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
SERVICIO DE EMERGENCIA 

PEDIATRICA
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770043 TRISMED CARDIPIA 400H C400172065 4 5 X X X CORRECTIVO

REPRESENTACIONES UNIMPORT 

SRL
05625                  35,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.VERIFICACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 3.LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO  4. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA IMPRESORA 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ECG DE 10 RAMALES 6. SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ELECTRODOS PINZA Y DE SUCCION PEDIATRICO . 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

88 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIONUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSBIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770044 TRISMED CARDIPIA 400H C400172060 4 5 X X X CORRECTIVO FERTA MEDICA S.A.C. 58580                  35,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.VERIFICACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 3.LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO  4. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA IMPRESORA 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ECG DE 10 RAMALES 6. SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ELECTRODOS PINZA Y DE SUCCION ADULTO . 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

89 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
CONSULTAS EXTERNA BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770045 KALAMED KES-301

103G18A14693G

12
4 5 X X X CORRECTIVO FERTA MEDICAL 58581                  35,000.00                  4,000.00 1                  4,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.VERIFICACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 3.LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO  4. SUMINISTRO 

E INSTALACION DE CABLE DE ECG DE 10 RAMALES 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOS PINZA Y DE SUCCION ADULTO . 6 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE BATERIA 7.SUMINISTRO E INSTALACION DE LA IMPRESORA 8.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

90 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
CONSULTAS EXTERNA BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770046 KALAMED KES-301

103G18A14696G

12
4 5 X X X CORRECTIVO FERTA MEDICAL 0052252                  35,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO 2.VERIFICACION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 3.LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO  4. SUMINISTRO 

E INSTALACION DE CABLE DE ECG DE 10 RAMALES 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOS PINZA Y DE SUCCION ADULTO . 6 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE BATERIA 7.SUMINISTRO E INSTALACION DE LA IMPRESORA 8.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

91 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820007 KARL STORZ IMAGE 1S 4 5 X X X CORRECTIVO PREMIUM MEDICAL E.I.R.L. 44455                550,000.00                 50,000.00 1                 50,000.00 
1.REVISION GENERAL DEL EQUIPO 2LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO 3.REVISON Y/O CAMBIO FUENTE DE LUZ 4.REVISION Y/O CAMBIO DEL  

INSUFLADOR 5.REVISION Y/O CAMBIO DE LA  CAMARA DE VIDEO. 6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
1

92 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
ECOGRAFIA BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000022 VINNO VINNO E30 U071651001 6 7 X X X CORRECTIVO

GLOBAL TECHNOLOGY AND 

SERVICE SAC
COT202209-15                                                                                  379,500.00                 40,000.00 1                 40,000.00 

Å Limpieza y mantenimiento de sondas. 

Å Limpieza en general

Å Inspecci·n de cables y conectores.

Å Limpieza de consola.

Å Inspecci·n y limpieza de garruchas, frenos 

Å Calibraci·n de par§metros

Å Limpieza, mantenimiento y prueba de todos los botones de panel de control.

Å Mantenimiento y limpieza a la rueda de desplazamiento 

Å Mantenimiento de la impresora.

Å Revisi·n optimizaci·n de los puertos de comunicaci·n. 

Å Mantenimiento del monitor, revisi·n de la pantalla y revisi·n de  calidad de imagen

Å Mantenimiento general de fuente y tarjetas electr·nicas del equipo.

Å Mantenimiento y ajuste de partes mec§nicas.

SUMINISTRO DE SONDA LINEAL PARA ECOGRAFO VINNO E30  9000020 - U071651001.

. prueba de funcionamiento.

1

93 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
ECOGRAFIA BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000024 SAMSUNG H60

SOZPM3HJ3000

03Y
5 7 X X X PREVENTIVO MEDISONIC S.A.C 1235967                384,000.00                 16,000.00 1                 16,000.00 

1.REVISION E INSPECCION FISICA DE LOS TRANSDUCTORES 2.REVISION DE LOS PRESETY CONFIGURACIONES DEL EQUIPO 3.REVISION DE LAS 

HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO 4.VERIFICACION DE LAS FRECUNCIAS DE OPERACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES 5.VERIFICACION LOS 

MODOS DE EXPLORACION (B,M,D,FLOW) 6.PRUEBAS DE ADQUISICION CON FANTOMA PARA ECOGRAFIA 7.REVISION DEL SISTEMA OPERATIVO 8.REVISION 

DE LOS LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA, REVISION DE MENSAJES DE ERROR Y/0 ALARMAS 8.REVISION DE LA PERFOMANCE,MEMORIA, DISCO DURO , 

VELOCIDAD DE LA CPU 9. REVISION DEL BACKUP DEL SISTEMA 10.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO ALFA NUMERICO, 

TRACKBALL,PERILLAS 10.VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PEDAL 11.VERIFICACION DEL LECTOR GRAVADO DVD 12.LIMPIEZA INTERNA 

13.EXTRACCION DE POLVO EN FUENTE DE PODER ,MOTHERBOARD, PCBS DE ADQUISICION 14.LIMPIEZA DE VENTILADORES,FILTROS ,PANTALLA TACTIL. 

TRACKBALL15.LIMPIEZA EXTERNA:CUBIERTA Y TRANSDUCTORES 16.DESMONTAJE DE VIDEO IMPRESORA, AJUSTE DE TONOS, LIMPIEZA GENERAL 

17.REVISION Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LA UPS 18. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

94 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
SERVICIO DE EMERGENCIA BIOMEDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO A 

COLOR
532250000027 HITACHI ARIETTA S60 205W0065 4 7 X X X PREVENTIVO TECNASA Valorización No. 175-22-IST-APA                384,000.00                  9,500.00 1                  9,500.00 

1.REVISION E INSPECCION FISICA DE LOS TRANSDUCTORES 2.REVISION DE LOS PRESETY CONFIGURACIONES DEL EQUIPO 3.REVISION DE LAS 

HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO 4.VERIFICACION DE LAS FRECUNCIAS DE OPERACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES 5.VERIFICACION LOS 

MODOS DE EXPLORACION (B,M,D,FLOW) 6.PRUEBAS DE ADQUISICION CON FANTOMA PARA ECOGRAFIA 7.REVISION DEL SISTEMA OPERATIVO 8.REVISION 

DE LOS LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA, REVISION DE MENSAJES DE ERROR Y/0 ALARMAS 8.REVISION DE LA PERFOMANCE,MEMORIA, DISCO DURO , 

VELOCIDAD DE LA CPU 9. REVISION DEL BACKUP DEL SISTEMA 10.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO ALFA NUMERICO, 

TRACKBALL,PERILLAS 10.VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PEDAL 11.VERIFICACION DEL LECTOR GRAVADO DVD 12.LIMPIEZA INTERNA 

13.EXTRACCION DE POLVO EN FUENTE DE PODER ,MOTHERBOARD, PCBS DE ADQUISICION 14.LIMPIEZA DE VENTILADORES,FILTROS ,PANTALLA TACTIL. 

TRACKBALL15.LIMPIEZA EXTERNA:CUBIERTA Y TRANSDUCTORES 16.DESMONTAJE DE VIDEO IMPRESORA, AJUSTE DE TONOS, LIMPIEZA GENERAL 

17.REVISION Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LA UPS 18. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

95 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
ECOGRAFIA BIOMEDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 

RADIOLOGICO
532250000028 SONOSCAPE S50 0507879615 4 7 X X X PREVENTIVO DROGUERIA M Y M S.A.C. 0001542                384,000.00                  9,500.00 1                  9,500.00 

1.REVISION E INSPECCION FISICA DE LOS TRANSDUCTORES 2.REVISION DE LOS PRESETY CONFIGURACIONES DEL EQUIPO 3.REVISION DE LAS 

HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO 4.VERIFICACION DE LAS FRECUNCIAS DE OPERACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES 5.VERIFICACION LOS 

MODOS DE EXPLORACION (B,M,D,FLOW) 6.PRUEBAS DE ADQUISICION CON FANTOMA PARA ECOGRAFIA 7.REVISION DEL SISTEMA OPERATIVO 8.REVISION 

DE LOS LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA, REVISION DE MENSAJES DE ERROR Y/0 ALARMAS 8.REVISION DE LA PERFOMANCE,MEMORIA, DISCO DURO , 

VELOCIDAD DE LA CPU 9. REVISION DEL BACKUP DEL SISTEMA 10.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO ALFA NUMERICO, 

TRACKBALL,PERILLAS 10.VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PEDAL 11.VERIFICACION DEL LECTOR GRAVADO DVD 12.LIMPIEZA INTERNA 

13.EXTRACCION DE POLVO EN FUENTE DE PODER ,MOTHERBOARD, PCBS DE ADQUISICION 14.LIMPIEZA DE VENTILADORES,FILTROS ,PANTALLA TACTIL. 

TRACKBALL15.LIMPIEZA EXTERNA:CUBIERTA Y TRANSDUCTORES 16.DESMONTAJE DE VIDEO IMPRESORA, AJUSTE DE TONOS, LIMPIEZA GENERAL 

17.REVISION Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LA UPS 18. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

96 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE GINECO 

OBSTETRICIA
BIOMEDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 

DOPPLER TRIDIMENSIONAL
532250000029 SONOSCAPE S50 0508562358 4 7 X X X CORRECTIVO MYM  DROGERIA 0005236                384,000.00                 40,000.00 1                 40,000.00 

1.REVISION E INSPECCION FISICA DE LOS TRANSDUCTORES 2.REVISION DE LOS PRESETY CONFIGURACIONES DEL EQUIPO 3.REVISION DE LAS 

HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO 4.VERIFICACION DE LAS FRECUNCIAS DE OPERACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES 5.VERIFICACION LOS 

MODOS DE EXPLORACION (B,M,D,FLOW) 6.PRUEBAS DE ADQUISICION CON FANTOMA PARA ECOGRAFIA 7.REVISION DEL SISTEMA OPERATIVO 8.REVISION 

DE LOS LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA, REVISION DE MENSAJES DE ERROR Y/0 ALARMAS 8.REVISION DE LA PERFOMANCE,MEMORIA, DISCO DURO , 

VELOCIDAD DE LA CPU 9. REVISION DEL BACKUP DEL SISTEMA 10.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO ALFA NUMERICO, 

TRACKBALL,PERILLAS 10.VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PEDAL 11.VERIFICACION DEL LECTOR GRAVADO DVD 12.LIMPIEZA INTERNA 

13.EXTRACCION DE POLVO EN FUENTE DE PODER ,MOTHERBOARD, PCBS DE ADQUISICION 14.CAMBIO DE TRANDUSCTOR COMVEXO Y UPS;LIMPIEZA DE 

VENTILADORES,FILTROS ,PANTALLA TACTIL. TRACKBALL15.LIMPIEZA EXTERNA:CUBIERTA Y TRANSDUCTORES 16.DESMONTAJE DE VIDEO IMPRESORA, 

AJUSTE DE TONOS, LIMPIEZA GENERAL 17.REVISION Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LA UPS 18. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

97 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
SERVICIO DE EMERGENCIA BIOMEDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 

PORTATIL
532250000030 ULTRASOUND S/M 80102081628 3 7 X X X PREVENTIVO TECNASA 0228588                384,000.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

1.REVISION E INSPECCION FISICA DE LOS TRANSDUCTORES 2.REVISION DE LOS PRESETY CONFIGURACIONES DEL EQUIPO 3.REVISION DE LAS 

HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO 4.VERIFICACION DE LAS FRECUNCIAS DE OPERACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES 5.VERIFICACION LOS 

MODOS DE EXPLORACION (B,M,D,FLOW) 6.PRUEBAS DE ADQUISICION CON FANTOMA PARA ECOGRAFIA 7.REVISION DEL SISTEMA OPERATIVO 8.REVISION 

DE LOS LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA, REVISION DE MENSAJES DE ERROR Y/0 ALARMAS 8.REVISION DE LA PERFOMANCE,MEMORIA, DISCO DURO , 

VELOCIDAD DE LA CPU 9. REVISION DEL BACKUP DEL SISTEMA 10.VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO ALFA NUMERICO, 

TRACKBALL,PERILLAS 10.VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DEL PEDAL 11.VERIFICACION DEL LECTOR GRAVADO DVD 12.LIMPIEZA INTERNA 

13.EXTRACCION DE POLVO EN FUENTE DE PODER ,MOTHERBOARD, PCBS DE ADQUISICION 14.LIMPIEZA DE VENTILADORES,FILTROS ,PANTALLA TACTIL. 

TRACKBALL15.LIMPIEZA EXTERNA:CUBIERTA Y TRANSDUCTORES 16.DESMONTAJE DE VIDEO IMPRESORA, AJUSTE DE TONOS, LIMPIEZA GENERAL 

17.REVISION Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LA UPS 18. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

98 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICAMICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICABIOMEDICO EQUIPO PARA BAÑO DE FLOTACION 532258000002 MEMERT WNB 22 L518.0494 3 8 X X X CORRECTIVO FERTA MEDICA S.A.C. 124                  11,100.00                  4,000.00 1                  4,000.00 
1.Inspeccion General 2.Limpieza Externa Del Equipo 3.Limpieza De La Parte Interna Del Equipo,tarjeta Electronica 4.Verificacion De La Temperatura De Operación 

5.Verificacion Y Limpieza Del Sello De La Valvula De Drenaje 6.Verificacion Del Controlador De Temperatura 7. Prueba de funcionamiento
1

99 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA UROANALISIS BIOMEDICO EQUIPO PARA BAÑO DE FLOTACION 532258000003 MEMERT WNB 22 L518.0697 3 8 X X X CORRECTIVO FERTA MEDICA S.A.C. 124                  11,100.00                  4,000.00 1                  4,000.00 
1.Inspeccion General 2.Limpieza Externa Del Equipo 3.Limpieza De La Parte Interna Del Equipo,tarjeta Electronica 4.Verificacion De La Temperatura De Operación 

5.Verificacion Y Limpieza Del Sello De La Valvula De Drenaje 6.Verificacion Del Controlador De Temperatura 7. Prueba de funcionamiento
1

100 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA SALA DE ESTERILIZACION BIOMEDICO ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 532260470054 MEMMERT SN-55 B218.2691 4 7 X X X PREVENTIVO U&M Tecnologia y soluciones P.T.E.N°335-2022-V1                100,000.00                  2,266.00 1                  2,266.00 

1.Desmontaje Del Equipo. Revision De Conexiones Electricas, Aseguramiento De Cables 2.Limpieza De La Camara De Esterilizacion. Revision De Empaquetadura De Puerta 

3.Limpieza De La Camara De Esterilizacion 4.Revision De Empaquetadura De Puerta 5.Limpieza Y Revision Del Conmutador De Encendido, Regulador De Temperatura Y 

Temporizador 6.Medicion De Resistencia Calefactora    Ohm Y Corriente De Consumo 7.Prueba de seguridad electrica 8.Limpieza General Del Equipo Y Pruebas De 

Funcionamiento

1

101 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA SALA DE ESTERILIZACION BIOMEDICO ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 532260470055 MEMMERT SN-55 B218.2692 4 7 X X X PREVENTIVO U&M Tecnologia y soluciones P.T.E.N°335-2022-V1                100,000.00                  2,266.00 1                  2,266.00 

1.Desmontaje Del Equipo. Revision De Conexiones Electricas, Aseguramiento De Cables 2.Limpieza De La Camara De Esterilizacion. Revision De Empaquetadura De Puerta 

3.Limpieza De La Camara De Esterilizacion 4.Revision De Empaquetadura De Puerta 5.Limpieza Y Revision Del Conmutador De Encendido, Regulador De Temperatura Y 

Temporizador 6.Medicion De Resistencia Calefactora    Ohm Y Corriente De Consumo 7.Prueba de seguridad electrica 8.Limpieza General Del Equipo Y Pruebas De 

Funcionamiento

1

102 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA SERVICIO DE PATOLOGIA BIOMEDICO ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 532260470056 MEMMERT SN-55 B218.2693 4 7 X X X PREVENTIVO U&M Tecnologia y soluciones P.T.E.N°335-2022-V1                100,000.00                  2,266.00 1                  2,266.00 

1.Desmontaje Del Equipo. Revision De Conexiones Electricas, Aseguramiento De Cables 2.Limpieza De La Camara De Esterilizacion. Revision De Empaquetadura De Puerta 

3.Limpieza De La Camara De Esterilizacion 4.Revision De Empaquetadura De Puerta 5.Limpieza Y Revision Del Conmutador De Encendido, Regulador De Temperatura Y 

Temporizador 6.Medicion De Resistencia Calefactora    Ohm Y Corriente De Consumo 7.Prueba de seguridad electrica 8.Limpieza General Del Equipo Y Pruebas De 

Funcionamiento

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 
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PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE
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EQUIPAMIENTO  
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(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

103 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICAMICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICABIOMEDICO ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 532260470057 MEMERT SN 55 B218.4113 3 7 X X X PREVENTIVO U&M Tecnologia y soluciones P.T.E.N°335-2022-V1                100,000.00                  2,266.00 1                  2,266.00 

1.Desmontaje Del Equipo. Revision De Conexiones Electricas, Aseguramiento De Cables 2.Limpieza De La Camara De Esterilizacion. Revision De Empaquetadura De Puerta 

3.Limpieza De La Camara De Esterilizacion 4.Revision De Empaquetadura De Puerta 5.Limpieza Y Revision Del Conmutador De Encendido, Regulador De Temperatura Y 

Temporizador 6.Medicion De Resistencia Calefactora    Ohm Y Corriente De Consumo 7.Prueba de seguridad electrica 8.Limpieza General Del Equipo Y Pruebas De 

Funcionamiento

1

104 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA MICOBACTERIA BIOMEDICO
ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 

60 L
532260470058 HIRAYAMA HL36AE 981091729 2 7 X X X PREVENTIVO U&M Tecnologia y soluciones P.T.E.N°336-2022-V1                  50,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

1. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO    2.VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA CAMARA DE ESTERILIZACION  3.REVISION DE LAS VALVULAS DE CONTROL Y 

TERMOSTATO 4.REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y  MEDICION DE CORRIENTE DE CONSUMO 5.REVISION  DE TUBERIAS Y EMPAQUETADURAS 6. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

1

105 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
DEPARTAMENTO DE MEDICINA BIOMEDICO

UNIDAD DE VIDEOGASTROSCOPIA PARA 

ADULTO
532265920001 PENTAX EG29¡10

A113422/A11342

6
4 7 X X X CORRECTIVO Tecnología Industrial y Nacional S.A. SCE LG-051/2022- SCE LG-050/2022                398,368.00                 56,291.00 1                 56,291.00 

1 Limpieza interna y externa del equipo en general;2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DE INSERCCION DE COD: A113422, Desmontaje total del equipo, 

Limpieza, lubricación y ajuste de las partes mecánicas, Cambio de Bending Rubber,Cambio de Punta Distal Completa y fibra de luz, Cambio de Sistema Angulador completo 

(Segment staycoil ï malla met§lica; Staycoil Collar,poleas UD/RL, adjusting collar), Cambio de Tubo de inserci·n, Cambio de Staycoil Holder Bracket, Bracket cover y Joimt 

Seal ring, Prueba de funcionalidad y operatividad con fuente de luz de sala de procedimientos, Incluye cambio de suministro e instalación de los siguientes repuestos: 1 

JOINT SEAL RING         D964-AB251; 4Å MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DE INSERCCION COD:  A113426, Desmontaje total del equipo, Limpieza, 

lubricación y ajuste de las partes mecánicas, Cambio de Bending Rubber, Cambio de Punta Distal Completa y fibra de luz, Cambio de Sistema de angulación (cables, poleas, 

adjusting collar), Cambio de Tubo de inserción, Prueba de funcionalidad y operatividad con fuente de luz de sala de procedimientos, Incluye cambio de suministro e instalación 

1

106 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO
MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA CON 

MONITOREO AVANZADO
532275170001 MINDRAY A7 GC-84001345 4 7 X X X PREVENTIVO VITALTEC S.A.C. VILTSLTEC 105-2022                380,000.00                  1,000.00 2                  2,000.00 

Limpieza General, Limpieza Externa E Interna, Revisión De Cables Eléctricos Y Test De Seguridad Eléctrica, Revisión Del Sistema De Monitoreo, Chequeo De Vaporizadores, 

Chequeo De Ventilador Electrónico, Revisión De Sensores, Chequeo Del Sistema Respiratorio, Verificación Del Sistema De Aspiración, Verificación De Funcionamiento,Kit de 

mantenimiento 

1

107 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICAMICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICABIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560020 OLYMPUS CX-31 7A40429 5 10 X X X CORRECTIVO C%M TECHNOLOGY SAC COTIZACION N| 10                   6,479.01                  1,800.00 1                  1,800.00 

1.Limpieza Externa,limpieza Del Mecanismo De Sujeccion De Laminas Para Muestras 2.Limpieza Del Objetivo De 100x. Limpieza Del Sistema Optico.verificacion Del Sistema 

De Iluminacion 3.Revision Del Sistema Mecanico, Verificacion Del Tubo De Observacion 4.Verificacion Del Funcionamiento Del Microscopio 5.Instalacion De Objetivo Para 

Microscopio 40/0.65 6.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 7.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 8.Instalacion De Lampara Halogena 6v-

20w .

1

108 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA MICOBACTERIA BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560021 OLYMPUS CX-31 7A40425 5 10 X X X CORRECTIVO C%M TECHNOLOGY SAC COTIZACION N| 10                   6,479.01                  1,800.00 1                  1,800.00 

1.Limpieza Externa,limpieza Del Mecanismo De Sujeccion De Laminas Para Muestras 2.Limpieza Del Objetivo De 100x. Limpieza Del Sistema Optico.verificacion Del Sistema 

De Iluminacion 3.Revision Del Sistema Mecanico, Verificacion Del Tubo De Observacion 4.Verificacion Del Funcionamiento Del Microscopio 5.Instalacion De Objetivo Para 

Microscopio 40/0.65 6.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 7.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 8.Instalacion De Lampara Halogena 6v-

20w .

1

109 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICAMICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICABIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560022 OLYMPUS CX-31 7A40447 5 10 X X X CORRECTIVO C%M TECHNOLOGY SAC COTIZACION N| 10                   6,479.01                  1,800.00 1                  1,800.00 

1.Limpieza Externa,limpieza Del Mecanismo De Sujeccion De Laminas Para Muestras 2.Limpieza Del Objetivo De 100x. Limpieza Del Sistema Optico.verificacion Del Sistema 

De Iluminacion 3.Revision Del Sistema Mecanico, Verificacion Del Tubo De Observacion 4.Verificacion Del Funcionamiento Del Microscopio 5.Instalacion De Objetivo Para 

Microscopio 40/0.65 6.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 7.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 8.Instalacion De Lampara Halogena 6v-

20w .

1

110 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICALABORATORIO DE EMERGENCIABIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560023 OLYMPUS CX-31 5L42366 5 10 X X X CORRECTIVO C%M TECHNOLOGY SAC COTIZACION N| 10                   6,479.01                  1,800.00 1                  1,800.00 

1.Limpieza Externa,limpieza Del Mecanismo De Sujeccion De Laminas Para Muestras 2.Limpieza Del Objetivo De 100x. Limpieza Del Sistema Optico.verificacion Del Sistema 

De Iluminacion 3.Revision Del Sistema Mecanico, Verificacion Del Tubo De Observacion 4.Verificacion Del Funcionamiento Del Microscopio 5.Instalacion De Objetivo Para 

Microscopio 40/0.65 6.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 7.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 8.Instalacion De Lampara Halogena 6v-

20w .

1

111 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICAMICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICABIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560024 OLYMPUS CX-31 6G41736 5 10 X X X CORRECTIVO C%M TECHNOLOGY SAC COTIZACION N| 10                   6,479.01                  1,800.00 1                  1,800.00 

1.Limpieza Externa,limpieza Del Mecanismo De Sujeccion De Laminas Para Muestras 2.Limpieza Del Objetivo De 100x. Limpieza Del Sistema Optico.verificacion Del Sistema 

De Iluminacion 3.Revision Del Sistema Mecanico, Verificacion Del Tubo De Observacion 4.Verificacion Del Funcionamiento Del Microscopio 5.Instalacion De Objetivo Para 

Microscopio 40/0.65 6.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 7.Instalacion De Objetivo Para Microscopio N.100/1.25 8.Instalacion De Lampara Halogena 6v-

20w .

1

112 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SALA DE OPERACIONES N° 7 BIOMEDICO

MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA 

NEUROCIRUGIA
532279980002 LEICA M525 F50

80315001/90315

001
7 8 X X X CORRECTIVO C%M TECHNOLOGY SAC COTIZACIÓN-007-2023                468,755.17                 39,000.00 1                 39,000.00 

VERIFICACION DE ESTADO DE EQUIPO; LIMPIEZA DE FUENTE DE ALIMENTACION, CAMBIO DE PC, LENTES, ESTABILIZADOR, FIBRA OPTICA, Y PEDAL; 

CAMBIO DE LAMPARA; PRUEBA DE OPERATIVIDAD.
1

113 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SERVICIO DE RECUPERACION BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970095 MINDRAY IMEC 8 EW-7C040836 4 5 X X X CORRECTIVO VITALTEC S.A.C. VILTSLTEC 107-2022                   8,285.00                  3,300.00 1                  3,300.00 

1.Ajuste De Alarma Y Pruebas De Funcionamiento Ok 5.Limpieza Y Revision De Accesorios 6.Revision de Baterias (Pruebas de Autonomina ) y Estabilizador De Estado 

Solido 7.Verificacion Y Prueba De Seguridad Electrica 8.Limpieza Interna Y Montaje Del Equipo , Verificacion De Los Parametros De Funcionamiento 9.Instalacion De Bateria 

Para Monitor Multifuncional .

1

114 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SERVICIO DE RECUPERACION BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970096 MINDRAY IMEC 8 EW-7C040837 4 5 X X X CORRECTIVO VITALTEC S.A.C. VILTSLTEC 107-2022                   8,285.00                  3,300.00 1                  3,300.00 

1.Ajuste De Alarma Y Pruebas De Funcionamiento Ok 5.Limpieza Y Revision De Accesorios 6.Revision de Baterias (Pruebas de Autonomina ) y Estabilizador De Estado 

Solido 7.Verificacion Y Prueba De Seguridad Electrica 8.Limpieza Interna Y Montaje Del Equipo , Verificacion De Los Parametros De Funcionamiento 9.Instalacion De Bateria 

Para Monitor Multifuncional .

1

115 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SERVICIO DE RECUPERACION BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970097 MINDRAY IMEC 8 EW-7C040838 4 5 X X X CORRECTIVO VITALTEC S.A.C. VILTSLTEC 107-2022                   8,285.00                  3,300.00 1                  3,300.00 

1.Ajuste De Alarma Y Pruebas De Funcionamiento Ok 5.Limpieza Y Revision De Accesorios 6.Revision de Baterias (Pruebas de Autonomina ) y Estabilizador De Estado 

Solido 7.Verificacion Y Prueba De Seguridad Electrica 8.Limpieza Interna Y Montaje Del Equipo , Verificacion De Los Parametros De Funcionamiento 9.Instalacion De Bateria 

Para Monitor Multifuncional .

1

116 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SERVICIO DE RECUPERACION BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970098 MINDRAY IMEC 8 EW-7C040842 4 5 X X X CORRECTIVO VITALTEC S.A.C. VILTSLTEC 107-2022                   8,285.00                  3,300.00 1                  3,300.00 

1.Ajuste De Alarma Y Pruebas De Funcionamiento Ok 5.Limpieza Y Revision De Accesorios 6.Revision de Baterias (Pruebas de Autonomina ) y Estabilizador De Estado 

Solido 7.Verificacion Y Prueba De Seguridad Electrica 8.Limpieza Interna Y Montaje Del Equipo , Verificacion De Los Parametros De Funcionamiento 9.Instalacion De Bateria 

Para Monitor Multifuncional .

1

117 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGIA 
ANATOMIA PATOLOGIA BIOMEDICO PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS532291150002 LEICA HISTOCORE PEARL 0681 3 5 X X X CORRECTIVO LEICA SAC COTIZACIÓN-005-2023                183,600.00                 25,000.00 1                 25,000.00 

DESAMBLAJE DEL EQUIPO, VERIFICACION INTEGRAL DEL SISTEMA MECANICO Y SISTEMA ELECTRONICO, VERIFICACION Y CONTROL DE TRANSPORTE DE 

LA MUESTRA, CAMBIO DE SELLO DE RETORTA,  CAMBIO DE DILTRO DE CARBON, CAMBIO DE ORINGS, CAMBIO DE SELLOS PARA TAPAS DE BOTELLAS, 

CAMBIO DE MANGERAS , ALIENACION Y VERIFICACION DE TODO EL EQUIPO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

1

118 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICAMICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICABIOMEDICO ROTADOR SEROLOGICO 532293140004
BENCHAMARCK 

SCIENTIFIC
ORBISHAKER A021-00598 3 5 X X X CORRECTIVO BIOSUPPORT INTERNATIONAL S.A.C 25                  13,850.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

1.Inspeccion General 2.Limpieza Externa Del Equipo 3.Verificacion del funcionamiento de las partes mecánicas del equipo: Plataforma, ejes y engranajes. 4. Lubricacion de las 

partes mecanicas 5. Verificacion de los controles de velocidad y de tiempo 6. Mantenimiento del motor 7. Prueba de seguridad electrica 8. Prueba de funcionamiento
1

119 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA CLINICA INMUNOLOGIA BIOMEDICO ROTADOR SEROLOGICO 532293140005
BENCHAMARCK 

SCIENTIFIC
ORBISHAKER A021-00616 3 5 X X X CORRECTIVO BIOSUPPORT INTERNATIONAL S.A.C 25                  13,850.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

1.Inspeccion General 2.Limpieza Externa Del Equipo 3.Verificacion del funcionamiento de las partes mecánicas del equipo: Plataforma, ejes y engranajes. 4. Lubricacion de las 

partes mecanicas 5. Verificacion de los controles de velocidad y de tiempo 6. Mantenimiento del motor 7. Prueba de seguridad electrica 8. Prueba de funcionamiento
1

120 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA BIOMEDICO VIDEO BRONCOSCOPIO 532299680001 FUJIFILM

VP-4450HD/ XL-4450 

/SC-WV24-A1511

2V567A037/2S09

4A037/13-217409
4 7 X X X CORRECTIVO BIOMEDICAL CORP. SAC COTIZACIÓN-0113-2021                393,078.00                 41,200.00 1                 41,200.00 

 Desarmado del equipo;  Limpieza de partes internas y externas del equipo; mantenimiento y/o cambio del procesador de imagen; mantenimiento y/o reparacion de circuitería 

electrónica; Revisión y mantenimiento de las tarjetas electrónicas; Revisión y mantenimiento de señal de video; Revisión y mantenimiento del panel frontal del procesador; 

Revisión y mantenimiento de fuente de luz; Revisión y mantenimiento de la etapa de ignición; Revisión y mantenimiento de la bomba de insuflación de la fuente de luz; Revisión 

y mantenimiento del panel frontal de la fuente de luz; Revisión y mantenimiento del monitor; Servicio y mantenimiento general del equipo mencionado; Limpieza y lubricación de 

Sistemas Operativos Óptico / Mecánico; Pruebas de funcionamiento;Pruebas de operatividad del equipo en el servicio 

1

121 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
GASTROENTEROLOGIA BIOMEDICO VIDEOENDOSCOPIO 532299860003 FUJINON

VP-4450HD/ XL-4450 

/SC-SX19-A1511

2V567K244/1S09

4K960/ 14-

245942

7 7 X X X CORRECTIVO BIOMEDICAL CORP. SAC COTIZACIÓN-0113-2021                104,913.00                 41,300.00 1                 41,300.00 

Pruebas de operatividad del equipo con el usuario presente

1

122 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS536458330001 TRUMPF SATURN SELECT 3.02101870973 9 10 X X X PREVENTIVO FABRI MEDICAL S.A.C. 005896                135,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.REVISION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES 2.REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO 3.REVISION DEL SISTEMA MECANICO Y 

LUBRICACION GENERAL 4.REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO 5.LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA Y 

ACCESORIOS DEL EQUIPO 6.VERIFICACION DEL SISTEMA DE ANCLAJE MECANICO 7.VERIFICACION DE OPERATIVIDAD Y MOVIMIENTOS 8.PRUEBA DE 

SEGURIDAD ELECTRICA

1

123 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO

MESA ELECTROHIDRAULICA PARA 

OPERACION QUIRURGICA
536459520022 MIZUHO MOT-3602X

MEC-2015Z-

0056
5 10 X X X CORRECTIVO FABRI MEDICAL S.A.C. 005895                135,000.00                 24,000.00 1                 24,000.00 

1.REVISION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES 2.REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO 3.REVISION DEL SISTEMA MECANICO Y 

LUBRICACION GENERAL 4.REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO 5.LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA Y 

ACCESORIOS DEL EQUIPO 6.VERIFICACION DEL SISTEMA DE ANCLAJE MECANICO 7.VERIFICACION DE OPERATIVIDAD Y MOVIMIENTOS 8.PRUEBA DE 

SEGURIDAD ELECTRICA

1

124 011. M. DE SALUD
020. HOSPITAL SERGIO 

BERNALES
00007634

HOSPITAL SERGIO E. 

BERNALES
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SALA DE OPERACIONES N° 6 BIOMEDICO

MESA ELECTROHIDRAULICA PARA 

OPERACION QUIRURGICA
536459520023 MIZUHO MOT-5602BW MEC-20166-003 4 10 X X X PREVENTIVO FABRI MEDICAL S.A.C. 005896                135,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

1.REVISION GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES 2.REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO 3.REVISION DEL SISTEMA MECANICO Y 

LUBRICACION GENERAL 4.REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO 5.LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA Y 

ACCESORIOS DEL EQUIPO 6.VERIFICACION DEL SISTEMA DE ANCLAJE MECANICO 7.VERIFICACION DE OPERATIVIDAD Y MOVIMIENTOS 8.PRUEBA DE 

SEGURIDAD ELECTRICA

1

125 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
RAYOS X BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000027 PHILIPS CX50 US41800004 4 7 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 269 - USB - HCH 220,000.00              15,000.00               1 15,000.00               

SE DEBE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Å REVISIčN DEL CABLE DE ALIMENTACIčN POR ALGĐN DA¤O.

Å REVISIčN QUE LA LĉNEA, NEUTRO Y TIERRA EST£N CORRECTAMENTE CONECTADOS

Å REVISIčN DEL ESTADO DE LOS TRANSDUCTORES: CONEXIONES, PUERTOS Y MEMBRANAS.

Å REVISIčN DE CORRECTO GIRO Y/O MOVIMIENTO DEL SOPORTE DEL MONITOR.

Å VERIFICACIčN DEL CORRECTO DESPLAZAMIENTO DE LA CONSOLA.

Å REVISIčN DEL ESTADO DE UPS: AUTONOMĉA, VOLTAJES Y CABLE DE ALIMENTACIčN.

Å REVISIčN DEL ESTADO DE COOLERS EXTERNOS.

Å VERIFICACIčN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS LUCES DEL PANEL DEL OPERADOR Y TGC

Å LIMPIEZA DE LA CONSOLA, TECLADO Y TRACKBALL.

Å LIMPIEZA DEL MONITOR.

Å LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE.

Å LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO (RETIRO DE POLVO).

Å PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA

Å PRUEBAS EN 2D (MODO B), MODO COLOR, MODO M

Å PRUEBAS EN MODOS DOPPLER

Å VERIFICACIčN DEL FUNCIONAMIENTO BĆSICO DEL MODO 3D (OPCIONAL)

Å VERIFICACIčN DEL FUNCIONAMIENTO BASICO MODO 4D EN TIEMPO REAL (OPCIONAL)

Å VERIFICACIčN DE LAS OPERACIONES BĆSICAS DE TODOS LOS MODOS OPCIONALES.

Å VERIFICACIčN DE PUERTOS DE SALIDA Y ENTRADA DEL EQUIPO.

Å PRUEBAS DE DIAGNčSTICO UTILIZANDO SOFTWARE PROPIETARIO.

Å COMPROBACIčN DE FUNCIONES DE GRABACIčN / REPRODUCCIčN DEL VCR.

Å PRUEBA DE IMPRESORA B/W, IMPRESORA COLOR PRINTER.

Å VERIFICACIčN DEL FUNCIONAMIENTO DICOM.

Å ACTUALIZACION DE SOFTWARE 

Å OTRAS CONFIGURACIONES QUE EL USUARIO REQUIERA

2



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

126 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
RAYOS X BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000028 CANON TUS-A300 NFC18Y2040 4 7 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 427 - USB - HCH 250,000.00              25,000.00               1 25,000.00               

SE DEBE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Å REVISIčN DEL CABLE DE ALIMENTACIčN POR ALGĐN DA¤O.

Å REVISIčN QUE LA LĉNEA, NEUTRO Y TIERRA EST£N CORRECTAMENTE CONECTADOS

Å REVISIčN DEL ESTADO DE LOS TRANSDUCTORES: CONEXIONES, PUERTOS Y MEMBRANAS.

Å REVISIčN DE CORRECTO GIRO Y/O MOVIMIENTO DEL SOPORTE DEL MONITOR.

Å VERIFICACIčN DEL CORRECTO DESPLAZAMIENTO DE LA CONSOLA.

Å REVISIčN DEL ESTADO DE UPS: AUTONOMĉA, VOLTAJES Y CABLE DE ALIMENTACIčN.

Å REVISIčN DEL ESTADO DE COOLERS EXTERNOS.

Å VERIFICACIčN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS LUCES DEL PANEL DEL OPERADOR Y TGC

Å LIMPIEZA DE LA CONSOLA, TECLADO Y TRACKBALL.

Å LIMPIEZA DEL MONITOR.

Å LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE.

Å LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO (RETIRO DE POLVO).

Å PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA

Å PRUEBAS EN 2D (MODO B), MODO COLOR, MODO M

Å PRUEBAS EN MODOS DOPPLER

Å VERIFICACIčN DEL FUNCIONAMIENTO BĆSICO DEL MODO 3D (OPCIONAL)

Å VERIFICACIčN DEL FUNCIONAMIENTO BASICO MODO 4D EN TIEMPO REAL (OPCIONAL)

Å VERIFICACIčN DE LAS OPERACIONES BĆSICAS DE TODOS LOS MODOS OPCIONALES.

Å VERIFICACIčN DE PUERTOS DE SALIDA Y ENTRADA DEL EQUIPO.

Å PRUEBAS DE DIAGNčSTICO UTILIZANDO SOFTWARE PROPIETARIO.

Å COMPROBACIčN DE FUNCIONES DE GRABACIčN / REPRODUCCIčN DEL VCR.

Å PRUEBA DE IMPRESORA B/W, IMPRESORA COLOR PRINTER.

Å VERIFICACIčN DEL FUNCIONAMIENTO DICOM.

Å ACTUALIZACION DE SOFTWARE 

Å OTRAS CONFIGURACIONES QUE EL USUARIO REQUIERA

2

127 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO DE ONCOLOGIA 

QUIRURGICA
BIOMEDICO VIDEO COLPOSCOPIO 532299710002 MEDGYN 010466-HD 211BAIK0015 3 7 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 331 - USB - HCH 30,000.00                8,000.00                 1 8,000.00                 

VERIFICACION GENERAL DEL ESTADO DEL EQUIPO. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. PRUEBA DE 

HERMETICIDAD. REVISION Y LIMPIEZA DEL CÁMARA. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA COMPUTADORA DEL EQUIPO, VERIFICACION DE VISUALIZACION DE 

CAMARA. VERIFICACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE ACCESORIOS POR DESGASTE.

1

128 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SOP CENTRAL BIOMEDICO 

MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA
536459520502 BERCHTOLD D 820 3401100-V10331 4 10 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 254 - USB - HCH 200,000.00              7,500.00                 1 7,500.00                 

VERIFICACION INTEGRAL DEL EQUIPO.. VERIFICACION DE MOVIMENTOS ELECTRICOS DE LA MESA (SUBIDA, BAJADA, SIDE, TRENDELEMBURG, 

ANTITRENDELEMBURG, ABDOMEN, ESPALDAR,ETC). VERIFICACION DE DESPLAZAMIENTO Y LIMPIEZA DE RUEDAS. VERIFICACION, LUBRICACION Y 

AJUSTE DE FRENOS. VERIFICACION Y AJUSTES DE SUJETADORES MECANICOS. REVISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS Y PERNOS, REVISIÓN DE CADA 

PISTÓN DE MOVIMIENTO. LIMPIEZA DE COLCHONETAS ANTIESCARAS. LIMPIEZAD E PIERNERAS GINECOLOGICAS, APOYA BRAZOS AEREO, APOYA PIES, 

APOYA BRAZOS, SUJETADORES DE ABDOMEN, SUJETADORES DE HOMBROS. LIMPIEZA DE FIJADORES DE ACCESORIOS REDONDOS Y ACCESORIOS 

PLANOS. DESINFECION DEL EQUIPO EN GENERAL.LLENADO DE HIDROLINA Y CAMBIO DE CONTROL DE LA MESA

3

129 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SOP CENTRAL BIOMEDICO 

MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA
536459520503 BERCHTOLD D8200 3401100-V10333 4 10 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 275 - USB - HCH 200,000.00              7,500.00                 1 7,500.00                 

VERIFICACION INTEGRAL DEL EQUIPO.. VERIFICACION DE MOVIMENTOS ELECTRICOS DE LA MESA (SUBIDA, BAJADA, SIDE, TRENDELEMBURG, 

ANTITRENDELEMBURG, ABDOMEN, ESPALDAR,ETC). VERIFICACION DE DESPLAZAMIENTO Y LIMPIEZA DE RUEDAS. VERIFICACION, LUBRICACION Y 

AJUSTE DE FRENOS. VERIFICACION Y AJUSTES DE SUJETADORES MECANICOS. REVISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS Y PERNOS, REVISIÓN DE CADA 

PISTÓN DE MOVIMIENTO. LIMPIEZA DE COLCHONETAS ANTIESCARAS. LIMPIEZAD E PIERNERAS GINECOLOGICAS, APOYA BRAZOS AEREO, APOYA PIES, 

APOYA BRAZOS, SUJETADORES DE ABDOMEN, SUJETADORES DE HOMBROS. LIMPIEZA DE FIJADORES DE ACCESORIOS REDONDOS Y ACCESORIOS 

PLANOS. DESINFECION DEL EQUIPO EN GENERAL.LLENADO DE HIDROLINA Y CAMBIO DE CONTROL DE LA MESA

3

130 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO MONITOR DESFIBRILADOR 532281800010 PROGETTI RESCUE LIFE RL 11120548 5 5 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 256 - USB - HCH 80,000.00                10,000.00               1 10,000.00               

REVISION DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. DESMONTAJE Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO. REVISION DE LA FUENTE DE PODER Y LA ETAPA DE 

CONTROL

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO. REVISION DE PALETAS, PRUEBA, DE CARGA Y DESCARGA. REVISION DE CABLE PACIENTE. MANTENIMIENTO DE 

IMPRESORA Y VERIFICACION DE ARRASTRE DE PAPEL. COMPROBACION DE FRECUENCIAS

VERIFICACION DE VOLTAJE DE BATERIA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

2

131 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SOP CENTRAL BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970113 MINDRAY BENEVISION N19 JK-8C001596 3 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 268 - USB - HCH 125,000.00              15,000.00               1 15,000.00               

DESMONTAJE INTEGRAL Y PARCIAL DEL EQUIPO. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

VERIFICACION DEL SISTEMA DE ENTRADA DE VOLTAJE Y ENCENDIDO. REVISION DE PARAMETROS, PULSADORES Y PERILLAS. VERIFICACION DE 

CONFIGURACION DE PARAMETROS. REVISION DEL ESTADO DE LA BATERIA. VERIFICACION DE ELECTRODOS, CABLES PACIENTES Y SENSORES. CAMBIO 

DE ACCESORIOS (BRAZALETE, SENSORES DE SPO2 Y CABLE PACIENTE DE ECG). VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE INSUFLADO DE 

PANI. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

1

132 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA
BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820026 ERBE VIO 300 S 11458783 4 5 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 270 - USB - HCH 57,000.00                8,500.00                 1 8,500.00                 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE ALIMENTACION. VERIFICACION DE PLACA NEUTRA,  CABLE Y CONECTORES. 

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE PEDAL. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE COCHE. VERIFICACION DE RANGOS DE POTENCIA ALTAS, BAJAS, BIPOLAR, 

ELECTROCORTE EN DISTINTOS MODOS. REVISION CONTROL ELECTRONICO, REGULACION DE VOLTAJE, AMPERAJE. REVISION DE LAPIZ MONOPOLAR Y 

PINZAS BIPOLARES, ADQUISICIÓN DE NUEVAS PINZAS. REVISION DE ELECTRODOS BIPOLARES, PORTA ELECTRODOS. LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO.

1

133 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940065 EMALED EMALED 300 M L03024820618 4 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 308 - USB - HCH 37,000.00                7,000.00                 1 7,000.00                 

SE VERIFICA SALIDA DE VOLTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION. REVISION DE ESTADO Y FUNCIONAMAIENTO DE LAMPARAS LED. LIMPIEZA DE 

CUPULAS REFLECTORAS. VERIFICACION DEL FUNCIONAMENTO DEL PANEL DE CONTROL.

PRUEBA DE CONTROL PARA REGULAR INTENSIDAD DE LUZ Y TEMPERATURA DE COLOR. CENTRADO DE LUZ POR MEDIO DE MANIJA REMOVIBLE. 

AJUSTES MECANICOS DE LOS BRAZOS. LIMPIEZA GENERAL

3

134 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
GINECOLOGIA BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940064 EMALED EMALED 300 M L03024910618 4 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 358 - USB - HCH 37,000.00                7,000.00                 1 7,000.00                 

SE VERIFICA SALIDA DE VOLTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION. REVISION DE ESTADO Y FUNCIONAMAIENTO DE LAMPARAS LED. LIMPIEZA DE 

CUPULAS REFLECTORAS. VERIFICACION DEL FUNCIONAMENTO DEL PANEL DE CONTROL.

PRUEBA DE CONTROL PARA REGULAR INTENSIDAD DE LUZ Y TEMPERATURA DE COLOR. CENTRADO DE LUZ POR MEDIO DE MANIJA REMOVIBLE. 

AJUSTES MECANICOS DE LOS BRAZOS. LIMPIEZA GENERAL

3

135 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SOP CETO BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970116 MINDRAY IMEC 15 GK-85004496 3 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 387 - USB - HCH 125,000.00              15,000.00               1 15,000.00               

DESMONTAJE INTEGRAL Y PARCIAL DEL EQUIPO. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

VERIFICACION DEL SISTEMA DE ENTRADA DE VOLTAJE Y ENCENDIDO. REVISION DE PARAMETROS, PULSADORES Y PERILLAS. VERIFICACION DE 

CONFIGURACION DE PARAMETROS. REVISION DEL ESTADO DE LA BATERIA. VERIFICACION DE ELECTRODOS, CABLES PACIENTES Y SENSORES. CAMBIO 

DE ACCESORIOS (BRAZALETE, SENSORES DE SPO2 Y CABLE PACIENTE DE ECG). VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE INSUFLADO DE 

PANI. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

1

136 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SOP CETO BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970119 ADVANCE PM-2000TM

260374-

M19104590001
3 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 388 - USB - HCH 125,000.00              15,000.00               1 15,000.00               

DESMONTAJE INTEGRAL Y PARCIAL DEL EQUIPO. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

VERIFICACION DEL SISTEMA DE ENTRADA DE VOLTAJE Y ENCENDIDO. REVISION DE PARAMETROS, PULSADORES Y PERILLAS. VERIFICACION DE 

CONFIGURACION DE PARAMETROS. REVISION DEL ESTADO DE LA BATERIA. VERIFICACION DE ELECTRODOS, CABLES PACIENTES Y SENSORES. CAMBIO 

DE ACCESORIOS (BRAZALETE, SENSORES DE SPO2 Y CABLE PACIENTE DE ECG). VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE INSUFLADO DE 

PANI. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

1

137 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO 

QUIRURGICA
BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA DE TECHO 532270940063 EMALED 560 L0SCUO1919009 4 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 435 - USB - HCH 177,999.00              31,000.00               1 31,000.00               

SE VERIFICA SALIDA DE VOLTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION. REVISION DE ESTADO Y FUNCIONAMAIENTO DE LAMPARAS LED. LIMPIEZA DE 

CUPULAS REFLECTORAS. VERIFICACION DEL FUNCIONAMENTO DEL PANEL DE CONTROL.

PRUEBA DE CONTROL PARA REGULAR INTENSIDAD DE LUZ Y TEMPERATURA DE COLOR. CENTRADO DE LUZ POR MEDIO DE MANIJA REMOVIBLE. 

AJUSTES MECANICOS DE LOS BRAZOS. LIMPIEZA GENERAL

1

138 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SOP CENTRAL BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390557 NELLCOR BEDSIDE MBB1709448 4 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 253 - USB - HCH 12,000.00                4,000.00                 1 4,000.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

139 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA
MICROBIOLOGÍA BIOMEDICO ESTERILIZADOR 532260470067 J.P. SELECTA PRESOCLAVE III80 643360 4 7 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 406 - USB - HCH 35,000.00                4,500.00                 1 4,500.00                 

VERIFICACIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL EQUIPO. INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 

LIMPIEZA INTERNA, REEMPLAZO DE MEMBRANA QUE CUBRE LA PUERTA, LIMPIEZA DEL SISTEMA INTERNO, PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.
1

140 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN CIRUGIA A BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390541 HUNTLEIGH MP1R 750AX10072017 5 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 261 - USB - HCH 7,000.00                  1,500.00                 1 1,500.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de oximetría. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

141 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO ESPIROMETRO 532260160003 MIR SPIROLAB III A23-053.16604 4 5 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 292 - USB - HCH 15,000.00                3,000.00                 1 3,000.00                 INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA. CALIBRACION DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD 1

142 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN NEO INTERMEDIOS BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390563 MEKICS MP570T MP570TRA1K43 3 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 264 - USB - HCH 4,000.00                  1,200.00                 1 1,200.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

143 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE CARDIOLOGIA BIOMEDICO EQUIPO ECOCARDIOGRAFO 532249050004 PHILLIPS AFFINITI 70 US618F1608 4 7 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 346 - USB - HCH 930,000.00              31,000.00               1 31,000.00               

INSPECCION PRELIMIAR EQUIPO: REVISIÓN DE LÍNEA NEUTRO Y TIERRA ESTÉN CORRECTAMENTE CONECTADOS. REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS 

TRANSDUCTORES, INSPECCIÓN DE RUEDAS Y FRENOS DEL EQUIPO,. REVISIÓN DE REQUISITOS DE PREINSTALACIÓN: VERIFICACIÓN DE VOLTAJES EN 

TOMA ELÉCTRICA, TRANSFORMADOR. INSPECCIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO Y BACK UP DEL SISTEMA:  VERIFICACIÓN DEL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS LUCS DEL PANEL DEL OPERADOR Y TGC, VERIFICACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LOSTRANSDUCTORES 

EN TODOS LOS PUERTOS. INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL SISTEMA. PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA. 

CONFIGURACIÓN DE LOS PRESETS A GUSTO DEL USUARIO POR PARTE DEL APLICACIONISTA.

1

144 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENT BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390558 NELLCOR BEDSIDE MBB1709469 4 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 333 - USB - HCH 12,000.00                4,000.00                 1 4,000.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

145 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA
PATOLOGIA QUIRURGICA BIOMEDICO 

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - 

CAMARA DE BIOSEGURIDAD
532210730001 LABCONCO 3440027 130171268 3 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 416 - USB - HCH 36,000.00                3,000.00                 1 3,000.00                 

Revisión del sistema electrónico. (Tarjeta electrónica, cableado, contactos, teclado, display, motoventilador).

Revisión de sistema de iluminación (lámpara de luz blanca, lámpara de luz U.V).

Revisión, lubricación y afinación de sistema mecánico general del equipo.

Limpieza integral externa e interna del equipo.

Verificación de funcionamiento.

Informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.

1

146 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓNUNIDAD DE SOPORTE BIOMEDICOBIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390537 HUNTLEIGH MP1R 750AX10074217 5 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 339 - USB - HCH 7,000.00                  1,500.00                 1 1,500.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1
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147 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA 532298060006 CONMED 60-8200-230 15JGM025 5 7 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 434 - USB - HCH 32,391.00                9,000.00                 1 9,000.00                 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE ALIMENTACION. VERIFICACION DE PLACA NEUTRA,  CABLE Y CONECTORES. 

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE PEDAL. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE COCHE. VERIFICACION DE RANGOS DE POTENCIA ALTAS, BAJAS, BIPOLAR, 

ELECTROCORTE EN DISTINTOS MODOS. REVISION CONTROL ELECTRONICO, REGULACION DE VOLTAJE, AMPERAJE. REVISION DE LAPIZ MONOPOLAR Y 

PINZAS BIPOLARES, ADQUISICIÓN DE NUEVAS PINZAS. REVISION DE ELECTRODOS BIPOLARES, PORTA ELECTRODOS. LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO.

1

148 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO VIDEO BRONCOSCOPIO 532299680002 PENTAX EB-1975K H110084 4 7 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 306 - USB - HCH 106,500.00              6,000.00                 1 6,000.00                 

VERIFICACION GENERAL DEL ESTADO DEL EQUIPO. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. PRUEBA DE 

HERMETICIDAD. REVISION Y LIMPIEZA DEL LA PARTE EXTERNA DEL ENDOSCOPIO. LIMPIEZA INTERNA DE CANAL  DE BIOPSIA. REVISION Y 

COMPROBACION DEL SISTEMA DE AIRE / AGUA. VERIFICACION DE MOVIMIENTO DE MANDO. VERIFICACION DE FLEXIBILIDAD Y ANGULACION DE PUNTA 

DISTAL (COLONO UP 180°, DOWN 180°, SIDE 160). VERIFICACION DE LUZ DE FIBRA OPTICA. VERIFICACION DE VISUALIZACION DE CAMARA. VERIFICACION 

Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

1

149 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE MEDICINA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390544 HUNTLEIGH MP1R 750AX10073717 5 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 345 - USB - HCH 7,000.00                  1,500.00                 1 1,500.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

150 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO DE ONCOLOGIA 

QUIRURGICA
BIOMEDICO VIDEO RINOLARINGOSCOPIO 532299750001 OLYMPUS ENF-GP 2915914 3 7 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 322 - USB - HCH 33,000.00                5,000.00                 1 5,000.00                 

VERIFICACION GENERAL DEL ESTADO DEL EQUIPO. INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS. PRUEBA DE 

HERMETICIDAD. REVISION Y LIMPIEZA DEL LA PARTE EXTERNA DEL ENDOSCOPIO. LIMPIEZA INTERNA DE CANAL DE BIOPSIA. REVISION Y 

COMPROBACION DEL SISTEMA DE AIRE / AGUA. VERIFICACION DE MOVIMIENTO DE MANDO. VERIFICACION DE FLEXIBILIDAD Y ANGULACION DE PUNTA 

DISTAL ( UP 210°, DOWN 90°, LEFT Y RIGHT 100°). VERIFICACION DE LUZ DE FIBRA OPTICA. VERIFICACION DE VISUALIZACION DE CAMARA. VERIFICACION 

Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

1

151 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN ONCOLOGÍA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390542 HUNTLEIGH MP1R 750AX10071917 5 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 350 - USB - HCH 7,000.00                  1,500.00                 1 1,500.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

152 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEONATOLOGIA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390550 MASIMO RDA-87 J11636 4 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 351 - USB - HCH 7,500.00                  2,000.00                 1 2,000.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

153 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA
ANATOMIA PATOLOGICA BIOMEDICO CRIOSTATO 532227150005 THERMO SCIENTIFIC HM525NX 61246 4 7 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 341 - USB - HCH 55,000.00                21,000.00               1 21,000.00               

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE LA RESISTENCIA INTERNA, DE LA CUBIERTA DEL EQUIPO, CAMBIO DE LA TARJETA ENCARGADA DE 

REGULAR LA TEMPERATURA DEL EQUIPO.
1

154 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390551 MINDRAY PM-60 CR-84190653 4 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 357 - USB - HCH 4,500.00                  1,000.00                 1 1,000.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

155 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390538 HUNTLEIGH MP1R 750AX10073817 5 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 370 - USB - HCH 7,000.00                  1,500.00                 1 1,500.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

156 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SOP CECTRAL BIOMEDICO 

MAQUINA PARA CIRCULACION 

EXTRACORPORAL
532276650002

MAQUET 

CARDIOPULMONARY 

AG

HL 20 94004108 4 10 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 369 - USB - HCH 1,267,500.00            31,000.00               1 31,000.00               

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARTE MECÁNICA DEL EQUIPO. 

REVISIÓN DE MANGUERAS Y CONECTORES HANSEN (CIRCUITO DE PACIENTE Y CARDIOPLEJIA) 

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARTE ELECTRÓNICA (TARJETA DE PODER Y CONTROL) 

REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y COMANDOS 

REVISIÓN Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

CAMBIO DE SENSORES Y VÁLVULAS POR ENCONTRARSE MALOGRADAS

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTRO Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

TEST DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AGUA

TEST DE DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO 

1

157 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CLINICO BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390556 NELLCOR BEDSIDE MBB1709447 4 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 405 - USB - HCH 12,000.00                4,000.00                 1 4,000.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

158 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN SERVICIO DE NEONATOLOGIA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390545 MEKICS MP111
MP111QA1HO11

1
4 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 424 - USB - HCH 4,000.00                  1,200.00                 1 1,200.00                 

 Prueba de funcionamiento de equipo. 

Revisión y limpieza externa del equipo. 

 Revisión, limpieza y ajustes internos. 

Revisión de fuente de alimentación. 

Verificación de parámetros de pulsioxímetro. 

Cambio de batería, troncal y sensor de oximetría reusable.

1

159 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SOP CENTRAL BIOMEDICO 

MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA
536459520504 BERCHTOLD D 820 3401100-V10334 4 10 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 297 - USB - HCH 200,000.00              7,500.00                 1 7,500.00                 

VERIFICACION INTEGRAL DEL EQUIPO.. VERIFICACION DE MOVIMENTOS ELECTRICOS DE LA MESA (SUBIDA, BAJADA, SIDE, TRENDELEMBURG, 

ANTITRENDELEMBURG, ABDOMEN, ESPALDAR,ETC). VERIFICACION DE DESPLAZAMIENTO Y LIMPIEZA DE RUEDAS. VERIFICACION, LUBRICACION Y 

AJUSTE DE FRENOS. VERIFICACION Y AJUSTES DE SUJETADORES MECANICOS. REVISIÓN DE CADA PISTÓN DE MOVIMIENTO. LIMPIEZA DE 

COLCHONETAS ANTIESCARAS. LIMPIEZAD E PIERNERAS GINECOLOGICAS, APOYA BRAZOS AEREO, APOYA PIES, APOYA BRAZOS, SUJETADORES DE 

ABDOMEN, SUJETADORES DE HOMBROS. LIMPIEZA DE FIJADORES DE ACCESORIOS REDONDOS Y ACCESORIOS PLANOS. DESINFECION DEL EQUIPO EN 

GENERAL.LLENADO DE HIDROLINA Y CAMBIO DE CONTROL DE LA MESA

3

160 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
TROPICALES BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560016 MICROS MCX200A 002604 3 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 276 - USB - HCH 15,000.00                3,000.00                 1 3,000.00                 

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PERILLA REGULADORA DE LUZ. VERICAR TARJETA ELECTRONICA Y VOLTAJE 

RESPECTIVOS.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE DIAFRAGMA, REVOLVER SUJETADOR DE MUESTRA. REVISION Y LIMPIEZA DE SITEMA DE ILUMINACION, 

OCULARES, LENTE DE CAMPO, OBJETIVOS, CONDENSADOR. REVISION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PLATINA Y TUBO BINOCULAR. VERIFICACION DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICRO Y MACROMETRICO.

1

161 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560505 CARL ZEISS AXIOSTAR PLUS 3109004667 5 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 283 - USB - HCH 22,000.00                5,000.00                 1 5,000.00                 

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PERILLA REGULADORA DE LUZ. VERICAR TARJETA ELECTRONICA Y VOLTAJE 

RESPECTIVOS.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE DIAFRAGMA, REVOLVER SUJETADOR DE MUESTRA. REVISION Y LIMPIEZA DE SITEMA DE ILUMINACION, 

OCULARES, LENTE DE CAMPO, OBJETIVOS, CONDENSADOR. REVISION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PLATINA Y TUBO BINOCULAR. VERIFICACION DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICRO Y MACROMETRICO.

1

162 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

DEPARTAMENTO DE ENF.INF. 

TROP. Y DERMATOLOGICAS
BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560001 OLYMPUS CX31RBSFA 3D09712 3 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 307 - USB - HCH 15,000.00                3,000.00                 1 3,000.00                 

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PERILLA REGULADORA DE LUZ. VERICAR TARJETA ELECTRONICA Y VOLTAJE 

RESPECTIVOS.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE DIAFRAGMA, REVOLVER SUJETADOR DE MUESTRA. REVISION Y LIMPIEZA DE SITEMA DE ILUMINACION, 

OCULARES, LENTE DE CAMPO, OBJETIVOS, CONDENSADOR. REVISION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PLATINA Y TUBO BINOCULAR. VERIFICACION DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICRO Y MACROMETRICO. 

1

163 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA 

CLINICA 

(LABORATORIO 

CLINICO)

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560506 CARL ZEISS AXIOSTAR PLUS 3109005304 5 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 314 - USB - HCH 22,000.00                5,000.00                 1 5,000.00                 

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PERILLA REGULADORA DE LUZ. VERICAR TARJETA ELECTRONICA Y VOLTAJE 

RESPECTIVOS.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE DIAFRAGMA, REVOLVER SUJETADOR DE MUESTRA. REVISION Y LIMPIEZA DE SITEMA DE ILUMINACION, 

OCULARES, LENTE DE CAMPO, OBJETIVOS, CONDENSADOR. REVISION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PLATINA Y TUBO BINOCULAR. VERIFICACION DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICRO Y MACROMETRICO. 

1

164 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA 

CLINICA 

(LABORATORIO 

CLINICO)

ANATOMIA PATOLOGICA BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560510 MOTIC
BA410E BINOCULAR 

SEXTUPLE
19017137 3 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 319 - USB - HCH 15,000.00                3,000.00                 1 3,000.00                 

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PERILLA REGULADORA DE LUZ. VERICAR TARJETA ELECTRONICA Y VOLTAJE 

RESPECTIVOS.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE DIAFRAGMA, REVOLVER SUJETADOR DE MUESTRA. REVISION Y LIMPIEZA DE SITEMA DE ILUMINACION, 

OCULARES, LENTE DE CAMPO, OBJETIVOS, CONDENSADOR. REVISION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PLATINA Y TUBO BINOCULAR. VERIFICACION DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICRO Y MACROMETRICO.

1

165 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HEMOTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE
ONCO BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560509 OLYMPUS CX31RBSFA S7E10316 3 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 349 - USB - HCH 15,000.00                3,000.00                 1 3,000.00                 

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PERILLA REGULADORA DE LUZ. VERICAR TARJETA ELECTRONICA Y VOLTAJE 

RESPECTIVOS.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE DIAFRAGMA, REVOLVER SUJETADOR DE MUESTRA. REVISION Y LIMPIEZA DE SITEMA DE ILUMINACION, 

OCULARES, LENTE DE CAMPO, OBJETIVOS, CONDENSADOR. REVISION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PLATINA Y TUBO BINOCULAR. VERIFICACION DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICRO Y MACROMETRICO.

1

166 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA 

CLINICA 

(LABORATORIO 

CLINICO)

MICROBIOLOGIA BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560508 OLYMPUS CX23 7A86375 5 10 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 385 - USB - HCH 10,000.00                3,000.00                 1 3,000.00                 

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PERILLA REGULADORA DE LUZ. VERICAR TARJETA ELECTRONICA Y VOLTAJE 

RESPECTIVOS.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE DIAFRAGMA, REVOLVER SUJETADOR DE MUESTRA. REVISION Y LIMPIEZA DE SITEMA DE ILUMINACION, 

OCULARES, LENTE DE CAMPO, OBJETIVOS, CONDENSADOR. REVISION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PLATINA Y TUBO BINOCULAR. VERIFICACION DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICRO Y MACROMETRICO

1

167 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SOP CENTRAL BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630043 GENERAL ELECTRIC AESPIRE VIEW APHV01143 7 7 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 267 - USB - HCH 350,000.00              15,000.00               1 15,000.00               

Å REVISION FISICA DE TODA LA UNIDAD.

Å VERIFICACION DE ENCENDIDO DE LA UNIDAD VENTILATORIA MONITOR Y COMPRESOR DE AIRE.

Å VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL CIRCUITO DE PACIENTE. LIMPIEZA DEL FILTROS DEL COMPRESOR Y UNIDAD VENTILATORIA. 

Å CALIBRACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO

Å CALIBRACION DE SENSOR Y VĆLVULA DE OXIGENO.

Å CALIBRACIčN DE TOUCH SCREEN

Å CALIBRACIčN DE VĆLVULAS.

Å CALIBRACION DEL TRANSDUCTOR DE FLUJO. 

Å REVISION Y CAMBIO DE KIT DE MANTENMIENTO DE 5000 HORAS DE LA UNIDAD VENTILATORIA.

Å REVISION Y CAMBIO DE KIT DE MANTENMIENTO DE 10000 HORAS DEL COMPRESOR DE AIRE SI LO REQUIERE.

Å CAMBIO DE FILTRO DE MONITOR Y COMPRESOR.

Å CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO Y VĆLVULA DE VENTILACIčN

Å EJECUCION DE LOS TEST DE VERIFICACION. 

Å VERIFICACION DE LA CELDA DE OXIGENO. 

Å LUBRICACION DE PARTES MECANICAS.

Å PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. 

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

168 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490043 HETTICH UNIVERSAL 320 0010266-11 4 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 323 - USB - HCH 39,520.00                8,000.00                 1 8,000.00                 

CAMBIO DE FAJAS, CAMBIO DE FRENOS, SUMINISTRO DE VARIADOR DE VELOCIDAD, CAMBIO DE RODAJES, CENTRADO Y BALANCEO, PINTADO, CAMBIO 

DE CABLES, CAMBIO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
1

169 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
OFTALMOLOGÍA BIOMEDICO MICROSCOPIO QUIRURGICO 532279980501 TOPCON OMS-90 315959 6 8 X X X PREVENTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 293 - USB - HCH 60,000.00                6,000.00                 1 6,000.00                 

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PERILLA REGULADORA DE LUZ. VERICAR TARJETA ELECTRONICA Y VOLTAJE 

RESPECTIVOS.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE DIAFRAGMA, REVOLVER SUJETADOR DE MUESTRA. REVISION Y LIMPIEZA DE SITEMA DE ILUMINACION, 

OCULARES, LENTE DE CAMPO, OBJETIVOS, CONDENSADOR. REVISION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PLATINA Y TUBO BINOCULAR. VERIFICACION DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MICRO Y MACROMETRICO. 

1

170 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
GASTROENTEROLOGÍA BIOMEDICO MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA532275170005 DRAGER FABIUS PLUS ASCN0017 3 7 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 380 - USB - HCH 350,000.00              15,000.00               1 15,000.00               

Å LIMPIEZA GENERAL (EXTERNO Y TARJETAS ELECTRčNICAS) DEL EQUIPO. 

Å REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ENCENDIDO

Å REVISION Y AJUSTE DE PARAMETROS EN PANEL DE CONTROL,

Å VERIFICACION DE INGRESO DE GASES MEDICINALES. 

Å VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA CON CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 2 Y 3 A¤OS

Å VERIFICACION DEL VAPORIZADOR ANESTESICO CON CAMBIO DE ORING

Å VERIFICACION DE CONEXIONES EXTERNAS DE CORRUGADOS. 

Å CAMBIO Y CALIBRACIčN DE LOS SENSORES DE FLUJO Y OXĉGENO 

Å REVISION Y CAMBIO DE BATERIAS. 

Å VERIFICACION DE MONITOR Y PARTES. 

Å REEMPLAZO DE ALGUNOS ACCESORIOS DEL MONITOR.

Å LIMPIEZA DEL MčDULO VENTILATORIO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y REALIZAR EL TEST DE PRUEBAS.

1

171 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO LAMPARA DE HENDIDURA 532271170009 SHIN NIPPON SL 203 2018-0032 4 5 X X X CORRECTIVO INFORME TECNICO INFORME TÉCNICO N° 353 - USB - HCH 30,000.00                5,000.00                 1 5,000.00                 

 - Verificación salida de voltaje de la fuente de alimentación

 - Revisión de estado de funcionamiento de lámpara halógena

 - Cambio de lámpara de luz halógena

 - Revisión del sistema óptico

 - Limpieza de cúpulas reflectoras

 - Prueba de control para regular intensidad de luz y temperatura de color

 - Centrado de luz por medio de manija movible

 - Ajustes mecánicos del control de movimiento de la lámpara

 - Calibración de tonómetro

3

172 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

HEMATOLOGIA Y 

ONCOLOGIA 

CLINICA

ONCO BIOMEDICO 
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - 

CAMARA DE BIOSEGURIDAD
532210730003 ESCO CYT -  6145 184940 7 10 X X X PREVENTIVO TERMINOS DE REFERENCIA INFORME TÉCNICO N° 398 - USB - HCH 130,000.00              8,000.00                 1 8,000.00                 

Revisión del sistema electrónico. (Tarjeta electrónica, cableado, contactos, teclado, display, motoventilador).

Revisión de sistema de iluminación (lámpara de luz blanca, lámpara de luz U.V).

Revisión, lubricación y afinación de sistema mecánico general del equipo.

Limpieza integral externa e interna del equipo.

Verificación de funcionamiento.

Informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.

1

173 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UNIDAD DE 

HEMOTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE

BANCONGRLES BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490044 HERMLE Z306 76B1900149 3 5 X X X CORRECTIVO TERMINOS DE REFERENCIA INFORME TÉCNICO N° 286 - USB - HCH 39,520.00                8,000.00                 1 8,000.00                 
CAMBIO DE FAJAS, CAMBIO DE FRENOS, SUMINISTRO DE VARIADOR DE VELOCIDAD, CAMBIO DE RODAJES, CENTRADO Y BALANCEO, PINTADO, CAMBIO 

DE CABLES, CAMBIO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
1

174 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UNIDAD DE 

HEMOTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE

BANCONGRLES
ELECTROMECANI

CO
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL112224260009 DOMETIC UF455G 3130754 9 10 X X X CORRECTIVO TERMINOS DE REFERENCIA INFORME TÉCNICO N° 033 - OSGM - HCH 135,000.00              6,000.00                 1 6,000.00                 

Å REVISION DE HERMETICIDAD (EMPAQUES, JEBES, SELLO) DE PUERTAS, CAMBIAR SI ES POSIBLE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEGURO,LLAVE  Y 

SISTEMA DE SEGURIDAD EN PUERTA

Å VERIFICACION DE PANEL ELECTRONICO DE CONTROL EXTERNO PARA TEMPERATURA Y TERMOMETROS EXTERNOS PARA CONTROL AMBIENTAL, 

ILUMINACION LED,ETC

Å VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE PARA MONITOREO DE TEMPERATURA.

Å VERIFICACION EN PANEL ELECTRONICO ALARMA AUDIOVISUAL DE DESVIACION DE LA TEMPERATURA Y FALLA DE ENERGIA.

Å VERIFICACION EN PANEL ELECRONICO DE ALARMA DE PUERTA ABIERTA TIMBRE O ALARMA POR FALTA DE ENERGIA Y PUERTA SIN HERMETIZAR O 

PUERTA ABIERTA

Å VERIFICACION Y PROTOCOLO DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR HERMETICO ECOLOGICO DE 220V/60Hz, SISTEMA DE REFRIGERACION 

HERMETICO 

Å VERIFICACION DE RUEDAS O GARRUCHAS, DEBEN SER RESISTENTES DE NYLON CON FRENO

Å  TRABAJO CONTINUO DE 18 A MAS

Å RANGO DE TEMPERATURA , HASTA -15 ÁC HASTA -50 ÁC aprox.

Å ENERGIA, 220-240 V

Å TEMPERATURA IDEAL DE FUNCIONAMIENTO -41 ÁC aprox.

Å VERIFICACION DE NORMAL FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO HISTORICO DE TEMPERATURA, GRAFICO Y NUMERICO (DATA LOGGER) 

Å VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE DATOS PARA CONECTIVIDAD A PC POR INTERFASE 

Å VERIFICACION Y CONEXIčN DE CABLE DE FUERZA CON TOMA A TIERRA 

Å VERIFICACION DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTABILIZADOR.

1

175 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UNIDAD DE 

HEMOTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE

BANCONGRLES
ELECTROMECANI

CO
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL112224260010 B MEDICAL SYSTEMS F501 9150769 3 10 X X X CORRECTIVO TERMINOS DE REFERENCIA INFORME TÉCNICO N° 034 - OSGM - HCH 50,900.00                6,000.00                 1 6,000.00                 

mantenimiento del gabinete, pintura, limpieza integral interna y externa.

Verificación de gas refrigerante R134, y suministro hasta su funcionamiento 

verificación de sello hermético de la tapa, cambiar, sustituir, si es necesario 

verificación y cambio de canastillas internas porta vacunas, por misma calidad o mejor

verificación y calibración de su rango de temperatura

verificación y cambio de su termostato electrónico si es necesario

verificación y mantenimiento de su unidad condensadora, cambio de compresor, si es necesario.

verificación de alarmas audiovisuales, por desviación de temperatura, cambiar si es necesario

periféricos:

verificación y cambio de data logger, si es necesarioverificación de cable de fuerza si es necesario su cambio

- Mantenimiento de garruchas, cambiar si es necesario

1

176 011. M. DE SALUD
021. HOSPITAL CAYETANO 

HEREDIA
00007633 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UNIDAD DE 

HEMOTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE

BANCONGRLES
ELECTROMECANI

CO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

SANGRE PARA 240 BOLSAS 
112255720005 B MEDICAL SYSTEMS B501 9111866 3 10 X X X CORRECTIVO TERMINOS DE REFERENCIA INFORME TÉCNICO N° 035 - OSGM - HCH 48,500.00                6,000.00                 1 6,000.00                 

Å REVISION DE HERMETICIDAD (EMPAQUES, JEBES, SELLO) DE PUERTAS, CAMBIAR SI ES POSIBLE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEGURO,LLAVE  Y 

SISTEMA DE SEGURIDAD EN PUERTA

Å VERIFICACION DE PANEL ELECTRONICO DE CONTROL EXTERNO PARA TEMPERATURA Y TERMOMETROS EXTERNOS PARA CONTROL AMBIENTAL, 

ILUMINACION LED,ETC

Å VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE PARA MONITOREO DE TEMPERATURA.

Å VERIFICACION EN PANEL ELECTRONICO ALARMA AUDIOVISUAL DE DESVIACION DE LA TEMPERATURA Y FALLA DE ENERGIA, SISTEMA ELECTRICO

Å VERIFICACION EN PANEL ELECRONICO DE ALARMA DE PUERTA ABIERTA TIMBRE O ALARMA POR FALTA DE ENERGIA Y PUERTA SIN HERMETIZAR O 

PUERTA ABIERTA

Å VERIFICACION Y PROTOCOLO DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR HERMETICO ECOLOGICO DE 220V/60Hz, SISTEMA DE REFRIGERACION 

HERMETICO 

Å VERIFICACION DE RUEDAS O GARRUCHAS, DEBEN SER RESISTENTES DE NYLON CON FRENO

Å  TRABAJO CONTINUO DE 18 A MAS

Å RANGO DE TEMPERATURA, HASTA -1 ÁC HASTA +8 ÁC aprox.

Å ENERGIA, 220-240 V

Å TEMPERATURA IDEAL DE FUNCIONAMIENTO -5-+5 ÁC aprox.

Å VERIFICACION DE NORMAL FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO HISTORICO DE TEMPERATURA, GRAFICO Y NUMERICO (DATA LOGGER) 

Å VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE DATOS PARA CONECTIVIDAD A PC POR INTERFASE 

Å VERIFICACION Y CONEXIčN DE CABLE DE FUERZA CON TOMA A TIERRA 

Å VERIFICACION DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTABILIZADOR.

1

177 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

AMBIENTE ECOGRAFIA C.EXT. / 

RADIOLOGIA
BIOMÉDICO

EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO CON 

3 TRADUCTORES
532250000020 TOSHIBA TUS-X200 99C14Z4083 7 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 001 200,000.00              52,000.00               1 52,000.00               

1. Suministro de transductor convexo
2023

178 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

AMBIENTE ECOGRAFIA CONSULTA 

EXTERNA 01
BIOMÉDICO

EQUIPO ECOGRAFO CON DOPPLER COLOR 

3D CON 3 TRANSDUCTORES
532250000024 SIEMENS ACUSON JUNIPER 551933 3 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 001 200,000.00              52,000.00               1 52,000.00               

1. Suministro de transductor convexo
2023

179 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

AMB-ECOGRAFIA H-125 / GINECO-

OBSTETRICIA
BIOMÉDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO A 

COLOR
532250000023  VINNO VINNO-G60 U011850001 4 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 002 200,000.00              37,600.00               1 37,600.00               

1. Suministro de transductor convexo
2023

180 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

AMB-ECOGRAFIA / DPTO 

EMERGENCIA
BIOMÉDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO A 

COLOR
532250000001 GENERAL ELECTRIC LOGIQ F8 410012WX9 7 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 001 200,000.00              40,000.00               1 40,000.00               

1. Suministro de transductor lineal
2023

181 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

FARMACIA AMBIENTE FARMACIA ONCOLOGIABIOMÉDICO
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - 

CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II
532210730001 BIOBASE BSC-1300IIB2-X BSC13B1602002 7 10 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 004 80,000.00                15,000.00               1 15,000.00               

1. Mantenimiento Preventivo

2. Suministro de filtros HEPA de entrada y salida
2023

182 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
AMBIENTE SALA 5-ANESTESIOLOGIABIOMÉDICO

MESA ELECTROHIDRAULICA PARA 

OPERACION QUIRURGICA
536459520021 DRAGER DIAMOND 60BLK 00043647 5 10 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 008 300,000.00              15,000.00               1 15,000.00               

1. Verificación de movimiento

2. Suministro e instalación de placa de control de bombas y válvula modelo: 17099028.

3. Suministro e instalación de un pack de baterías modelo LC-CA1215P1.

4. Pruebas operacionales

2023

183 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓNLADO B-STAR ENFERM-ONCOLOGIABIOMÉDICO
ASPIRADORA DE SECRECIONES ELECTRICO 

RODABLE
532208120122 THOMAS 1243 031700003387 5 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 007 60,000.00                1,400.00                 1 1,400.00                 

1.- Desmontaje integral del equipo

2.- Cambio de filtro, verificación de manometro, regulador y tapa de frasco

3.- Mantto. al cabezal, diafrágma, cámara, pistón, valvulas de adm. y escap..

4.- Mantenimiento y ajuste al sistema eléctrico y motor.

5.- Armado del equipo, pruebas de seguridad eléctrica y funcionamiento

2023

184 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
AMBIENTE SALA 1 / RADIOLOGIABIOMÉDICO

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO 

DIGITAL DIRECTO
532247300014 DRGEM GXR-405 DXB16A0179 6 10 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 001 500,000.00              150,000.00             1 150,000.00             

1. Revisión y verificación de los factores de exposición Kv, mas, T.

2. Verificación de las tarjetas electrónicas en el panel electrónico de control

3. Verificación de los parámetros en el mando central

4. Verificación del centrado del haz de rayos y coincidencia con el campo de luz del colimador

5. Revisión y limpieza del colimador

6. Revisión y limpieza del panel de mando

7. Revisión y verificación del transformador de alta

8. Lubricación del sistema de desplazamiento del brazo que soporta el cabezal y el colimador

9. Revisión y mantenimiento de los cables de alta tensión incluye terminales

10. Rellenado de grasa siliconada a los terminales de los cables de alta tensión en el cabeza como en el transformador de alta

11. Verificación y engrase del sistema mecánico de la mesa basculante

12. Suministro e instalación de un digitalizador digital directo (flat panel) con consola.

13. Ajuste y verificación del tubo de rayos X.

2023

185 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
AMBIENTE SALA 4 / RADIOLOGIABIOMÉDICO

EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA 

DIGITAL CON ARCO EN U
532247300011 DRGEM DIAMOND DRE1590076 7 10 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 001 500,000.00              100,000.00             1 100,000.00             

1. Revisión y verificación de los factores de exposición Kv, mas, T.

2. Verificación de las tarjetas electrónicas en el panel electrónico de control

3. Verificación de los parámetros en el mando central

4. Verificación del centrado del haz de rayos y coincidencia con el campo de luz del colimador

5. Revisión y limpieza del colimador

6. Revisión y limpieza del panel de ameno

7. Revisión y verificación del transformador de alta

8. Lubricación del sistema de desplazamiento del brazo que soporta el cabezal y el colimador

9. Revisión y mantenimiento de los cables de alta tensión incluye terminales

10. Rellenado de grasa siliconada a los terminales de los cables de alta tensión en el cabeza como en el transformador de alta

11. Verificación y engrase del sistema mecánico del arco en U

12. Suministro e instalación de un (01) flat panel interno

13. Suministro e instalación de la consola del flat panel

2023

186 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
AMBIENTE SALA 5 / RADIOLOGIABIOMÉDICO

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO 

DIGITAL DIRECTO CON SUSPENSION DE 

TECHO Y BRAZO TELESCOPICO

532247300012 QUANTUM Q-RAD DIGITAL
QG502-15R-

0803
7 10 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 001 500,000.00              150,000.00             1 150,000.00             

1. Revisión y verificación de los factores de exposición Kv, mas, T.

2. Verificación de las tarjetas electrónicas en el panel electrónico de control

3. Verificación de los parámetros en el mando central

4. Verificación del centrado del haz de rayos y coincidencia con el campo de luz del colimador

5. Revisión y limpieza del colimador

6. Revisión y limpieza del panel de mando

7. Revisión y verificación del transformador de alta

8. Lubricación del sistema de desplazamiento del brazo que soporta el cabezal y el colimador

9. Revisión y mantenimiento de los cables de alta tensión incluye terminales

10. Rellenado de grasa siliconada a los terminales de los cables de alta tensión en el cabeza como en el transformador de alta

11. Suministro e instalación de un (01) flat panel con consola

2023

187 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓNLADO B-STAR ENFERM-ONCOLOGIABIOMÉDICO
ASPIRADORA DE SECRECIONES ELECTRICO 

RODABLE
532208120121 SIN MARCA 1243 031700003380 5 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 007 60,000.00                1,400.00                 1 1,400.00                 

1.- Desmontaje integral del equipo

2.- Cambio de filtro, verificación de manometro, regulador y tapa de frasco

3.- Mantto. al cabezal, diafrágma, cámara, pistón, valvulas de adm. y escap..

4.- Mantenimiento y ajuste al sistema eléctrico y motor.

5.- Armado del equipo, pruebas de seguridad eléctrica y funcionamiento

2023

188 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
AMBIENTE SALA 5 / RADIOLOGIABIOMÉDICO

EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA 

RODABLE DIGITAL
532247300013 CARESTREAM MOTION DIGITAL XRSMTN15/024 7 10 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 012 400,000.00              36,000.00               1 36,000.00               

1. Suministro del monoblock
2023

189 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

AMB-CONSULTORIO H-126 / 

ONCOLOGIA
BIOMÉDICO VIDEO COLPOSCOPIO 532299710001 EDAN C6A

860004-

M19106910011
3 7 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 003 18,000.00                3,450.00                 1 3,450.00                 

1. Verificaci·n de iluminaci·n de interruptor de red en posici·n OFF mueva el interruptor a ñONò.

2.	Verificación de Cable de red no conectado a la toma enchufe o el cable LED defectuoso.

3.	Revisión del interruptor del suministro eléctrico interno.

4.	Limpieza del freno, rodillos y brazo flotante

5.	Revisión de freno

6.	Verificación del cabezal de cámara

7.	Limpieza de lente frontal

8.	Revisión de cable de vídeo conectado

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 
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NOMBRE DEL 
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FUENTE DE 
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ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

190 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
AMB-TOPICO ONCOLOGIA BIOMÉDICO VIDEO COLPOSCOPIO 532299710002 EDAN C6A

860004-

M19106910012
3 7 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 003 18,000.00                3,450.00                 1 3,450.00                 

1. Verificaci·n de iluminaci·n de interruptor de red en posici·n OFF mueva el interruptor a ñONò.

2.	Verificación de Cable de red no conectado a la toma enchufe o el cable LED defectuoso.

3.	Revisión del interruptor del suministro eléctrico interno.

4.	Limpieza del freno, rodillos y brazo flotante

5.	Revisión de freno

6.	Verificación del cabezal de cámara

7.	Limpieza de lente frontal

8.	Revisión de cable de vídeo conectado

2023

191 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

FARMACIA AMBIENTE FARMACIA ONCOLOGIABIOMÉDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL532215730004 BIOBASE BSS-H1300
BBS13H1512024

0D
7 10 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 004 40,000.00                10,000.00               1 10,000.00               

1. Pruebas generales de operación y funcionamiento del equipo.

2. Desinfección de la cabina

3. Desmontaje de filtros

4. Verificación y limpieza de las tarjetas electrónicas de control

5. Verificación y limpieza del circuito de fuerza

6. Verificación y limpieza del ventilador principal

7. Verificación y ajuste de todas las borneras eléctricas, pernos.

8. Remoción de agentes adheridos a las placas de INOX interna.

9. Desinfección total de la cámara interna y estructura externa.

10. Calibración de la cabina.

2023

192 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
ONCOLOGIA -AMB-SALA 2 SOP BIOMÉDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820006 WISAP 7736WDDDH3C 948922 5 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 005 300,000.00              7,900.00                 1 7,900.00                 

1. Inspección general del equipo

2. Desmontaje de componentes

3. Limpieza de componentes internos, sistema electrónico

4. Ensamblaje del equipo

5. Verificación del funcionamiento integral del equipo

6. Montaje de componentes

7. Limpieza externa del equipo

8. Verificación del funcionamiento integral del equipo

9. Inspección general del equipo y pruebas de funcionamiento previo

10. Mantenimiento de Procesador de video

11. Mantenimiento de fuente de luz: Suministro de lámpara de Halógeno de repuesto 15 V / 150 W.

12. Mantenimiento de Insuflador

13. Suministro e instalación del kit de mantenimiento del insuflador: Válvula de alta presión, válvula de baja presión y set de empaquetaduras

14. Calibración de insuflador

2023

193 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN  LADO B-AISLADOS / ONCOLOGIABIOMÉDICO
VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO 

ADULTO/PEDIATRICO
532298550047 EVENT MEDICAL EVOLUCION 3E EVL35015 5 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 005 180,000.00              8,000.00                 1 8,000.00                 

1. Inspecciones globales del equipo

2. Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos

3. Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento de modos de ventilación.

4. Instalación de sensor de oxígeno

5. Instalaci·n de kit de filtros para el mantenimiento preventivo (filtro de entrada de turbina, filtro exterior, membrana exhalatoria y oôrings)

6. Pruebas operacionales

2023

194 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

QUIMIOTERAPIA AMB-JEFATURA DE ENFERMERIABIOMÉDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES ADULTO DE 6 

PARAMETROS

532281970090
ADVANCED 

INSTRUMENTATIONS
PM-2000XL PRO

261310-

M177O2650001
5 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 007 60,000.00                1,400.00                 1 1,400.00                 

1. Desmontaje integral del equipo

2. Limpieza interna de tarjetas

3. Verificación de baterías internas

4. Verificación de parámetros ECG, IBP, NIBP, Temperatura, SPO2 con simulador de paciente.

5. Verificación de seguridad eléctrica

2023

195 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

C.E.GASTROENTEROLOGIA AMB-

CENTRO ENDOSCOPICO
BIOMÉDICO GASTROVIDEOENDOSCOPIO 532266180002 FUJIFILM EG-600ZW IG987K233 5 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 010 180,000.00              5,000.00                 1 5,000.00                 

1. Revisión general del endoscopio

2. Inspección de cada una de las secciones del endoscopio

3. Desmontaje de las partes del endoscopio

4. Verificación de la imagen del equipo

5. Suministro e instalación del Irrigador de aire/agua (Nozzle) (según fabricante, cambio anual)

6. Suministro e instalación del jebe de angulación (A-Rubber) (según fabricante, cambio anual)

7. Verificación de la imagen del equipo

8. Verificación y limpieza del sistema de angulación: ajuste de ángulos dentro de lo establecido por el fabricante.

9. Verificación y limpieza del conector eléctrico y el sistema de mandos

10. Prueba de hermeticidad

11. Pruebas de funcionamiento y operatividad

2023

196 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

C.E.GASTROENTEROLOGIA AMB-

CENTRO ENDOSCOPICO
BIOMÉDICO GASTROVIDEOENDOSCOPIO 532266180003 FUJIFILM EG-600ZW IG387K237 5 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 010 180,000.00              5,000.00                 1 5,000.00                 

1. Revisión general del endoscopio

2. Inspección de cada una de las secciones del endoscopio

3. Desmontaje de las partes del endoscopio

4. Verificación de la imagen del equipo

5. Suministro e instalación del Irrigador de aire/agua (Nozzle) (según fabricante, cambio anual)

6. Suministro e instalación del jebe de angulación (A-Rubber) (según fabricante, cambio anual)

7. Verificación de la imagen del equipo

8. Verificación y limpieza del sistema de angulación: ajuste de ángulos dentro de lo establecido por el fabricante.

9. Verificación y limpieza del conector eléctrico y el sistema de mandos

10. Prueba de hermeticidad

11. Pruebas de funcionamiento y operatividad

2023

197 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

AMBIENTE HISTOLOGIA / ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMÉDICO MICROTOMO DE ROTACION 532280930006 LEICA RM2125RTS 04416 4 5 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 009 60,000.00                1,400.00                 1 1,400.00                 

1. Desarme y limpieza de las partes internas del equipo.

2. Lubricación de las partes mecánicas.

4. Suministro de la faja interna y dos (02) resortes de tensión  (cambio preventivo según manual)

5. Suministro de dos (02) rodillos de teflón (cambio preventivo según manual)

6. Suministro de dos (02) resortes de tensión Z-039AI  (cambio preventivo según manual)

7. Suministro de elementos de activación del freno del volante: resorte de compresión, pistón, y dos (02) round cords  (cambio preventivo según manual)

8. Revisión, ajuste y puesta en marcha del sistema de portacuchillas.

9. Revisión y calibración de la palanca para activación del desbaste mecánico.

10. Pruebas de operatividad

2023

198 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

AMBIENTE HISTOLOGIA / ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMÉDICO MICROTOMO DE ROTACION 532280930005 LEICA RM2125RTS 04414 4 5 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 009 60,000.00                1,400.00                 1 1,400.00                 

1. Desarme y limpieza de las partes internas del equipo.

2. Lubricación de las partes mecánicas.

4. Suministro de la faja interna y dos (02) resortes de tensión  (cambio preventivo según manual)

5. Suministro de dos (02) rodillos de teflón (cambio preventivo según manual)

6. Suministro de dos (02) resortes de tensión Z-039AI  (cambio preventivo según manual)

7. Suministro de elementos de activación del freno del volante: resorte de compresión, pistón, y dos (02) round cords  (cambio preventivo según manual)

8. Revisión, ajuste y puesta en marcha del sistema de portacuchillas.

9. Revisión y calibración de la palanca para activación del desbaste mecánico.

10. Pruebas de operatividad

2023

199 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

AMB-SALA 5 SOP/ GINECO-

OBSTETRICIA BIOMÉDICO
EQUIPO DE LAPAROSCOPIA

532245820005
KARL STORZ IMAGE S: TC/200-TC30

YS776948-

P/ZS777206-P 5 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 005 300,000.00              7,900.00                 1 7,900.00                 

1. Inspección general del equipo

2. Desmontaje de componentes

3. Limpieza de componentes internos, sistema electrónico

4. Ensamblaje del equipo

5. Verificación del funcionamiento integral del equipo

6. Montaje de componentes

7. Limpieza externa del equipo

8. Verificación del funcionamiento integral del equipo

9. Inspección general del equipo y pruebas de funcionamiento previo

10. Mantenimiento de Procesador de video

11. Mantenimiento de fuente de luz: Suministro de lámpara de Halógeno de repuesto 15 V / 150 W.

12. Mantenimiento de Insuflador

13. Suministro e instalación del kit de mantenimiento del insuflador: Válvula de alta presión, válvula de baja presión y set de empaquetaduras

14. Calibración de insuflador

2023

200 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

C.E.GASTROENTEROLOGIA AMB-

CENTRO ENDOSCOPICO
BIOMÉDICO COLONOSCOPIO 532221720002 OLYMPUS CF-H170L 2501178 7 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 010 60,000.00                2,000.00                 1 2,000.00                 

1. Revisión general del endoscopio

2. Inspección de cada una de las secciones del endoscopio

3. Desmontaje de las partes del endoscopio

4. Verificación de la imagen del equipo

5. Cambio del jebe de angulación (A-rubber), cambio anual según fabricante

6. Verificación de la imagen del equipo

7. Verificación y limpieza del sistema de angulación: ajuste de ángulos dentro de lo establecido por el fabricante.

8. Verificación y limpieza del conector eléctrico y el sistema de mandos

9. Prueba de hermeticidad

10. Pruebas de funcionamiento y operatividad

2023

201 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

C.E.GASTROENTEROLOGIA AMB-

CENTRO ENDOSCOPICO
BIOMÉDICO GASTROSCOPIO 532265920001 OLYMPUS GIF-H190 2742686 7 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 010 180,000.00              5,000.00                 1 5,000.00                 

1. Revisión general del endoscopio

2. Inspección de cada una de las secciones del endoscopio

3. Desmontaje de las partes del endoscopio

4. Verificación de la imagen del equipo

5. Suministro e instalación del Irrigador de aire/agua (Nozzle) (según fabricante, cambio anual)

6. Suministro e instalación del jebe de angulación (A-Rubber) (según fabricante, cambio anual)

7. Verificación de la imagen del equipo

8. Verificación y limpieza del sistema de angulación: ajuste de ángulos dentro de lo establecido por el fabricante.

9. Verificación y limpieza del conector eléctrico y el sistema de mandos

10. Prueba de hermeticidad

11. Pruebas de funcionamiento y operatividad

2023

202 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000374 ATENCION DEL CANCER 

DE PIEL NO MELANOMAS QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006031 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PIEL NO 

MELANOMA

0215104 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PIEL NO 

MELANOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
ONCOLOGIA -AMB-SALA 2 SOP BIOMÉDICO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA 532298060007 MGB HF-4000 B Z40A1006074 5 7 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 011 60,000.00                2,200.00                 1 2,200.00                 

1. Desensamblaje del equipo

2. Inspección visual de las tarjetas electrónicas (roturas, fisuras, componentes quemados, Recalentamiento, falso contacto)

3. Revisión de conexiones eléctricas

4. Revisión del panel de control (luz indicadora de coagulacion "SPRAY" inoperativa)

5. Reconexión de los conectores eléctricos

6. Revisión de fuente de poder

7. Pruebas de funcionamiento de los accesorios en el equipo tal como (lápiz de comando manual, pedal, pinza bipolar)

8. Pruebas de potencias en salida monopolar con handswitch

9. Pruebas de potencias en salida monopolar con pedal

10. Calibración de potencias en salida bipolar

11. Verificación del panel de comandos

12. Calibración de las potencias en salida monopolar: corte y coagulación

13. Test de potencias en las salidas monopolar y bipolar con analizador quirúrgico FLUKE QAES II,

14. Reporte impreso de las potencias leídas por el analizador quirúrgico

15. Ensamblaje del equipo.

16. Limpieza externa e interna

17. Pruebas operativas finales del equipo.

2023

203 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

C.E.GASTROENTEROLOGIA AMB-

CENTRO ENDOSCOPICO
BIOMÉDICO DUODENOSCOPIO 532233510001 OLYMPUS TJF-Q180V 2507094 7 7 X X X CORRECTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 010 60,000.00                3,000.00                 1 3,000.00                 

1. Revisión general del endoscopio

2. Inspección de cada una de las secciones del endoscopio

3. Desmontaje de las partes del endoscopio

4. Verificación de la imagen del equipo

5. Suministro e instalación de la Tapa de la Cubierta distal, código

GE678600 

6. Suministro e instalación de la Cubierta distal (C-Cover), código

GE756100 y Pin, código GQ086000  

7. Suministro e instalación del Irrigador de aire/agua (Nozzle), código

GH036900 

8. Suministro e instalación del jebe de angulación (A-Rubber), código GR518300 

9. Verificación de la imagen del equipo

10. Verificación y limpieza del sistema de angulación: ajuste de ángulos dentro de lo establecido por el fabricante.

11. Verificación y limpieza del conector eléctrico y el sistema de mandos

12. Prueba de hermeticidad

13. Pruebas de funcionamiento y operatividad

2023

204 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓNLADO B-STAR ENFERM-ONCOLOGIABIOMÉDICO MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL 532281800029 MINDRAY BENEHEART D3 EL-74035409 4 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA INFORME N° 007 60,000.00                1,400.00                 1 1,400.00                 

1. Desmontaje integral del desfibrilador

2. Limpieza interna de tarjetas

3. Verificación de baterías internas

4. Revisión de paletas del desfibrilador

5. Verificación de parámetros de energía con parámetros de simulador para descarga del desfibrilador

6. Verificación de seguridad eléctrica

2023

205 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGÍA CLÍNICA

AMBIENTE MICROBIOLOGIA / 

LABORATORIO BIOMÉDICO

ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE 

VERTICAL 150 L 532260470045
SYSTEC VX-150

8726 4 7 X X X PREVENTIVO HMA INFORME N° 014 200,000.00              17,000.00               1 17,000.00               1. Mantenimiento Preventivo 2023

206 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGÍA CLÍNICA
AMBIENTE MICROBIOLOGIA / 

LABORATORIO
BIOMÉDICO

ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE 

VERTICAL 150 L
532260470044

LABOKLAV
ECO-M 7155706 7 7 X X X CORRECTIVO HMA INFORME N° 014 200,000.00              77,961.12               1 77,961.00               

1. Mantenimiento Correctivo

2. Suministro de un (01) generador de vapor código: 50.05.10000.217
2023

207 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGÍA CLÍNICA
AMBIENTE-BIOLOGIA MOLECULAR / 

LABORATORIO
BIOMÉDICO

EQUIPO PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR 

PARA CUATRO (04) MODULOS Y CON 

CONECTIVIDAD A PC

532258060001 CEPHEID GX VRS 821262 3 7 X X X CORRECTIVO HMA INFORME N° 014 100,000.00              35,310.24               1 35,310.00               
1. Suministro e instalación de la tarjeta gateway, ASSY, GATEWAY PANEL KIT, 4-SITE, SERVICE, referencia: 700-6140S.

2. Suministro e instalación de un módulo, CERT PRE-OWNED GX MODULE 6 COL SANMINA, referencia: 900-0491RS.
2023

208 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
AMB-STAR ENFERMERAS / DPTO 

EMERGENCIA
BIOMÉDICO MAQUINA LAVA CHATAS 532275700012 MEIKO TOPIC 202 10222854 10 10 X X X CORRECTIVO HMA INFORME N° 014 70,000.00                11,000.00               1 11,000.00               

1. Revisión de circuito desagüe.

2. Circuito de llenado.

3. Circuito de Calefacción.

4. Desinfección con químico desincrustante.

5. Suministro de terma para equipos de lavachatas.

6. Suministro de junta de puerta Lavachata

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

209 011. M. DE SALUD

025. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARIA 

AUXILIADORA

00005987 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA III-1
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
AMB-STAR ENFERMERAS / DPTO 

EMERGENCIA
BIOMÉDICO MAQUINA LAVA CHATAS 532275700013 MEIKO TOPIC 202 10222855 10 10 X X X CORRECTIVO HMA INFORME N° 014 70,000.00                11,000.00               1 11,000.00               

1. Revisión de circuito desagüe.

2. Circuito de llenado.

3. Circuito de Calefacción.

4. Desinfección con químico desincrustante.

5. Suministro de terma para equipos de lavachatas.

6. Suministro de junta de puerta Lavachata

2023

210 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOGASTROSCOPIO 532266180007 FUJIFILM EG-590WR 1G348K197 6 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-004                180,000.00                 38,220.12 1                 38,220.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDERA A REALIZAR UN SECADO Y DESHUMEDECIMIENTO INTERNO A PROFUNDIDAD, PARA EVITAR EN LO POSIBLE EL DAÑO EN LAS PARTES 

ELECTRONICAS INTERNAS DEL ENDOSCOPIO.

3.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 

- MICROCAMARA - CHA-G246A (10A1335581A).

- TARJETAS ELECTRONICAS - 590 AFE PCB-C (110A1140892E) 110A11408921. 590 MICONPCB2 (110A1235346E).

- TUBO DEL CANAL DE BIOPSIA - FCT-G76DH (68A9796291) 68A9796290.

- ANILLO ï FCT RING (68B12541530).

- SECCION DE ANGULACION - BSA-G227A (342A1064584E) 342A1064584C.

- TUBO DE AIRE - AT-G246A (68A11035170).

- TUBO DE AGUA - WT-G246A (68A12542920).

- GUIA DE LUZ LGB-G227A (7A10699491).

- TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660). 

- BASE SE LA VALVULA DE SUCCION - 70A1295354A.

- ORING (60B7132480).

- ANILLO DE BASE DE VALVULA DE SUCCION - 23A12251490

- CAPUCHA DISTAL - CAP ( ).

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A12125950) 68A1212595A.

- JEBE DE PROTECCION - RBS-G227A (68B10646901) 68B10646900. SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.

4.- CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

5.- PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO.

- PROTECTOR DE ALTA (SIN COSTO) 711621 (01 UNID).

- CEPILLOS DE ALTA (SIN COSTO) 711618 (02 UNID).

2023

211 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006023 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215096 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOCOLONOSCOPIO 532221790003 FUJIFILM-FUJINON EC-600WL 1C688K599 5 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-005                180,000.00                 33,181.17 1                 33,181.00 

1- DEBE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIGUIENTE: 

2.-DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCIÓN DE ANGULACIÓN, SECCIÓN DE INSERCIÓN, SECCIÓN DE COMANDOS, SECCIÓN DE  CONECTORES, DTA). 

3.-SECADO Y DESHUMEDECIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO.

4.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD SUMINISTRO Y  CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 

Å  SECCIčN DE ANGULACIčN ï BSA- (342A1295743H).

Å  CAMBIO DE DRUMS WIRE (4) (L, R, D, U) DWA-710S (56A10827110).

Å  CANAL DE BIOPSIA - FCT-C308A (68A12952270).

Å  ANILLO - RING FCT (68B1235415A).

Å  CANAL DEL JET ï (68B12952250).

Å  FUNDA DE INSERCIčN -FSA-C688A (68A1295934D).

Å  MM SWITCH (121A13362240)

Å  IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A13045350

Å  CAPUCHA DISTAL - CAP (317Y200048_).

Å  JEBE DE ANGULACIčN - RBS-(68B9893902).

5.-PRUEBAS DE HERMETICIDAD DEL EQUIPO, (INMERSIÓN EN AGUA PARA EL DESCARTE DE MICRO FUGAS). 

6.-PRUEBAS COMPLETAS DE CONTROL DE CALIDAD.    

7.-PRUEBAS DE IMAGEN Y CONTROLES DE BRILLO Y COLOR DEL EQUIPO.

8.-CALIBRACIÓN Y AJUSTES INTEGRALES. 

9.-PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD INTEGRAL  DEL EQUIPO.

10.- OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS QUE EL EQUIPO NECESITE PARA SU OPERATIVIDAD.

2023

212 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOCOLONOSCOPIO 532221790004 FUJIFILM-FUJINON EC-600WL 1C688K244 5 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-006                240,000.00                 31,000.00 1                 31,000.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- SECCION DE ANGULACION - BSA- (342A1295743H).

- CAMBIO DE DRUMS WIRE (4) (L, R, D, U) DWA-710S (56A10827110)

- CANAL DE BIOPSIA - FCT-C308A (68A12952270).

- ANILLO - RING FCT (68B1235415A).

- TUBERIA DE AIRE AGUA - AWJ-C644A (68A12952240).

- FUNDA DE INSERCION - FSA-C688A (68A1295934D).

- CANAL DEL JET ï (68B12952250).

- TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660).

- BASE DE VALVULA DE SUCCION - SUCTION VALVE ASS'Y (70A12960680).

- ORING - (60B13272010).

- ANILLO - VALVE RING(RED)(23A1334537A).

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE ( 371Y200006_).

- CAPUCHA DISTAL - CAP (317Y200048_).

- JEBE DE ANGULACION - RBS-(68B9893902).

3.- SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

4.- PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO.

2023

213 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOCOLONOSCOPIO 532221720011 FUJIFILM-FUJINON EC-590WL4 1C666K346 5 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-007                200,000.00                 26,995.44 1                 26,996.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- SECCION DE ANGULACION - BSA-C666A (342A1266008B).

- DRUMWIRES - DWA-710 (4) (56A10827110).

- CANAL DE BIOPSIA - FCT-C308A (68A11928190).

- ANILLO ï FCT RING (68B11407821).

- TUBO DE AIRE/AGUA - AWT-2000L (2) (68B12541740).

- CANAL DEL JET - AWT-2000RL (68B12952250). 

- FUNDA DE INSERCION - FSA-C646AH/9.3 (68A1265571G).

- TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660).

- BASE SE LA VALVULA DE SUCCION (70A12953540)

- O-RING - (60B13272010)

- ANILLO DE BASE DE VALVULA DE SUCCION - 23A1334537A. 

- CAPUCHA DISTAL - CAP (57B12730420).

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A1273039B). 

- JEBE DE ANGULACION - RBS-C158E (68B12078100). 

3.- SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.

4.- CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO.

- PROTECTOR ESPONJA BAJA (01/ Un) (SIN COSTO) 711622

- CEPILLO DE LIMPIEZA BAJA (04 Un) (SIN COSTO) 711627

2023

214 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006023 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215096 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOCOLONOSCOPIO 532221720010 FUJIFILM-FUJINON EC-590WL4 1C666K002 5 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-008                200,000.00                 26,346.44 1                 26,347.00 

1- DEBE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIGUIENTE: 

2.-DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCIÓN DE ANGULACIÓN, SECCIÓN DE INSERCIÓN, SECCIÓN DE COMANDOS, SECCIÓN DE  CONECTORES, DTA). 

3.-SECADO Y DESHUMEDECIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO.

4.- SE PROCEDERÁ AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD SUMINISTRO Y  CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 

Å  SECCIčN DE ANGULACIčN - BSA-C666A (342A1266008B)

Å  DRUMWIRES - DWA-710 (4) (56A10827110).

Å  CANAL DE BIOPSIA - FCT-C308A (68A11928190).

Å  ANILLO ï FCT RING (68B11407821).

Å  TUBO DE AIRE/AGUA - AWT-2000L (2) (68B12541740).

Å  CANAL DEL JET - AWT-2000RL (68B12952250).

Å  TUBO DE SUCCIčN - SUCTION TUBE (68A12660660)

Å  SUCTION VALVE ASSôY (70A1265690D).

Å  O-RING (60B13272010).

Å  VALVE RING (RED) (23A1334537A)

Å  CAPUCHA DISTAL CAP (57B12730420).

Å  IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A1273039B).

Å  JEBE DE ANGULACIčN - RBS-C158E (68B12078100).

5.-PRUEBAS DE HERMETICIDAD DEL EQUIPO, (INMERSIÓN EN AGUA PARA EL DESCARTE DE MICRO FUGAS). 

6.-PRUEBAS COMPLETAS DE CONTROL DE CALIDAD.    

7.-PRUEBAS DE IMAGEN Y CONTROLES DE BRILLO Y COLOR DEL EQUIPO.

8.-CALIBRACIÓN Y AJUSTES INTEGRALES. 

9.-PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD INTEGRAL  DEL EQUIPO.

10.-OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS QUE EL EQUIPO NECESITE PARA SU OPERATIVIDAD.

2023

215 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOCOLONOSCOPIO 532221720008 FUJIFILM-FUJINON EC-590WL4 2C666D189 6 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-019                200,000.00                 26,485.17 1                 26,485.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- SECCION DE ANGULACION - BSA-C666A (342A1266008B).

- DRUMWIRES - DWA-710 (4) (56A10827110).

- CANAL DE BIOPSIA - FCT-C308A (68A11928190).

- ANILLO ï FCT RING (68B11407821). 

- TUBO DE AIRE/AGUA - AWT-2000L (2) (68B12541740).

- CANAL DEL JET - AWT-2000RL (68B12952250). 

- SUCTION VALVE ASS'Y(70A1265690D).

- O-RING (60B13272010).

- VALVE RING(RED) (23A1334537A)

- FUNDA DE INSERCION - FSA-C646AH (68A1265002B) 68A1265002E.

- CAPUCHA DISTAL CAP (57B12730420).

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A1273039B).

- JEBE DE ANGULACION - RBS-C158E (68B12078100). SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.

3.-CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

4.-PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO.

2023

216 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOCOLONOSCOPIO 532221720006 FUJIFILM-FUJINON EC-590WL4 1C666K077 6 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-020                200,000.00                 24,998.43 1                 24,998.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- SECCION DE ANGULACION - BSA-C666A (342A1266008B).

- DRUMWIRES - DWA-710 (4) (56A10827110).

- CANAL DE BIOPSIA - FCT-C308A (68A11928190).

- ANILLO ï FCT RING (68B11407821).

- FUNDA DE INSERCION - FSA-C646A (68A1265571G).

- TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660). 

- BASE SE LA VALVULA DE SUCCION (70A12953540)

- O-RING - (60B13272010)

- ANILLO DE BASE DE VALVULA DE SUCCION - 23A1334537A. 

- CAPUCHA DISTAL - CAP (57B12730420)

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A1273039B). 

- JEBE DE ANGULACION - RBS-C158E (68B12078100). SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.

3.- CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

4.- PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO.

- PROTECTOR ESPONJA BAJA (01/ Un) (SIN COSTO) 711622

- CEPILLO DE LIMPIEZA BAJA (04 Un) (SIN COSTO) 711627

2023
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CÓDIGO 
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ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 
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PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 
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ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 
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MANTENIMIENTO 
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ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

217 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOCOLONOSCOPIO 532221790001 FUJIFILM-FUJINON EC-590WL 1C606K012 5 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-021                200,000.00                 26,179.49 1                 26,180.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- SECCION DE ANGULACION - BSA-C461A (342A1318075A.

- DRUMWIRES - DWA-710 (4) (56A10827110).

- CANAL DE BIOPSIA - FCT-C308A (68A11928190).

- ANILLO ï FCT RING (68B11407821).

- TUBO DE AIRE/AGUA - AWT-2000L (2) (68B12541740).

- CANAL DEL JET - AWT-2000RL (68B12952250). 

- FUNDA DE INSERCION - FSA-C308AH (68A1265002E).

- TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660). 

- BASE INTERNA DE VALVULA - SUCTION VALVE ASS'Y (70A12953540).

- O-RING DE BASE INTERNA - O-RING (60B7132480)

- ANILLO DE VALVULA - VALVE RING (23B10158870).

- ANILLO DE RETENCION DE VALVULA - RETAINER RING(RED) (338Y200028A).

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A1210635A).

- CAPUCHA DISTAL - CAP (57A12657030).

- JEBE DE ANGULACION - RBS-C158E (68B12078100). SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.

CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO

- PROTECTOR ESPONJA BAJA (01/ Un) (SIN COSTO) 711622

- CEPILLO DE LIMPIEZA BAJA (04 Un) (SIN COSTO) 711627

2023

218 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOCOLONOSCOPIO 532221790002 FUJIFILM-FUJINON EC-590WL 1C606K006 6 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-022                200,000.00                 42,562.09 1                 42,562.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- MICROCAMARA CHA-C461A (10A12384350).

- SECCION DE ANGULACION - BSA-C461A (342A1318075A).

- DRUMWIRES - DWA-710 (4) (56A10827110).

- CANAL DE BIOPSIA - FCT-C308A (68A11928190).

- ANILLO ï FCT RING (68B11407821).

- TUBO DE AIRE/AGUA - AWT-2000L (2) (68B12541740).

- CANAL DEL JET - AWT-2000RL (68B12952250).

- FUNDA DE INSERCION - FSA-C308AH (68A1265002E).

- TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660). 

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A1210635A).

- CAPUCHA DISTAL - CAP (57A12657030).

- JEBE DE ANGULACION - RBS-C158E (68B12078100). 

SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO

- PROTECTOR ESPONJA BAJA (01/ Un) (SIN COSTO) 711622

- CEPILLO DE LIMPIEZA BAJA (04 Un) (SIN COSTO) 711627

2023

219 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOGASTROSCOPIO 532265920012 FUJIFILM-FUJINON EG-590WR 3G348A159 5 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-025                200,000.00                 29,868.90 1                 29,869.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- SECCION DE ANGULACION 

- BSA-G227A (342A1064584E) 342A1064584C.

- TUBO DEL CANAL DE BIOPSIA - FCT-G76DH (68A9796291) 68A9796290.

- ANILLO ï FCT RING (68B12541530).

- TUBO DE AIRE - AT-G246A (68A11035170).

- TUBO DE AGUA - WT-G246A (68A12542920).

- FUNDA DE INSERCION - FSA-G227A (68A1064597H) 68A1064597F.

- TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660). 

- VALVE RING(RED) (338Y200028A)- RETAINER RING (2) (23B10158860)

- O-RING (60B7132480).

- SUCTION VALVE ASS'Y (374Y200040_). 

- LENTES DE GUIA DE LUZ - LG LENS BARREL (613Y200003).

- CAPUCHA DISTAL - CAP (57A12657020).

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A12125950) 68A1212595A.

- JEBE DE PROTECCION - RBS-G227A (68B10646901) 68B10646900. 

SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.

3.- CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

4.- PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO.
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220 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOGASTROSCOPIO 532265920010 FUJIFILM-FUJINON EG-590WR 1G348K487 6 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-026                200,000.00                 25,261.06 1                 25,261.00 

DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).SE 

PROCEDERA A REALIZAR UN SECADO Y DESHUMEDECIMIENTO INTERNO A PROFUNDIDAD, PARA EVITAR EN LO POSIBLE EL DAÑO EN LAS PARTES 

ELECTRONICAS INTERNAS DEL ENDOSCOPIO.SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:- 

SECCION DE ANGULACION - BSA-G227A (342A1064584E) 342A1064584C.- TUBO DEL CANAL DE BIOPSIA - FCT-G76DH (68A9796291) 68A9796290.- ANILLO ï FCT 

RING (68B12541530).- TUBO DE AIRE - AT-G246A (68A11035170).- TUBO DE AGUA - WT-G246A (68A12542920).- CONECTOR DE VIDEO - VIDEO CONNECTOR 

ASSôY (343A13316210).- JEBE DE LA TAPA VIDEO CONECTOR - BELT (56B11069912).-TAPA CONECTOR DE VIDEO- AIRTIGHT CAP (57A1235205A).- TUBO DE 

SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660).- ANILLO DE BASE VALVULA DE SUCCION - VALVE RING(RED) (23A1334537A)- O-RING (60B13272010).- CILINDRO 

SUCTION VALVE ASS'Y (374Y200041_).- CAPUCHA DISTAL - CAP (57A12657020).- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A12125950) 68A1212595A.- JEBE DE 

PROTECCION - RBS-G227A (68B10646901) 68B10646900. CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.PRUEBA 

OPERATIVA DEL EQUIPO.- PROTECTOR ESPONJA ALTA (01 Un) (SIN COSTO) 711621- BOQUILLA (05 Un)(SIN COSTO) 712804

2023

221 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOGASTROSCOPIO 532265920009 FUJIFILM-FUJINON EG-590WR 1G348K539 6 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-027                200,000.00                 22,918.01 1                 22,918.00 

DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA). SE 

PROCEDERA A REALIZAR UN SECADO Y DESHUMEDECIMIENTO INTERNO A PROFUNDIDAD, PARA EVITAR EN LO POSIBLE EL DAÑO EN LAS PARTES 

ELECTRONICAS INTERNAS DEL ENDOSCOPIO. SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS: - 

SECCION DE ANGULACION - BSA-G227A (342A1064584E) 342A1064584C. - TUBO DEL CANAL DE BIOPSIA - FCT-G76DH (68A9796291) 68A9796290 - ANILLO ï FCT 

RING (68B12541530). - CABLES DE TRACCION DRUMS -WIRE (L-R) DWA-600 (56A10212941), W IRE (D) DWA-615 (56A10214150), W IRE (U) DWA-670 

(56A10212980). - TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660). - BASE SE LA VALVULA DE SUCCION (O-RING) (17) - 70A1295354A - ANILLO DE BASE DE 

VALVULA DE SUCCION - 23A12251490 - LG CONNECTOR FRONTAL DE LUZ (10A13370100) - JEBE DE PROTECCION - RBS-G227A (68B10646901) 68B10646900. 

SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE. CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL. PRUEBA OPERATIVA DEL 

EQUIPO. - PROTECTOR ESPONJA ALTA (01 Un) (SIN COSTO) 711621 - BOQUILLA (05 Un) (SIN COSTO) 712804 

2023

222 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOGASTROSCOPIO 532265920013 FUJIFILM-FUJINON EG-590WR 1G348K867 5 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-028                200,000.00                 15,265.20 1                 15,265.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDERA A REALIZAR UN SECADO Y DESHUMEDECIMIENTO INTERNO A PROFUNDIDAD, PARA EVITAR EN LO POSIBLE EL DAÑO EN LAS PARTES 

ELECTRONICASINTERNAS DEL ENDOSCOPIO.

3.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- SECCION DE ANGULACION - BSA-G227A (342A1064584E) 342A1064584C.

- TUBO DEL CANAL DE BIOPSIA - FCT-G76DH (68A9796291) 68A9796290

- ANILLO ï FCT RING (68B12541530)

- CABLES DE TRACCION DRUMS -WIRE (L-R) DWA-600 (56A10212941), WIRE (D) DWA-615 (56A10214150), WIRE (U) DWA-670 (56A10212980).

- TUBO DE AIRE - AT-G246A (68A11035170).

- TUBO DE AGUA - WT-G246A (68A12542920).

- CAPUCHA DISTAL - CAP (57A12657020).

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A12125950) 68A1212595A

.- JEBE DE PROTECCION - RBS-G227A (68B10646901) 68B10646900. 

SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.

CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO.

2023

223 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOGASTROSCOPIO 532265920014 FUJIFILM-FUJINON EG-590WR 2G391K040 5 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-029                200,000.00                 36,303.17 1                 36,303.00 

 DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).SE 

PROCEDERA A REALIZAR UN SECADO Y DESHUMEDECIMIENTO INTERNO A PROFUNDIDAD, PARA EVITAR EN LO POSIBLE EL DAÑO EN LAS PARTES 

ELECTRONICAS INTERNAS DEL ENDOSCOPIO.SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:- 

TARJETA ELECTRONICA S600 CTL PCB (110A1289569D).- SISTEMA DE ANGULACION BSA-G391A (342A1295820B).- DRUMWIRES WIRE (L-R) DWA-600 

(56A10212941). (D) DWA-615 (56A10214150). (U) DWA-670 (56A10212980)- CANAL DE TRABAJO FCT-G391AH (68A13049280).- ANILLO FCT RING (68B12541530).- 

TUBERIAS DE AIRE / AGUA AWJ-G391A (68A13049290)(2).- TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660). - BASE SE LA VALVULA DE SUCCION 

(70A12960680).- O-RING - (60B13272010).- ANILLO DE BASE DE VALVULA DE SUCCION - 23A1334537A. - FUNDA DE CONECTORES - FSB (343A1295408G).- 

CONECTOR DE VIDEO LG CONNECTOR (10A1333659D).- CAP (317Y200047 ).- NOZZLE (371Y200005)- RUBBER RBS-G227A (68B9899262).CALIBRACIÓN DE 

COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO,SE REALIZARA LIMPIEZA DE TUBO DE AIRE/AGUA.- 

PROTECTOR ESPONJA ALTA (01 Un) (SI COSTO) 711621- CEPILLO DE LIMPIEZA ALTA (02 Un) (SIN COSTO) 711618

2023

224 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOCOLONOSCOPIO 532221720007 FUJIFILM-FUJINON EC-590WL4 2C666D191 6 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-031                200,000.00                 25,075.64 1                 25,076.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES, DTA).

2.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- SECCION DE ANGULACION - BSA-C666A (342A1266008B).

- DRUMWIRES - DWA-710 (4) (56A10827110).

- CANAL DE BIOPSIA - FCT-C308A (68A11928190).

- ANILLO ï FCT RING (68B11407821). 

- TUBO DE AIRE/AGUA - AWT-2000L (2) (68B12541740).

- CANAL DEL JET - AWT-2000RL (68B12952250).

- FUNDA DE INSERCION - FSA-C646AH (68A1265002B) 68A1265002E.

- CAPUCHA DISTAL CAP (57B12730420).

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (68A1273039B).

- JEBE DE ANGULACION - RBS-C158E (68B12078100). 

SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.

3.- CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

4.- PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO.

2023

225 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍABIOMEDICO VIDEOGASTROSCOPIO 532265920015 FUJIFILM-FUJINON EG-600WR 2G391K034 5 7 X X X CORRECTIVO TECNOMED S.A 143-032                200,000.00                 28,252.36 1                 28,252.00 

1.- DESMONTAJE DE LA UNIDAD (SECCION DE ANGULACIÓN, SECCION DE INSERCION, SECCION DE COMANDOS, SECCION DE CONECTORES).

2.- SE PROCEDE AL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE PARTES, POR LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

- SECCION DE ANGULACION - BSA-G391A (342A1295820B).

- CABLES DE TRACCION DRUMS -WIRE (L-R) DWA-600 (56A10212941), WIRE (D) DWA-615 (56A10214150), WIRE (U) DWA-670 (56A10212980).

- TUBO DEL CANAL DE BIOPSIA - FCT-G391AH (68A13049280).

- ANILLO ï FCT RING (68B12541530).

- CAPUCHA DISTAL - CAP (317Y200047).

- IRRIGADOR DE AIRE/AGUA - NOZZLE (371Y200005_)

- JEBE DE PROTECCION - RBS-G227A (68B9899262). SE REQUIERE NUEVO PARA EL ENSAMBLAJE.

- LG LENS BARREL (21A12756080).

- TUBO DE SUCCION - SUCTION TUBE (68A12660660). 

- BASE SE LA VALVULA DE SUCCION (70A12960680)

- O-RING - 60B13272010

- ANILLO DE BASE DE VALVULA DE SUCCION - 23A1334537A.

- PROBADOR DE HERMETICIDAD LT-7F (01 UNIDAD)

3.- CALIBRACIÓN DE COMANDOS, AJUSTE DE ANGULACIONES Y LIMPIEZA GENERAL.

4.- PRUEBA OPERATIVA DEL EQUIPO,SE REALIZARA LIMPIEZA DE TUBO DE AIRE/AGUA.

- PROTECTOR ESPONJA ALTA (01 Un) (SI COSTO) 711621

- CEPILLO DE LIMPIEZA ALTA (02 Un) (SIN COSTO) 711618

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

226 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
SERVICIO DE RADIOLOGIA BIOMEDICO

EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y 

FLUOROSCOPIA
532247300006

SIEMENS 

HEALTHINEERS
LUMINOS DRF MAX 7470 3 10 X X X PREVENTIVO SIEMENS HEALTHINEERS CM0058.22 863,000.00              29,028.00               2                 58,056.00 

1. LIMPIEZA INTEGRAL DEL SISTEMA EN GENERAL.

2. REVISIÓN DE LA BITÁCORA DE ERRORES DEL SISTEMA.

3. INSPECCIÓN Y AJUSTES  DE CABLES Y CONEXIONES DE ALTA TENSIÓN.

4. REVISIÓN, AJUSTES  DEL TUBO DE RAYOS X (KV, MA).

5. INSPECCIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y MANTENIMIENTO DEL COLIMADOR.

6. INSPECCIÓN DE COINCIDENC IAS DE CAMPOS DE RADIACIÓN Y LUMINOSO.

7. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTES DEL GENERADOR DE RAYOS X

8. REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, CALIBRACIÓN   DE MESA DE  PACIENTE.

10. INSPECCIÓN DE CONECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS DICOM.

11. REVISIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA.

12. INSPECCIÓN DE VALORES DE DOSIS SEGÚN IQAP.

13. CALIBRACIÓN DE DETECTOR SI ES REQUERIDO.

2023

227 011. M. DE SALUD
027. HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
00006207

HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
SERVICIO DE RADIOLOGIA BIOMEDICO

EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO 

DIGITAL DIRECTO
532247300005

SIEMENS 

HEALTHINEERS
MULTIX FUSIÓN MAX 10810 3 10 X X X PREVENTIVO SIEMENS HEALTHINEERS CM0058.22 826,671.00              22,337.00               2                 44,675.00 

1. LIMPIEZA INTEGRAL DEL SISTEMA EN GENERAL.

2. REVISIÓN DE LA BITÁCORA DE ERRORES DEL SISTEMA.

3. INSPECCIÓN Y AJUSTES  DE CABLES Y CONEXIONES DE ALTA TENSIÓN.

4. REVISIÓN, AJUSTES  DEL TUBO DE RAYOS X (KV, MA).

5. INSPECCIÓN, AJUSTES MECÁNICOS Y MANTENIMIENTO DEL COLIMADOR.

6. INSPECCIÓN DE COINCIDENC IAS DE CAMPOS DE RADIACIÓN Y LUMINOSO.

7. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTES DEL GENERADOR DE RAYOS X

8. REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, CALIBRACIÓN   DE MESA DE  PACIENTE.

10. INSPECCIÓN DE CONECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS DICOM.

11. REVISIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA.

12. INSPECCIÓN DE VALORES DE DOSIS SEGÚN IQAP.

13. CALIBRACIÓN DE DETECTOR SI ES REQUERIDO.

2023

228 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO DE 

HEMÓTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE

SERVICIO DE BANCO DE SANGREBIOMEDICO CONGELADOR PARA SANGRE 112219860001
THERMO SCIENTIFIC-

USA
88400D 01246074011212 10 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  91,500.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) motor compresor, termostato, recarga de gas refrigerante, empaquetadura de puerta.                      

 Å Puesta en funcionamiento                                                                                                     

2023

229 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE MICROBIOLOGIA E 

INMUNOLOGIA
BIOMEDICO

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - 

CAMARA DE BIOSEGURIDAD
532210730001 LABCONCO-USA

PURIFER LOGIC 

3440827
130271555C 9 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  52,850.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                           

Å Suministro e instalaci·n de un (01) filtro Heppa del 99,99%, 0.3 um de eficiencia, l§mparas blancas y UV

Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento

2023

230 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

FARMACIA SERVICIO DE FARMACOTECNIABIOMEDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR 532215730005 LABCONCO PURIFER 981035125 8 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  52,850.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                           

Å Suministro e instalaci·n de un (01) filtro Heppa del 99,99%, 0.3 um de eficiencia, l§mparas blancas y UV

Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento

2023

231 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR 532215730006

ANGELANTONI 

INDUSTRIE
HELIOS 48C LS10081 6 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  52,850.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                           

Å Suministro e instalaci·n de un (01) filtro Heppa del 99,99%, 0.3 um de eficiencia, l§mparas blancas y UV

Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento

2023

232 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE HEMATOLOGIA Y 

BIOQUIMICA
BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490045 THERMO SCIENTIFIC SORVALL ST8 720117030402 4 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  25,000.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo.                                                                                                                                                        

Å Suministro e instalaci·n de un (01) pist·n para el sistema de puerta.                                                                                                                                            

Å Puesta en funcionamiento                                                                                                     

2023

233 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE HEMATOLOGIA Y 

BIOQUIMICA
BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO532220690007 HETTICH HAEMATOKRIT 200 0002401-03 4 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  10,000.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo.                                                                                                                                                        

  Å Suministro e instalaci·n de un (01) pist·n para el sistema de puerta.                                                                                                                                                                                                               

                                                   

 Å Puesta en funcionamiento                                                                                                     

2023

234 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO DE 

HEMÓTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE

SERVICIO DE BANCO DE SANGREBIOMEDICO CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO532220690008 THERMO SCIENTIFIC CL17 LOTE 42297404 4 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  10,000.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo.                                                                                                                                                      

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) pist·n para el sistema de puerta.                                                                                                                                                                                                                

                                                   

Å Puesta en funcionamiento                                                                                                     

2023

235 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO DE 

HEMÓTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE

DEPARTAMENTO DE BANCO DE 

SANGRE Y HEMOTERAPIA
BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO532220690009 THERMO SCIENTIFIC CL17 LOTE 42297405 4 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo.                                                                                                                                                      

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) pist·n para el sistema de puerta.                                                                                                                                                                                                                

                                                   

2023

236 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO DE 

HEMÓTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE

DEPARTAMENTO DE BANCO DE 

SANGRE Y HEMOTERAPIA
BIOMEDICO CENTRIFUGA REFRIGERADA 532220790012 THERMO SCIENTIFIC SORVALL BP16 75007683 4 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                220,000.00                 13,000.00 1                 13,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                        

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) pist·n para el sistema de puerta, un (01) motor compresor, empaque para el sistema de puerta, un (01) termostato para el motor 

compresor, recarga de gas refrigerante.                                                                                                                                                                                                                

      

Å Puesta en funcionamiento                                                                                                     

2023

237 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE 

TÓRAX Y CARDIOVASCULAR
BIOMEDICO CINEANGIOGRAFO 532220890001 PHILIPS FD 2010 81 12 10 X X CORRECTIVO PROVEEDOR PHILIPS PERUANA             3,999,947.00               700,000.00 1               700,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de pantallas de visualizaci·n, tubos de rayos x y otros componentes requeridos por el equipo.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                        

2023

238 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO COLONOSCOPIO 532221720006 FUJIFILM EC- 600WL 7C688K238 1 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION CARDIOPERFUSION                152,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de fibra de luz, cables de angulaci·n.                                                                                                     

 Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento 

2023

239 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO CRIOSTATO 532227150003 LEICA CM1860 UV 2079 7 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                100,000.00                 22,000.00 1                 22,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) motor compresor, un (01) condensador de arranque, un (01) termostato, recarga de gas refrigerante.                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              

 Å Puesta en funcionamiento

2023

240 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820016 ERBE-ALEMANIA VIO 3 11426579 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN ENDEL MEDIC                100,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable de conexi·n para pinza, un (01) cable de conexi·n para pedal.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    

Å Puesta en funcionamiento

2023

241 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO 

QUIRURGICA
BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820017 COVIDIEN VALLEYLAB FT10FTT9B30860DX 3 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN ENDEL MEDIC                128,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable de conexi·n para pinza, un (01) cable de conexi·n para pedal.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    

Å Puesta en funcionamiento

2023

242 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO

ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES 

EVOCADOS
532236870006 NIHON KOHDEN MEB-9400K 01782 3 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN TECNOMED                190,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) un (01) electrodo de disco (set de 5), un (01) electrodo superficial, un (01) electrodo a tierra, un (01) electrodo de conducci·n, un (01) 

Electrodo de estimulación eléctrica tipo barra con sujetador, una (01) pasta adhesiva y conductora para electrodos de EEG, ELEFIX de 400 gr, un (01) UPS, 220 VAC, 60 HZ, 

1.5 KVA.                                                                                                                                                                                                                 Å Calibraci·n y Puesta en 

funcionamiento

2023

243 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPÍA 532245820017

KARL STORZ-

VALLEYLAB
22201020-110 YY689793-P 11 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR C&M MEDICAL                579,900.00                 22,000.00 1                 22,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                        

Å Suministro e instalaci·n de una (1) tarjeta de alimentaci·n, cuatro (04) condensadores de potencia, dos (02) Relay de condensaci·n, un (01) cooler de ventilaci·n y fusibles.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          

Å Puesta en funcionamiento

2023

244 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO 

QUIRURGICA
BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPÍA 532245820019 KARL STORZ TC-200 TU734017-P 6 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR WA MEDICAL                450,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de una (01) l§mpara , un (01) cable de luz de fibra ·ptica, un (01) kit de mantenimiento para el componente Insuflador de CO2, un (01) kit de 

mantenimiento para el componente Insuflador de CO2                                                                                                                                                                    

 Å Puesta en funcionamiento

2023

245 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO 

QUIRURGICA
BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPÍA 532245820020

KARL STORZ-

ALEMANIA
IMAGE 1STC 200 US770010-P 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR WA MEDICAL                580,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de una (01) l§mpara , un (01) cable de luz de fibra ·ptica, un (01) kit de mantenimiento para el componente Insuflador de CO2, un (01) kit de 

mantenimiento para el componente Insuflador de CO2                                                                                                                                                                    

 Å Puesta en funcionamiento

2023

246 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO 

QUIRURGICA
BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPÍA 532245820021 SOPRO COMEG S_398_8000

S198-

0305/18010531
4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR WA MEDICAL                800,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de una (01) l§mpara , un (01) cable de luz de fibra ·ptica, un (01) kit de mantenimiento para el componente Insuflador de CO2, un (01) kit de 

mantenimiento para el componente Insuflador de CO2                                                                                                                                                                                                                             

                                        

 Å Puesta en funcionamiento

2023

247 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO 

QUIRURGICA
BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPÍA 532245820022 KARL STORZ TH100 XR001487-K 3 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR WA MEDICAL                450,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de una (01) l§mpara , un (01) cable de luz de fibra ·ptica, un (01) kit de mantenimiento para el componente Insuflador de CO2, un (01) kit de 

mantenimiento para el componente Insuflador de CO2                                                                                                                                                                                                                             

                                        

 Å Puesta en funcionamiento

2023

248 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO 

POR IMAGENES
BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA 532247300004 SMAM ROLLER 30 T8968 6 10 X X CORRECTIVO PROVEEDOR  COTIZACIÓN DE V & B                  52,580.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de disparador, tubo generador de rayos X.                                                                                                                                                                                       

                       

 Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento

2023

249 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y 

PROCEDIMIENTOS POR RADIOLOGIA
BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA 532247300005 SAMSUNG GU60A

511SM3BK20000

1J
4 10 X X CORRECTIVO PROVEEDOR TECNASA                880,000.00                 90,000.00 1                 90,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de disparador, tubo generador de rayos X.                                                                                                                                                                                       

                       

2023

250 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE CARDIOLOGIA BIOMEDICO EQUIPO ECOCARDIOGRAFO 532249050007 PHILIPS IE33 BO5MTK 10 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR ANDES TRAIDING                879,100.00                 38,000.00 1                 38,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de una (01) disco duro interno y actualizaci·n sel software del equipo.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                       

 Å Puesta en funcionamiento

2023

251 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE CARDIOLOGIA BIOMEDICO EQUIPO ECOCARDIOGRAFO 532249050008 HITACHI ALOKA LISSENDO 88020659140 4 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR ANDES TRAIDING                900,000.00                 38,000.00 1                 38,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de una (01) disco duro interno y actualizaci·n sel software del equipo.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                       

 Å Puesta en funcionamiento

2023

252 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y 

PROCEDIMIENTOS POR  

ULTRASONIDO

BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000018 GENERAL ELECTRIC LOGIQ  S8 314109SUO 7 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C&M MEDICAL                800,000.00                 86,000.00 1                 86,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                        

 Å Suministro e instalaci·n de una (01) tarjeta GFS (tarjeta principal-placa madre), un (01) disco duro interno, reinstalaci·n de software.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              

   Å Puesta en funcionamiento

2023

253 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000021 HITACHI NOBLUS G330493315 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN ANTARES BIENES Y SERVICIOS               150,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                     

Å Suministro e instalaci·n de un (01) disco duro interno, reinstalaci·n de software, sumisntro e instalaci·n de filtros de aire.                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

Å Puesta en funcionamiento

2023

254 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES
SERVICIO DE OBSTETRICIA BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000022 SONOSCAPE S50 501264185 4 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & E MEDICA                800,000.00                 40,000.00 1                 40,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de una (01) tarjeta electr·nica de procesamiento, un (01) disco duro interno, reinstalaci·n de software.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   

     Å Puesta en funcionamiento

2023

255 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE GINECO 

OBSTETRICIA
BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000023 HITACHI ARIETTA S60 205W0047 4 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C&M MEDICAL                347,000.00                 36,000.00 1                 36,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de una (01) tarjeta GFS (tarjeta principal-placa madre), un (01) disco duro interno, reinstalaci·n de software.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                

 Å Puesta en funcionamiento

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

256 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO DE REUMATOLOGIA E 

INMUNOLOGIA
BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000027 ESAOTE MYLABONE 8100 91403221 3 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C&M MEDICAL                  34,000.00                 13,000.00 1                 13,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) disco duro interno, reinstalaci·n de software.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              

Å Puesta en funcionamiento

2023

257 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO EQUIPO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO532259120013 MICOMME OH-70C 14J050792 1 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR DIAGNOSTICA PERUANA                  25,000.00                  2,500.00 1                  2,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                   

Å Suministro e instalaci·n de una (01) filtro.                                                                                                                                                                                                                

           

Å Puesta en funcionamiento

2023

258 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO EQUIPO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO532259120014 MICOMME OH-70C 14J050783 1 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR DIAGNOSTICA PERUANA                  25,000.00                  2,500.00 1                  2,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de una (01) filtro

Å Puesta en funcionamiento

2023

259 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO EQUIPO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO532259120015 MICOMME OH-70C 14J050873 1 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR DIAGNOSTICA PERUANA                  25,000.00                  2,500.00 1                  2,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de una (01) filtro

Å Puesta en funcionamiento

2023

260 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO EQUIPO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO532259120016 MICOMME OH-70C 14J050577 1 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR DIAGNOSTICA PERUANA                  25,000.00                  2,500.00 1                  2,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de una (01) filtro

Å Puesta en funcionamiento

2023

261 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO EQUIPO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO532259120017 MICOMME OH-70C 14J050369 1 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR DIAGNOSTICA PERUANA                  25,000.00                  2,500.00 1                  2,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de una (01) filtro

Å Puesta en funcionamiento

2023

262 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO FACOEMULSIFICADOR 532263630002 ALCON

INFINITI VISION 

SYSTEM
1202999801X 9 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION ALCON                264,000.00                 45,000.00 1                 45,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de sensores de trabajo.                                                                                                                                                                                                                            

                                

2023

263 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO FIBROSCOPIO - BRONCOFIBROSCOPIO532264280016 OLYMPUS BF- TE2 2714432 4 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACION JAIME ROJAS                  80,000.00                 22,000.00 1                 22,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de secci·n de angulaci·n completa, Funda protectora rubber, grasas y lubricantes, pegamento para endoscopios                                                                                   

                           

2023

264 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO FOTOCOAGULADOR 532264880001 QUANTEL MEDICAL SUPRA 868 5 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN MEDIPAC                300,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                      

 Å Suministro e instalaci·n de una (01) sonda para laser curva, una (01) recta.

 Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento 

2023

265 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO FOTOCOAGULADOR 532264880002 LIGHTMED LIGHTLAS 810 MM LD13-0654 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C&M MEDICAL                300,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                     

 Å Suministro e instalaci·n de una (01) sonda para laser curva, una (01) recta.

 Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento 

2023

266 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO GASTROSCOPIO 532265920010 FUJIFILM EG-530WR 5G361K007 4 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACION CARDIO PERFUSION                150,000.00                 45,000.00 1                 45,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de secci·n de angulaci·n completa, Funda protectora rubber, tubos de aire y agua, canal de biopsia, pegamento para endoscopios                                                                                                     

                                                                        

 Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento 

2023

267 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO GASTROSCOPIO 532265920011 FUJIFILM EG-600WR 1G391K723 4 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACION CARDIO PERFUSION                125,000.00                 42,000.00 1                 42,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de fibra de luz, tubo de agua y tubo de aire, tubo de insuflaci·n para bal·n, jebe protector rubber, pegamento para endoscopios                                                                                                      

                                                                    

Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento 

2023

268 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO GASTROVIDEOENDOSCOPIO 532266180003 PENTAX EPK-I7010 UB010690 4 7 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACION TECNASA                750,000.00                 80,000.00 1                 80,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de secci·n de angulaci·n completa, Funda protectora rubber, tubos de aire y agua, canal de biopsia, pegamento para endoscopios                                                                                                     

                                                                        

 Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento 

2023

269 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)532269040007 MMM INCUCELL 55 D161641 6 8 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  10,000.00                  3,800.00 1                  3,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) termostato, empaquetadura de puerta.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                  

Å Puesta en funcionamiento

2023

270 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)532269040008 MMM CO2CELL 50 LS16310 6 8 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN U&M                  30,000.00                  8,800.00 1                  8,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) termostato, empaquetadura de puerta, sistema de calefacci·n, sensor de temperatura interno.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    

Å Puesta en funcionamiento

2023

271 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE GINECO 

OBSTETRICIA
BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA RODABLE 532270940049

BERCHTOLD - 

ALEMANIA

CHROMOPHARE-D 

510
6430060-R13060 13 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR C&M MEDICAL                  47,999.84                  8,000.00 1                  8,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                           Å Suministro e 

instalación de dos baterías, garruchas y cuatro bombillas.                                                                            

Å pintado de la estructura del quipo.

Å puesta en funcionamiento

2023

272 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE GINECO 

OBSTETRICIA
BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA RODABLE 532270940050

BERCHTOLD - 

ALEMANIA

CHROMOPHARE-D 

510
6430060-R13055 13 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR C&M MEDICAL                  47,999.84                  8,000.00 1                  8,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                           Å Suministro e 

instalación de dos baterías, garruchas y cuatro bombillas.                                                                          

  Å pintado de la estructura del equipo.

Å puesta en funcionamiento

2023

273 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE GINECO 

OBSTETRICIA
BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA RODABLE 532270940051

BERCHTOLD - 

ALEMANIA

CHROMOPHARE-D 

510
6430060-R13053 13 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR C&M MEDICAL                  47,999.84                  8,000.00 1                  8,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                           Å Suministro e 

instalación de dos baterías, garruchas y cuatro bombillas.                                                                           

 Å pintado de la estructura del equipo.

Å puesta en funcionamiento

2023

274 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE GINECO 

OBSTETRICIA
BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA RODABLE 532270940052

BERCHTOLD - 

ALEMANIA

CHROMOPHARE-D 

510
6430060-R13054 13 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR C&M MEDICAL                  47,999.84                  8,000.00 1                  8,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                           Å Suministro e 

instalación de dos baterías, garruchas y cuatro bombillas.                                                                          

  Å pintado de la estructura del equipo.

Å puesta en funcionamiento

2023

275 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE GINECO 

OBSTETRICIA
BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA RODABLE 532270940053

BERCHTOLD - 

ALEMANIA

CHROMOPHARE-D 

510
64360- R13052 13 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR C&M MEDICAL                  47,999.84                  8,000.00 1                  8,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                           Å Suministro e 

instalación de dos baterías, garruchas y cuatro bombillas.                                                                         

   Å pintado de la estructura del equipo.

Å puesta en funcionamiento

2023

276 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940060 TRUMPF ILED 5/ILED 3 101848152 9 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                180,000.00                 22,000.00 1                 22,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de cableados de los brazos primario y  secundario y bornera, reemplazo de engranes de contacto de energ²a da¶ados, pintado de los brazos.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                  Å Puesta en funcionamiento

2023

277 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940061 DR. MACH MACH LED 150FP 17-18411 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  30,000.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de cableados de la columna y bornera, reemplazo de engranes de contacto de energ²a da¶ados, pintado del brazo horizontal.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         

 Å Puesta en funcionamiento

2023

278 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940062 KLYO-USA L200 L2H3E17M001 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN CARDIOPULMONARY                  65,000.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de cableados de la columna y bornera, reemplazo de engranes de contacto de energ²a da¶ados, pintado del brazo horizontal.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                         

Å Puesta en funcionamiento

2023

279 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940064 KLYO-USA L200 KLED18J003 3 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN CARDIOPULMONARY                  65,000.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                  

Å Suministro e instalaci·n de cableados de la columna y bornera, reemplazo de engranes de contacto de energ²a da¶ados, pintado del brazo horizontal.                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       

  Å Puesta en funcionamiento

2023

280 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO LITOTRIPTOR 532274550001 STAR MEDTEC GMBH VELA XL 4101B0169 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN HOSPICARS             1,500,000.00               180,000.00 1               180,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                      

*  Cobertura de Mantenimiento óGoldô Anual Cobertura de todos los repuestos sin excepci·n (tarjetas o m·dulos electr·nicos, partes mec§nicas, accesorios, etc.) 

2023

281 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO LITOTRIPTOR 532274550002 STORZ MEDICAL AGMODULITH SLX-F2 OR.601 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN UMS             2,300,000.00                 40,000.00 1                 40,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

Å Suministro e instalaci·n de un (01) kit de mantenimiento que incluya fibra.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                        

Å Puesta en funcionamiento

2023

282 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO 

QUIRURGICA
BIOMEDICO LITOTRIPTOR 532274550003 ELMED VIBROLITH 1625VB1062 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION HOSPICARE EIRL                  52,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                       

Å Suministro e instalaci·n de un (01) kit de mantenimiento que incluya fibra.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                        

Å Puesta en funcionamiento

2023

283 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA532275170002

GENERAL ELECTRIC-

DATEX-OHMEDA

CARESTATION 

650/B450

SM717350024M

A
4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR PROFORMA ROCA                350,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual                                                                                                                                              

Å Mantenimiento integral del equipo

Å Suministro e instalaci·n de un (01) filtro de ventilaci·n externa, un (01) filtro para ventilaci·n de pantalla, un (01) empaque o sello para fuelle, cuatro (04) Kit O-ring para 

puerto de vaporizador, un (01) válvula flapper, un (01) O-ring de válvula flapper, un (01) O-ring para canister absorbedor de CO2, dos (02) O-ring de válvula Insp/Exp, cuatro 

(04) O-ring de puerto de canister, dos (02) O-Ring de reservorio de canister, dos (02) O-ring para tapa de válvulas, un (01) O-ring para tapa de APL, un (01) Oring, dos (02) 

batería de máquina de Anestesia, dos (02) sensores de flujo, un ( 01) sensor de oxigeno.   

2023

284 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA532275170003 DRAGER PERSEUS A500 ASKM-0165 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN DRAEGER PERU                350,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) kit de mantenimiento anual del equipo, un (01) kit de mantenimiento anual de compresor, sensor de flujo.                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

 Å Puesta en funcionamiento

2023

285 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO ELECTRONICO 532278560060 OLYMPUS CX41RF 7LO8857 14 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN UNIVERSO CIENTIFICO                 11,818.30                  3,000.00 1                  3,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

  Å Puesta en funcionamiento

2023

286 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO ELECTRONICO 532278560062 OLYMPUS CX41RF 7LO8834 14 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN UNIVERSO CIENTIFICO                 11,818.30                  3,000.00 1                  3,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

  Å Puesta en funcionamiento

2023

287 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO ELECTRONICO 532278560066 OLYMPUS B851TF 8C16580 14 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN UNIVERSO CIENTIFICO                 45,455.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

  Å Puesta en funcionamiento

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

288 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO ELECTRONICO 532278560068 OLYMPUS CX41RF 7L08833 14 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN UNIVERSO CIENTIFICO                 58,180.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

  Å Puesta en funcionamiento

2023

289 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE HEMATOLOGIA Y 

BIOQUIMICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560074 CARL ZEISS AXIOLAB A1 3136011964 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                  12,000.00                  1,000.00 1                  1,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de una (01) filtro.                                                                                                                                                                                                                            

                       

  Å Puesta en funcionamiento

2023

290 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE MICROBIOLOGIA E 

INMUNOLOGIA
BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560075 CARL ZEISS AXIOLAB A1 3136011970 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                  12,000.00                  1,000.00 1                  1,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                       

   Å Suministro e instalaci·n de una (01) filtro.                                                                                                                                                                                                                          

                        

    Å Puesta en funcionamiento

2023

291 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE HEMATOLOGIA Y 

BIOQUIMICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560076 CARL ZEISS AXIOLAB A1 3136011927 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                  12,000.00                  1,000.00 1                  1,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                  

 Å Suministro e instalaci·n de una (01) filtro.                                                                                                                                                                                                                            

                        

  Å Puesta en funcionamiento

2023

292 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560077 CARL ZEISS AXIOLAB A1 3136011931 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                  12,000.00                  1,000.00 1                  1,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                       

Å Suministro e instalaci·n de una (01) filtro.                                                                                                                                                                                                                         

                    

 Å Puesta en funcionamiento

2023

293 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO ELECTRONICO 532279510020 OLYMPUS CX-41 7LO8832 14 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN UNIVERSO CIENTIFICO                 10,909.10                  3,000.00 1                  3,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

Å Puesta en funcionamiento

2023

294 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO ELECTRONICO 532279510021 OLYMPUS EX-41 7LO9527 14 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN UNIVERSO CIENTIFICO                 10,909.10                  3,000.00 1                  3,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

Å Puesta en funcionamiento

2023

295 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO MICROSCOPIO QUIRURGICO 532279980002 TOPCON OMS-90 3151652 4 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN LABORATORIOS OFTALMICOS                 58,000.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                       

   Å Suministro e instalaci·n de dos (02) l§mparaa hal·genas, filtros, cableado.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                         

 Å Calibraci·n y Puesta en funcionamiento

2023

296 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970162 MINDRAY IMEC-12 EV-79032274 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

297 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970163 MINDRAY IMEC-12 EV-79032275 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

298 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970164 MINDRAY IMEC-12 EV-79032276 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

299 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE RECUPERACION 

POST ANESTESICA
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970165

NIHON KOHDEN - 

BSM 1763 - JAPON
BSM-1763 04992 3 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

300 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE CABEZA Y CUELLOBIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970173 SPACELABS - USA 93300 (ELANCE) 3300-212749 2 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

301 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970175

NIHON KOHDEN - 

JAPON

LIFE SCOPE G5 / 

CSM - 1502
01514 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

302 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970176

NIHON KOHDEN - 

JAPON
BSM - 3562 29950 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

303 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970177

NIHON KOHDEN - 

JAPON
BSM - 3562 29948 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

304 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970178

NIHON KOHDEN - 

JAPON
BSM - 3562 29949 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

305 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970179

NIHON KOHDEN - 

JAPON
BSM - 3562 29768 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

306 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970180

NIHON KOHDEN - 

JAPON
BSM - 3562 29970 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

307 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970181 NIHON KOHDEN
LIFE SCOPE G5 / 

GSM-1502
01232 2 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

308 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970182 NIHON KOHDEN
LIFE SCOPE G5 / 

GSM-1502
01236 2 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

309 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970183 NIHON KOHDEN
LIFE SCOPE G5 / 

GSM-1502
01241 2 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

310 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970184 NIHON KOHDEN
LIFE SCOPE G5 / 

GSM-1502
01245 2 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

311 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970185 NIHON KOHDEN
LIFE SCOPE G5 / 

GSM-1502
01247 2 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

312 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970186 NIHON KOHDEN
LIFE SCOPE G5 / 

GSM-1502
01515 2 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

313 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970187 NIHON KOHDEN BSM - 1763 06188 2 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

314 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970188 NIHON KOHDEN BSM - 1763 06718 2 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN NOVAMED PERÚ                  75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

315 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970189 EDAN IM70

36008M-

20420210058
2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

316 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970190 EDAN IM70

36008M-

20420210062
2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

317 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970191 EDAN IM70

36008M-

20420200074
2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

318 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970192 EDAN IM70

36008M-

20420210059
2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

319 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970193 EDAN IM70

36008M-

20420210076
2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

320 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970194 BISTOS / CHINA BT-770 DGL51614 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 15,000.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

321 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SERVICIO ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970195 BISTOS / CHINA BT-770 DGL51619 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 15,000.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

322 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970231 COMEN C80 K8200623010F 1 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR
COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

323 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970232 COMEN C80 K8200623009F 1 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR
COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

324 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970236 COMEN C80 K8200623004F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

325 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970237 COMEN C80 K8200623029F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

326 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE NEUMOLOGIA BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970238 COMEN C80 K8200623028F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023
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ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

327 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 5 -

JULIAN ARCE
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970239 COMEN C80 K8200623006F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

328 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970240 COMEN C80 K8200623003F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

329 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA  1 -

STO. TORIBIO
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970241 COMEN C80 K8200623011F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

330 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA  1 -

STO. TORIBIO
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970242 COMEN C80 K8200623014F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

331 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 4 -

SAN ANDRES
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970243 COMEN C80 K8200623012F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

Å Puesta en funcionamiento

2023

332 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA 6 - EL 

CARMEN
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970244 COMEN C80 K8200623025F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                         

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.  

Å Puesta en funcionamiento

2023

333 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA  3 -

SANTA ANA
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970245 COMEN C80 K8200623019F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                         

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.  

Å Puesta en funcionamiento

2023

334 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA 6 - EL 

CARMEN
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970246 COMEN C80 K8200623018F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                         

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                           

                  

Å Puesta en funcionamiento

2023

335 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACIÓN
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA  2 - 

 SAN PEDRO
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970248 COMEN C80 K8200623015F 2 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                         

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                              

                     

Å Puesta en funcionamiento

2023

336 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970258 EDAN IM50
360069-

M20504230095
1 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                         

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto.                                      

                             

Å Puesta en funcionamiento

2023

337 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970259 EDAN IM50
360069-

M20504260088
1 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR

COTIZACIÓN TECNOLOGÍA BIOMEDICA 

INTEGRAL
                 75,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                         

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de ECG (completo), un (01) cable sensor de SPO2 (completo),  de una (01) manguera PANI y un (01) brazalete adulto

Å Puesta en funcionamiento

2023

338 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390091 VIAMED VM-2160 T1703110094 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                   6,500.00                  1,500.00 1                  1,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de SPO2 (completo).                                                                                                                                                                                                                             

                                                                  

Å Puesta en funcionamiento

2023

339 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390092 VIAMED VM-2160 T1703110095 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                   6,500.00                  1,500.00 1                  1,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de SPO2 (completo).                                                                                                                                                                                                                             

                                                                  

Å Puesta en funcionamiento

2023

340 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390093 VIAMED VM-2160 T1703110096 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                   6,500.00                  1,500.00 1                  1,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de SPO2 (completo).                                                                                                                                                                                                                             

                                                                  

2023

341 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390094 VIAMED VM-2160 T1703110098 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                   6,500.00                  1,500.00 1                  1,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de SPO2 (completo).                                                                                                                                                                                                                             

                                                                  

2023

342 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE UROLOGIA BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390095 VIAMED VM-2160 T1706110001 4 5 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                   6,500.00                  1,500.00 1                  1,500.00 

Å Inspecci·n visual

Å Verificaci·n de par§metros de desempe¶o.                                                                                                                                                          

Å Suministro e instalaci·n de un (01) cable sensor de SPO2 (completo).                                                                                                                                                                                                                             

                                                                  

2023

343 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO PROCESADOR DE TEJIDOS 532291150004 LEICA TP1020 3375 14 5 X X CORRECTIVO PROVEEDOR BAIRES                  63,636.37                 20,000.00 1                 20,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de tarjetas electr·nicas.                                                                                                                                                                                                                              

                                    

2023

344 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y 

PROCEDIMIENTOS POR 

TOMOGRAFIA

BIOMEDICO TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE532296880002 TOSHIBA
AQUILION PRIME TSX-

303A
BCB16Z2363 6 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION CYMED MEDICAL             4,160,000.00               500,000.00 1               500,000.00 se adjunta TDR N°01 2023

345 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE RECUPERACION 

POST ANESTESICA
BIOMEDICO VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE532298400008 AIR LIQUIDE MONNAL T60 MT60-05757 3 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION OBGEMS PERÚ                  73,000.00                 12,000.00 1                 12,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                        

Å Suministro e instalaci·n de un (01) kit de mantenimiento anual del equipo, sensor de flujo.                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              

2023

346 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE532298400010 KTK MICROTAK  TOTAL 3778 1 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR
COTIZACION TECNOLOGÍA MEDICA 

CORPORATION
                 73,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                        

Å Suministro e instalaci·n de un (01) kit de mantenimiento anual del equipo, sensor de flujo.                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              

2023

347 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BIOMEDICO YAG LASER 532299920001 ELLEX TANGO TG3250 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACION C&M TECHNOLOGY                269,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                        

  Å Suministro e instalaci·n de una (01) fibra.                                                                                                                                                                                                                             

                          Å Puesta en funcionamiento

2023

348 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250004 LINET ELEGANZA SMART 20110109799 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

349 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250005 LINET ELEGANZA SMART 20110109800 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

350 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250006 LINET ELEGANZA SMART 20110109801 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

351 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250007 LINET ELEGANZA SMART 20110109802 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

352 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250008 LINET ELEGANZA SMART 20110109803 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

353 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250009 LINET ELEGANZA SMART 20110109804 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

354 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250010 LINET ELEGANZA SMART 20110109805 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

355 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250011 LINET ELEGANZA SMART 20110109806 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

356 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250012 LINET ELEGANZA SMART 20110109807 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

357 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250013 LINET ELEGANZA SMART 20110109808 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

358 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250014 LINET ELEGANZA SMART 20110109809 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

359 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250015 LINET ELEGANZA SMART 20110109810 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

360 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250016 LINET ELEGANZA SMART 20110109811 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

361 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250017 LINET ELEGANZA SMART 20110109812 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

362 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250018 LINET ELEGANZA SMART 20110109813 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

363 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250019 LINET ELEGANZA SMART 20110109814 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

364 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250020 LINET ELEGANZA SMART 20110109815 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

365 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250021 LINET ELEGANZA SMART 20110109816 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

366 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250022 LINET ELEGANZA SMART 20110109817 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

367 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 536415250023 LINET ELEGANZA SMART 20110109818 10 8 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                  28,000.00                  5,800.00 1                  5,800.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de sies (06) acopladores,  un (01) Colchon ,  de cuatro (04) ruedas ORIGINALES DE FABRICA con Freno Central. una (01) bater²a 1,2AH 4X..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      

 Å Puesta en funcionamiento

2023

368 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA BIOMEDICO MESA HIDRAULICA QUIRURGICA 536459520013 TRUMPF TRUMPF SELECT L 100600733 14 10 X X CORRECTIVO PROVEEDOR C&M MEDICAL                131,500.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

 Å Suministro e instalaci·n de un (01) panel de control, un (01) tornillo sin fin de columna telesc·pica, un (01) pack de bater²as..                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    

2023

369 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRÚRGICO

SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO 

QUIRURGICA
BIOMEDICO

MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA
536459520022

STERIS / ESTADOS 

UNIDOS
AMSCO2080M 413903050 5 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                220,000.00                 15,100.00 1                 15,100.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                            

Å Suministro e instalaci·n dos (02) bater²as de respaldo, un (01) acolchado de asiento, un (01) acolchado de espalda, dos (02) tapas de rueda lado de pies, un (01) placa de 

pierna derecha, un (01) placa de pierna izquierda Y un (01) juego de colchoneta, un (01) control remoto                                                                                                                                

                     

2023

370 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO 

POR IMÁGENES
BIOMEDICO CAMARA GAMMA 672221010001 PHILIPS BRIGHTVIEW 4000548 11 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR ANTARES BIENES Y SERVICIOS             1,625,922.00                 44,000.00 1                 44,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                      

Å Verificaci·n de Gantry, lubricaci·n de ejes.                                      

Å Revisi·n de detectores.                                                        

 Å Mantenimiento preventivo de la mesa de trabajo.                                                            

 Å Mantenimiento preventivo de la estaci·n de trabajo.                                                                                                                                                                          Å 

Puesta en funcionamiento

2023

371 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y 

PROCEDIMIENTOS POR RADIOLOGIA
BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X 672247770060 DONGMUN DM-325 MR 1203D-2146 10 10 X X CORRECTIVO PROVEEDOR ANTARES BIENES Y SERVICIOS                116,000.00                 33,000.00 1                 33,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                               

          

Å Suministro de tarjeta electr·nica , l§mpara hal·gena y cable de comunicaci·n.                                                                                                                        

 Å Pruebas de operatividad.     

2023

372 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y 

PROCEDIMIENTOS POR RADIOLOGIA
BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X RODABLE 672247770061 SMAM ROLLER 30 T8210 9 10 X X CORRECTIVO PROVEEDOR ANDES TRAIDING                118,000.00                 32,200.00 1                 32,200.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                               

          

Å Suministro de tarjeta electr·nica , l§mpara hal·gena y cable de comunicaci·n.                                                                                                                        

 Å Pruebas de operatividad.     

2023

373 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
REHABILITACION BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS LASER 532247140002

CHATTANOOGA-

MEXICO

LASER INTELECT 

MOBILE
T8072 3 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN JP REHAB                  60,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                   

Å Suministro e instalaci·n de pieza de mano

Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento 

2023

374 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
ANESTESIA CLINICO QUIRURGICABIOMEDICO

LAMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE 

INTENSIDAD ALTA 
532270940057 TRUMPF ILED 3 / LED 3 101533799 9 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN C & M TECHNOLOGY                180,000.00                 22,000.00 1                 22,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                         

Å Suministro e instalaci·n de cableados de los brazos primario y  secundario y bornera, reemplazo de engranes de contacto de energ²a da¶ados, pintado del brazo horizontal.                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     Å Puesta en funcionamiento

2023

375 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
CARDIOLOGIA BIOMEDICO ESTACION PARA INVESTIGACION HOLTER532260310004

NORTH EAST 

MONITORING
LX ANALISIS(PRO) 5CADE8B9 4 10 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN ARALMEX GROUP                125,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                                                                                            

Å Suministro e instalaci·n de dos (02) cables de ECG, tarjetas de meoria SD card, electrodos descartables, del conductor.                                                                                                                                                                         

                                                                                         

2023

376 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CIRUGIA OFTALMOLOGIA BIOMEDICO BIOMETRO 532209680001 HAAG-STREIT LENSTAR LS 900 20808 4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN MEDIPAC                165,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                     

Å Suministro e instalaci·n de un (01) sistema de iluminaci·n, un (01) set de herrajes, papel para mentonera .

Å Calibraci·n y puesta en funcionamiento 

2023

377 011. M. DE SALUD
028. HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO
00006206

HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CIRUGIA UROLOGIA BIOMEDICO EQUIPO DE URODINAMIA 602259710002 LABORIE AQUARIU'S TT
TRKE-24-

17100001
4 7 X X X PREVENTIVO PROVEEDOR COTIZACIÓN HOSPICARS                700,000.00                 75,000.00 1                 75,000.00 

Å Inspecci·n visual

Å Mantenimiento integral del equipo                                                                                       

*  Cobertura de Mantenimiento óGoldô Anual Cobertura de todos los repuestos sin excepci·n (tarjetas o m·dulos electr·nicos, partes mec§nicas, accesorios, etc.) 

2023

378 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA 

CLINICA Y 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

BANCO DE SANGRE BIOMEDICO CONSERVADORA DE SANGRE 112255720001 HELMER 1B 111 / VERSION-B 2005055 9 10 X X X CORRECTIVO HSR 145-40                  20,000.00                  4,500.00 1                  4,500.00 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Realizar la descarga y carga del refrigerante.

Å Verificar el estado de las bater²as.

Å Reemplazar las bater²as de monitoreo del sistema.

Å Reemplazar las l§mparas fluorescentes de la conservadora.

Å Realizar la limpieza y desinfecci·n interna de la conservadora.

Å Limpieza y revisi·n del sistema de ventilaci·n

Å Revisi·n, limpieza y calibraci·n del sistema electr·nico.

Å Pruebas de funcionamiento de la cabina 

Å Puesta en operatividad

Å El equipo debe quedar plenamente operativo sin ninguna falla ni observaci·n

2023

379 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ONCOLOGIA QUIMIOTERAPIA BIOMEDICO CONSERVADOR DE MEDICAMENTOS 112261880063 ESCO IC53793 HRI-700S-8 7 10 X X X CORRECTIVO HSR 145-46                  20,000.00                  4,500.00 1                  4,500.00 

Å Estado inoperativo

Å Mantenimiento al sistema de encendido. (tarjeta de control el®ctrico)

Å Mantenimiento al compresor

Å Mantenimiento al evaporador 

Å Mantenimiento al condensador 

Å Realizar la descarga y carga del refrigerante. (R134 A)

Å Verificar el estado de las bater²as.

Å Mantenimiento al sistema de monitoreo y cambio de las bater²as.

Å Reemplazar las l§mparas fluorescentes de la conservadora.

Å Realizar la limpieza y desinfecci·n interna de la conservadora.

Å Limpieza y revisi·n del sistema de ventilaci·n

Å Revisi·n, limpieza y calibraci·n del sistema electr·nico.

Å Pruebas de funcionamiento de la cabina 

Å El equipo debe quedar plenamente operativo sin ninguna falla ni observaci·n.

2023

380 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

MEDICINA CONSULTORIO EXTERNO BIOMEDICO Camara Retinal 532217960001 Canon CR-2 101305 10 10 X X X PREVENTIVO HSR 145-34                100,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

Å Revisi·n general del equipo.

Å Mantenimiento interno y externo de la computadora.

Å Mantenimiento de la c§mara retinal:

1. Limpieza externa.

2. Verificación y mantenimiento de tarjetas electrónicas.

3. Verificación y mantenimiento de lentes ópticos.

4. Verificación y mantenimiento de cámara EOS.

5. Revisión del módulo EXTERNAL EYE LENS.

6. Verificación y calibración de lente de proyección.

7. Calibraciones internas generales.

8. Verificación y calibración del software de captura.

Å Pruebas operativas de funcionamiento del equipo.

Å Realizaci·n de ex§menes con paciente de prueba.

2023

381 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

MEDICINA ESPECIALIDADES MEDICAS BIOMEDICO Colonoscopio 532221720004 OLYMPUS CF-H180L 2400002 9 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-30                150,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Desarmado total de equipo 

Å Mantenimiento de partes internas.

Å Rescoldado de cables de angulaci·n 

Å Cambio de 1ra perilla, juego de empaquetaduras y cadenas de angulaci·n.

Å Mantenimiento y control de calidad

Å El equipo debe quedar plenamente operativo

Å   Pruebas de operatividad.

2023

382 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

MEDICINA ESPECIALIDADES MEDICAS BIOMEDICO Colonoscopio 532221790001 OLYMPUS CF-H170L 2823644 4 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-29                200,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Verificaci·n y revisi·n de los equipos.

Å Revisi·n y cambio de mecanismo de angulaci·n 

Å Revisi·n y cambio del canal de biopsia y rubber.

Å Cambio del conector en contenedor de agua.

Å Pruebas de operatividad.

2023

383 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
ECOGRAFIA BIOMEDICO DIGITALIZADORA 532233360001 AGFA CR-30X 3547 4 5 X X X CORRECTIVO HSR 145-11                  50,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, humedad, presencia de polvo.

Å Revisar el estado f²sico del equipo e indicador luminoso.

Å Revisi·n del cable de alimentaci·n, interruptor de encendido y fusibles de protecci·n.

Å Limpieza general del digitalizador, rodillos de transporte de folios y rodillos de la unidad de escaneo, unidad ·ptica y m·dulo de control.

Å Limpieza de los folios de los chasis. Desmontaje de los folios y bandejas, limpieza de los folios con liquido de limpieza especial, lubricaci·n de las partes m·viles.

Å Limpieza de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, flats cables y conectores

2023

384 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820005 EXCELL NHP T-400 531S-05/18 4 5 X X X CORRECTIVO HSR 145-25                  25,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

Revisión y limpieza interna y externa del equipo.

2. Revisión y limpieza de  tarjetas electrónicas del equipo.

3. Revisión, verificación y comprobaciones de las potencias de corte y coagulación en modos Monopolar y bipolar

4. Revisión, verificación y evaluación del estado de funcionamiento de todos los accesorios (cambios de ser necesario)

5. Suministro de los siguientes repuestos consumibles:

02 Und. Adaptadores para instrumentos monopolares n° de parte  RD

02 Und. Adaptadores bipolar n° de parte  RD/BF

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

385 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO TORRE DE LAPAROSCOPIA 532245820001 STORZ
TELCAN  SL 

NTSC/IMAGE
QZ762297 6 5 X X X CORRECTIVO HSR 145-24                500,000.00                 25,000.00 1                 25,000.00 

1. Revisión y limpieza de las superficies externas del equipo, controles y accesorios. 

2. Revisión, verificación y mantenimiento de los monitores de grado médico (inspección de tarjetas electrónicas internas, cambio de componentes defectuosos, verificación de la 

calidad de imagen en el monitor, ajustes y programación)

3. Revisión, verificación y mantenimiento del procesador de video (inspección de tarjetas electrónicas internas, corrosión y otros daños)

4. Revisión, verificación y mantenimiento de la cámara HD (revisión del cable y conector, ajuste de brillo, contraste y blancos, ajuste de enfoque fino y grueso)

5. Revisión, verificación y mantenimiento de las fuentes de luz fría (inspección de tarjetas electrónicas internas, corrosión y otros daños, cambio e instalación de 02 lámparas 

Xenón, reinicio de horas de funcionamiento)

6. Revisión, verificación y mantenimiento de insuflador de CO2 (inspección de tarjetas electrónicas internas, cambio de componentes defectuosos, calibración del transductor 

de presión, suministro de manguera alta presión para gas de CO2)

7. Reparación de óptica KARL STORZ 30°, 4mm, 300mm N° serie: 178995

8. Reparación de óptica HAWK 30°, 4mm, 300mm N° serie: T3313

9. Reparación de óptica HERMANN 30°, 4mm, 170mm N° serie: 49773

10. Prueba de seguridad eléctrica del equipo y todos sus componentes.

11. Ajuste, lubricaci·n y mantenimiento del carro de transporte ïresguardo.

12. Revisión de conectividad de todos los componentes de la torre de laparoscopia 

Pruebas de operación y funcionamiento integral del equipo y todos sus componentes

2023

386 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X MOBIL 532246500002 DRAGON CLR APR

TRANSPORTIX  PLUS 

4

TXL PLUS 4-APR

PKL-10843 2 10 X X X CORRECTIVO HSR 145-8                100,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å inoperativo

Å Revisi·n y desmontaje del equipo

Å Suministro e instalaci·n de tarjeta de control 

Å Calibraci·n de los factores radiogr§ficos.

Å Reemplazo del cable helicoidal del pulsador del equipo.

Å Ajustes de las partes mec§nicas del equipo.

Å Pintado general del equipo.

Å Prueba de funcionamiento  

2023

387 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X MOBIL 532247300001 SAMSUNG GM85

 

513YM3JK20000

2R

4 10 X X X CORRECTIVO HSR 145-10                100,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Inoperativo

Å Revisi·n y desmontaje del equipo

Å Suministro e instalaci·n de la tarjeta de control de la fuente de alimentaci·n de la bater²a

Å Cambio de bater²as 

Å Calibraci·n de los factores radiogr§ficos.

Å Configuraci·n del funcionamiento del equipo (software de control)

Å Ajustes de las partes mec§nicas del equipo.

Å Prueba de funcionamiento  

2023

388 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X MOBIL 532247300002 ECORAY ULTRA 200

 ECO ïM5-

1906032
2 10 X X X CORRECTIVO HSR 145-9                100,000.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

Å Revisi·n y desmontaje del equipo

Å Revisi·n y mantenimiento de la tarjeta electr·nica del equipo  

Å Mantenimiento del sistema de movimiento (ruedas y componentes)

Å Mantenimiento al sistema de frenos 

Å Mantenimiento al sistema de control y sensores de movimiento del equipo 

Å El mantenimiento incluye el cambio de rodajes, ruedas deterioradas, sensores y componentes para poner operativa del sistema de movimiento del equipo 

Å Calibraci·n de los factores radiogr§ficos

Å Configuraci·n del funcionamiento del equipo 

Å Prueba de operatividad y funcionamiento  

2023

389 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
ECOGRAFIA BIOMEDICO ECOGRAFO 532250000010 SONOSCOPE S8 2921192 7 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-4                250,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inoperativo 

Å Cambio de la tarjeta CPU del ec·grafo, por una nueva tarjeta CPU 

Å Mantenimiento interno de tarjetas electr·nicas y mecanismos 

Å Mantenimiento de la pantalla, teclado, trackball y de sus transductores.

Å Mantenimiento y Limpieza del ventilador (cooler) y dispositivos internos.

Å Mantenimiento de la impresora.

Å Reinstalaci·n del software de ecograf²a.

Å Prueba de funcionamiento del equipo.

Å El equipo debe quedar plenamente operativo

2023

390 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
ECOGRAFIA BIOMEDICO ECOGRAFO 532250000012 Hitachi aloka ARRIETA S60

205W0048/70750

87/LRMGCYA00

3443

4 7 X X X PREVENTIVO HSR 145-5                250,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Revisi·n, desmontaje y limpieza de equipo

Å Limpieza y mantenimiento de las tarjetas electr·nicas

Å Mantenimiento del transductor 

Å Configuraci·n de programas de control del equipo

Å Prueba de funcionamiento 

Å Revisi·n, desmontaje y limpieza de equipo

Å Limpieza y mantenimiento de las tarjetas electr·nicas

Å Mantenimiento del transductor 

Å Configuraci·n de programas de control del equipo

Å Prueba de funcionamiento  

2023

391 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES
ECOGRAFIA BIOMEDICO ECOGRAFO 532250000013 GE  LOGIQ P9 LP9004181 3 7 X X X PREVENTIVO HSR 145-6                250,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRONICA, MANTENIMIENTO DEL  TRANSDUCTOR Y SOFTWARE. 2023

392 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRAL 

ESTERILIZACION
CENTRAL ESTERILIZACION BIOMEDICO

ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE 

HIDR0GENO
532260470003 STERRAD 100S 101120067 11 7 X X X PREVENTIVO HSR 145-3                300,000.00                 16,000.00 2                 32,000.00 

Å La revisi·n general del equipo 

Å Instalaci·n de componentes

Å Del KIT PMI-CODIGO 0506899-1-100

Å Pruebas y puesta en operaci·n del equipo

2023

393 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRAL 

ESTERILIZACION
CENTRAL ESTERILIZACION BIOMEDICO AUTOCLAVE  DE ALTA TEMPERATURA532260470035 ESTERILIZA ESTERIVAP 450 176 9 7 X X X PREVENTIVO HSR 145-1                350,000.00                 26,000.00 1                 26,000.00 

Å Limpieza de c§mara interna y puerta.

Å Limpieza de planchas de Acero Inoxidable externas

Å Mantenimiento general y reparaci·n del sistema de vac²o.

Å Mantenimiento integral del generador de vapor incorporado (caldero) que incluye pulido, cambio de resistencias, tubo visor de nivel de agua y empaquetaduras.

Å Mantenimiento al control de nivel de agua.

Å Mantenimiento del sistema hidr§ulico.

Å Mantenimiento del sistema mec§nico.

Å Mantenimiento de sistema de vac²o.

2023

394 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRAL 

ESTERILIZACION
CENTRAL ESTERILIZACION BIOMEDICO ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO532260470040 3M 487BGP 780074 9 10 X X X PREVENTIVO HSR 145-2                600,000.00                 16,500.00 2                 33,000.00 

Limpieza de las tarjetas electrónicas de control de las fuentes de alimentación 

  y de la tarjeta electrónica del controlador de temperatura - presión.

Limpieza del sistema eléctrico.

Limpieza de la válvula Venturi.

Limpieza del regulador de presión y verificación de fugas de aire.

Limpieza de la impresora.

Limpieza de la cabina de trabajo y del alojamiento para el cartucho OE.

Instalación de UN (01) kit de mantenimiento preventivo, marca 3M importado desde USA, que consta de: 

> 01 Cartucho de prueba. 

> 02 Filtros de aire. 

> 01 Filtro antibacterial. 

> 03 Plungers. 

> 01 Válvula check. 

> 01 Manguera. 

> 01 Sujetador de manguera. 

> 01 Sello de jebe.

-Pruebas de hermeticidad de la cabina de trabajo (pruebas de vacío).

-Verificación de los voltajes de las fuentes de alimentación.

-Verificación de operatividad de las válvulas solenoides

-Verificación de operatividad de los switchs eléctricos

-Verificación del sistema de inyección de agua.

-Verificación del perforador de cartucho.

-Prueba de buen funcionamiento e informe técnico.

2023

395 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

MEDICINA ESPECIALIDADES MEDICAS BIOMEDICO Video gastroscopio 532266180001 OLYMPUS GIF-H180 2106075 11 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-32                150,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Cambio del mecanismo de angulaci·n 

Å Cambio del canal de biopsia 

Å Cambio del soporte de gu²as y de angulaci·n

Å Cambio del conector en contenedor de agua  

Å Cambio de funda distal (rubber necesario para el desarmado del equipo)

Å Mantenimiento y control de calidad

Å El equipo debe quedar plenamente operativo

2023

396 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940078 BERCHTOLD CHROMOPHARE  E 

558

7503560-

1210866
11 10 X X X CORRECTIVO HSR 145-20                  70,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecciones y revisiones globales externas.

Å Desmontaje del equipo, verificaci·n de salida de voltaje de fuente de alimentaci·n.

Å Ajustes el®ctricos, electr·nicos y/o mec§nicos.

Å Revisi·n del estado y funcionamiento de l§mparas leds.

Å Limpieza de c¼pulas reflectoras.

Å Verificaci·n de funcionamiento de los paneles de control digital.

Å Prueba de control para regular intensidad de luz y temperatura de color.

Å Medici·n de intensidad luminosa.

Å Pruebas y ajustes del centrado de luz

Å Pruebas y ajuste mec§nico del sistema de posicionamiento de los brazos articulados.

Å Limpieza general del equipo, Pruebas de Funcionamiento.

2023

397 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940079 BERCHTOLD
CHROMOPHARE 

E668-E558

7503160-

1210867
11 10 X X X CORRECTIVO HSR 145-21                  70,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecciones y revisiones globales externas.

Å Desmontaje del equipo, verificaci·n de salida de voltaje de fuente de alimentaci·n.

Å Ajustes el®ctricos, electr·nicos y/o mec§nicos.

Å Revisi·n del estado y funcionamiento de l§mparas leds.

Å Limpieza de c¼pulas reflectoras.

Å Verificaci·n de funcionamiento de los paneles de control digital.

Å Prueba de control para regular intensidad de luz y temperatura de color.

Å Medici·n de intensidad luminosa.

Å Pruebas y ajustes del centrado de luz

Å Pruebas y ajuste mec§nico del sistema de posicionamiento de los brazos articulados.

Å Limpieza general del equipo, Pruebas de Funcionamiento.

2023

398 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940080 BERCHTOLD
CHROMOPHARE 

F628- F528

7902180-U-

10350     
8 10 X X X CORRECTIVO HSR 145-22                  70,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Inspecciones y revisiones globales externas.

Å Desmontaje del equipo, verificaci·n de salida de voltaje de fuente de alimentaci·n.

Å Ajustes el®ctricos, electr·nicos y/o mec§nicos.

Å Revisi·n del estado y funcionamiento de l§mparas leds.

Å Limpieza de c¼pulas reflectoras.

Å Verificaci·n de funcionamiento de los paneles de control digital.

Å Prueba de control para regular intensidad de luz y temperatura de color.

Å Medici·n de intensidad luminosa.

Å Pruebas y ajustes del centrado de luz

Å Pruebas y ajuste mec§nico de los brazos articulados y del sistema de posicionamiento

Å Revisi·n y reparaci·n general del sistema de video integrado.

Å Suministro e instalaci·n de bater²a recargable de UPS del sistema de video.

Å Revisi·n y verificaci·n de pantalla display de video integrado

Å Limpieza general del equipo, Pruebas de Funcionamiento.

2023

399 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

PATOLOGIA 

CLINICA Y 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

MICROBIOLOGÍA BIOMEDICO MICROSCOPIO TRINOCULAR 532278560030 OLYMPUS

CX-41EPL

CX41RF

9H03176 11 10 X X X CORRECTIVO HSR 145-42                  15,000.00                  1,500.00 1                  1,500.00 

Å Cambio de l§mpara hal·gena.

Å Cambio de oculares.

Å Reemplazo de las esferas met§licas de la plataforma (platina).

Å  Reemplazo de la l§mpara led del microscopio S/N EU1810870.

Å  Revisi·n y limpieza de los componentes m·viles.

Å  Revisi·n de la tarjeta electr·nica de alimentaci·n.

Å  Prueba de funcionamiento.

Å Limpieza de tarjeta electr·nica.

2023

400 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 05 

PARAMETROS
532281970029 BIOLIGHT ANYVIEW-A8 A027E000542 11 5 X X X CORRECTIVO HSR 145-23                  35,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

Å Inspeccionar f²sicamente todo el equipo y sus componentes. 

Å Verificar el funcionamiento integral del equipo y sus accesorios. 

Å Realizar pruebas y verificar la operatividad de los par§metros. 

Å Realizar mediciones en los voltajes de fuente de alimentaci·n. 

Å Revisar y verificar el funcionamiento la impresora. 

Å Verificar la calidad de imagen. 

Å Verificar el funcionamiento y configuraci·n de los par§metros 

Å Realizar el desmontaje Integral del equipo. 

Å Realizar la limpieza interna del equipo, tarjetas electr·nicas, conectores y conexiones 

Å Realizar la limpieza de sistema de ventilaci·n interna (cooler, rejillas, filtros, etc.) 

Å Realizar el Mantenimiento del m·dulo multipar§metros. 

Å Limpieza de los electrodos, sensores, mangas y sus cables con extensiones. (cambio si es requerido)

Å Realizar las calibraciones internas del equipo. 

Å Realizar el Mantenimiento de la impresora t®rmica. 

Å Calibrar los par§metros del sistema. 

Å Cambio de componentes defectuosos

Å Pruebas operatividad  

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

401 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 08 

PARAMETROS
532281970042 NIHON KOHDEN BSM-3763 4897 7 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-12                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los siguientes repuestos consumibles:

Å 03 Und. Brazaletes adulto reusables para presi·n no invasiva de 01 v²a (02 adulto normal N/P YP-963T y 01 adulto grande N/P YP-964T)

Å 02 Und. Sensor reusable de oximetr²a N/P TL-201T

Å 01 Und. Cable extender SPO2 N/P Jl-900P

Å 01 Und. Cable de paciente ECG N/P JC-906P

Å 01 Und. Juego de cables de 3 ramales N/P BR-903P

Å 01 Und. Cable reusable interface IBP- BD N/P JP-900P

Å 01 Und. Cable reusable interface IBP- UTAH N/P JP-920P

Å 01 Und. Sensor de CO2 N/P P910A (TG-980P)

Å 100 Und. Adaptor v²as a®reas descartable N/P R805 (YG-211T)

Å 01 Und. Bater²a Recargable 9.6 volt. 2900 mAH N/P SB-671P

5. Pruebas de operatividad y funcionamiento de todos los parámetros.

2023

402 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 08 

PARAMETROS
532281970043 NIHON KOHDEN BSM-3763K 4732 7 5 X X X CORRECTIVO HSR 145-13                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Limpieza integral interna y externa del equipo.

3. Instalación de 01 Und. Pantalla táctil (Touchscreen) N/P 9000-057863 instalación y calibración.

4. Instalación de 01 Und. Fuente de alimentación electrónica N/P 913905

5. Suministro de los siguientes repuestos consumibles:

Å 03 Und. Brazaletes adulto reusables para presi·n no invasiva de 01 v²a (02 adulto normal N/P YP-963T y 01 adulto grande N/P YP-964T)

Å 02 Und. Sensor reusable de oximetr²a N/P TL-201T

Å 01 Und. Cable extender SPO2 N/P Jl-900P

Å 01 Und. Cable de paciente ECG N/P JC-906P

Å 01 Und. Juego de cables de 3 ramales N/P BR-903P

Å 01 Und. Cable reusable interface IBP- BD N/P JP-900P

Å 01 Und. Cable reusable interface IBP- UTAH N/P JP-920P

Å 01 Und. Sensor de CO2 N/P P910A (TG-980P)

Å 100 Und. Adaptor v²as a®reas descartable N/P R805 (YG-211T)

Å 01 Und. Bater²a Recargable 9.6 volt. 2900 mAH N/P SB-671P

6. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

7. Pruebas de operatividad y funcionamiento de todos los parámetros.

2023

403 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006023 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215096 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 07 

PARAMETROS
532281970052 MINDRAY IMEC15 JM-85003203 4 5 X X X CORRECTIVO HSR 145-28                  35,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

Å Inspeccionar f²sicamente todo el equipo y sus componentes. 

Å Verificar el funcionamiento integral del equipo y sus accesorios. 

Å Realizar pruebas y verificar la operatividad de los par§metros. 

Å Realizar mediciones en los voltajes de fuente de alimentaci·n. 

Å Revisar y verificar el funcionamiento la impresora. 

Å Verificar la calidad de imagen. 

Å Verificar el funcionamiento y configuraci·n de los par§metros 

Å Realizar el desmontaje Integral del equipo. 

Å Realizar la limpieza interna del equipo, tarjetas electr·nicas, conectores y conexiones 

Å Realizar la limpieza de sistema de ventilaci·n interna (cooler, rejillas, filtros, etc.) 

Å Realizar el Mantenimiento del m·dulo multipar§metros. 

Å Limpiar de los electrodos, sensores, mangas y sus cables con extensiones. 

Å Realizar las calibraciones internas del equipo. 

Å Verificaci·n de par§metros monitorizados.

Å Verificaci·n de los sensores SPO2, ECG.

Å Verificaci·n del cable troncal PANI, ECG, SPO2.

Å Realizar el Mantenimiento de la impresora t®rmica. 

Å Calibrar los par§metros del sistema. 

Å Cambio de componentes defectuosos

Å Pruebas operatividad 

Å Marcador de eventos (N/P 7838.)     02 und.

Å Estimulador Fetal ac¼stico (N/P AST350.)    02 und

2023

404 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970054 NIHON KOHDEN BSM-3562 24089 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los repuestos consumibles:

2023

405 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970055 NIHON KOHDEN BSM-3562 24118 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los repuestos consumibles:

2023

406 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970056 NIHON KOHDEN BSM-3562 24362 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los repuestos consumibles:

2023

407 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970057 NIHON KOHDEN BSM-3562 24354 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los repuestos consumibles:

2023

408 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970058 NIHON KOHDEN BSM-3562 24099 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los repuestos consumibles:

2023

409 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970059 NIHON KOHDEN BSM-3562 24366 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los siguientes repuestos consumibles:

Å 03 Und. Brazaletes adulto reusables para presi·n no invasiva de 01 v²a (02 adulto normal N/P YP-963T y 01 adulto grande N/P YP-964T)

Å 02 Und. Sensor reusable de oximetr²a N/P TL-201T

Å 01 Und. Cable extender SPO2 N/P Jl-900P

Å 01 Und. Cable de paciente ECG N/P JC-906P

Å 01 Und. Juego de cables de 3 ramales N/P BR-903P

Å 01 Und. Cable reusable interface IBP- BD N/P JP-900P

Å 01 Und. Cable reusable interface IBP- UTAH N/P JP-920P

Å 01 Und. Sensor de CO2 N/P P910A (TG-980P)

Å 100 Und. Adaptor v²as a®reas descartable N/P R805 (YG-211T)

Å 01 Und. Bater²a Recargable 9.6 volt. 2900 mAH N/P SB-671P

5. Pruebas de operatividad y funcionamiento de todos los parámetros.

2023

410 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970060 NIHON KOHDEN BSM-3562 24117 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los repuestos consumibles:

2023

411 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970061 NIHON KOHDEN BSM-3562 24351 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los repuestos consumibles:

2023

412 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970063 NIHON KOHDEN BSM-3562 24429 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los repuestos consumibles:

2023

413 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 06 

PARAMETROS
532281970064 NIHON KOHDEN BSM-3562 24428 3 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-14                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos

2. Revisión, verificación y calibración de todos los parámetros de funcionamiento

3. Limpieza integral interna y externa del equipo.

4. Suministro de los repuestos consumibles:

2023

414 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ONCOLOGIA HOSPITALIZACION ONCOLOGIA BIOMEDICO MONITOR DE FUNCIONES VITALES 532281970072 NIHON KOHDEN BSM 3763 no visible 1 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-44                  80,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Desmontaje, revisi·n y limpieza de los componentes internos

Å Revisi·n, verificaci·n y calibraci·n de todos los par§metros de funcionamiento

Å Limpieza integral interna y externa del equipo.

Å Suministro de los siguientes repuestos consumibles:

Å 03 Und. Brazaletes adulto reusables para presi·n no invasiva de 01 v²a (02 adulto normal N/P YP-963T y 01 adulto grande N/P YP-964T)

Å 02 Und. Sensor reusable de oximetr²a N/P TL-201T

Å 01 Und. Cable extender SPO2 N/P Jl-900P

Å 01 Und. Cable de paciente ECG N/P JC-906P

Å 01 Und. Juego de cables de 3 ramales N/P BR-903P

Å 01 Und. Bater²a Recargable 9.6 volt. 2900 mAH N/P SB-671P

Å Pruebas de operatividad y funcionamiento de todos los par§metros.

2023

415 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

MEDICINA ESPECIALIDADES MEDICAS BIOMEDICO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA 532298060002 WEM SS-501S 1980 15 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-33                  25,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

Revisión y limpieza interna y externa del equipo.

2. Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas del equipo.

3. Revisión, calibración, verificación y comprobaciones de las potencias de corte y coagulación en modos Monopolar y bipolar

4. Revisión, verificación y evaluación del estado de funcionamiento de todos los accesorios

  Cable monopolar reusable para instrumentos de endoscopia,

5. Accesorios consumibles:

Å 50 placas descartables electrodo neutro

2023

416 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298400005  NEW PORT HT70 PLUS HT7P190294 2 7 X X X PREVENTIVO HSR 145-17                180,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

Å Revisi·n del funcionamiento de todos los par§metros.

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Cambio de kit de mantenimiento anual (filtros, sensor de ox²geno, filtros de aire, sensor de flujo) 

Å Revisi·n y verificaci·n de los modos ventilatorios.

Å Mantenimiento del sistema neum§tico

Å Verificaci·n de las alarmas audiovisuales.

Å Manteamiento del compresor de aire

Å Calibraci·n de par§metros de funcionamiento

Å Suministro de circuito de paciente descartable 

Å Pruebas operatividad.

2023

417 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550021 MINDRAY SYNOVENT E5 EE-87004030 4 7 X X X PREVENTIVO HSR 145-15                180,000.00                 25,000.00 1                 25,000.00 

Å Revisi·n del funcionamiento de todos los par§metros.

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Cambio de kit de mantenimiento anual (filtros, sensor de ox²geno, filtros de aire, sensor de flujo ) 

Å Revisi·n y verificaci·n de los modos ventilatorios.

Å Mantenimiento del sistema neum§tico

Å Verificaci·n de las alarmas audiovisuales.

Å Manteamiento del compresor de aire

Å Calibraci·n de par§metros de funcionamiento

Å Pruebas operatividad.

2023

418 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550026 PRUNUS BOARAY 5000D 20120040367 2 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-16                180,000.00                 25,000.00 1                 25,000.00 

1. Mantenimiento de la unidad principal (módulo de control neumático y electrónico de ventilación)

2. Mantenimiento de la válvula espiratoria:

3. Verificación del sensor de oxígeno:

4. Revisión y Verificación de autonomías de baterías recargables 

Calibración de la pantalla sensible Touch Screen

Ingresar al modo de SERVICIO y realizar la calibración del sistema satisfactoriamente

Mantenimiento del Compresor de aire medicinal

2023

419 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550027 PRUNUS BOARAY 5000D 20120040396 2 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-16                180,000.00                 25,000.00 1                 25,000.00 

1. Mantenimiento de la unidad principal (módulo de control neumático y electrónico de ventilación)

2. Mantenimiento de la válvula espiratoria:

3. Verificación del sensor de oxígeno:

4. Revisión y Verificación de autonomías de baterías recargables 

Calibración de la pantalla sensible Touch Screen

Ingresar al modo de SERVICIO y realizar la calibración del sistema satisfactoriamente

Mantenimiento del Compresor de aire medicinal

2023

420 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550028 PRUNUS BOARAY 5000D 20120040366 2 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-16                180,000.00                 25,000.00 1                 25,000.00 

1. Mantenimiento de la unidad principal (módulo de control neumático y electrónico de ventilación)

2. Mantenimiento de la válvula espiratoria:

3. Verificación del sensor de oxígeno:

4. Revisión y Verificación de autonomías de baterías recargables 

Calibración de la pantalla sensible Touch Screen

Ingresar al modo de SERVICIO y realizar la calibración del sistema satisfactoriamente

Mantenimiento del Compresor de aire medicinal

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

421 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550029 PRUNUS BOARAY 5000D 20120040393 2 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-16                180,000.00                 25,000.00 1                 25,000.00 

1. Mantenimiento de la unidad principal (módulo de control neumático y electrónico de ventilación)

2. Mantenimiento de la válvula espiratoria:

3. Verificación del sensor de oxígeno:

4. Revisión y Verificación de autonomías de baterías recargables 

Calibración de la pantalla sensible Touch Screen

Ingresar al modo de SERVICIO y realizar la calibración del sistema satisfactoriamente

Mantenimiento del Compresor de aire medicinal

2023

422 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

EMERGENCIA Y 

CUIDADOS 

CRITICOS

UNIDAD DE CUIDADDOS 

INTENSIVOS (II-2,III-2)
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550030 PRUNUS BOARAY 5000D 20120040402 2 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-16                180,000.00                 25,000.00 1                 25,000.00 

1. Mantenimiento de la unidad principal (módulo de control neumático y electrónico de ventilación)

2. Mantenimiento de la válvula espiratoria:

3. Verificación del sensor de oxígeno:

4. Revisión y Verificación de autonomías de baterías recargables 

Calibración de la pantalla sensible Touch Screen

Ingresar al modo de SERVICIO y realizar la calibración del sistema satisfactoriamente

Mantenimiento del Compresor de aire medicinal

2023

423 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTORIOS 

EXTERNOS 
CONSULTORIO  ONCOLOGIA BIOMEDICO COLPOSCOPIO 532299710001 KERNEL KN-2200 17044864N 3 7 X X X CORRECTIVO HSR 145-38                  20,000.00                  4,000.00 1                  4,000.00 

Å Desmontaje completo del equipo.

Å Mantenimiento a la tarjeta principal 

Å Mantenimiento y limpieza de la camara de video.

Å Revision y mantenimiento de los controles y funciones.

Å Mantenimiento de la fuente de alimentacion .

Å Revision del cable de conexi·n de video ( cambio si es requerido)

Å Revision y mantenimiento de la fuente de luz 

Å Mantenimiento del sistema de  sofware de colposcopia , ( reinstalacion y/o actualizacion  del mismo )

Å Suministro e instalacion de un (01) cable de salida de video para el video colposcopio.

Å Pruebas de funcionamiento.

2023

424 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO MESA DE OPERACIONES 536459520012 BERCHTOLD OPERON D820 
34 01110 - V 

10382 
5 10 X X X PREVENTIVO HSR 145-27                250,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

. Revisión y limpieza interna y externa del equipo.

2. Revisión y limpieza y mantenimiento de las tarjetas electrónicas del equipo.

3. cambio de baterías recargables

4. mantenimiento de los componentes mecánicos y neumáticos, cambio y empaquetaduras, tornillos, y accesorios consumibles, reparación de pierneras y soportes.

5. mantenimiento del control de mando alámbrico.

7. Revisión, verificación de los movimientos de ascenso y descenso de la mesa, ascenso y descenso del respaldar, movimiento longitudinal, movimientos de la sección inferior.

8. Pruebas de operatividad y funcionamiento de todos los movimientos de la mesa.

9. la mesa de operaciones debe quedar plenamente operativa

2023

425 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO MESA DE OPERACIONES 536470940002 ESCHMANN TX200 TX2AIR701096 5 8 X X X CORRECTIVO HSR 145-26                250,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

1. Revisión y limpieza interna y externa del equipo.

2. Revisión, verificación y mantenimiento de los sistemas mecánicos y neumáticos. (cambio de engranajes empaquetaduras)

3. Revisión, verificación, limpieza y mantenimiento de tarjetas electrónicas y de control (CPU) del equipo. 

4. Actualización del software (programa de control) del equipo 

5. Mantenimiento del panel de control tipo membrana de la columna de la mesa 

6. Cambio de batería recargable interna 

7. Revisión, verificación mantenimiento del estado de funcionamiento de todos los sistemas de la mesa 

8. Revisión, verificación de los movimientos de ascenso y descenso de la mesa, ascenso y descenso del respaldar, movimiento longitudinal, movimientos de la sección inferior.

9. Suministro de los siguientes repuestos s:

Å 01 Und. Control manual al§mbrico TX200, con pantalla LCD a color, N/P 5720001

Å Cambio de bater²a recargable

10. Compontes consumibles según manual de mantenimiento para poner el equipo plenamente operativo  

11. Pruebas de operatividad y funcionamiento de todos los movimientos y controles  de la mesa.

2023

426 011. M. DE SALUD
029. HOSPITAL DE APOYO 

SANTA ROSA
00006211

HOSPITAL DE APOYO SANTA 

ROSA
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

FARMACIA FARMACOTECNIA BIOMEDICO BALANZA DIGITAL 602206340003 TOLEDO ML304T B737686291 5 5 X X X PREVENTIVO HSR 145-43                   4,000.00                  1,500.00 1                  1,500.00 

1. Desmontaje, revisión y limpieza de los componentes internos.

2. Limpieza integral interna y externa del equipo.

3. Revisión, verificación y calibración del sistema de pesaje.

4. Suministro e instalación de los siguiente:

Å 01 Und. Cargador externo 100-240 VAC ï 50/60 HZ  para pilas recargables tipo AA 

Å 08 Und. Pilas recargables NiMH Ó 2500 mAH tipo AA.

5. Pruebas de operatividad y funcionamiento.

2023

427 011. M. DE SALUD

033. HOSPITAL NACIONAL 

DOCENTE MADRE NIÑO - 

SAN BARTOLOME

00006215
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE 

MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ
III-E

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

SALA N ° 3 DE RAYOS X 

DIGANOSTICO POR IMÁGENES
BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X 532247300003 SAMSUNG XGEO-GU60

S06WM3AD7000

01N
7 10 X X X CORRECTIVO 

INF. TEC. N° 011-2023-U.E.Q.B-OF.SG Y 

MANTTO HONADOMANI SB 
845,000.00              140,000.00             1 140,000.00             

Å Suministro y cambio de 01 unid. Sensor anti colisi·n 

Å Suministro y cambio de 01 unid. Monitor                                                                      

Å Verificar la tensi·n de entrada del CPU de la estaci·n de trabajo.

Å Verificar el funcionamiento correcto de los coolers del procesador y fuente de poder. 

Å Verificar el funcionamiento correcto de la lectora grabadora de DVD/CD-R y puertos USB.

Å Revisi·n del voltaje de la bater²a o pila (3VDC) de la Mainboard.

Å Limpieza Interna de la computadora y cubiertas externas de la misma.   

Å Comprobar el funcionamiento del CPU, Monitor, Teclado y Mouse.

Å Verificar y/o corregir el porcentaje de espacio libre de almacenamiento de im§genes si es necesario.

Å Realizar una copia de respaldo de registros y tablas APR mediante el software XGEO.

1

428 011. M. DE SALUD

033. HOSPITAL NACIONAL 

DOCENTE MADRE NIÑO - 

SAN BARTOLOME

00006215
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE 

MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ
III-E

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

FARMACIA FARMACIA BIOMEDICO
BALANZA DE PRECISION DIGITAL DE 5K 

PRECISION 0.1G
602206860005 BOECO BWL-61 574221-18 4 5 X X X PREVENTIVO

INF. TEC. N° 018-2023-U.E.Q.B-OF.SG Y 

MANTTO HONADOMANI SB 
3,380.00                  1,416.00                 1 1,416.00                 

Desmontaje y limpieza general del equipo. Verificación del Sistema Electrónico. Verificación del Sistema Mecanico. Calibracion. Suministro y cambio de Pack de Baterias 

Recargables. Montaje. Prueba de riesgo electrico. Prueba de funcionamiento.
1

429 011. M. DE SALUD

033. HOSPITAL NACIONAL 

DOCENTE MADRE NIÑO - 

SAN BARTOLOME

00006215
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE 

MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ
III-E

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

SALA DE PROCEDIMIENTOS 

FONOAUDIOLOGIA 

(OTORRINOLARINGOLOGIA)

BIOMEDICO

ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES 

EVOCADOS - EQUIPO DE EMISIONES 

OTOACUSTICAS OAE

532236870004 GSI CORTI (21)GI004086 5 5 X X X PREVENTIVO
INF. TEC. N° 024-2023-U.E.Q.B-OF.SG Y 

MANTTO HONADOMANI SB 
35,950.00                1,770.00                 1 1,770.00                 

Inspección general del equipo.  Revisión y ajuste (de ser necesario) de conexiones eléctricas. Revisión de transductores.Verificación del software del sistema. Calibración del 

Equipo. Pruebas operativas finales del equipo
1

430 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO

MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA
536459520004 BERCHTOLD OPERON D820 3401100-S 10075 10 10 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
390,000.00              39,000.00               1 39,000.00               

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Desmontaje del equipo 

Å Limpieza interna y externa.

Å Mantenimiento a partes mec§nicas.

Å Verificaci·n de pistones mec§nicos.

Å Rectificaci·n de partes mec§nicas obsoletas o desgastadas.

Å Mantenimiento a partes mec§nicas como accesorios del equipo.

Å Montaje del equipo.

Å Mantenimiento correctivo general del equipo.

Å Mantenimiento correctivo de la base de acero.

Cambio de Partes y/o Piezas de Repuesto.

Å Suministro  e instalaci·n de colchonetas del equipo.

Å Suministro  e instalaci·n de sensor de funcionamiento del equipo

Å Suministro e  instalaci·n de 01 kit de mantenimiento general

Å Suministro e instalacion del control de comando del equipo

Å Reparaci·n de los cables internos deteriorados del equipo.

Å Mantenimiento correctivo del sistema de control del equipo.

Å Mantenimiento correctivo de las ruedas del equipo.

Verificación de Parámetros de desempeño

Å Verificaci·n de funcionamiento. 

Å Prueba del funcionamiento de todos los par§metros del equipo.

Å Prueba del correcto funcionamiento del equipo.

1

431 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA RODABLE 532270940013 SIMEON SIM.LED 7000 LC 1E+11 5 10 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
70,000.00                9,000.00                 1 9,000.00                 

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza de las superficies externas del equipo y C¼pula(s) de la misma. 

Å Mantenimiento de sistema el®ctrico (transformador, conductores conectores, cambiar elementos con signos de deterioros).

Å Lubricaci·n de partes m·viles, cambiar elementos con signos de deterioro.

Å Limpieza de las superficies ·pticas (filtros, vidrios y reflectores).

Å Mantenimiento correctivo del cabezal de iluminaci·n.

Å Calibraci·n de voltajes e indicadores del  panel

Å Limpieza de los Componentes internos.

Å Mantenimiento de sistema mec§nico del equipo.

Cambio de partes y piezas de Repuestos.

Å Suministro e  instalaci·n de 02 bater²as de 12V, 26AH.

Å Mantenimiento correctivo de la fuente de alimentaci·n del equipo

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Verificar el funcionamiento de las luminarias.

Å Con un lux·metro realizar las mediciones de la intensidad de luz del equipo

Å Medir intensidad de la luz de la l§mpara principal a nivel del §rea de trabajo.

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica

Å Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

1

432 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA 

CLINICA Y 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

AMBIENTE DE MICROBILOGIA-

LABORATORIO
BIOMEDICO

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - 

CAMARA DE BIOSEGURIDAD
532210730002 TELSTAR BIO II ADVANCE 4 524559 10 10 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
55,000.00                20,000.00               1 20,000.00               

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, conectores, portafusibles, etc.

Å Resoldado de los puntos cr²ticos de las tarjetas electr·nicas del equipo

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Å Mantenimiento de la fuente de alimentaci·n del equipo

Cambio de partes y piezas de Repuestos.

Å Mantenimiento correctivo del sistema de flujo laminar del equipo.

Å Mantenimiento de la cabina interna del equipo.

Å Mantenimiento de las ruedas del equipo

Å Mantenimiento de la puerta del equipo

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica.

Å Verificaci·n del correcto funcionamiento de todos los par§metros del equipo.

Å Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

1

433 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

AMBIENTE  PARA ECOGRAFIA BIOMEDICO
EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO DE 3 

TRANSDUCTORES
532250000009 SAMSUNG-MEDISON H60

SAZPM3HJ8000

07R
5 7 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
280,000.00              41,000.00               1 41,000.00               

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, flats, cables, conectores, filtros, portafusibles y cable de poder.

Å Mantenimiento y lubricaci·n de las partes mec§nicas. 

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Å Mantenimiento del monitor del equipo

Å Mantenimiento de cada transductor

Å Mantenimiento y ajustes del monitor

Å Revisi·n y ajustes del programa de im§genes

Å Mantenimiento de las tarjetas electr·nicas y ajustes

Å Mantenimiento de la consola de funciones

Å Limpieza del teclado interna y externa

Å Limpieza interna

Cambio de partes y/o  piezas de Repuestos.

Å Suministro e instalaci·n de 01 tranductor convexo

Å Suministro instalaci·n de un 01 actualizaci·n de software del equipo.

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Verificaci·n de funcionamiento.

Å Verificar funcionamiento de la impresora del equipo

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica

1

434 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

AMBIENTE  PARA ECOGRAFIA BIOMEDICO
EQUIPO ECOGRAFO CON DOPPLER COLOR 

3D CON 3 TRANSDUCTORES
532250000011 SAMSUNG-MEDISON H-60

SOZPM3HJC000

04W
4 7 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
280,000.00              35,000.00               1 35,000.00               

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, flats, cables, conectores, filtros, portafusibles y cable de poder.

Å Mantenimiento y lubricaci·n de las partes mec§nicas. 

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Å Mantenimiento del monitor del equipo

Å Mantenimiento de cada transductor

Å Mantenimiento y ajustes del monitor

Å Revisi·n y ajustes del programa de im§genes

Å Mantenimiento de las tarjetas electr·nicas y ajustes

Å Limpieza interna

Cambio de partes y/o  piezas de Repuestos.

Å Mantenimiento correctivo del sistema de alimentaci·n electrica del equipo

Å Mantenimiento correctivo del trackball del equipo.

Å Suministro instalaci·n de un 01 actualizaci·n de software del equipo.

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Verificaci·n de funcionamiento.

Å Verificar funcionamiento de la impresora del equipo

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

435 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA 

CLINICA Y 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

AMBIENTE DE BIOQUIMICA BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560006 BOECO BM117 Z800055 4 10 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023
INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
12,000.00                4,000.00                 1 4,000.00                 

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, conectores, portafusibles, etc.

Å Resoldado de los puntos cr²ticos de las tarjetas electr·nicas del equipo

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Å Mantenimiento correctivo de la fuente de alimentaci·n del equipo

Cambio de partes y piezas de Repuestos.

Å Mantenimiento correctivo del sistema mecanico del equipo

Å Cambio de la l§mpara del equipo.

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica.

Å Verificaci·n del correcto funcionamiento de todos los par§metros del equipo.

Å Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

1

436 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA 

CLINICA Y 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

AMBIENTE DE LABORATORIO 

CENTRAL
BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MATERIALES Y  MUESTRAS DE 

LABORATORIO DE 500 L

112261880004 EMSAS EKT 725
26082019M1062

15
3 10 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
30,000.00                10,000.00               1 10,000.00               

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, conectores, portafusibles, etc.

Å Resoldado de los puntos cr²ticos de las tarjetas electr·nicas del equipo

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Å Mantenimiento de la fuente de alimentaci·n del equipo

Cambio de partes y piezas de Repuestos.

Å Suministro e instalacion de gas refrigerante del equipo.

Å Mantenimiento de la cabina interna del equipo.

Å Mantenimiento de las ruedas del equipo

Å Mantenimiento de las puertas del equipo

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica.

Å Verificaci·n del correcto funcionamiento de todos los par§metros del equipo.

Å Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

1

437 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA 

CLINICA Y 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

AMBIENTE DE BIOQUIMICA BIOMEDICO ROTADOR DE PLACAS 532292840003 DIGISYSTEM DSR-2800D-N RD2-19010065 4 5 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023
INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
9,000.00                  3,000.00                 1 3,000.00                 

Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, conectores, portafusibles, etc.

Å Resoldado de los puntos cr²ticos de las tarjetas electr·nicas del equipo

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Cambio de partes y piezas de Repuestos.

Å Mantenimiento de la fuente de alimentaci·n del equipo

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica.

Å Verificaci·n del correcto funcionamiento de todos los par§metros del equipo.

Å Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

1

438 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

SALA DE EXAMEN RADIOLOGICOBIOMEDICO DIGITALIZADOR DE IMAGENES DE RAYOS X532233360001 AGFA CR 30-R 53890 2 5 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023
INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
111,000.00              12,000.00               1 12,000.00               

Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, conectores, portafusibles, etc.

Å Resoldado de los puntos cr²ticos de las tarjetas electr·nicas del equipo

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Cambio de partes y piezas de Repuestos.

Å Mantenimiento correctivo de la fuente de alimentaci·n del equipo

Å Mantenimiento correctivo del sistema de digitalizacion

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica.

Å Verificaci·n del correcto funcionamiento de todos los par§metros del equipo.

Å Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

1

439 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA 

CLINICA Y 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

AMBIENTE DE LABORATORIO 

CENTRAL
BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MATERIALES Y  MUESTRAS DE 

LABORATORIO DE 500 L

112261880005 EMSAS EKT 725
26082019M1062

18
3 10 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
30,000.00                10,000.00               1 10,000.00               

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, conectores, portafusibles, etc.

Å Resoldado de los puntos cr²ticos de las tarjetas electr·nicas del equipo

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Å Mantenimiento de la fuente de alimentaci·n del equipo

Cambio de partes y piezas de Repuestos.

Å Suministro e instalacion de gas refrigerante del equipo.

Å Mantenimiento de la cabina interna del equipo.

Å Mantenimiento de las ruedas del equipo

Å Mantenimiento de las puertas del equipo

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica.

Å Verificaci·n del correcto funcionamiento de todos los par§metros del equipo.

Å Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

1

440 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA RODABLE 532270940014 SIMEON SIM.LED 7000 LC 100000005033 5 10 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
70,000.00                9,000.00                 1 9,000.00                 

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza de las superficies externas del equipo y C¼pula(s) de la misma. 

Å Mantenimiento de sistema el®ctrico (transformador, conductores conectores, cambiar elementos con signos de deterioros).

Å Lubricaci·n de partes m·viles, cambiar elementos con signos de deterioro.

Å Limpieza de las superficies ·pticas (filtros, vidrios y reflectores).

Å Mantenimiento correctivo del cabezal de iluminaci·n.

Å Calibraci·n de voltajes e indicadores del  panel

Å Limpieza de los Componentes internos.

Å Mantenimiento de sistema mec§nico del equipo.

Cambio de partes y piezas de Repuestos.

Å Suministro e  instalaci·n de 02 bater²as de 12V, 26AH.

Å Mantenimiento correctivo de la fuente de alimentaci·n del equipo

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Verificar el funcionamiento de las luminarias.

Å Con un lux·metro realizar las mediciones de la intensidad de luz del equipo

Å Medir intensidad de la luz de la l§mpara principal a nivel del §rea de trabajo.

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica

Å Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

1

441 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRAL DE 

ESTERILIZACION
CENTRAL DE ESTERILIZACION BIOMEDICO ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE532260470028 BMT STERIVAP HP 6612-2 5151203 7 7 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
360,000.00              40,000.00               1 40,000.00               

b- Suministro e instalación de 01 Filtro Bacteriológico HEPA Nivel de Filtración: 0.02 micras 1/2"

- Suministro e instalación de 02 Empaquetadura de Silicona DE 8x6x2723 mm para puerta de Autoclave.

- Suministro de 03 lubricantes para empaquetadura de puerta 50g c/u.

- Suministro e instalación de 04 Trampa Termostática presión Balanceada 1/2" de Vapor H/V.

- Mantenimiento correctivo del sistema mecánico de las 02 puertas de la autoclave.

- Mantenimiento correctivo del Generador Eléctrico de vapor

- Mantenimiento correctivo del sistema de vacío del equipo.

- Suministro e instalación de 01 sensor de presión de empaquetadura de puerta.

presión Max: 80 Bar

- Suministro e instalación de 01 válvula No retorno circuito alimentador de agua.

- Suministro e instalación de 01 electroválvula de control de condensado.

Material: Bronce, Presión: 0-4 Bar, T°: 130°C, Bobina: 24 VAC

- Suministro e instalación de 01 Válvula de Asiento Inclinado Material : Bronce, T°: 180°C, Conexión: G3/4"

- Suministro de 30 rollos de papel electrosensible, medidas: 47 mm x 24 M

- Suministro e instalación de 01 electroválvula solenoide de 3/2 -24vdc.

- Mantenimiento y limpieza de la cámara de esterilización del equipo

- Verificación del sistema de tratamiento de agua del equipo.

- Mantenimiento General y calibración general del equipo

- Con un analizador de seguridad eléctrica, realizar pruebas de seguridad eléctrica

- Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

- Verificación del correcto funcionamiento de todos los parámetros del equipo.

1

442 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION 

GINECO-

OBSTETRICIA

HOSPITALIZACION GINECO-

OBSTETRICIA
BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000007 SAMGUNG H60

SOZPM3HH5000

12H
6 7 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
180,000.00              45,000.00               1 45,000.00               

Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, flats, cables, conectores, filtros, portafusibles y cable de poder.

Å Mantenimiento y lubricaci·n de las partes mec§nicas. 

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Å Mantenimiento del monitor del equipo

Å Mantenimiento de cada transductor

Å Mantenimiento y ajustes del monitor

Å Revisi·n y ajustes del programa de im§genes

Å Mantenimiento de las tarjetas electr·nicas y ajustes

Å Mantenimiento de la consola de funciones

Å Limpieza del teclado interna y externa

Å Mantenimiento de la fuente de alimentaci·n

Å Mantenimiento del sistema de enfriamiento

Å Mantenimiento correctivo del teclado del equipo

Å Limpieza interna

Cambio de partes y/o  piezas de Repuestos.

Å Suministro e instalaci·n de 01 kit de mantenimiento integral

Å Suministro e instalaci·n de 01 tranductor convexo

Å Mantenimiento correctivo del trackball del equipo.

Å Suministro instalaci·n de un 01 actualizaci·n de software del equipo.

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Verificaci·n de funcionamiento.

Å Verificar funcionamiento de la impresora del equipo

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica

Å Realizar Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.  

1

443 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA 

CLINICA Y 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

AMBIENTE DE MICROBILOGIA-

LABORATORIO
BIOMEDICO ESTERILIZADOR 532260470031 FRAVILL AUDA 102050215 3 7 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
18,000.00                6,000.00                 1 6,000.00                 

1Trabajos de mantenimiento a realizar: 

Å Limpieza interna y externa del equipo.

Å Mantenimiento de los componentes el®ctricos y electr·nicos internos, tales como tarjetas electr·nicas, conectores, portafusibles, etc.

Å Resoldado de los puntos cr²ticos de las tarjetas electr·nicas del equipo

Å Limpieza y aplicaci·n de limpia contactos a las Tarjetas Electr·nicas.

Å Mantenimiento de la fuente de alimentaci·n del equipo

Cambio de partes y piezas de Repuestos.

Å Cambio de la resistencia electrica del equipo

Å Mantenimiento de la puerta del equipo

Verificación de parámetros de desempeño y calibración.

Å Con un analizador de seguridad el®ctrica, realizar pruebas de seguridad el®ctrica.

Å Verificaci·n del correcto funcionamiento de todos los par§metros del equipo.

Å Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.

1

444 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO

MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA CON 

MONITOREO BASICO
532275170001 MAQUET FLOW-I 2633 4 7 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
280,000.00              59,000.00               1 59,000.00               

1- Mantenimiento correctivo general de la máquina de anestesia.

- Suministro e  instalación de 02 baterías de máquina de anestesia, 12V,

- Suministro e  instalación de 01 bateria de litio de 3,6 voltios

- Suministro e  instalación de 01 kit de mantenimiento de casete.

- Suministro e  instalación de 01 kit completo de mantenimiento de 24 meses.

- Suministro e  instalación de 12 par de esponjas para canister

- Suministro e  instalación de 10 lineas de muestreo

- Suministro e  instalación de 10 trampas de agua

- Suministro e  instalación de 15 filtros antibacteriano maquet

- Suministro e  instalación de 15 filtros humificador HME.

- Mantenimiento correctivo del monitor del equipo.

- Con un analizador de seguridad eléctrica certificado, realizar pruebas de seguridad eléctrica del equipo.

- Verificación del correcto funcionamiento de todos los parámetros de la máquina de anestesia.

- Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad de la máquina de anestesia.

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

445 011. M. DE SALUD

042. HOSPITAL "JOSE 

AGURTO TELLO DE 

CHOSICA"

00005947

HOSPITAL DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD JOSE AGURTO 

TELLO

II-2
0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

SALA DE EXAMEN RADIOLOGICOBIOMEDICO
EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO 

DIGITAL DIRECTO 
532247300001 SAMSUNG GU60A

511SM3AK50000

3X
4 10 X X X CORRECTIVO COTIZACION HMSAC 059/2023

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 1138-

001
890,000.00              60,000.00               1 60,000.00               

1- Mantenimiento General del Equipo de Rayos X Estacionario

- mantenimiento de la computadora.

- mantenimiento de los componentes periféricos.

- Inspección de la consola de interface de control y el software de adquisición.

- mantenimiento del stand u-arm.

- Mantenimiento del generador y medición de parámetros radiográficos.

- Verificar el alineamiento del tubo de rayos x  y del detector.

- Inspección del tubo de rayos x.

- Inspección del colimador.

- Revisión de configuración del software de adquisición.

- Revisar configuración de AEC.

- Verificar reproducibilidad de imágenes en impresora.

- Revisar calibración geométrica.

- mantenimiento de la camilla.

- mantenimiento de la impresora.

- Mantenimiento correctivo del brazo del equipo

- Mantenimiento correctivo del colimador del equipo.

- Verificación del correcto funcionamiento de todos los parámetros del Equipo de Rayos X Estacionario

- Realizar calibración del equipo.

- Con un analizador de seguridad eléctrica, realizar pruebas de seguridad eléctrica

- Realizar pruebas de funcionamiento y operatividad del Equipo de Rayos X Estacionario

1

446 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA 

PATOLOGICA

ELECTROMECANI

CO

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO 

DOMESTICO
112236140080 YORK YH9FXC24BAH

10000187817070

1108
4 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-007 16,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO.INSPECCIONAR CABLE DE RED, SENSOR DE FLUJO, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL 

INTERNA,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE FLUJO DE AIRE Y MOTOR ,LUBRICAR PARTES MÓVILES.VERIFICAR/CAMBIAR MEMBRANA DE 

AIRE,VERIFICAR CONDICIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA.VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS,MEDIR VOLUMEN ENTREGADO EN ML.EFECTUAR 

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA,VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

2023

447 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS 532220490026 EPPENDORF CENTRIFUGE 57025702IG348262 3 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-008 40,000.00                5,000.00                 1 5,000.00                 

LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LUBRICACION Y AJUSTE DEL MOTOR 

OSCILANTE,CALIBRACION DE GIRO CON TACOMETRO, LIMPIEZA INTERNA DEL SISTEMA, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

448 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO532220690013 BOECO HC-420 0001033-02 4 5 X X X CORRECTIVO EESS 1216-009 30,000.00                5,000.00                 1 5,000.00                 

LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LUBRICACION Y AJUSTE DEL MOTOR 

OSCILANTE,CALIBRACION DE GIRO CON TACOMETRO, LIMPIEZA INTERNA DEL SISTEMA, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

449 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO532220690014 BOECO HC-420 0001034-02 4 5 X X X CORRECTIVO EESS 1216-010 30,000.00                5,000.00                 1 5,000.00                 

LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LUBRICACION Y AJUSTE DEL MOTOR 

OSCILANTE,CALIBRACION DE GIRO CON TACOMETRO, LIMPIEZA INTERNA DEL SISTEMA, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

450 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO  CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO532220690015 BOECO HC-420 0000991-02 4 5 X X X CORRECTIVO EESS 1216-011 30,000.00                5,000.00                 1 5,000.00                 

LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LUBRICACION Y AJUSTE DEL MOTOR 

OSCILANTE,CALIBRACION DE GIRO CON TACOMETRO, LIMPIEZA INTERNA DEL SISTEMA, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

451 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 

PORTATIL
532250000022 ALPINION E-CURE I7 10241 3 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-012 142,577.34              25,000.00               1 25,000.00               

REVISION DEL EQUIPO, DESMONTAJE DE SUS COMPONENTES , LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS,VERIFICACION DE LOS TRANSDUCTORES CAMBIO 

SI ES NECESARIO,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA TERMICA ,PRUEBA DE PANEL DE CONTROL TECLADO Y PANTALLA DEL EQUIPO,PRUEBA 

DE COCHE DEL EQUIPO.PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA .PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES.CALIBRACION Y AJUSTES.

2023

452 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO

ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 

18 L
532260470125 TUTTNAUER 3870ELB 2402829 6 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-013 100,000.00              18,000.00               1 18,000.00               

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

453 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 50 - 55 L532260470126 MEMMERT SF 55 B2173875 4 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-014 15,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

454 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 50 - 55 L532260470127 MEMMERT SF 55 B2173876 4 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-015 100,000.00              3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

455 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA DE TECHO 532270940061 EMALED EMALEC 560 C / 560 C6C6C900170919 3 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-017 101,411.53              12,000.00               1 12,000.00               
EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO,REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, 

ARTICULACIONES, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO, MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE 

TRABAJO,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN.

2023

456 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940062 SIMEON SIM LED 700 MC 10000000254221 1 10 X X X CORRECTIVO EESS 1216-018 101,411.53              8,000.00                 1 8,000.00                 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO,REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, 

ARTICULACIONES, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO, MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE 

TRABAJO,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN.

2023

457 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

UNIDAD FUNCIONAL DE 

RADIOIMAGEN
BIOMEDICO MAMOGRAFO 532274900001 PLANMED PLANMED X RAY UNITYIVK42685 9 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-019 1,317,228.75            35,000.00               1 35,000.00               

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DEL EQUIPO, CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD, ACTUALIZACION 

DE SOFTWARE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

458 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560027 WESCO GENERICO 84141 9 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-020 24,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

459 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560028 CARL ZEISS PRIMO STAR 3144010541 7 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-021 24,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

460 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO

MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR 

CON OPTICA AL INFINITO
532278560029 OLYMPUS CX23 CX23LFS1-2 5 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-022 24,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

461 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO

MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR 

CON OPTICA AL INFINITO
532278560030 OLYMPUS CX33 8F87433 4 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-023 24,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

462 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO

MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR 

CON OPTICA AL INFINITO
532278560031 OLYMPUS CX33 7M86US8 4 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-024 24,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

463 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560032 OLYMPUS CX43 8L46130 3 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-025 24,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

464 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560033 OLYMPUS CX43 8L46134 3 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-026 24,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

465 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR532278560034 OLYMPUS CX43 9E40914 3 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-027 24,000.00                3,500.00                 1 3,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

466 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA BIOMEDICO

UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA CONO 

LEEP
532298060014 WEM HF-120 GAB0010796 4 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-028 41,270.71                6,000.00                 1 6,000.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

467 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CONSULTA 

EXTERNA

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA 

EXTERNA
BIOMEDICO VIDEO COLPOSCOPIO 532299710001 FUJINON EC-590 WL 3C461A012 4 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-029 34,259.09                12,600.00               1 12,600.00               

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

468 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO
MESA ELECTROHIDRAULICA PARA 

OPERACION QUIRURGICA
536459520011 BERCHOT D 820

34 01110-V-

10380
3 10 X X X PREVENTIVO EESS 12-16-030 228,274.86              16,000.00               1 16,000.00               

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

469 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CONSULTA 

EXTERNA
UNIDAD FUNCIONAL DE MAMIS

ELECTROMECANI

CO

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO 

DOMESTICO
112236140079 YORK YNFXCO48BAAD

33180134017080

0011
4 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-034 16,000.00                1,600.00                 1 1,600.00                 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO.INSPECCIONAR CABLE DE RED, SENSOR DE FLUJO, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL 

INTERNA,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE FLUJO DE AIRE Y MOTOR ,LUBRICAR PARTES MÓVILES.VERIFICAR/CAMBIAR MEMBRANA DE 

AIRE,VERIFICAR CONDICIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA.VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS,MEDIR VOLUMEN ENTREGADO EN ML.EFECTUAR 

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA,VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

2023

470 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS PATOLOGÍA 

CLÍNICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS 532220490026 EPPENDORF CENTRIFUGE 57025702IG348262 3 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-035 45,000.00                7,000.00                 1 7,000.00                 

LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LUBRICACION Y AJUSTE DEL MOTOR 

OSCILANTE,CALIBRACION DE GIRO CON TACOMETRO, LIMPIEZA INTERNA DEL SISTEMA, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

471 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO CUNA DE CALOR RADIANTE 532227630006 FANEM AMPLA 2085 DAH 95847 9 10 X X X CORRECTIVO EESS 1216-036 70,000.00                8,000.00                 1 8,000.00                 
LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISION DE LA CABINA, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CALEFACION, CAMBIO DE LA RESISTENCIA CALORIFICA, LIMPIEZA DE PANTALLA DE VISUALIZACION
2023

472 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA 

ESPECIALIZADA
BIOMEDICO  ELECTROBISTURI 532233820002 SIN/MARCA S/M 541S-05/18 3 5 X X X CORRECTIVO EESS 1216-037 75,724.28                7,000.00                 1 7,000.00                 

LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISON DE LAPIZ DE CORTE, CAMBIO DE PLACA 

NEUTRA, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

473 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

TRATAMIENTO
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES532234770033 CARDIOLANE AR 600 VIETWBT 00771616 4 5 X X X CORRECTIVO EESS 1216-038 9,367.39                  3,000.00                 1 3,000.00                 

LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUPONES Y PALETAS, CAMBIO DEL RAMAL 

DE ECG, CALIBRACION DE LA SEÑAL ECG, VERIFICACION DEL SISTEMA DE FILTROS, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

474 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL DE 

HOSPITALIZACION
BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL 532234770038 MINDRAY BENEHEART R3 FK-18028460 1 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-039 9,367.39                  3,000.00                 1 3,000.00                 

LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE CHUPONES Y PALETAS, CAMBIO DEL RAMAL 

DE ECG, CALIBRACION DE LA SEÑAL ECG, VERIFICACION DEL SISTEMA DE FILTROS, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

475 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000374 ATENCION DEL CANCER 

DE PIEL NO MELANOMAS QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006031 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PIEL NO 

MELANOMA

0215104 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PIEL NO 

MELANOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL DE 

HOSPITALIZACION
BIOMEDICO EQUIPO DE FOTOTERAPIA 532245240011 FANEM BILITRON 8539 5 7 X X X CORRECTIVO EESS 1216-040 17,966.74                4,500.00                 1 4,500.00                 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO,REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, 

ARTICULACIONES, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO, MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE 

TRABAJO,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN.

2023

476 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS PATOLOGÍA 

CLÍNICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO

EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DE USO 

MEDICO
532247300001 ECORAY PX-300HF PX3-1904160 2 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-041 250,000.00              25,000.00               1 25,000.00               

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL PANEL DE CONTROL, MESA, SISTEMA BUCKY, CARRO FLUOROSCÓPICO, SISTEMA DE CONTRAPESO, 

COLIMADOR, ETC.INSPECCIONAR EXTERNAMENTE EL EQUIPO (PANEL DE CONTROL, MESA, SISTEMA BUCKY, SISTEMA FLUOROSCÓPICO),LIMPIAR 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE BAJA Y ALTA TENSIÓN, VERIFICAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONALIDAD DE INTERRUPTORES, CONTROLES E 

INDICADORES.VERIFICAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE CABLES DE INTERCONEXIÓN Y CLAVIJAS.EFECTUAR REVISIÓN TÉCNICA (CON MEDICIONES) DE 

FUSIBLES DE Y HACIA EL MONITOR,OBTENER UNA IMAGEN RADIOLÓGICA ÓPTIMA, SIGUIENDO ESPECIFICACIONES CON EL MANUAL DE 

SERVICIO,VERIFICAR ESTADO DE CABLES ACERADOS,VERIFICAR ESTADO DE FUSIBLES,VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE FRENOS 

MAGNÉTICOS,VERIFICAR TAMAÑO DEL CAMPO ELEGIDO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN Y LÍMITES,EFECTUAR AJUSTES Y CALIBRACIONES.REALIZAR 

COMPROBACIÓN INTEGRAL DE FUNCIONES DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO

2023

477 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CONSULTA 

EXTERNA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA BIOMEDICO ESPIROMETRO 532260160005 SIN/MARCA EASY ON PC 230355 4 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-042 24,991.85                2,190.00                 1 2,190.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

478 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA 

ESPECIALIZADA
BIOMEDICO

ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 

MESA 4 L
532260470128 SCICAN G4 310119K00001 2 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-043 20,000.00                2,200.00                 1 2,200.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

479 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS PATOLOGÍA 

CLÍNICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO INCUBADORA DE CULTIVO 532269040125 MEMMERT IN-30 D119.0344 3 8 X X X PREVENTIVO EESS 1216-044 15,000.00                4,000.00                 1 4,000.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

480 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL DE 

HOSPITALIZACION
BIOMEDICO

INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA 

PARA NEONATOS
532269990025 FANEM DUETTO 2386 CP0202 3 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-045 160,000.00              2,190.00                 1 2,190.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, LIMPIEZA DE CABINA, REVISION DEL CALEFACTOR, CAMBIO DE CELDA DE 

OXIGENO, CAMBIO DE SENSORES, CALIBRACION DE BALANZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA 

ELECTRICO

2023

481 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIABIOMEDICO

INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA 

PARA NEONATOS CON CUNA DE CALOR 

RADIANTE INTEGRADO

532269990028 ATOM MEDICAL INFA WARMERI 180800235 3 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-046 77,862.05                7,500.00                 1 7,500.00                 
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, LIMPIEZA DE CABINA, REVISION DEL CALEFACTOR, CAMBIO DE CELDA DE 

OXIGENO, CAMBIO DE SENSORES, CALIBRACION DE BALANZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA 

ELECTRICO

2023

482 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIABIOMEDICO

INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA 

PARA NEONATOS CON CUNA DE CALOR 

RADIANTE INTEGRADO

532269990029 ATOM MEDICAL INFA WARMERI 181000465 3 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-047 77,862.05                7,500.00                 1 7,500.00                 
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, LIMPIEZA DE CABINA, REVISION DEL CALEFACTOR, CAMBIO DE CELDA DE 

OXIGENO, CAMBIO DE SENSORES, CALIBRACION DE BALANZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA 

ELECTRICO

2023
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MANTENIMIENTO 
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(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

483 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN
UNIDAD FUNCIONAL DE PEDIATRIABIOMEDICO

INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA 

PARA NEONATOS
532269990030 ATOM MEDICAL INCUI I 190900907 3 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-048 77,862.05                7,500.00                 1 7,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, LIMPIEZA DE CABINA, REVISION DEL CALEFACTOR, CAMBIO DE CELDA DE 

OXIGENO, CAMBIO DE SENSORES, CALIBRACION DE BALANZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA 

ELECTRICO

2023

484 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

UNIDAD FUNCIONAL DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA RODABLE 532270940007 SIN/MARCA S/M S/S 9 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-049 101,411.53              7,000.00                 1 7,000.00                 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO,REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, 

ARTICULACIONES, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO, MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE 

TRABAJO,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN.

2023

485 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA 

ESPECIALIZADA
BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA RODABLE 532270940058 SIMEON SIM LED 4500

10000000007882

6
5 10 X X X CORRECTIVO EESS 1216-050 101,411.53              7,000.00                 1 7,000.00                 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO,REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, 

ARTICULACIONES, ETC.EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO, MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE 

TRABAJO,VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN.

2023

486 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO
MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA CON 

MONITOREO BASICO
532275170001 DRAGER PRIMUS ASKM-0225 4 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-051 280,000.00              25,000.00               1 25,000.00               

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, REMPLAZO DE CONDENSADOR Y FUELLE, REMAPLAZO DE ORRING DE ABS, 

CAMBIO DE SENSORE DE FLUJO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

487 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS PATOLOGÍA 

CLÍNICA

DEPARTAMENTO DE APOYO AL 

DIAGNOSTICO
BIOMEDICO

MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR 

CON OPTICA AL INFINITO
532278560031 OLYMPUS CX33 7M86US8 3 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-052 25,000.00                7,000.00                 1 7,000.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

488 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA 

ESPECIALIZADA
BIOMEDICO MICROSCOPIO QUIRURGICO 532279980002 TOPCON OMS-90 377971 7 8 X X X PREVENTIVO EESS 1216-053 580,000.00              25,000.00               1 25,000.00               

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CAMBIO DE OBJETIVOS, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

489 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN
UNIDAD FUNCIONAL DE PEDIATRIABIOMEDICO MONITOR DESFIBRILADOR 532281800014 MINDRAY BENEHART D6 D2-B4001071 3 5 X X X CORRECTIVO EESS 1216-054 28,000.00                5,500.00                 1 5,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DE MODULOS, CAMBIO DE SENSORES, 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

490 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR DESFIBRILADOR 532281800015 CU MEDICAL CU-HD1-M-S-360J M4R05B088 2 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-055 28,000.00                5,500.00                 1 5,500.00                 
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DE MODULOS, CAMBIO DE SENSORES, 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

491 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO MONITOR DESFIBRILADOR 532281800018 INNOMED
CARDIO - AID CA 360 

B
20206864 1 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-056 28,000.00                5,500.00                 1 5,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DE MODULOS, CAMBIO DE SENSORES, 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

492 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA 

ESPECIALIZADA
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS 

PORTATIL

532281970225 BTL Q7 Q071A002584 4 5 X X X CORRECTIVO EESS 1216-057 73,000.00                5,500.00                 1 5,500.00                 
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DE MODULOS, CAMBIO DE SENSORES, 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

493 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO

DEPARTAMENTO DE 

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES PEDIATRICO DE 6 

PARAMETROS

532281970228 BIOLIGHT M9000A M013A006268 3 5 X X X CORRECTIVO EESS 1216-058 73,000.00                5,500.00                 1 5,500.00                 
LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DE MODULOS, CAMBIO DE SENSORES, 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

494 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL DE 

HOSPITALIZACION
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970232 BIOLIGHT M9000A M013A008318 2 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-059 73,000.00                5,500.00                 1 5,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DE MODULOS, CAMBIO DE SENSORES, 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

495 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL DE 

RADIOIMAGEN
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970242 EDAN IM 70

360068-

M19C10500019
2 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-060 73,000.00                5,500.00                 1 5,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DE MODULOS, CAMBIO DE SENSORES, 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

496 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL DE 

RADIOIMAGEN
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970243 EDAN IM 70

360060-

M19C1050003
2 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-061 73,000.00                5,500.00                 1 5,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DE MODULOS, CAMBIO DE SENSORES, 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

497 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CONSULTA 

EXTERNA
UNIDAD FUNCIONAL DE PEDIATRIABIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970270 EDAN IM70

360080-

M20420210046
1 5 X X X PREVENTIVO EESS 1216-062 73,000.00                5,500.00                 1 5,500.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, CALIBRACION DE PARAMETROS, REVISION DE MODULOS, CAMBIO DE SENSORES, 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO
2023

498 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CONSULTA 

EXTERNA

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA 

EXTERNA
BIOMEDICO UNIDAD DENTAL 532298200010 DARBI ATLANTE NEW CROMA 410815 3 10 X X X PREVENTIVO EESS 1216-063 26,214.47                6,000.00                 1 6,000.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

499 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CENTRO 

QUIRÚRGICO
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIABIOMEDICO

VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO 

NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA
532298550060 DRAGER BABYLOG VN800 ASPL-0001 1 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-064 165,000.00              16,000.00               1 16,000.00               

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, KIT DE MANTENIMIENTO DE 10 MIL HORAS, LIMPIEZA DEL COMPRESOR O 

TURBINA, REMPLAZO DE SENSOR DE FLUJO Y OXIGENO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA 

ELECTRICO

2023

500 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CONSULTA 

EXTERNA

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA 

EXTERNA
BIOMEDICO VIDEOENDOSCOPIO 532299860001 OLYMPUS EXERA III S/S 4 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-065 491,564.00              30,000.00               1 30,000.00               

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

501 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CONSULTA 

EXTERNA
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA BIOMEDICO AUDIOMETRO COMPUTARIZADO 602205470001 INVENTIS HARRP PLUS AU1DC20224532 2 7 X X X PREVENTIVO EESS 1216-066 35,000.00                4,500.00                 1 4,500.00                 

LIMPIEZA DEL EQUIPO, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, REVISION DE LA CABINA ACUSTICA,LIMPIEZA DE AUDIFONOS Y MICROFONO, 

CALIBRACION DEL SONIDO
2023

502 011. M. DE SALUD
049. HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO
00005617

HOSPITAL SAN JUAN DE 

LURIGANCHO
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO DE 

HEMOTERAPIA Y 

BANCO DE SANGRE

UNIDAD FUNCIONAL DE BANCO DE 

SANGRE
BIOMEDICO EQUIPO DE BAÑO MARIA 672243310021 MEMMERT WNB-10 L419.1128 2 8 X X X PREVENTIVO EESS 1216-067 15,000.00                4,000.00                 1 4,000.00                 

LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA, REVISION DE LA TARJETA DE CONTROL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, REVISION DEL 

SISTEMA ELECTRICO
2023

503 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA - ALMACEN 

A TEMPERATURA CONTROLADA
BIOMEDICO

REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 

LINED 240 L
112260390002 HAIER HBC-260

BE0G9 2EAS0 

0QEM2 N0037
1 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  15,500.00                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.- SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

5.- CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA

6.- PRUEBAS OPERATIVAS

7.-PINTADO SI FERA NECESARIO

1

504 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION

DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN - TOPICO 3 

HOSPITALIZACION

BIOMEDICO
REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 

LINED 242 L
112260390004 VESTFROST VLS 504A AC 20213969476 0 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                   8,237.00                     500.00 2                  1,000.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.- SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

5.- CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA

6.- PRUEBAS OPERATIVAS

7.-PINTADO SI FERA NECESARIO

1

505 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE HEMOT. - 

 ALMACENAMIENTO +2ºC A +6ºC

BIOMEDICO
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS VERTICAL 580 L
112261880003 CIMMSA RLS24FT C-000944 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  37,141.47                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.- SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

5.- CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA

6.- PRUEBAS OPERATIVAS

7.-PINTADO SI FERA NECESARIO

1

506 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA - ALMACEN 

A TEMPERATURA AMBIENTE
BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS VERTICAL 580 L
112261880004 CIMMSA RL-100L 000847 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  14,822.95                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.- SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

5.- CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA

6.- PRUEBAS OPERATIVAS

7.-PINTADO SI FERA NECESARIO

1

507 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - ALMACEN DE MAT. E 

INSUMOS

BIOMEDICO
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS VERTICAL 580 L
112261880005 CIMMSA RL-100L 843 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  14,822.95                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.- SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

5.- CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA

6.- PRUEBAS OPERATIVAS

7.-PINTADO SI FERA NECESARIO

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
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SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)
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UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

508 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. DE HEMATOLOGIA

BIOMEDICO
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS VERTICAL 580 L
112261880006 CIMMSA RL-100L 845 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  14,822.95                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.- SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

5.- CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA

6.- PRUEBAS OPERATIVAS

7.-PINTADO SI FERA NECESARIO

1

509 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB DE BIOQUIMICA

BIOMEDICO
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS VERTICAL 580 L
112261880007 CIMMSA RL-100L 000841 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  14,822.95                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.- SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

5.- CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA

6.- PRUEBAS OPERATIVAS

7.-PINTADO SI FERA NECESARIO

1

510 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. DE MICROBIOLOGIA

BIOMEDICO
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS VERTICAL 580 L
112261880008 CIMMSA RL-100L 844 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  14,822.95                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.- SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

5.- CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA

6.- PRUEBAS OPERATIVAS

7.-PINTADO SI FERA NECESARIO

1

511 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- LAVADO Y ESTERILIZACION

BIOMEDICO
REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS VERTICAL 580 L
112261880009 CIMMSA RL-100L 842 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  14,822.95                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.- SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

5.- CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA

6.- PRUEBAS OPERATIVAS

7.-PINTADO SI FERA NECESARIO

1

512 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - SALA DE 

TOMOGRAFÍA
BIOMEDICO BOMBA INYECTOR DE CONTRASTE 532210420001 MADRAC STELLAN 3034706101274 6 7 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  19,283.13                  1,000.00 2                  2,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- INSPECCIONAR CABLE DE RED, SENSOR DE FLUJO, BOMBA, ETC.

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA

4.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE BOMBA Y MOTOR DE LA BOMBA

5.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

6.- VERIFICAR/CAMBIAR MEMBRANA DE LA BOMBA

7.- VERIFICAR CONDICIÓN DE CARGA DE LA BATERÍA

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS

9.- MEDIR VOLUMEN ENTREGADO EN ML

9.- EFECTUAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

10.- VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

513 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO CALENTADOR DE FLUIDOS 532211040001 ENTHERMICS EC-250L 2840440-000 1 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  27,500.00                     300.00 2                     600.00 

1.-  LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

2.- INSPECCION FISICA DEL EQUIPO.

3.- VERIFICACION DE LA TEMPERATURA Y ALARMAS.

4.- TEST DE SEGURIDAD ELECTRICA.

5.- VERIFICACION Y/O REEMPLAZO DE FILTRO HEPA (CADA 200 HORAS)

6.-MONITORIZACION DEL ESTADO DEL FILTRO.

7.- VERIFICACION THERMOSTAT TEST.

1

514 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.-LAB. DE HISTOPATOLOGIA

BIOMEDICO CALENTADOR DE PARAFINA 532211270001  SLEE MPS/P G1 15 0043 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                156,789.00                     800.00 2                  1,600.00 

1.- LIMPIEZA INTEGRAL Y AJUSTES.

2.- VERIFICACION DEL BUEN ESTADO DE ACCESORIOS.                                                              

3.- VERIFICACIÓN DE PARAMETROS DE TEMPERATURA (TERMOSTATO)                                                         

4.- VERIFICACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO

5.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

515 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA - DOSIS 

UNITARIA
BIOMEDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR 532215730001 BIOBASE BBSH1500

BBS15H1501005

5D
5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                   7,782.59                     500.00 2                  1,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA

4.- LIMPIEZA EXTERNA, LUNA Y DESINFECCION

5.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

6.- VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

7.- VERIFICAR CONDICIONES DE LA PARTE FISICA

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS

9.- EFECTUAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

10.- VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

516 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- LAB. DE PATOLOGIA

BIOMEDICO CABINA PCR 532215730002 BIOBASE PCR 1000 PCR2009463 1 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  13,500.00                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA

4.- LIMPIEZA EXTERNA, LUNA Y DESINFECCION

5.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

6.- VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

7.- VERIFICAR CONDICIONES DE LA PARTE FISICA

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS

9.- EFECTUAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

10.- VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

517 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAVADO Y ESTER. DE 

MEDIOS

BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490001 BOECO GERMANY C-28A 0001423-04 2 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  20,410.78                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- DESINFECCIÓN DE ROTOR

3.- AJUSTES  DE SER  NECESARIO

4.- LUBRICACIÓN DE TAPA

5.- REVISAR EL MOTOR Y SUS COMPONENTES (CARBONES, BALEROS, EJE, ACOPLAMIENTO, ETC.), CAMBIAR CARBONES Y LUBRICAR

6.-VERIFICACION DE LOS PARAMETROS (RPM) CON INSTRUMENTO CETIFICADO

6.- COMPROBAR SISTEMA DE FRENADO Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

7.- PRUEBAS OPERATIVAS

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

518 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAVADO Y ESTER. DE 

MEDIOS

BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490002 BOECO GERMANY C-28A 0001236-03 2 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  20,410.78                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- DESINFECCIÓN DE ROTOR

3.- AJUSTES  DE SER  NECESARIO

4.- LUBRICACIÓN DE TAPA

5.- REVISAR EL MOTOR Y SUS COMPONENTES (CARBONES, BALEROS, EJE, ACOPLAMIENTO, ETC.), CAMBIAR CARBONES Y LUBRICAR

6.-VERIFICACION DE LOS PARAMETROS (RPM) CON INSTRUMENTO CETIFICADO

6.- COMPROBAR SISTEMA DE FRENADO Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

7.- PRUEBAS OPERATIVAS

1

519 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAVADO Y ESTER. DE 

MEDIOS

BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490003 BOECO GERMANY C-28A 0001232-03 2 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  20,410.78                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- DESINFECCIÓN DE ROTOR

3.- AJUSTES  DE SER  NECESARIO

4.- LUBRICACIÓN DE TAPA

5.- REVISAR EL MOTOR Y SUS COMPONENTES (CARBONES, BALEROS, EJE, ACOPLAMIENTO, ETC.), CAMBIAR CARBONES Y LUBRICAR

6.-VERIFICACION DE LOS PARAMETROS (RPM) CON INSTRUMENTO CETIFICADO

6.- COMPROBAR SISTEMA DE FRENADO Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

7.- PRUEBAS OPERATIVAS

1

520 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAVADO Y ESTER. DE 

MEDIOS

BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490004 BOECO GERMANY C-28A 0001230-03 2 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  20,410.78                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- DESINFECCIÓN DE ROTOR

3.- AJUSTES  DE SER  NECESARIO

4.- LUBRICACIÓN DE TAPA

5.- REVISAR EL MOTOR Y SUS COMPONENTES (CARBONES, BALEROS, EJE, ACOPLAMIENTO, ETC.), CAMBIAR CARBONES Y LUBRICAR

6.-VERIFICACION DE LOS PARAMETROS (RPM) CON INSTRUMENTO CETIFICADO

6.- COMPROBAR SISTEMA DE FRENADO Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

7.- PRUEBAS OPERATIVAS

1

521 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAVADO Y ESTER. DE 

MEDIOS

BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490005 BOECO GERMANY C-28A 0001425-04 2 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  20,410.78                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- DESINFECCIÓN DE ROTOR

3.- AJUSTES  DE SER  NECESARIO

4.- LUBRICACIÓN DE TAPA

5.- REVISAR EL MOTOR Y SUS COMPONENTES (CARBONES, BALEROS, EJE, ACOPLAMIENTO, ETC.), CAMBIAR CARBONES Y LUBRICAR

6.-VERIFICACION DE LOS PARAMETROS (RPM) CON INSTRUMENTO CETIFICADO

6.- COMPROBAR SISTEMA DE FRENADO Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

7.- PRUEBAS OPERATIVAS

1

522 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. DE URIANALISIS

BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490006 BOECO GERMANY C-28A 0001432-04 2 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  20,410.78                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- DESINFECCIÓN DE ROTOR

3.- AJUSTES  DE SER  NECESARIO

4.- LUBRICACIÓN DE TAPA

5.- REVISAR EL MOTOR Y SUS COMPONENTES (CARBONES, BALEROS, EJE, ACOPLAMIENTO, ETC.), CAMBIAR CARBONES Y LUBRICAR

6.-VERIFICACION DE LOS PARAMETROS (RPM) CON INSTRUMENTO CETIFICADO

6.- COMPROBAR SISTEMA DE FRENADO Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

7.- PRUEBAS OPERATIVAS

1

523 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE HEMOT. - 

 LAB. DE INMUNOHEMATOLOGIA

BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490007 BOECO GERMANY C-28A 0001364-03 2 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  20,410.78                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- DESINFECCIÓN DE ROTOR

3.- AJUSTES  DE SER  NECESARIO

4.- LUBRICACIÓN DE TAPA

5.- REVISAR EL MOTOR Y SUS COMPONENTES (CARBONES, BALEROS, EJE, ACOPLAMIENTO, ETC.), CAMBIAR CARBONES Y LUBRICAR

6.-VERIFICACION DE LOS PARAMETROS (RPM) CON INSTRUMENTO CETIFICADO

6.- COMPROBAR SISTEMA DE FRENADO Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

7.- PRUEBAS OPERATIVAS

1

524 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- LAVADO Y ESTERILIZACION

BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490008 BOECO GERMANY C-28A 0001368-03 2 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  20,410.78                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- DESINFECCIÓN DE ROTOR

3.- AJUSTES  DE SER  NECESARIO

4.- LUBRICACIÓN DE TAPA

5.- REVISAR EL MOTOR Y SUS COMPONENTES (CARBONES, BALEROS, EJE, ACOPLAMIENTO, ETC.), CAMBIAR CARBONES Y LUBRICAR

6.-VERIFICACION DE LOS PARAMETROS (RPM) CON INSTRUMENTO CETIFICADO

6.- COMPROBAR SISTEMA DE FRENADO Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

7.- PRUEBAS OPERATIVAS

1

525 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LABORATORIO DE 

EMERGENCIA

BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA TUBOS 532220490009 BOECO GERMANY C-28A 0001431-04 2 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  20,410.78                     700.00 2                  1,400.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- DESINFECCIÓN DE ROTOR

3.- AJUSTES  DE SER  NECESARIO

4.- LUBRICACIÓN DE TAPA

5.- REVISAR EL MOTOR Y SUS COMPONENTES (CARBONES, BALEROS, EJE, ACOPLAMIENTO, ETC.), CAMBIAR CARBONES Y LUBRICAR

6.-VERIFICACION DE LOS PARAMETROS (RPM) CON INSTRUMENTO CETIFICADO

6.- COMPROBAR SISTEMA DE FRENADO Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

7.- PRUEBAS OPERATIVAS

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

526 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- DEP. EQUIPOS E 

INSTRUMENTAL

BIOMEDICO CRANEOGRAFO 532224920001 CONMED/LINVATEC ULTRA POWER LAA00318 5 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  53,244.53                  6,000.00 2                 12,000.00 

1.- LIMPIEZA DE LAS PARTES MECANICAS.

2.- LUBRICACION Y AJUSTE DE LAS PARTES MECANICAS.

3.- DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LAS PIEZAS DE MANO.

4.- Revisión de componentes internos.

Cambio Repuestos: de menor cuantía 

Otras actividades necesarias para obtener la operatividad de los componentes

Pruebas de operatividad con el equipo.

1

527 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- LAB. DE PATOLOGIA

BIOMEDICO CRIOSTATO 532227150001 KEDEE KD-2850 H18041 5 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  87,160.96                  2,000.00 2                  4,000.00 

1.- INSPECCION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

2.- LIMPIEZA INTEGRAL.

3.- LUBRICACIONDE GUIAS Y EJE.

2.-VERIFICACION DE FUGAS EN EL SISTEMA DE GAS REFRIGERANTE

3.- RECARGA DE GAS REFRIGERANTE  SI FUERA NECESARIO

4.- REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO

5.- VERIFICACION DE PARAMETROS DE TRABAJO

6.- VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1

528 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - SALA DE 

ECOGRAFÍA 3
BIOMEDICO ECOCARDIOGRAFO COMPUTARIZADO532233690001 HITACHI ALOKA ALPHA 7 203N4211 2 7 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                446,737.19                  6,500.00 2                 13,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LINMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

8.-  INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES  PREVENTIVAS AL USUARIO.

1

529 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- SALA DE ECOCARDIO. 2

BIOMEDICO ECOCARDIOGRAFO COMPUTARIZADO532233690002 HITACHI ALOKA ALPHA 7 203N4210 2 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                446,737.19                  6,500.00 2                 13,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LINMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

8.-  INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES  PREVENTIVAS AL USUARIO.

1

530 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - SALA DE 

ECOGRAFÍA 1
BIOMEDICO ECOCARDIOGRAFO COMPUTARIZADO532233690003 HITACHI ALOKA ALPHA 7 203N4192 2 7 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                446,737.19                  6,500.00 2                 13,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LINMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

8.-  INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES  PREVENTIVAS AL USUARIO.

1

531 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- SALA DE PRUEBA DE 

ESFUERZO

BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES532234770022 TRISMED CARDIPIA 400H C400-172062 4 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  12,449.00                     500.00 2                  1,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- INSPECCIONAR GABINETE, CARCASA Y ASPECTO FÍSICO EN GENERAL

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

4.- INSPECCIONAR CABLES, ELECTRODOS, TERMINALES, Y DEMÁS ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.- LIMPIAR Y VERIFICAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE PAPEL

6.- REVISAR CARGA DE BATERÍAS

7.- REALIZAR PRUEBA DE SEÑAL (1MV) Y COMPRUEBE SU FORMA Y AMPLITUD

8.- VERIFICAR CON SIMULADOR DE ECG SEÑAL DE PRUEBA

9.- EFECTUAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

10 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS

1

532 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- SALA DE 

ELECTROCARDIOLOGIA

BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES532234770023 TRISMED CARDIPIA 400H C400- 172063 4 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  12,449.00                     500.00 2                  1,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- INSPECCIONAR GABINETE, CARCASA Y ASPECTO FÍSICO EN GENERAL

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

4.- INSPECCIONAR CABLES, ELECTRODOS, TERMINALES, Y DEMÁS ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.- LIMPIAR Y VERIFICAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE PAPEL

6.- REVISAR CARGA DE BATERÍAS

7.- REALIZAR PRUEBA DE SEÑAL (1MV) Y COMPRUEBE SU FORMA Y AMPLITUD

8.- VERIFICAR CON SIMULADOR DE ECG SEÑAL DE PRUEBA

9.- EFECTUAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

10 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS

1

533 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

NID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. MEDIC. INT.- 

JEFATURA DE MEDICINA

BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES532234770024 CAREWELL ECG-1103B
103B20516028S

32
1 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                   3,485.00                     500.00 2                  1,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- INSPECCIONAR GABINETE, CARCASA Y ASPECTO FÍSICO EN GENERAL

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

4.- INSPECCIONAR CABLES, ELECTRODOS, TERMINALES, Y DEMÁS ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.- LIMPIAR Y VERIFICAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE PAPEL

6.- REVISAR CARGA DE BATERÍAS

7.- REALIZAR PRUEBA DE SEÑAL (1MV) Y COMPRUEBE SU FORMA Y AMPLITUD

8.- VERIFICAR CON SIMULADOR DE ECG SEÑAL DE PRUEBA

9.- EFECTUAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

10 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

534 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 3

BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630001 SPACELABS BLEASE SIRIUS SIRI-005955 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                252,619.00                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL.

2.- REALIZAR PRUEBAS DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN. 

3.- VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES.

4.- INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS.

5.- INSPECCIONAR TODOS LOS ACCESORIOS DE FULLE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES.

6.- REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES.

7.- VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER.

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS

9.- LIMPIEZA EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD.

10.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

11.- REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

12.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN.

1

535 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. 

EMERGENCIA

BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630002 SPACELABS BLEASE SIRIUS SIRI-005950 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                252,619.00                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL.

2.- REALIZAR PRUEBAS DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN. 

3.- VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES.

4.- INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS.

5.- INSPECCIONAR TODOS LOS ACCESORIOS DE FULLE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES.

6.- REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES.

7.- VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER.

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS

9.- LIMPIEZA EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD.

10.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

11.- REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

12.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN.

1

536 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERACIONES

BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630003 SPACELABS BLEASE SIRIUS SIRI-005953 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                252,619.00                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL.

2.- REALIZAR PRUEBAS DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN. 

3.- VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES.

4.- INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS.

5.- INSPECCIONAR TODOS LOS ACCESORIOS DE FULLE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES.

6.- REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES.

7.- VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER.

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS

9.- LIMPIEZA EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD.

10.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

11.- REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

12.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN.

1

537 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 2

BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630004 SPACELABS BLEASE SIRIUS SIRI-00S951 6 7 X X X CORRECTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
227-AIH-UICHYS-HEVES                252,619.00                 40,000.00 1                 40,000.00 

1.- LIMPIEZA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL.

2.- REALIZAR PRUEBAS DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN. 

3.- VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES.

4.- INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS.

5.- INSPECCIONAR TODOS LOS ACCESORIOS DE FULLE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES.

6.- REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES.

7.- VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER.

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS

9.- LIMPIEZA EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD.

10.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

11.- REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

12.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN.

1

538 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 1

BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630005 SPACELABS BLEASE SIRIUS SIRI-005952 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                252,619.00                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL.

2.- REALIZAR PRUEBAS DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN. 

3.- VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES.

4.- INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS.

5.- INSPECCIONAR TODOS LOS ACCESORIOS DE FULLE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES.

6.- REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES.

7.- VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER.

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS

9.- LIMPIEZA EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD.

10.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

11.- REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

12.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN.

1

539 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERACIONES

BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630006 SPACELABS BLEASE SIRIUS SIRI-005956 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                252,619.00                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL.

2.- REALIZAR PRUEBAS DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN. 

3.- VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES.

4.- INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS.

5.- INSPECCIONAR TODOS LOS ACCESORIOS DE FULLE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES.

6.- REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES.

7.- VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER.

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS

9.- LIMPIEZA EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD.

10.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

11.- REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

12.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN.

1

540 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MENOR

BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630007 SPACELABS BLEASE SIRIUS SIRI-005954 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                252,619.00                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL.

2.- REALIZAR PRUEBAS DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN. 

3.- VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES.

4.- INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS.

5.- INSPECCIONAR TODOS LOS ACCESORIOS DE FULLE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES.

6.- REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES.

7.- VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER.

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS

9.- LIMPIEZA EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD.

10.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

11.- REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

12.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN.

1

541 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- CONS. DERMATOLOGIA

BIOMEDICO EQUIPO DE CRIOCIRUGIA 532240590001 BRYMILL B-700 TM 07172198TM 4 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  60,000.00                 10,000.00 2                 20,000.00 

1.- SE REALIZO LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO 2.- SE VERIFICOESTADO FISICO DELEQUIPO  2.- SE VERIFICA PARTES MOVILES Y ACCESORIOS 3.- SE 

REALIZALIMPIEZA EXTERNA Y INTERNA DELEQUIPO 4.- SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

542 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO EQUIPO DE ENDOSCOPIA 532244050001 AESCULAP NEUROENDOSCOPY 1196 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  86,226.67                  8,000.00 2                 16,000.00 

1.- LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.

2.- LIMPIEZA DE PERIFERICOS.

3.- PRUEBAS DE CONEXIONES Y FUSIBLES.

4.- PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.

1

543 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 1

BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820001 SOPRO COMEG S-297/S-230 S/S 6 7 X X X CORRECTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
010-2023-AIH-UICHYS-HEVES                564,565.63                 25,000.00 1                 25,000.00 

1.- LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.

2.- LIMPIEZA DE PERIFERICOS.

SUMINITRO E INSTALACION DE   LAMPARAS DE XENON 3OOWT DE SER NECESARIO

MANTENIMIENTO DE LAS OPTICAS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO AL GRABADOR DE DVD

DE SER NECESARIO SE SOLICITARA VISITA TECNICA DURANTE  EL TIEMPO DE GARANTIA

 DE REQUERIRSE SE SUMINISTRARA 01 FILTRO DE CO2 DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

3.- PRUEBAS DE  SERVICIO TCNICO EN EL INSUFLADOR

4.- PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.

5.- REEMPLAZO DE TARJETA PRINCIPAL.

6.- CALIBRACION DEL SISTEMA DE PRESION.

1

544 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 2

BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820002 SOPRO COMEG S-397 / S-230 S/S 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
010-2023-AIH-UICHYS-HEVES                564,565.63                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.

2.- LIMPIEZA DE PERIFERICOS.

SUMINITRO E INSTALACION DE   LAMPARAS DE XENON 3OOWT DE SER NECESARIO

MANTENIMIENTO DE LAS OPTICAS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO AL GRABADOR DE DVD

DE SER NECESARIO SE SOLICITARA VISITA TECNICA DURANTE  EL TIEMPO DE GARANTIA

 DE REQUERIRSE SE SUMINISTRARA 01 FILTRO DE CO2 DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

3.- PRUEBAS DE  SERVICIO TCNICO EN EL INSUFLADOR

4.- PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.

1

545 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 1

BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820003 SOPRO COMEG S-397 / S-230 S/S 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
010-2023-AIH-UICHYS-HEVES                564,565.63                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.

2.- LIMPIEZA DE PERIFERICOS.

SUMINITRO E INSTALACION DE   LAMPARAS DE XENON 3OOWT DE SER NECESARIO

MANTENIMIENTO DE LAS OPTICAS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO AL GRABADOR DE DVD

DE SER NECESARIO SE SOLICITARA VISITA TECNICA DURANTE  EL TIEMPO DE GARANTIA

 DE REQUERIRSE SE SUMINISTRARA 01 FILTRO DE CO2 DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

3.- PRUEBAS DE  SERVICIO TCNICO EN EL INSUFLADOR

4.- PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.

1

546 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. DE OBST.- DEPOSITO 

DE MATERIAL ESTERIL

BIOMEDICO
EQUIPO DE LAPAROSCOPIA E 

HISTEROSCOPIA
532245850001 OLYMPUS HYF-IT 2811906 6 7 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                221,379.04                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS.

2.- PRUEBA DE HERMETICIDAD DEL ENDOSCOPIO.

3.- REVISION Y LIMPIEZA DEL ENDOSCOPIO.

4.- MANTENIMIENTO DEL PROCESADOR DIGITAL DE VIDEO.

5.- REVISION Y COMPROBACION DEL SISTEMA DE AIRE/AGUA.

6.- REVISION Y LIMPIEZA DEL ESTABILIZADOR DEL VOLTAJE.

7.- REVICION Y LIMPIEZA DEL COCHE DE TRANSPORTE Y TECLADO.

8.- PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.

9.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

547 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - SALA DE 

RAYOS X - 1
BIOMEDICO EQUIPO DE RADIODIAGNOSTICO 532246500002 SAMSUNG XGEO-GF50

S07SM3CF9000

01A
5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                544,535.47                 33,000.00 2                 66,000.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA, LUBRICACION, Y  ENGRASE 

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.- VERIFICACION, CALIBRACION Y REGULACION  DE SER NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

6.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN  DE PARAMETROS RADIOLOGICOS.

7.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

548 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - SALA DE 

RAYOS X - 2
BIOMEDICO EQUIPO DE RADIODIAGNOSTICO 532246500004 SAMSUNG GM60A G66919 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                544,535.47                 33,000.00 2                 66,000.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA, LUBRICACION, Y  ENGRASE 

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.- VERIFICACION, CALIBRACION Y REGULACION  DE SER NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

6.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN  DE PARAMETROS RADIOLOGICOS.

7.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

549 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - SALA DE 

ESPERA DE PACIENTES
BIOMEDICO EQUIPO DE RADIODIAGNOSTICO 532246500005 SAMSUNG GM60A G66909 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                544,535.47                 33,000.00 2                 66,000.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA, LUBRICACION, ENGRASE Y PINTADO.

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.- VERIFICACION, CALIBRACION Y REGULACION  DE SER NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

6.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN  DE PARAMETROS RADIOLOGICOS.

7.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

550 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - ARCHIVO / 

ALMACÉN
BIOMEDICO EQUIPO DE RADIODIAGNOSTICO 532246500006 APELEM EVOR 591-14-03-32 2 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES             2,161,209.00                 35,000.00 2                 70,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL PANEL DE CONTROL, MESA, SISTEMA BUCKY, CARRO FLUOROSCÓPICO, SISTEMA DE CONTRAPESO, 

COLIMADOR, ETC.

2.- INSPECCIONAR EXTERNAMENTE EL EQUIPO (PANEL DE CONTROL, MESA, SISTEMA BUCKY, SISTEMA FLUOROSCÓPICO)

3.- LIMPIAR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE BAJA Y ALTA TENSIÓN

4.- VERIFICAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONALIDAD DE INTERRUPTORES, CONTROLES E INDICADORES

5.- VERIFICAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE CABLES DE INTERCONEXIÓN Y CLAVIJAS

6.- EFECTUAR REVISIÓN TÉCNICA (CON MEDICIONES) DE FUSIBLES DE Y HACIA EL MONITOR

7.- OBTENER UNA IMAGEN RADIOLÓGICA ÓPTIMA, SIGUIENDO ESPECIFICACIONES CON EL MANUAL DE SERVICIO

8.- VERIFICAR ESTADO DE CABLES ACERADOS

9.- VERIFICAR ESTADO DE FUSIBLES

10.- VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE FRENOS MAGNÉTICOS

11.- VERIFICAR TAMAÑO DEL CAMPO ELEGIDO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN Y LÍMITES DE DESPLAZAMIENTO DEL CARRO FLUOROSCÓPICO

12.- VERIFICAR TODOS LOS MOVIMIENTOS DEL CARRO FLUOROSCÓPICO

13.- EFECTUAR AJUSTES Y CALIBRACIONES 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

14.- REALIZAR COMPROBACIÓN INTEGRAL DE FUNCIONES DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO

SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN PROTOCOLO IPEN  

1

551 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - ARCHIVO / 

ALMACÉN
BIOMEDICO EQUIPO DE RADIODIAGNOSTICO 532246500007 APELEM EVOR 591-15-01-34 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES             2,161,208.62                 35,000.00 2                 70,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL PANEL DE CONTROL, MESA, SISTEMA BUCKY, CARRO FLUOROSCÓPICO, SISTEMA DE CONTRAPESO, 

COLIMADOR, ETC.

2.- INSPECCIONAR EXTERNAMENTE EL EQUIPO (PANEL DE CONTROL, MESA, SISTEMA BUCKY, SISTEMA FLUOROSCÓPICO)

3.- LIMPIAR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE BAJA Y ALTA TENSIÓN

4.- VERIFICAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONALIDAD DE INTERRUPTORES, CONTROLES E INDICADORES

5.- VERIFICAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE CABLES DE INTERCONEXIÓN Y CLAVIJAS

6.- EFECTUAR REVISIÓN TÉCNICA (CON MEDICIONES) DE FUSIBLES DE Y HACIA EL MONITOR

7.- OBTENER UNA IMAGEN RADIOLÓGICA ÓPTIMA, SIGUIENDO ESPECIFICACIONES CON EL MANUAL DE SERVICIO

8.- VERIFICAR ESTADO DE CABLES ACERADOS

9.- VERIFICAR ESTADO DE FUSIBLES

10.- VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE FRENOS MAGNÉTICOS

11.- VERIFICAR TAMAÑO DEL CAMPO ELEGIDO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN Y LÍMITES DE DESPLAZAMIENTO DEL CARRO FLUOROSCÓPICO

12.- VERIFICAR TODOS LOS MOVIMIENTOS DEL CARRO FLUOROSCÓPICO

13.- EFECTUAR AJUSTES Y CALIBRACIONES 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

14.- REALIZAR COMPROBACIÓN INTEGRAL DE FUNCIONES DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO

SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN PROTOCOLO IPEN  

1

552 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - SALA DE 

RAYOS X - 2
BIOMEDICO

EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y 

FLUOROSCOPIA
532247300001 APELEM PLATINIUM K146F0089 2 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES             2,161,208.62                 33,000.00 2                 66,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL PANEL DE CONTROL, MESA, SISTEMA BUCKY, CARRO FLUOROSCÓPICO, SISTEMA DE CONTRAPESO, 

COLIMADOR, ETC.

2.- INSPECCIONAR EXTERNAMENTE EL EQUIPO (PANEL DE CONTROL, MESA, SISTEMA BUCKY, SISTEMA FLUOROSCÓPICO)

3.- LIMPIAR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE BAJA Y ALTA TENSIÓN

4.- VERIFICAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONALIDAD DE INTERRUPTORES, CONTROLES E INDICADORES

5.- VERIFICAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE CABLES DE INTERCONEXIÓN Y CLAVIJAS

6.- EFECTUAR REVISIÓN TÉCNICA (CON MEDICIONES) DE FUSIBLES DE Y HACIA EL MONITOR

7.- OBTENER UNA IMAGEN RADIOLÓGICA ÓPTIMA, SIGUIENDO ESPECIFICACIONES CON EL MANUAL DE SERVICIO

8.- VERIFICAR ESTADO DE CABLES ACERADOS

9.- VERIFICAR ESTADO DE FUSIBLES

10.- VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE FRENOS MAGNÉTICOS

11.- VERIFICAR TAMAÑO DEL CAMPO ELEGIDO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN Y LÍMITES DE DESPLAZAMIENTO DEL CARRO FLUOROSCÓPICO

12.- VERIFICAR TODOS LOS MOVIMIENTOS DEL CARRO FLUOROSCÓPICO

13.- EFECTUAR AJUSTES Y CALIBRACIONES 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

14.- REALIZAR COMPROBACIÓN INTEGRAL DE FUNCIONES DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO

SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN PROTOCOLO IPEN  

1

553 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. DE OBST.- 

CONSULTORIO OBSTETRICO CONS 

EXT

BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000001 HITACHI ALOKA F31 203M1349 5 7 X X X CORRECTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
227-AIH-UICHYS-HEVES                238,667.80                 80,000.00 1                 80,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

8.- REEMPLAZO DE TARJETAS ELECTRONICAS.

1

554 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
DAADYT - SADYBS - UDI - CONTROLBIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000002 HITACHI ALOKA F31 203M1355 5 7 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                238,667.80                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

1

555 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - SALA DE 

ECOGRAFÍA 2
BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000003 HITACHI ALOKA F31 203M1352 5 7 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                238,667.80                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

1

556 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. DE GIN.OBST.- 

CONSULRORIO GINECOLOGIA 3 

CONS EXT

BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000004 HITACHI ALOKA F31 203M1347 5 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                238,667.80                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

1

557 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- INDUCCION ANESTESICA

BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000005 HITACHI ALOKA F31 203M1348 5 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                238,667.80                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

1

558 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - ARCHIVO / 

SALA DE ECOGRAFIA 1
BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000006 HITACHI ALOKA F31 203M1351 5 7 X X X CORRECTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
227-AIH-UICHYS-HEVES                238,667.80                 80,000.00 1                 80,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

8.- REEMPLAZO DE TARJETAS ELECTRONICAS.

1

559 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV OTRAS ESPEC. QUIR. -

UNID FUNC DE OFTAL.CAMPIMET. 

PROC. 2

BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000011 SONOMED VUPAD ALB 557506150288 5 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                446,737.19                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LINMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

8.-  INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES  PREVENTIVAS AL USUARIO.

1

560 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV OTRAS ESPEC. QUIR. -

UNID FUNC DE OFTAL.CAMPIMET. 

PROC. 1

BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000012 SONOMED VUPAD ALB 557506150287 5 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                446,737.19                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTAS EXTERNAS DEL ECÓGRAFO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL TECLADO  ALFANUMERICO, TRACKBALL, Y CONTROLADORES ROTATORIOS. (LIMPIEZA SI ES 

NECESARIO).

3.- CHEQUE DE LA CONSERVACION FISICA  DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO.

4.-  REVISION DEL SOFTWARE Y FUNCIONES DEL EQUIPO.

5.- COMPROBACION DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA.

6.-  LINMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERNO  DE MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS ELECTRONICAS.

7.-  LUBRICACION DE MECANISMO Y LIMPIEZA  INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA B/N Y A COLOR.

8.-  INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES  PREVENTIVAS AL USUARIO.

1

561 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. MICROBACTERIA DE 

TBC

BIOMEDICO

EQUIPO PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR 

PARA CUATRO (04) MODULOS Y CON 

CONECTIVIDAD A PC

532258060001 CEPHEID GX-IV-R2 821168 2 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  87,876.28                  4,000.00 2                  8,000.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

2.- VERIFICACION LA PARTE FISICA 

3.- DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAPARTE INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO 

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

1

562 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- SALA DE PRUEBA DE 

ESFUERZO

BIOMEDICO
EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO 

COMPUTARIZADO
532258830001 MORTARA TMX428 FVDC-0540 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                118,962.59                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA  EL EQUIPO.

2.- REVISAR LA FAJA ERGOMÈTRICA.

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.

4.- INSPECCIONAR  CONECTOR AC, CABLE DE ALIMENTACION, FUSIBLES DE PROTECCION, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.

5.-  MANTENIMIENTO CPU, IMPRESORA Y MONITOR.

6.- MANTENIMIENTO Y LUBRICACION DE LOS RODILLOS, RODAJES, SISTEMAS DE ELEVACIÒN.

7.- VERIFICACION DEL SISTEMA DE  TRANSMISION Y RECEPCION DEL EQUIPO.

8.- PRUEBA DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1

563 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- SALA DE PRUEBA DE 

ESFUERZO

BIOMEDICO
EQUIPO PARA PRUEBA DE ESFUERZO 

COMPUTARIZADO
532258830002 MORTARA

SCRIBE 5 STRESS 

SYSTEM
FVDC-0539 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                118,962.59                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.- INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA  EL EQUIPO.

2.- REVISAR LA FAJA ERGOMÈTRICA.

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.

4.- INSPECCIONAR  CONECTOR AC, CABLE DE ALIMENTACION, FUSIBLES DE PROTECCION, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.

5.-  MANTENIMIENTO CPU, IMPRESORA Y MONITOR.

6.- MANTENIMIENTO Y LUBRICACION DE LOS RODILLOS, RODAJES, SISTEMAS DE ELEVACIÒN.

7.- VERIFICACION DEL SISTEMA DE  TRANSMISION Y RECEPCION DEL EQUIPO.

8.- PRUEBA DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

1

564 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO EQUIPO RECUPERADOR INTRAVASCULAR532259310001 MEDTRONIC AUTOLOG ATLG014952 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                296,650.00                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.-INSPECCION FISICA.

2.- VERIFICACION DE LAPARTE FISICA 3.- DESINFECCION GENERAL.

4.- REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO.

5.- PRUEBA DE OPERATIVIDAD.

1

565 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO EQUIPO RECUPERADOR INTRAVASCULAR532259310002 MEDTRONIC AUTOLOG ATLG014934 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                296,650.00                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.-INSPECCION FISICA.

2.- VERIFICACION DE LAPARTE FISICA 3.- DESINFECCION GENERAL.

4.- REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO.

5.- PRUEBA DE OPERATIVIDAD.

1

566 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO EQUIPO RECUPERADOR INTRAVASCULAR532259310003 MEDTRONIC AUTOLOG ATLG014945 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                296,650.00                  5,000.00 2                 10,000.00 

1.-INSPECCION FISICA.

2.- VERIFICACION DE LAPARTE FISICA 3.- DESINFECCION GENERAL.

4.- REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO.

5.- PRUEBA DE OPERATIVIDAD.

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

567 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO EQUIPO VITREOFAGO 532259400001 ALCON
CONSTELLATION 

VISION SYSTEM
1502311301X 6 7 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                264,019.00                 20,000.00 2                 40,000.00 

1.- INSPECCION Y LIMPIEZA GENERALES.

2.- INSPECCION DE CONECTORES NEUMATICOS.

3.- VERIFICACION DE REGISTRO DE ERRORES.

4.-  REEMPLAZO DEL FILTROS.

5.- VERIFICACION DE PARTE FISICA DEL EQUIPO.

6.- REEMPLAZO DE LAMPARAS DE XENON 

7.- VERIFICACION DE SUBSISTEMAS Y AJUSTES CORRESPONDIENTES

8.-VERIFICACION DE ACCESORIOS.

9.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

568 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- PREP. Y EMPAQ. DE MATER.-

ESTERILI

BIOMEDICO ESTERILIZADOR 532260470003 RENOSEM RENO-S130 S1300L134 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                408,000.00                 14,000.00 3                 42,000.00 

1.- INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO, CON SUS COMPONENENTES Y ACCESORIOS

2.- LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO (INCLUYE CAMARA INTERNA).

3.- VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA EMPAQUETADURA DE PUERTA

3.- REVISION DE LAS UNIDADES DE PLASMA

4.- CAMBIO DE LA UNIDAD DE PLASMA CORONA SEGÚN LAS HORAS DE TRABAJO 

5.- CAMBIO DE LA ABRAZADERA DE LA UNIDAD DE PLASMA CORONA O A LOS 2400 PROCESOS

6.- CAMBIO DE ACEITE DE LA BOMBA DE VACIO ( CADA 600 PROCESOS)

7.-CAMBIO DE ORINGS EN CONEXIÓN DE SALIDA DE BOMBA DE VACÍO( O CADA 600 PROCESOS , LO QUE OCURRA PRIMERO)

8.- CAMBIO DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO ( O CADA 600 PROCESOS)

9.- CAMBIO DE LA TRAMPA DE HUMEDAD DE ACEITE

10.- REVISION DEL COMPRESOR

11.- REVISION DE LOS CALENTADORES DE INYECCION Y CAMARA.

12.- CAMBIO DEL INYECTOR DEL CALENTADOR DE INYECCION ( O CADA 2400 PROCESOS)

13.-CAMBIO DE ORINGS DE ALTA TEMPERATURA DEL CALENTADOR DE INYECCION

14.- LIMPIEZA DE LA IMPRESORA

15.- REVISION DE LAS VALVULAS SOLENOIDES

16.-CAMBIO DEL ÉMBOLO DE LAS VÁLVULAS DE INYECCIÓN (CADA 1200 PROCESOS)

17.-CAMBIO DE LAS VALVULAS DE INYECCION( O CADA 2400 PROCESOS)

18.- CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE HEPA (CADA 1200 HORAS)

19.- AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS

20.-LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO

21.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD

1

569 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- LAVADO Y ESTERILIZACION

BIOMEDICO FLOTADOR DE TEJIDO 532264430001 KEDEE KD-PI A51029 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                   2,107.74                     320.00 2                     640.00 

1.- INSPECCION DE INTEGRIDAD DEL DISPENSADOR DE PARAFINA.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA.

3.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

4.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

570 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. DE OBST.- TOPICO 4 

HOSPITALIZACIÓN

BIOMEDICO GASTROSCOPIO 532265920001 PENTAX EPK-I UA010192 5 7 X X X CORRECTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
227-AIH-UICHYS-HEVES                137,837.02                 45,000.00 1                 45,000.00 

Desmontaje total del equipo

Ẇ Limpieza, lubricación y ajustes de partes mecánicas

Ẇ Cambio de Bending Rubber,

Ẇ Cambio de Distal end Assy with Tubes (Punta distal completa)

Ẇ Cambio de Light Guide Fiber Bundle (LCB) y Light Guide Cable (Tubo umbilical)

Ẇ Cambio de Insertion Flexible Tube y Sistema Angulador completo (Malla Anguladora

completa, adjusting collar, poleas UD/RL, Staycoil collar)

Ẇ Cambio de, Root brace Rubber IMP-1, Distal Attaching Screw M1.4

Ẇ Cambio de Root Brace Rubber LG Connector y Root Brace Rubber LG Body

Ẇ Cambio de Distal Attaching Plate, Insulation ring assy, Distal set screw M1.2 Special

Ẇ Cambio de Colored Ring White, FWD Body Trim Collar

Ẇ Cambio de Body Cover Grip y Brand Plate, orrines varios

Ẇ Prueba de funcionalidad y operatividad con video procesador de sala de procedimientos

1

571 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. DE MICROBIOLOGIA

BIOMEDICO INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)532269040001 MEMMERT IF 110 PLUS D412.0123 6 8 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                   4,450.31                     400.00 2                     800.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- CAMBIO DE BISAGRAS DE PUERTA

3.- CAMBIO DE EMPAQUETADURAS (LADO ESTUFA Y LADO PUERTA)

4.- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA

5.- PRUEBAS OPERATIVAS

1

572 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. DE MICROBIOLOGIA

BIOMEDICO INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)532269040002 MEMMERT IF 260 PLUS B615.0071 6 8 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                   4,450.31                     400.00 2                     800.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- CAMBIO DE BISAGRAS DE PUERTA

3.- CAMBIO DE EMPAQUETADURAS (LADO ESTUFA Y LADO PUERTA)

4.- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA

5.- PRUEBAS OPERATIVAS

1

573 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE HEMOT. - 

 ALMACENAMIENTO +2ºC A +6ºC

BIOMEDICO
INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS) - 

AGITADOR INCUBADOR DE PLAQUETAS
532269040003 JP SELECTA 3000958 656725 1 8 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  35,200.00                  2,000.00 2                  4,000.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- LIMPIEZA, LUBRICACION DE BISAGRAS DE PUERTA

3.- VERIFICACION DE EMPAQUETADURAS (LADO ESTUFA Y LADO PUERTA)

4.- VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO ELECTRONICO Y MECANICO

5.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTOS

1

574 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. DE OBST.- SALA DE 

PARTOS 1

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940030 INFIMED LEXUS OL-02 0418340682 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

575 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. HOSPITALIZACION 

OBST.

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940032 INFIMED LEXUS OL-02 0418340743 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

576 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940034 INFIMED ONYX TL-01 0412135635 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

577 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 3

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940035 INFIMED NEXUSOL-02/ONIX 0418340026 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  2,000.00 2                  4,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

578 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940036 INFIMED ONYX TL-01 041-2775992 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

579 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. 

EMERGENCIA

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940037 INFIMED NEXUS0L02/ONYX 418340460 6 7 X X X CORRECTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
227-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                 28,000.00 1                 28,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- REEMPLAZO DEL PANEL DE CONTROL.

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

4.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

5.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

6.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

7.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

8.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

9.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

10.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

1

580 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERACIONES

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940038 INFIMED LEXUS 01-01 0418340187 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

581 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940039 INFIMED ONYX TL-01 0412775114 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

582 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MENOR

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940040 INFIMED LEXUS OL-02 0418340521 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

583 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERACIONES

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940041 INFIMED ONYX TL-01 0408464614 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 
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ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

584 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940042 INFIMED
NEXUS OL-02 / ONYX 

TL-02 - 100.1
0400094104 6 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.00                  2,000.00 2                  4,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

585 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940043 INFIMED ONYX TL-01 040849997 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

586 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 1

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940044 INFIMED NEXUS0L02/ONYX 0408470726 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  2,000.00 2                  4,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

587 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940045 INFIMED ONYX TL-01 0412135291 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

588 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 2

BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940046 INFIMED
nexus ol-02 / ONYX TL-

02 - 100.1
0408470665 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  70,683.49                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

2.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

3.- REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

4.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

5.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, CONECTORES)

6.- LUBRICAR PARTES MÓVILES

7.- VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

8.- VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS

9.- MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

10.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

1

589 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- LAVADO Y DESINFECCION -

ESTERILIZA

BIOMEDICO LAVADOR ULTRASONIDO 532272510001 ELMA P300H 100931094 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  12,604.94                     530.00 2                  1,060.00 

1.- INSPECCION VISUAL GENERAL DEL EQUIPO.

2.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO BASICA.

3.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

4.- VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO.

5.- PRUEBA FINAL DE FUNCIONAMIENTO.

1

590 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- PREPARACION DE 

SOLUCIONES -ESTERI

BIOMEDICO LAVADOR ULTRASONIDO 532272510002 ELMA P300H 100928094 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  12,604.94                     530.00 2                  1,060.00 

1.- INSPECCION VISUAL GENERAL DEL EQUIPO.

2.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO BASICA.

3.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

4.- VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO.

5.- PRUEBA FINAL DE FUNCIONAMIENTO.

1

591 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- LAVADO Y ESTERILIZACION

BIOMEDICO LAVADOR ULTRASONIDO 532272510003 ELMA P300H 100929094 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  12,604.94                     530.00 2                  1,060.00 

1.- INSPECCION VISUAL GENERAL DEL EQUIPO.

2.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO BASICA.

3.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

4.- VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO.

5.- PRUEBA FINAL DE FUNCIONAMIENTO.

1

592 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- PREPARACION DE 

SOLUCIONES -ESTERI

BIOMEDICO LAVADOR ULTRASONIDO 532272510004 ELMA P300H 100930094 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  12,604.94                     530.00 2                  1,060.00 

1.- INSPECCION VISUAL GENERAL DEL EQUIPO.

2.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO BASICA.

3.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

4.- VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO.

5.- PRUEBA FINAL DE FUNCIONAMIENTO.

1

593 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

DAADYT - SADYBS - UDI - SALA DE 

MAMOGRAFÍA 2
BIOMEDICO MAMOGRAFO 532274900001 PLANMED NUANCE EXCEL AAVKNE33023 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES             1,336,384.48                 71,500.00 2               143,000.00 

1.- LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL EQUIPO, PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS (LIMPIEZA SI ES NECESARIO).

3.- REVISION DEL SOFTWARE Y  FUNCIONES DEL EQUIPO.

4.-  REVISION DE LA CORRIENTE  (mA) Y TIEMPO DE EXPOSICION.

5.- REVISION DE LA FUERZA DE COMPRESIÓN.

6.- REVISION DE VOLTAJE EN EL ANODO (kV).

7.- REVISION DEL ALINEAMIENTO DE HAZ DE  RAYOS X.

8.- VERIFICACION DEL ALINEAMIENTO DE CAMPO DE LUZ.

9.- LUBRICACION DEL SISTEMA MECANICO DEL EQUIPO.

10.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE WORK STATION Y/O SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO, MONITOR DE VIDEO, FUENTE DE PODER Y TARJETAS 

ELECTRONICAS

11.-  VERIFICACION DE LA SEGURIDAD ELECTRICA.

1

594 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - PREPARACION DE MEDIOS

BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560001 MOTIC BA 310 LED 1240000245 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

595 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- TRABAJO DE 

MICROSCOPIO 1

BIOMEDICO MICROSCOPIO (OTROS) 532278560002 MOTIC BA 410 1240000240 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,500.00 2                  3,000.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

596 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. DE HEMATOLOGIA

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810001 MOTIC BA 310 LED 1130001637 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

597 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. DE URIANALISIS

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810002 MOTIC BA 310 LED 1130001663 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

598 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. DE MICROBIOLOGIA

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810003 MOTIC BA 310 LED 1130001623 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

599 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. -BASILOSCOPIO

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810004 MOTIC BA 310 LED 1130001660 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

600 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE PATOL. 

CLIN. - LAB. DE HEMATOLOGIA

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810005 MOTIC BA 310 LED 1130002401 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

601 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- TRABAJO DE 

MICROSCOPIO 1

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810006 MOTIC BA 310 LED 1130001646 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

602 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- LAB. DE CITOPATOLOGIA

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810007 MOTIC BA 310 LED 1130001664 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

603 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- TRABAJO DE 

MICROSCOPIO 2

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810008 MOTIC BA 310 LED 1130001618 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

604 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.-LAB. DE HISTOPATOLOGIA

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810009 MOTIC BA 310 LED 1130001638 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

605 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.- TRABAJO DE 

MICROSCOPIO 2

BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810010 MOTIC BA 310 LED 1130002463 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  71,004.28                  1,200.00 2                  2,400.00 

1.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA

2.- EFECTUAR INSPECCIÓN	EXTERNA DEL EQUIPO (TORNILLOS MACROMÉTRICOS, MICROMÉTRICOS)

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA (EXCEPTO SISTEMA ÓPTICO)

4.- REVISAR SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, CONECTORES)

5.- REALIZAR LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, CUERPO BINOCULAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN)

6.- COMPROBAR APERTURA DEL DIAFRAGMA, IRIS Y MONTAJE DEL CONDENSADOR, AJUSTAR Y LUBRICAR 

7.-  VERIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS MECÁNICOS PARA MOVIMIENTOS SUAVES, ENFOQUE, PLATINA PORTA OBJETOS

8.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1

606 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO MICROSCOPIO QUIRURGICO 532279980001 ZEISS OPMI SENSERA 6628185728 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  81,824.24                  6,000.00 2                 12,000.00 

1.-  EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- INSPECCIONAR EL EQUIPO EN FORMA EXTERNA

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

4.- REVISAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.- REVISAR Y LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS 

6.- INSPECCIONAR EL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DETECTAR FUGAS

7.- VERIFICAR EL RANGO DE OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE ILUMINACIÓN

8.- VERIFICAR LA OPERACIÓN DE TODOS LOS INDICADORES

9.- LIMPIAR, LUBRICAR Y AJUSTAR EL SISTEMA ZOOM

10.- EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

11.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

1

607 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV OTRAS ESPEC. QUIR. - 

AUDIOMETRIA 1

BIOMEDICO MICROSCOPIO QUIRURGICO 532279980002 ZEISS OPMI 1 FR PRO G133102821 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                431,022.59                  3,500.00 2                  7,000.00 

1.-  EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- INSPECCIONAR EL EQUIPO EN FORMA EXTERNA

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

4.- REVISAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.- REVISAR Y LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS 

6.- INSPECCIONAR EL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DETECTAR FUGAS

7.- VERIFICAR EL RANGO DE OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE ILUMINACIÓN

8.- VERIFICAR LA OPERACIÓN DE TODOS LOS INDICADORES

9.- LIMPIAR, LUBRICAR Y AJUSTAR EL SISTEMA ZOOM

10.- EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

11.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

1

608 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MENOR

BIOMEDICO MICROSCOPIO QUIRURGICO 532279980003 ZEISS OPMI 1 FR PRO G133102822 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                431,022.59                  3,500.00 2                  7,000.00 

1.-  EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- INSPECCIONAR EL EQUIPO EN FORMA EXTERNA

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

4.- REVISAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.- REVISAR Y LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS 

6.- INSPECCIONAR EL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DETECTAR FUGAS

7.- VERIFICAR EL RANGO DE OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE ILUMINACIÓN

8.- VERIFICAR LA OPERACIÓN DE TODOS LOS INDICADORES

9.- LIMPIAR, LUBRICAR Y AJUSTAR EL SISTEMA ZOOM

10.- EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

11.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

1

609 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO MICROSCOPIO QUIRURGICO 532279980004 ZEISS OPMIVARIO700 6636160767 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                431,022.59                  8,000.00 2                 16,000.00 

1.-  EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO

2.- INSPECCIONAR EL EQUIPO EN FORMA EXTERNA

3.- EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

4.- REVISAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

5.- REVISAR Y LUBRICAR LAS PARTES MECÁNICAS 

6.- INSPECCIONAR EL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DETECTAR FUGAS

7.- VERIFICAR EL RANGO DE OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE ILUMINACIÓN

8.- VERIFICAR LA OPERACIÓN DE TODOS LOS INDICADORES

9.- LIMPIAR, LUBRICAR Y AJUSTAR EL SISTEMA ZOOM

10.- EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

11.- VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

1

610 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- SALA DE PRUEBA DE 

ESFUERZO

BIOMEDICO
MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y 

FRECUENCIA CARDIACA
532281710001 CARDIOLINE WALK200B AABK95 4 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,100.00                     500.00 2                  1,000.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

611 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- SALA DE PRUEBA DE 

ESFUERZO

BIOMEDICO
MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y 

FRECUENCIA CARDIACA
532281710002 CARDIOLINE WALK200B AAB057 4 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,100.00                     500.00 2                  1,000.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

612 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. HOSPITALIZACION 

OBST.

BIOMEDICO MONITOR FETAL 532281880009 BISTOS BT-350 AFJ70064 4 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,000.00                     250.00 2                     500.00 

1.- INSPECCION FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.

2.- DESMONTAJE.

3.- LIMPIEZA INTERNA, DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- LIMPIEZA DE ACCESORIOS, TRANSDUCTORES.

5.- MONTAJE DEL EQUIPO.

6.-  LIMPIEZA EXTERNA.

7.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

613 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006029 

TRATAMIENTO 

DE LINFOMA

0215102 

TRATAMIENTO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. HOSPITALIZACION 

OBST.

BIOMEDICO MONITOR FETAL 532281880010 BISTOS BT-350 AFJ70065 4 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,000.00                     250.00 2                     500.00 

1.- INSPECCION FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.

2.- DESMONTAJE.

3.- LIMPIEZA INTERNA, DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- LIMPIEZA DE ACCESORIOS, TRANSDUCTORES.

5.- MONTAJE DEL EQUIPO.

6.-  LIMPIEZA EXTERNA.

7.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

614 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. HOSPITALIZACION 

OBST.

BIOMEDICO MONITOR FETAL 532281880011 BISTOS BT-350 AFJ70066 4 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,000.00                     250.00 2                     500.00 

1.- INSPECCION FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.

2.- DESMONTAJE.

3.- LIMPIEZA INTERNA, DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- LIMPIEZA DE ACCESORIOS, TRANSDUCTORES.

5.- MONTAJE DEL EQUIPO.

6.-  LIMPIEZA EXTERNA.

7.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

615 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 414-A
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970088 SPACELABS 91390 1390-105112 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

616 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970098 SPACELABS 91390 1390-104229 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

617 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970099 SPACELABS 91390 1390-105125 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

618 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970100 SPACELABS 91390 1390-106138 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

619 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970101 SPACELABS 91390 1390-105137 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

620 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970102 SPACELABS 91390 1390-105114 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

621 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970103 SPACELABS 91390 1390-105122 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

622 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970104 SPACELABS 91390 1390-104820 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

623 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970105 SPACELABS 91390 1390-105129 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
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624 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970106 SPACELABS 91390 1390-105132 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

625 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970107 SPACELABS 91390 1390-105117 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

626 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970108 SPACELABS 91390 1390-105133 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

627 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970109 SPACELABS 91390 1390-105131 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

628 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 

PARAMETROS
532281970110 SPACELABS 91390 1390-105139 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  48,385.97                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

629 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 417-B
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970112 DRAGER VISTA 120 VGSNE3434 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

630 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 416-B
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970113 DRAGER VISTA 120 VGSNE4069 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

631 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 415-B
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970114 DRAGER VISTA 120 VGSNE4167 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

632 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 415-C
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970115 DRAGER VISTA 120 VGSNE4152 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

633 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 416-C
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970116 DRAGER VISTA 120 VGSNE4000 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

634 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 414-C
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970117 DRAGER VISTA 120 VGSNE4186 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

635 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970118 DRAGER VISTA 120 VGSNE3783 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

636 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 417-A
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970119 DRAGER VISTA 120 VGSNE3941 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

637 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970120 DRAGER VISTA 120 VGSNE3762 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

638 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 416-A
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970121 DRAGER VISTA 120 VGSNE4136 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

639 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 415-A
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970122 DRAGER VISTA 120 VGSNE4180 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

640 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

HOSPITALIZACION
DAAYH - SHCQ - UHGO - 

HOSPITALIZACIÓN HAB. 414-B
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970123 DRAGER VISTA 120 VGSNE4195 2 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  52,050.00                     600.00 2                  1,200.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

641 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIRURGICO

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARÁMETROS
532281970127 EDAN ELITE V6

260597-

M20507310023
1 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  50,000.00                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

642 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIRURGICO

BIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARÁMETROS
532281970128 EDAN ELITE V6

260597-

M20507310016
1 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  50,000.00                     520.00 2                  1,040.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- REVISION Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PARAMETROS. 

3.- LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

4.- PRUEBASD DE OPERATIVIDAD.

1

643 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- DEP. EQUIPOS E 

INSTRUMENTAL

BIOMEDICO PERFORADOR NEUMATICO QUIRURGICO532291010001 CONMED / LINVATECHALLPOWER PRO6150LAA03216 6 7 X X X CORRECTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
227-AIH-UICHYS-HEVES                  27,858.30                     230.00 1                     230.00 

1.- DESMONTAJE.

2,. LIMPIEZA INTEGRAL.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

4.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

644 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- DEP. EQUIPOS E 

INSTRUMENTAL

BIOMEDICO PERFORADOR NEUMATICO QUIRURGICO532291010002 CONMED / LINVATECHALLPOWER PRO6151LAA 03241 6 5 X X X CORRECTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
227-AIH-UICHYS-HEVES                  27,858.30                     230.00 1                     230.00 

1.- DESMONTAJE.

2,. LIMPIEZA INTEGRAL.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

4.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

645 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV OTRAS ESPEC. QUIR. - 

CONSULTORIO DE UROLOGIA 2

BIOMEDICO RESECTOSCOPIO 532291490002 HERMANN

H85 LAPARASCOPIO 

HD 30°, H91 CABLE 

DE FI

H85-040-030 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  30,000.00                     450.00 2                     900.00 

1.- PRUEBA DE HERMETICIDAD, PARA DESCARTAR FUGAS.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DEL FISICO

3.- COMPROBACION DEL SISTEMA DE ASPIRACION Y SUS VALVULAS.

4.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INTERNO 

10.- DESARMADO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DEL SUS COMPONENTES

1

646 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- JEFATURA DE CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO SIERRA OSCILANTE NEUMATICA 532293730001 CONMED/LINVATECHALLPOWERPRO 6175LAA01750 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  23,731.98                     150.00 2                     300.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- LIMPIEZA INTEGRAL.

3.- LIMPIEZA DE PLACA ELECTRONICA.

4.- MONTAJE.

5.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

647 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- JEFATURA DE CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO SIERRA OSCILANTE NEUMATICA 532293730002 CONMED/LINVATECHALLPOWERPRO 6175LAA01813 6 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  23,731.98                     150.00 2                     300.00 

1.- DESMONTAJE.

2.- LIMPIEZA INTEGRAL.

3.- LIMPIEZA DE PLACA ELECTRONICA.

4.- MONTAJE.

5.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

648 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- JEFATURA DE CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO TALADRO ELECTRICO PORTATIL MEDICO532296180001 CONMED/LINVATEC
HALLPOWERPRO6202

M
LAA05680 5 5 X X X CORRECTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
227-AIH-UICHYS-HEVES                  27,858.30                     230.00 1                     230.00 

1.- DESMONTAJE.

2,. LIMPIEZA INTEGRAL.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

4.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

649 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- JEFATURA DE CENTRO 

QUIRURGICO

BIOMEDICO TALADRO ELECTRICO PORTATIL MEDICO532296180002 CONMED/LINVATEC
HALLPOWERPRO6202

M
LAA05681 5 5 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  27,858.30                     230.00 1                     230.00 

1.- DESMONTAJE.

2,. LIMPIEZA INTEGRAL.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

4.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

650 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- DEP. EQUIPOS E 

INSTRUMENTAL

BIOMEDICO TALADRO ELECTRICO PORTATIL MEDICO532296180003 CONMED/LINVATEC 7020-002 LAA00638 5 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  27,858.30                     230.00 1                     230.00 

1.- DESMONTAJE.

2,. LIMPIEZA INTEGRAL.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

4.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

651 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- DEP. EQUIPOS E 

INSTRUMENTAL

BIOMEDICO TALADRO ELECTRICO PORTATIL MEDICO532296180004 CONMED/LINVATEC 7020-002 LAA00112 5 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  27,858.30                     230.00 1                     230.00 

1.- DESMONTAJE.

2,. LIMPIEZA INTEGRAL.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

4.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

652 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

ANATOMIA 

PATOLOGICA

UNID. PREST. DE SERV. DE APOYO 

AL DIAG. Y TRAT.- SERV DE ANAT. 

PATOL.-LAB. DE HISTOPATOLOGIA

BIOMEDICO UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL532298040001  SLEE MPS/W HA1 16 0002 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  18,000.00                     200.00 2                     400.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO BACTERIOLOGICO

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

653 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 3

BIOMEDICO UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL532298040020 COVIDIEN WARM TOUCH SP14040299 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,631.95                     200.00 2                     400.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO BACTERIOLOGICO

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

654 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 1

BIOMEDICO UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL532298040021 COVIDIEN WARM TOUCH SP14040310 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,631.95                     200.00 2                     400.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO BACTERIOLOGICO

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

655 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MENOR

BIOMEDICO UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL532298040022 COVIDIEN WARM TOUCH SP14040243 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,631.95                     200.00 2                     400.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO BACTERIOLOGICO

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

656 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERACIONES

BIOMEDICO UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL532298040023 COVIDIEN WARM TOUCH SP14040301 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,631.95                     200.00 2                     400.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO BACTERIOLOGICO

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

657 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE CESAREA

BIOMEDICO UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL532298040024 COVIDIEN WARM TOUCH SP14040238 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,631.95                     200.00 2                     400.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO BACTERIOLOGICO

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

658 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 1

BIOMEDICO UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL532298040025 COVIDIEN WARM TOUCH SP14040252 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,631.95                     200.00 2                     400.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO BACTERIOLOGICO

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

659 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE RECUPERACION

BIOMEDICO UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL532298040026 COVIDIEN WARM TOUCH SP14040260 5 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  10,631.95                     200.00 2                     400.00 

1.- INSPECCIONES O REVISION DEL EQUIPO

2.- AJUSTES ELECTRICO, ELECTRONICOS Y/O MECANICOS.

3.- LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO BACTERIOLOGICO

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

5.-PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

1

660 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000374 ATENCION DEL CANCER 

DE PIEL NO MELANOMAS QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006031 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PIEL NO 

MELANOMA

0215104 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PIEL NO 

MELANOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- CONS. DERMATOLOGIA

BIOMEDICO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA 532298060001 CONMED HYFRECATOR 2000 17310296 4 5 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                   6,190.00                     450.00 2                     900.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL

2.- VERIFICACION DEL BUEN ESTADO DE CONSERVACION

3.- REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

4.-  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO  CON TODOS LOS PARAMETROS

1

661 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV DE ESPEC. 

CLIN..-SERV. OTRAS ESPEC. MED. 

CLIN.- SALA DE 

BRONCOFIBROSCOPIA

BIOMEDICO VIDEO BRONCOSCOPIO 532299680003 PENTAX EPK I UB010697 5 7 X X X CORRECTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                467,890.50                 35,000.00 1                 35,000.00 

 Desmontaje total del equipo

Limpieza, lubricación y ajustes de partes mecánicas

Cambio de Bending Rubber 

Cambio de Distal end Assy with Tubes (Punta distal completa)

Cambio de Light Guide Fiber Bundle (LCB)

 Cambio de Insertion Flexible Tube W/Seg PB-Free (Tubo de inserción completo)

Cambio de Light Guide Cable (Tubo umbilical) 

Cambio de Insulation Ring Assy, Segment Steel Braid

 Cambio de O-ring (2X16)

 Prueba de funcionalidad y operatividad con video procesador de sala de procedimientos

1

662 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

UNID. PREST. DE SERV. DE GINE. 

OBST.- SERV. DE GIN.OBST.- SALA 

DE COLPOSCOPIA CONS EXT

BIOMEDICO VIDEO COLPOSCOPIO 532299710001 SEILER 955 053052 5 7 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                472,346.63                  6,000.00 2                 12,000.00 

1.- PRUEBA DE HERMETICIDAD, PARA DESCARTAR FUGAS.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DEL ENDOSCOPIO.

3.- REVISION Y LIMPIEZA DEL ENDOSCOPIO.

4.- MANTENIMIENTO DEL PROCSADOR DIGITAL DE VIDEO.

5.- REVISION Y COMPROVACION DEL SISTEMA DE AIRE/AGUA.

6.- REVISION Y LIMPIEZA DEL GRABADOR REPRODUCTOR DVD. 

7.- REVISION Y LIMPIEZA DEL MONITOR DE GRADO MEDICO.

8.- REVIION Y LIMPIEZA DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE.

9.- REVISION Y LIMPIEZA DEL COCHE DE TRANSPÓRTE Y TECLADO.

10.- PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.

11.- VERIFICACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

12.-SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA XENON PARA LA FUENTE DE LUZ 

13.- SE SOLICITARA VISITA TECNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

1



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

663 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000373 ATENCION DE LA 

LINFOMA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006028 

DIAGNOSTICO 

DE LINFOMA

0215101 

DIAGNOSTICO DE 

LINFOMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERACIONES

BIOMEDICO VIDEO LARINGOSCOPIO 532299800001 HUGEMED VL3R/VLRM M11402355 1 10 X X X PREVENTIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                  31,300.00                  6,000.00 2                 12,000.00 

1.- PRUEBA DE HERMETICIDAD, PARA DESCARTAR FUGAS.

2.- VERIFICACION DEL ESTADO DEL ENDOSCOPIO.

3.- REVISION Y LIMPIEZA DEL ENDOSCOPIO.

4.- MANTENIMIENTO DEL PROCSADOR DIGITAL DE VIDEO.

5.- REVISION Y COMPROVACION DEL SISTEMA DE AIRE/AGUA.

6.- REVISION Y LIMPIEZA DEL GRABADOR REPRODUCTOR DVD. 

7.- REVISION Y LIMPIEZA DEL MONITOR DE GRADO MEDICO.

8.- REVIION Y LIMPIEZA DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE.

9.- REVISION Y LIMPIEZA DEL COCHE DE TRANSPÓRTE Y TECLADO.

10.- PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.

11.- VERIFICACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

12.-SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA XENON PARA LA FUENTE DE LUZ 

13.- SE SOLICITARA VISITA TECNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

1

664 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 3

BIOMEDICO
MESA ELECTROHIDRAULICA PARA 

OPERACION QUIRURGICA
536459520001 INFIMED VIVAX OT-02 0914/139 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                153,276.97                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL.

2.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO.

4.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO.

5.- REVISION Y RECARGA DE HIDROLINA

6.-VERIFICACION DE BATERIAS(DE SER NECESARIO SE  REEMPLAZARA POR  UNO NUEVO

7.-MANTENIMIENTO AL CONTROL REMOTO Y PANEL DE CONTROL(DE SER NECESARIO SE  REALIZARA ACTIVIDADES ADICIONALES PARA MANTENER LA 

OPERATIVIDAD DEL EQUIPO)

8.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

665 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 2

BIOMEDICO
MESA ELECTROHIDRAULICA PARA 

OPERACION QUIRURGICA
536459520002 INFIMED VIVAX OT-02 0914/137 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                153,276.97                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL.

2.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO.

4.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO.

5.- REVISION Y RECARGA DE HIDROLINA

6.-VERIFICACION DE BATERIAS(DE SER NECESARIO SE  REEMPLAZARA POR  UNO NUEVO

7.-MANTENIMIENTO AL CONTROL REMOTO Y PANEL DE CONTROL(DE SER NECESARIO SE  REALIZARA ACTIVIDADES ADICIONALES PARA MANTENER LA 

OPERATIVIDAD DEL EQUIPO)

8.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

666 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MENOR

BIOMEDICO
MESA ELECTROHIDRAULICA PARA 

OPERACION QUIRURGICA
536459520004 INFIMED VIVAX0T-02 0914/138 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                153,276.97                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL.

2.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO.

4.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO.

5.- REVISION Y RECARGA DE HIDROLINA

6.-VERIFICACION DE BATERIAS(DE SER NECESARIO SE  REEMPLAZARA POR  UNO NUEVO

7.-MANTENIMIENTO AL CONTROL REMOTO Y PANEL DE CONTROL(DE SER NECESARIO SE  REALIZARA ACTIVIDADES ADICIONALES PARA MANTENER LA 

OPERATIVIDAD DEL EQUIPO)

8.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

667 011. M. DE SALUD

142. HOSPITAL DE 

EMERGENCIAS VILLA EL 

SALVADOR

00023159
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

VILLA EL SALVADOR
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

UNID. PREST. DE SERV. DE ESP. 

QUIR.- SERV DE ANEST. Y CENT. 

QUIR.- SALA DE OPERAC. CIRUGIA 

MAYOR 3

BIOMEDICO
MESA ELECTROHIDRAULICA PARA 

OPERACION QUIRURGICA
536459520005 ALVOMEDICAL ETIUDA 4-02 522 12-047 5 10 X X X PREVENTIVO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA 

EL SALVADOR 
226-AIH-UICHYS-HEVES                100,584.36                  3,000.00 2                  6,000.00 

1.- LIMPIEZA GENERAL.

2.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.

3.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO.

4.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO.

5.- REVISION Y RECARGA DE HIDROLINA

6.-VERIFICACION DE BATERIAS(DE SER NECESARIO SE  REEMPLAZARA POR  UNO NUEVO

7.-MANTENIMIENTO AL CONTROL REMOTO Y PANEL DE CONTROL(DE SER NECESARIO SE  REALIZARA ACTIVIDADES ADICIONALES PARA MANTENER LA 

OPERATIVIDAD DEL EQUIPO)

8.- PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.

1

668

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE  RAYOS X BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA532247300001 SIEMENS AXIOM MULTIX MT 10318 10 10 X X X CORRECTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°005-2021-G.R.A/DA-MANT 1,149,997.00            150,000.00             1 150,000.00             

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

669

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE ECOGRAFIAS BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000011 CHISON EBIT 50 119041802 3 7 X X X CORRECTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°144-2021-G.R.A/DA-MANT 69,676.00                16,000.00               1 16,000.00               

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

670

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE MAMOGRAFIA BIOMEDICO MAMOGRAFO 532274900001 SIEMENS
MAMMOMAT 

INSPIRATION
4159 9 10 X X X CORRECTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°010-2021-G.R.A/DA-MANT 1,379,540.00            190,000.00             1 190,000.00             

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

671

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE TOMOGRAFIA BIOMEDICO TOMOGRAFO COMPUTARIZDO MULTICORTE532296880001 TOSHIBA TSX-303A BCB1722390 2 10 X X X CORRECTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°21-2021-G.R.A-DRSA-HRVFC/DI 4,850,000.00            450,000.00             1 450,000.00             

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

672

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS DE CENTRO 

QUIRURGICO  

(CIRUGIA 

ONCOLOGICA)

SERVICIO DE CENTRO  

QUIRURGICO
BIOMEDICO ESTERILIZADOR A VAPOR 532260470017 TUTTNAUER 66*71-130-2V-EP 1001004 11 10 X X X CORRECTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME TÉCNICO N°0-2023/HRVFCH/SGM 416,900.00              125,070.00             1 125,070.00             

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

673

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO GASTROCOPIO 532265920001 OLYMPUS GIF- H170 2726040 5 7 X X X CORRECTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME TÉCNICO N°010-2023/HRVFCH/SGM 350,000.00              140,000.00             1 140,000.00             

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

674

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

SERVICIO DE COLPOSCOPIA BIOMEDICO COLPOSCOPIO 532222390001 MEDGYN DIGITAL AL-106 111AACQ0006 9 7 X X X CORRECTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME TÉCNICO N°003-2023/HRVFCH/SGM 120,000.00              42,000.00               1 42,000.00               
1.- verificacion del sistema electrico, tarjetas electronicas.

2.- verificacion de la etapa de potencia.

3.- verificacion de las entradas bipolar, monopolar.

2023

675

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS CONSULTA 

EXTERNA
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIABIOMEDICO VIDEOENDOSCOPIO 532299860001 OLYMPUS CLV 180 7981930 13 7 X X X CORRECTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME TÉCNICO N°010-2023/HRVFCH/SGM 491,564.00              172,048.00             1 172,048.00             

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

676

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DEPARTAMENTO 

DE PATOLOGIA 

CLINICA

SERVICIO DE LABORATORIO Y 

BANCO DE SANGRE
BIOMEDICO

ANALIZADOR BIOQUIMICO 

SEMIAUTOMATIZADO
532202400007 ERBA CHEM 7 S1324 1 5 X X X PREVENTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°034-2021-G.R.A/DA-MANT 20,700.00                4,000.00                 2 8,000.00                 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

677

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DEPARTAMENTO 

DE PATOLOGIA 

CLINICA

SERVICIO DE LABORATORIO Y 

BANCO DE SANGRE
BIOMEDICO CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS532220490014 BIORIDGE TD4X 2020051204 1 5 X X X PREVENTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°101-2021-G.R.A/DA-MANT 13,800.00                2,300.00                 2 4,600.00                 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

678

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DEPARTAMENTO 

DE PATOLOGIA 

CLINICA

SERVICIO DE LABORATORIO Y 

BANCO DE SANGRE
BIOMEDICO

MICROSCOPIO INVERTIDO CON CAMARA 

FOTOGRAFICA
532278560008 CARL ZEISS PRIMOVERT 3842007077 5 10 X X X PREVENTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°175-2021-G.R.A/DA-MANT 43,594.00                6,000.00                 2 12,000.00               

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

679

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DEPARTAMENTO 

DE PATOLOGIA 

CLINICA

SERVICIO DE LABORATORIO Y 

BANCO DE SANGRE
BIOMEDICO

ANALIZADOR BIOQUIMICO 

SEMIAUTOMATIZADO
532202400006 ERBA CHEM 7 S1323 1 5 X X X PREVENTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°033-2021-G.R.A/DA-MANT 20,700.00                4,000.00                 2 8,000.00                 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

680

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DEPARTAMENTO 

DE PATOLOGIA 

CLINICA

SERVICIO DE LABORATORIO Y 

BANCO DE SANGRE
BIOMEDICO

ANALIZADOR HEMATOLOGICO 

AUTOMATIZADO
532205260003 HUMAN HUMACOUNT 5L 520390 5 5 X X X PREVENTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°036-2021-G.R.A/DA-MANT 101,320.00              18,000.00               2 36,000.00               

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

681

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DEPARTAMENTO 

DE PATOLOGIA 

CLINICA

SERVICIO DE LABORATORIO Y 

BANCO DE SANGRE

ELECTROMECANI

CO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

SANGRE PARA 240 BOLSAS 
112255720003 INDREL

BSG 05V V PUERTA 

DE VIDRIO
42385 7 10 X X X PREVENTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°018-2021-G.R.A/DA-MANT 77,942.00                340.00                    2 680.00                    

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

682

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DEPARTAMENTO 

DE PATOLOGIA 

CLINICA

SERVICIO DE LABORATORIO Y 

BANCO DE SANGRE

ELECTROMECANI

CO
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL112224260003 B MEDICAL SYSTEM. F131 8310045 3 10 X X X PREVENTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°016-2021-G.R.A/DA-MANT 24,840.00                340.00                    2 680.00                    

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

683

440. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

402. HOSPITAL DE APOYO 

CHACHAPOYAS
00004838

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN 

DE FATIMA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DEPARTAMENTO 

DE PATOLOGIA 

CLINICA

SERVICIO DE LABORATORIO Y 

BANCO DE SANGRE
BIOMEDICO HEMOGLOBINOMETRO 532266650004 EKF 3040-0010-0218 3340-15-1643 6 7 X X X PREVENTIVO MATRIZ DE ESTIMACION - HOSPITALINFORME N°154-2021-G.R.A/DA-MANT 5,244.00                  1,000.00                 2 2,000.00                 

1.- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXTERNA E INTERNA.

2.- LIMPIEZA DE MOTOR, CONEXIONES ELECTRICAS.

3.- SUMINISTRO DE FILTRO ANTIBACTERIANO.

4.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2023

684

441. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ANCASH

403. SALUD ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
00001703

HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRUGICO
SALA DE OPERACIONES 2 BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO532237630019

GENERAL ELECTIRC 

DATEX OHMEDA INC
AISYS APWU01882 6 7 X X X CORRECTIVO EESS

INFORME TECNICO N°08-2023-TE-HR EGB-

NCH/USGM7OA
               280,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO,  REVISIÓN DE ACCESORIOS. 2023

685

441. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ANCASH

403. SALUD ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
00001703

HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRUGICO
SALA DE OPERACIONES 4 BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO532237630020

GENERAL ELECTIRC 

DATEX OHMEDA INC
AISYS APWU02523 6 7 X X X CORRECTIVO EESS

INFORME TECNICO N°010-2023-TE-HR EGB-

NCH/USGM7OA
               280,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO,  REVISIÓN DE ACCESORIOS. 2023

686

441. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ANCASH

403. SALUD ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
00001703

HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRUGICO
SALA DE OPERACIONES 3 BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO532237630021 GENERAL ELECTRIC

AISYS CS2 / 

CARESCAPE 

MONITOR B650

APWY00115 3 7 X X X CORRECTIVO EESS
INFORME TECNICO N°09-2023-TE-HR EGB-

NCH/USGM7OA
               280,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO,  REVISIÓN DE ACCESORIOS. 2023
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441. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ANCASH

403. SALUD ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
00001703

HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES 
SALA DE MAMOGRAFIA BIOMEDICO MAMOGRAFO 532274900001 HOLOGIC SELENIA 29412127540W 9 10 X X X CORRECTIVO EE.SS

INFORME TECNICO N°011-2023-TE-HR EGB-

NCH/USGM7OA
            1,317,228.75                 80,000.00 1                 80,000.00  MANTENIMIENTO CORRECTIVO (1),  ANÁLISIS DE SOFTWARE, REVISIÓN DE ACCESORIOS. 2023

688

441. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ANCASH

403. SALUD ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
00001703

HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR 

GUZMAN BARRON
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

 CONSULTA 

EXTERNA  
SALA DE ESPIROMETRIA BIOMEDICO VIDEOBRONCOSCOPIO 532299680001 PENTAX EB-1570K G111557 5 7 X X X PREVENTIVO EESS

INFORME TECNICO N°07-2023-TE-HR EGB-

NCH/USGM7OA
               200,000.00                 30,000.00 2                 60,000.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO,  ANÁLISIS DE SOFTWARE, REVISIÓN DE ACCESORIOS. 2023
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445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO BANCO 

DE SANGRE
ALAMACÉN BANCO DE SANGRE 135BIOMEDICO

CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 72 

L
112224260002 THERMO 8602 823334-182 10 10 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
33

195,000.00              40,000.00               1 40,000.00               

Cambio de todo el sistema de compresion de refrigerante, recarga de refrigerante, cambio de la tarjeta de control de temperatura, mantenimiento general2023

690

445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO BANCO 

DE SANGRE
ÁREA DE CONSERVACIÓN (A-204)BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

SANGRE PARA 50 BOLSAS
112255720001 THERMO REVCO

11497830110082

5
10 10 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
34

140,000.00              30,000.00               1 30,000.00               

Cambio de todo el sistema de compresion de refrigerante, recarga de refrigerante, cambio de la tarjeta de control de temperatura, mantenimiento general2023
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445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO BANCO 

DE SANGRE

LABORATORIO CLÍNICO - BANCO DE 

SANGRE
BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

SANGRE PARA 50 BOLSAS
112255720002 THERMO REB1204D25

01149751011008

05
10 10 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
35

140,000.00              30,000.00               1 30,000.00               

Cambio de todo el sistema de compresion de refrigerante, recarga de refrigerante, cambio de la tarjeta de control de temperatura, mantenimiento general2023

692

445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO BANCO 

DE SANGRE
SALA DE DOMANTES  (A-203) BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA BOLSAS DE SANGRE532220590001 THERMO FISHER BP 16 42303460 5 5 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
36

80,000.00                25,000.00               1 25,000.00               

Cambio de tarjeta de control de giro. Manteniiento general 2023
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445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGIA

 MICROSCOPIA 183 BIOMEDICO
MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR 3 

observadores
532278560016 LEICA DM750

8440194265TM0

008
8 10 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
41

35,000.00                12,000.00               1 12,000.00               

Cambio de objetivos, lampara de iluminacion , mantenimiento en general 2023
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445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

RADIOLOGIA
SERVICIO DE RADIOLOGIA BIOMEDICO MAMOGRAFO 532274900001 HALOGIC ASY-00555 18003104 10 10 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
10

2,000,000.00            200,000.00             1 200,000.00             

Revision y calibracion del sistema de radiacion, limpieza y lubricacion de partes mecanicas 2023
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445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTECIOLOGIA Y 

GASOTERAPIA

CENTRO QUIRÚRGICO BIOMEDICO
MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA CON 

MONITOREO AVANZADO
532275170001 GENERAL ELECTRIC AISYS CS2 APWW01680 5 7 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
20

580,000.00              77,000.00               1 77,000.00               

Mantenimiento en general, cambio de Kit de mantenimiento, cambio de bateria de respaldo, cambio de sensores de flujo, cambio de modulo de gases. 2023

696

445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTECIOLOGIA Y 

GASOTERAPIA

CENTRO QUIRÚRGICO BIOMEDICO
MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA CON 

MONITOREO AVANZADO
532275170002 GENERAL ELECTRIC AISYS CS2 APWX02618 4 7 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
21

580,000.00              77,000.00               1 77,000.00               

Mantenimiento en general, cambio de Kit de mantenimiento, cambio de bateria de respaldo, cambio de sensores de flujo, cambio de modulo de gases. 2023

697

445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO BANCO 

DE SANGRE
ÁREA DE CONSERVACIÓN (A-204)BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

SANGRE PARA 50 BOLSAS
112255720001 THERMO REVCO

11497830110082

5
9 10 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
34

140,000.00              30,000.00               1 33,000.00               

Cambio de todo el sistema de compresion de refrigerante, recarga de refrigerante, cambio de la tarjeta de control de temperatura, mantenimiento general2023
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445. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA

404. HOSPITAL CAJAMARCA00007686
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE CAJAMARCA
II-2

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO BANCO 

DE SANGRE
SALA DE DOMANTES  (A-203) BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA BOLSAS DE SANGRE532220590001 THERMO FISHER BP 16 42303460 4 5 X X X CORRECTIVO

OFICINA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
36

80,000.00                25,000.00               1 200,000.00             

Cambio de tarjeta de control de giro. Manteniiento general 2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA BIOMEDICO

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 

320 L
112220300004 FAEDA RI-25-0141-C

320001-950004-

006252
27 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 20,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA DE CONDENSADOR

REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA PRUEBA DE HERMETICIDAD

CAMBIO DE LAMPARA INTERIOR 

PRUEBAS OPERATIVAS

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA BIOMEDICO CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL112220300007 VESFROST MK 314 20092529359 12 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 20,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA DE CONDENSADOR

REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA PRUEBA DE HERMETICIDAD

CAMBIO DE LAMPARA INTERIOR 

PRUEBAS OPERATIVAS

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

701

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO PLANCHA DE ENFRIAMIENTO 112255500001 LEICA EG1150C 038838038 11 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 18,800.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

inspeccion general del equipo

limpieza general del equipo

revision de partes mecanicas y sistema de enfriamiento

revision de partes y accesorios

parametros de calibracion

pruebas operativas- otros

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS
112261880001 VESFROST MK 304 20092322009 12 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 20,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA DE CONDENSADOR

REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA PRUEBA DE HERMETICIDAD

CAMBIO DE LAMPARA INTERIOR 

PRUEBAS OPERATIVAS

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

703

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

COLPOSCOPIA
BIOMEDICO VIDEOCOLPOSCOPIO 140600020001 GOLDWAY SLC2000B CN12801048 11 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 66,800.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA

LIMPIEZA AL GRUPO DE LED LUZ FRIA MONOCROMATICA

VERIFICACION DE CABLES DE CONEXIÓN

VERIFICACION DE SOFTWARE

VERIFICACION DE LA IMPRESORA

VERIFICACION DE VOLTAJES DE ENTRADA

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CPU

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA DE VIDEOCOLPOSCOPIA

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

704

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO CALENTADOR DE PARAFINA 532211270001 MEDITE TFP40-240 9051011110 8 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

REVISION Y VERIFICACION DE CABLE PODER

REVISION Y VERIFICACION DE INTERRUPTOR Y/O PILOTO DE ENCENDIDO

REVISION  DE TARJETA DE FUENTE DE ALIMENTACION Y CONTROL DE TEMPERATURA 

VERIFICACION DE RESISTENCIA , REALIZAR ELCAMBIO 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

705

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO CITOCENTRIFUGA 532221290001 HETTICH UNIVERSAL 320 0008630-11 6 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 31,550.00                  3,000.00 1                  3,000.00 

VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL MOTOR  CON CAMBIO INTEGRAL DE ACCESORIOS 

VERIFICACIÓN  Y CAMBIO DEL VARIADOR DE VELOCIDAD 

CHEQUEO  DE APERTURA MANUAL DE TAPA POR FALLA DE ENERGÍA.

LIMPIEZA Y OPERATIVIDAD  DE CABEZAL Y ESTABILIDAD DEL CABEZAL 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO  DE LOS PROGRAMAS PARA EL USUARIO.

VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD  CON INSTRUMENTO REPORTE 

CAMBIO DE TUBOS SEGÚN MARCA Y MODELO DEL EQUIPO 

VERIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS PROGRAMABLES MÁX.Y MIN.

VERIFICACIÓN DE  ACELERACIÓN VERIFICACIÓN DE DESACELERACIÓN 

REVISIÓN Y OPERATIVIDAD  DE ALARMAS SONORA/VISUAL 

PINTADO DE PARTES  CON PINTURA EPÓXICA..

CAMBIO DE CABLE DE PODER DE  ENERGÍA.

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

706

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOSCOPIA
BIOMEDICO COLONOSCOPIO 532221720001 FUJIMON EC 590 W L 3C606A131 22 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               275,500.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REPARACION DE FUGAS DE LOS ENDOSCOPIOS.

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MODULOS 

TEST DE CALIDAD DE IMAGEN.

COMPROBACIÓN DEL CANAL DE BIOPSIA.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE INSUFLACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS DE ANGULACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN.

CHEQUEO  Y PRUEGAS DE HERMETICIDAD

CHEQUEO EXTERNO DE LOS INSTRUMENTOS.

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

707

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOSCOPIA
BIOMEDICO DUODENOSCOPIO 532233510001 FUJIMON ED530 XT RD102A550 22 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               275,500.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REPARACION DE FUGAS DE LOS ENDOSCOPIOS.

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MODULOS 

TEST DE CALIDAD DE IMAGEN.

COMPROBACIÓN DEL CANAL DE BIOPSIA.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE INSUFLACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS DE ANGULACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN.

CHEQUEO  Y PRUEGAS DE HERMETICIDAD

CHEQUEO EXTERNO DE LOS INSTRUMENTOS.

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

708

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

COLPOSCOPIA
BIOMEDICO

ELECTROBISTURI MONOBIPOLAR POTENCIA 

ALTA
532233820001 GOLDWAY HF-120B CN12801028 21 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               100,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

REVISION DEL PANEL DE CONTROLES

REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA

REVISION  DE INDICADOR Y PRUEBA DE CONTINUIDAD DE PLACA INDIFERENTE

PRUEBA DE FUGA A TIERRA

MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL 

VERIFICACION DE PEDALES DE MODO BIPOLAR MONOPOLAR 

CAMBIO DE CABLE DE PODER

PRUEBAS DE POTENCIA  CON SIMULADOR  DE POTENCIA  EN LOS DIFERENTES MODOS 

VERIFICACIONDE LOS DIFERENTES ALARMAS DE SONIDO Y VISUALES 

PRUEVAS DE OPERATIVIDAD , REPORTE FINAL DE FUNCIONAMIENTO  

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

709

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

GASTROENTEROLOGIA
BIOMEDICO

ELECTROBISTURI MONOBIPOLAR POTENCIA 

ALTA
532233820009 ERBE VIO-300D 0 2 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               100,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

REVISION DEL PANEL DE CONTROLES

REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA

REVISION  DE INDICADOR Y PRUEBA DE CONTINUIDAD DE PLACA INDIFERENTE

PRUEBA DE FUGA A TIERRA

MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL 

VERIFICACION DE PEDALES DE MODO BIPOLAR MONOPOLAR 

CAMBIO DE CABLE DE PODER

PRUEBAS DE POTENCIA  CON SIMULADOR  DE POTENCIA  EN LOS DIFERENTES MODOS 

VERIFICACIONDE LOS DIFERENTES ALARMAS DE SONIDO Y VISUALES 

PRUEVAS DE OPERATIVIDAD , REPORTE FINAL DE FUNCIONAMIENTO  

710

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO532237630004 DATEX OHMEDA S/5 AVANCE ANBL00437 14 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               150,143.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

INSPECCIONAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL; IDENTIFICAR DAÑOS Y PARTES FALTANTES

REVISAR LA INTEGRIDAD DEL CONECTOR Y CABLE ELÉCTRICO

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS YUGOS SOSTENEDORES DE LOS CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN Y LOS CONECTORES DE LOSCILINDROS DE 

GAS DE BAJA PRESIÓN (CONECTOR A PARED)

REVISAR EL ESTADO Y LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN

REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS CONTROLADORAS DE FLUJO (VÁLVULAS DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN)

VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES

INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS

VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN

VERIFICAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN

CAMBIO DE  TODOS LOS ACCESORIOS DE HULE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES

REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES

DRENAR Y LIMPIAR EL ABSORBEDOR (CANISTER)

VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR EMPAQUES DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR LAS VÁLVULAS CHECK DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

REVISAR Y CALIBRAR EL MEDIDOR DE PRESIÓN

VERIFICAR LA OPERACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE LAS VÁLVULAS DE FLUJO DE O2 Y N2O

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS                        CAMBIO DE FUENTE ALIMENTACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO 

CARDIOCAP/5     

CAMBIO DE BATERIA DE MONITOR MULTIPARAMETRO

LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 

EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

711

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 1 - 4 - 5 BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO532237630005 DATEX OHMEDA S/5 AVANCE ANBL00436 14 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               150,143.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

INSPECCIONAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL; IDENTIFICAR DAÑOS Y PARTES FALTANTES

REVISAR LA INTEGRIDAD DEL CONECTOR Y CABLE ELÉCTRICO

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS YUGOS SOSTENEDORES DE LOS CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN Y LOS CONECTORES DE LOSCILINDROS DE 

GAS DE BAJA PRESIÓN (CONECTOR A PARED)

REVISAR EL ESTADO Y LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN

REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS CONTROLADORAS DE FLUJO (VÁLVULAS DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN)

VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES

INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS

VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN

VERIFICAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN

CAMBIO DE  TODOS LOS ACCESORIOS DE HULE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES

REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES

DRENAR Y LIMPIAR EL ABSORBEDOR (CANISTER)

VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR EMPAQUES DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR LAS VÁLVULAS CHECK DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

REVISAR Y CALIBRAR EL MEDIDOR DE PRESIÓN

VERIFICAR LA OPERACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE LAS VÁLVULAS DE FLUJO DE O2 Y N2O

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS                        CAMBIO DE FUENTE ALIMENTACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO 

CARDIOCAP/5     

CAMBIO DE BATERIA DE MONITOR MULTIPARAMETRO

LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 

EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

712

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SALA DE OPERACION 1 - 4 - 5 BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630006 DATEX OHMEDA S/5 AVANCE ANBL00431 13 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               150,143.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

INSPECCIONAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL; IDENTIFICAR DAÑOS Y PARTES FALTANTES

REVISAR LA INTEGRIDAD DEL CONECTOR Y CABLE ELÉCTRICO

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS YUGOS SOSTENEDORES DE LOS CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN Y LOS CONECTORES DE LOSCILINDROS DE 

GAS DE BAJA PRESIÓN (CONECTOR A PARED)

REVISAR EL ESTADO Y LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN

REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS CONTROLADORAS DE FLUJO (VÁLVULAS DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN)

VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES

INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS

VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN

VERIFICAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN

CAMBIO DE  TODOS LOS ACCESORIOS DE HULE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES

REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES

DRENAR Y LIMPIAR EL ABSORBEDOR (CANISTER)

VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR EMPAQUES DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR LAS VÁLVULAS CHECK DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

REVISAR Y CALIBRAR EL MEDIDOR DE PRESIÓN

VERIFICAR LA OPERACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE LAS VÁLVULAS DE FLUJO DE O2 Y N2O

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS                        CAMBIO DE FUENTE ALIMENTACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO 

CARDIOCAP/5     

CAMBIO DE BATERIA DE MONITOR MULTIPARAMETRO

LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 

EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

713

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

COLPOSCOPIA
BIOMEDICO EQUIPO DE CRIOTERAPIA 532240710001 MEDGYN MGC-200CRYO 10952 22 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 30,000.00                  6,000.00 1                  6,000.00 

inspeccion general del equipo

limpieza general del equipo

revision de partes mecanicas

revision de partes y accesorios

parametros de calibracion

pruebas operativas- otros

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

714

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA
CONSULTORIO DE DERMATOLOGIABIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940032 STAR LED STAR LED 3NX 33N1002662 4 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               101,411.53                 13,000.00 3                 39,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

REVISAR SISTEMA DE ENFOQUE DE LAMPARAS

LUBRICAR PARTES MÓVILES SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE

VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DE SER NECESARIAS 

MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

715

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

DEPARTAMENTO 

DE ONCOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIABIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940033 KAWE GTM 41060 16/10228 3 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               101,411.53                 13,000.00 3                 39,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

REVISAR SISTEMA DE ENFOQUE DE LAMPARAS

LUBRICAR PARTES MÓVILES SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE

VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DE SER NECESARIAS 

MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

716

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

GASTROENTEROLOGIA
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970012 GENERAL ELECTRI DASH-500

SBG06504445G

A
13 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 73,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

CAMBIO   DE  CABLE  TROCAL PACIENTE  DE EKG Y PRUEBAS CON SIMULADOR ECG SEGÚN LA MARCA Y MODELO

CAMBIO  DE  TRONCALES  Y SENSORES PNI, SENSOR SPO2  Y DEMAS  PARAMETROS SEGÚN LA MARCA Y MODELO

PRUEBA DE FUGAS A TIERRA CON EQUIPO DE VERIFICACION. 

LIMPIEZA DEL MONITOR Y REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS CAMBIO SI LO REQUIERE

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MODULOS   CAMBIO  DE ESTOS SI LO REQUIERE,  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DEL PANEL DE CONTROL EN GENERAL

CAMBIO  DE BATERIAS 

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE RECUPERACION_ CENTRO 

QUIRURGICO
BIOMEDICO

MONITOR MULTI PARAMETRO DE 

FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS
532281970036 PHILIPS

INTELLIVUE MP.20 

JUNIOR
DE62225634 22 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 73,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

VERIFICACION  DE  CABLE PACIENTE  DE EKG Y PRUEBAS CON SIMULADOR ECG

VERIFICACION  DE  PNI, SENSOR SPO2  Y DEMAS  PARAMETROS 

PRUEBA DE FUGAS A TIERRA CON EQUIPO DE VERIFICACION. 

LIMPIEZA DEL MONITOR Y REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MODULOS  Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DEL PANEL DE CONTROL EN GENERAL

VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE BATERIAS 

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

718

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

COLPOSCOPIA
BIOMEDICO PISTOLA PARA BIOPSIA 532291050001 ANGIOTECH PRO - MAG 1516 9 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                  3,300.00                  1,000.00 1                  1,000.00 

INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO

CALIBRACION DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

CAMBIO DE ACCESORIOS DAÑADOS

PRUEBA OPERATIVA OTROS

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

719

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

COLPOSCOPIA
BIOMEDICO PISTOLA PARA BIOPSIA 532291050002 ANGIOTECH PRO-MAG 26144 9 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                  3,300.00                  1,000.00 1                  1,000.00 

INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO

CALIBRACION DEL EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

CAMBIO DE ACCESORIOS DAÑADOS

PRUEBA OPERATIVA OTROS

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

720

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

GASTROENTEROLOGIA
BIOMEDICO PROCTOSCOPIO - RECTOSCOPIO 532291190001 STEMA HALOGEN 150 957591 4 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 12,669.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REPARACION DE FUGAS DE LOS ENDOSCOPIOS.

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MODULOS 

TEST DE CALIDAD DE IMAGEN.

COMPROBACIÓN DEL CANAL DE BIOPSIA.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE INSUFLACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS DE ANGULACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN.

CHEQUEO  Y PRUEGAS DE HERMETICIDAD

CHEQUEO EXTERNO DE LOS INSTRUMENTOS.

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

721

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO

SISTEMA DE COAGULACION POR 

RADIOFRECUENCIA
532295740001 TISSUELINK ENDO SH2O

M243542.013201

11
11 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                  5,400.00                  2,000.00 1                  2,000.00 verificacion de conecciones electricas , verificacion y limpieza de tarjetas electronicas, pruebas de funcionamiento

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

722

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA 532298060002

WEN ELECTRO 

SURGICAL
SS501S 01954 14 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               200,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

INSPECCION FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES		

DEMONTAJE DEL EQUIPO		

REVISION DE LIMPIEZA DE PARTES ELECTRONICAS		

REVISION DE LOS CABLES DEL EQUIPO		

DESMONTAJE DEL EQUIPO		

VERIFICACION DE ERRORES INTERNOS		

REVISION DEL PEDAL		

PRUEBAS DE PARAMETROS DE FUNCION PRINCIPAL		

PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA		

PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOSCOPIA
BIOMEDICO VIDEOENDOSCOPIO 532299860001

FUJIFILM 

CORPORATION
SC-5X19-A1511-19113515094A605 10 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               275,500.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REPARACION DE FUGAS DE LOS ENDOSCOPIOS.

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MODULOS 

TEST DE CALIDAD DE IMAGEN.

COMPROBACIÓN DEL CANAL DE BIOPSIA.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE INSUFLACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS DE ANGULACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN.

CHEQUEO  Y PRUEGAS DE HERMETICIDAD

CHEQUEO EXTERNO DE LOS INSTRUMENTOS.

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOSCOPIA
BIOMEDICO VIDEOENDOSCOPIO 532299860004 SONY PVM-1353MD 2008972 22 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               275,500.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REPARACION DE FUGAS DE LOS ENDOSCOPIOS.

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MODULOS 

TEST DE CALIDAD DE IMAGEN.

COMPROBACIÓN DEL CANAL DE BIOPSIA.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE INSUFLACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS DE ANGULACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN.

CHEQUEO  Y PRUEGAS DE HERMETICIDAD

CHEQUEO EXTERNO DE LOS INSTRUMENTOS.

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

725

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CONSULTA 

EXTERNA

CONSULTORIO EXTERNO DE 

GASTROENTEROLOGIA
BIOMEDICO VIDEOENDOSCOPIO 532299860005 RADIANCE SGSX19-AL511 13-22-6239 9 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               275,500.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REPARACION DE FUGAS DE LOS ENDOSCOPIOS.

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MODULOS 

TEST DE CALIDAD DE IMAGEN.

COMPROBACIÓN DEL CANAL DE BIOPSIA.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE INSUFLACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS DE ANGULACIÓN.

CHEQUEO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN.

CHEQUEO  Y PRUEGAS DE HERMETICIDAD

CHEQUEO EXTERNO DE LOS INSTRUMENTOS.

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

726

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
SALA DE OPERACION 1 - 4 - 5 BIOMEDICO

MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA TIPO MECANICA
536459520001 MAQUETT RASTTAT

111-

50180/DELTACLASIC
13880 14 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 62,532.88                 20,000.00 1                 20,000.00 

VERIFICACION DEL EQUIPO; VERIFICACION DE ASCENSO Y DESCENSO DEL EQUIPO

VERIFICACION, LIMPIEZA DE PISTON PRINCIPAL DE ASCENSO

LUBRICACION DE PISTON PRINCIPAL Y PISTON DE ESPALDAR

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS DEL EQUIPO; REVISION Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO

VERIFICACION  Y REPARACION DE PIERNERAS Y CORREAS

REVISION Y RECTIFICACION DE LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS MECANICOS 

MANTENIMIENTO  Y LUBRICACION DE FRENOS Y RUEDAS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

727

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO

MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA TIPO MECANICA
536459520002 MAQUETT RASTTAT

111-

50180/DELTACLASIC
13879 14 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 62,532.88                 20,000.00 1                 20,000.00 

VERIFICACION DEL EQUIPO; VERIFICACION DE ASCENSO Y DESCENSO DEL EQUIPO

VERIFICACION, LIMPIEZA DE PISTON PRINCIPAL DE ASCENSO

LUBRICACION DE PISTON PRINCIPAL Y PISTON DE ESPALDAR

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS DEL EQUIPO; REVISION Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO

VERIFICACION  Y REPARACION DE PIERNERAS Y CORREAS

REVISION Y RECTIFICACION DE LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS MECANICOS 

MANTENIMIENTO  Y LUBRICACION DE FRENOS Y RUEDAS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

INFORME 

TÉCNICO N° 102-

UE HADC - 2023

728

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
ALMACEN SISMED BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS
112261880006 SAMSUNG

FROST-FREE ERT-

292QEGS
00002473 9 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 20,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA DE CONDENSADOR

REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA PRUEBA DE HERMETICIDAD

CAMBIO DE LAMPARA INTERIOR 

PRUEBAS OPERATIVAS

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

729

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA 

ELECTROMECANI

CO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS
112261880007 DOMETIC MP 1430S 7066614 4 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA DE CONDENSADOR

REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA PRUEBA DE HERMETICIDAD

CAMBIO DE LAMPARA INTERIOR 

PRUEBAS OPERATIVAS

2023

730

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA 

ELECTROMECANI

CO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS
112261880008 DOMETIC MP 1430S 7066615 4 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                  5,000.00                  1,000.00 1                  1,000.00 

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA DE CONDENSADOR

REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA PRUEBA DE HERMETICIDAD

CAMBIO DE LAMPARA INTERIOR 

PRUEBAS OPERATIVAS

2023

731

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
FARMACIA CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS
112261880010 ENSAMBLADO ERTG162M

34HL411333-

00704
3 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 15,930.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA DE CONDENSADOR

REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA PRUEBA DE HERMETICIDAD

CAMBIO DE LAMPARA INTERIOR 

PRUEBAS OPERATIVAS

2023

732

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
FARMACIA EMERGENCIA BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS
112261880011 ENSAMBLADO 000 000 3 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 16,579.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA DE CONDENSADOR

REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA PRUEBA DE HERMETICIDAD

CAMBIO DE LAMPARA INTERIOR 

PRUEBAS OPERATIVAS

2023

733

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
FARMACIA HOSPITALIZACION BIOMEDICO

REFRIGERADORA CONSERVADORA DE 

MEDICAMENTOS
112261880012 ENSAMBLADO IPC 000 3 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 20,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA DE CONDENSADOR

REVISIÓN DE CABLE Y CONECTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE PUERTA PRUEBA DE HERMETICIDAD

CAMBIO DE LAMPARA INTERIOR 

PRUEBAS OPERATIVAS

2023

734

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRAL DE ESTERILIZACION
ELECTROMECANI

CO
AUTOCLAVE DE 600 L 322200250007 OPPICI HR600R2 301554 2 10 X X X CORRECTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 50,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

REVISIÓN  GENERAL

INSPECCIÓN EXTERNA VISUAL DEL EQUIPO

REVISION Y/O CAMBIO DEL RED AGUA POTABLE (VACÍO)

REVISION DEL RED AGUA TRATADA (CALDERO)

REVISION DEL RED DE AIRE COMPRIMIDO

REVISION DEL RED DE EMPALME ELÉCTRICO, BOTONES Y CHAPA

REVISION Y/O CAMBIO DE FUGAS  DE AGUA EN EL SISTEMA DE INSTALACIONES

REVSION  Y/O CAMBIO GENERAL DE VALVULAS DE AGUA CALIENTE, FRIA Y VAPOR OTROS: UNIONES AMERICANAS, CODOS, ETC ABLANDADOR DE AGUA

REVISIÓN ESTRUCTURAL COMPRESORS

REVISION Y/O CAMBIO PUERTA,CAMONES Y GUÍAS, CONTRAPESOS, CADENAS, PIÑONES, EJE, MACHON, MANILLA, TOPES DE GOMA DE PUERTA Y FIN DE 

CARRERA

REVISIÓN  INTEGRAL DE CALDERO "MANÓMETRO CALDERO 0 A 10 BAR C/GLICERINA

REVISION Y/O CAMBIO CONEXIÓN INFERIOR FULL INOX" PRESOSTATO CALDERO DANFOSS COSMI 0,2-8 BAR

LIMPIEZA CALDERO

BOMBA B2 LLENADO CALDERO PKM-60 REVISIÓN INTEGRAL DE CÁMARA CHAQUETA

REVISIÓN Y/O CAMBIO  ELÉCTRICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS TERMINALES CONTACTOR 40A BOBINA 24 VAC, TRIPOLAR 1NA/1NCALARMA 

SONORA BOCINA NACIONAL BUZZER PLC F X 3U-32M MITSUBISHI

CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL FX 3U-4AD ADP MITSUBISHI

CAMBIO DE LA TARJETA DE COMUNICACIONES FX 3U-232-BD MITSUBISHI CABLE DE COMUNICACIONES APANTALLADO 9C X 24 AWG FUSIBLES CORTES 

6AMP VIDRIO (5AMP ALTERNATIVO) 250V TRANSFORMADOR 220/24 100 VA

PANTALLA MONITOREO MITSUBISHI GT.1455-QTBDE IMPRESORA ALFAPANEL 3.24 HS SOD PFI-4-1370-01

CINTA IMPRESORA (IMPRESIÓN) ERC-09

REVISION Y/O CAMBIO DEL FUENTE DE PODER SENSOR DE PROXIMIDAD (SEGURIDAD ANTI ATRAPAMIENTO)

REVISIÓN INTEGRAL DE RED EXTERNA DE VAPOR Y CHSQUETEO, MANÓMETRO RED EXTERNA REVISIÓN INTEGRAL  DEL ENTORNO TEMPERATURA 

AMBIENTE PÁRTICULAS EN SUSPENSIÓN

CUMPLIMIENTO DE MANEJO DE OPERACIÓN ADECUADA DEL EQUIPO, SALIDA VAPOR HACIA EL EXTERIOR

DESAGUE DEL EQUIPO Y ABLANDADOR

2023

735

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRAL DE ESTERILIZACION
ELECTROMECANI

CO
AUTOCLAVE DE 600 L 322200250008 OPPICI HR600R2 301555 2 10 X X X CORRECTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 50,000.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

REVISIÓN  GENERAL

INSPECCIÓN EXTERNA VISUAL DEL EQUIPO

REVISION Y/O CAMBIO DEL RED AGUA POTABLE (VACÍO)

REVISION DEL RED AGUA TRATADA (CALDERO)

REVISION DEL RED DE AIRE COMPRIMIDO

REVISION DEL RED DE EMPALME ELÉCTRICO, BOTONES Y CHAPA

REVISION Y/O CAMBIO DE FUGAS  DE AGUA EN EL SISTEMA DE INSTALACIONES

REVSION  Y/O CAMBIO GENERAL DE VALVULAS DE AGUA CALIENTE, FRIA Y VAPOR OTROS: UNIONES AMERICANAS, CODOS, ETC ABLANDADOR DE AGUA

REVISIÓN ESTRUCTURAL COMPRESORS

REVISION Y/O CAMBIO PUERTA,CAMONES Y GUÍAS, CONTRAPESOS, CADENAS, PIÑONES, EJE, MACHON, MANILLA, TOPES DE GOMA DE PUERTA Y FIN DE 

CARRERA

REVISIÓN  INTEGRAL DE CALDERO "MANÓMETRO CALDERO 0 A 10 BAR C/GLICERINA

REVISION Y/O CAMBIO CONEXIÓN INFERIOR FULL INOX" PRESOSTATO CALDERO DANFOSS COSMI 0,2-8 BAR

LIMPIEZA CALDERO

BOMBA B2 LLENADO CALDERO PKM-60 REVISIÓN INTEGRAL DE CÁMARA CHAQUETA

REVISIÓN Y/O CAMBIO  ELÉCTRICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS TERMINALES CONTACTOR 40A BOBINA 24 VAC, TRIPOLAR 1NA/1NCALARMA 

SONORA BOCINA NACIONAL BUZZER PLC F X 3U-32M MITSUBISHI

CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL FX 3U-4AD ADP MITSUBISHI

CAMBIO DE LA TARJETA DE COMUNICACIONES FX 3U-232-BD MITSUBISHI CABLE DE COMUNICACIONES APANTALLADO 9C X 24 AWG FUSIBLES CORTES 

6AMP VIDRIO (5AMP ALTERNATIVO) 250V TRANSFORMADOR 220/24 100 VA

PANTALLA MONITOREO MITSUBISHI GT.1455-QTBDE IMPRESORA ALFAPANEL 3.24 HS SOD PFI-4-1370-01

CINTA IMPRESORA (IMPRESIÓN) ERC-09

REVISION Y/O CAMBIO DEL FUENTE DE PODER SENSOR DE PROXIMIDAD (SEGURIDAD ANTI ATRAPAMIENTO)

REVISIÓN INTEGRAL DE RED EXTERNA DE VAPOR Y CHSQUETEO, MANÓMETRO RED EXTERNA REVISIÓN INTEGRAL  DEL ENTORNO TEMPERATURA 

AMBIENTE PÁRTICULAS EN SUSPENSIÓN

CUMPLIMIENTO DE MANEJO DE OPERACIÓN ADECUADA DEL EQUIPO, SALIDA VAPOR HACIA EL EXTERIOR

DESAGUE DEL EQUIPO Y ABLANDADOR

2023

736

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRAL DE ESTERILIZACION
ELECTROMECANI

CO
AUTOCLAVE 322200250009 OPPICI HR0400R2 301556 2 10 X X X CORRECTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 40,000.00                  8,000.00 1                  8,000.00 

REVISIÓN  GENERAL

INSPECCIÓN EXTERNA VISUAL DEL EQUIPO

REVISION Y/O CAMBIO DEL RED AGUA POTABLE (VACÍO)

REVISION DEL RED AGUA TRATADA (CALDERO)

REVISION DEL RED DE AIRE COMPRIMIDO

REVISION DEL RED DE EMPALME ELÉCTRICO, BOTONES Y CHAPA

REVISION Y/O CAMBIO DE FUGAS  DE AGUA EN EL SISTEMA DE INSTALACIONES

REVSION  Y/O CAMBIO GENERAL DE VALVULAS DE AGUA CALIENTE, FRIA Y VAPOR OTROS: UNIONES AMERICANAS, CODOS, ETC ABLANDADOR DE AGUA

REVISIÓN ESTRUCTURAL COMPRESORS

REVISION Y/O CAMBIO PUERTA,CAMONES Y GUÍAS, CONTRAPESOS, CADENAS, PIÑONES, EJE, MACHON, MANILLA, TOPES DE GOMA DE PUERTA Y FIN DE 

CARRERA

REVISIÓN  INTEGRAL DE CALDERO "MANÓMETRO CALDERO 0 A 10 BAR C/GLICERINA

REVISION Y/O CAMBIO CONEXIÓN INFERIOR FULL INOX" PRESOSTATO CALDERO DANFOSS COSMI 0,2-8 BAR

LIMPIEZA CALDERO

BOMBA B2 LLENADO CALDERO PKM-60 REVISIÓN INTEGRAL DE CÁMARA CHAQUETA

REVISIÓN Y/O CAMBIO  ELÉCTRICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS TERMINALES CONTACTOR 40A BOBINA 24 VAC, TRIPOLAR 1NA/1NCALARMA 

SONORA BOCINA NACIONAL BUZZER PLC F X 3U-32M MITSUBISHI

CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL FX 3U-4AD ADP MITSUBISHI

CAMBIO DE LA TARJETA DE COMUNICACIONES FX 3U-232-BD MITSUBISHI CABLE DE COMUNICACIONES APANTALLADO 9C X 24 AWG FUSIBLES CORTES 

6AMP VIDRIO (5AMP ALTERNATIVO) 250V TRANSFORMADOR 220/24 100 VA

PANTALLA MONITOREO MITSUBISHI GT.1455-QTBDE IMPRESORA ALFAPANEL 3.24 HS SOD PFI-4-1370-01

CINTA IMPRESORA (IMPRESIÓN) ERC-09

REVISION Y/O CAMBIO DEL FUENTE DE PODER SENSOR DE PROXIMIDAD (SEGURIDAD ANTI ATRAPAMIENTO)

REVISIÓN INTEGRAL DE RED EXTERNA DE VAPOR Y CHSQUETEO, MANÓMETRO RED EXTERNA REVISIÓN INTEGRAL  DEL ENTORNO TEMPERATURA 

AMBIENTE PÁRTICULAS EN SUSPENSIÓN

CUMPLIMIENTO DE MANEJO DE OPERACIÓN ADECUADA DEL EQUIPO, SALIDA VAPOR HACIA EL EXTERIOR

DESAGUE DEL EQUIPO Y ABLANDADOR

2023

737

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120141 EASY VAC LOTE: A0468045 00BV7W 3 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO

 INSPECCIONAR PARTES MECÁNICAS (COJINETES, BALEROS, ASIENTOS DE SOPORTES, ALABES, ETC.)

INSPECCIONAR SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS (CORDÓN DE ALIMENTACIÓN, DEVANADOS DEL MOTOR, CARBONES, ETC.)

INSPECCIONAR VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES

REVISAR/CAMBIAR FILTRO BACTERIOLÓGICO Y FILTRO SILENCIADOR

INSPECCIONAR FUGAS EN EL SISTEMA DE VACÍO (MANGUERAS, FRASCOS, EMPAQUES DE HULE Y ACOPLES)

VERIFICAR FLUJO MÁXIMO

VERIFICAR RANGO DE VACÍO CON VACUOMETRO

REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RUIDO DB

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

738

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120142 EASY VAC LOTE: A0468045 00BV7T 3 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO

 INSPECCIONAR PARTES MECÁNICAS (COJINETES, BALEROS, ASIENTOS DE SOPORTES, ALABES, ETC.)

INSPECCIONAR SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS (CORDÓN DE ALIMENTACIÓN, DEVANADOS DEL MOTOR, CARBONES, ETC.)

INSPECCIONAR VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES

REVISAR/CAMBIAR FILTRO BACTERIOLÓGICO Y FILTRO SILENCIADOR

INSPECCIONAR FUGAS EN EL SISTEMA DE VACÍO (MANGUERAS, FRASCOS, EMPAQUES DE HULE Y ACOPLES)

VERIFICAR FLUJO MÁXIMO

VERIFICAR RANGO DE VACÍO CON VACUOMETRO

REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RUIDO DB

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

739

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120143 EASY VAC LOTE. A0468045 00BV7X 3 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO

 INSPECCIONAR PARTES MECÁNICAS (COJINETES, BALEROS, ASIENTOS DE SOPORTES, ALABES, ETC.)

INSPECCIONAR SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS (CORDÓN DE ALIMENTACIÓN, DEVANADOS DEL MOTOR, CARBONES, ETC.)

INSPECCIONAR VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES

REVISAR/CAMBIAR FILTRO BACTERIOLÓGICO Y FILTRO SILENCIADOR

INSPECCIONAR FUGAS EN EL SISTEMA DE VACÍO (MANGUERAS, FRASCOS, EMPAQUES DE HULE Y ACOPLES)

VERIFICAR FLUJO MÁXIMO

VERIFICAR RANGO DE VACÍO CON VACUOMETRO

REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RUIDO DB

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

740

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 1 - 4 - 5 BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120144 EASY VAC LOTE: A0468045 00BV7V 3 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO

 INSPECCIONAR PARTES MECÁNICAS (COJINETES, BALEROS, ASIENTOS DE SOPORTES, ALABES, ETC.)

INSPECCIONAR SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS (CORDÓN DE ALIMENTACIÓN, DEVANADOS DEL MOTOR, CARBONES, ETC.)

INSPECCIONAR VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES

REVISAR/CAMBIAR FILTRO BACTERIOLÓGICO Y FILTRO SILENCIADOR

INSPECCIONAR FUGAS EN EL SISTEMA DE VACÍO (MANGUERAS, FRASCOS, EMPAQUES DE HULE Y ACOPLES)

VERIFICAR FLUJO MÁXIMO

VERIFICAR RANGO DE VACÍO CON VACUOMETRO

REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RUIDO DB

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

741

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 1 - 4 - 5 BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120145 EASY VAC LOTE: A0468045 00BV7R 3 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO

 INSPECCIONAR PARTES MECÁNICAS (COJINETES, BALEROS, ASIENTOS DE SOPORTES, ALABES, ETC.)

INSPECCIONAR SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS (CORDÓN DE ALIMENTACIÓN, DEVANADOS DEL MOTOR, CARBONES, ETC.)

INSPECCIONAR VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES

REVISAR/CAMBIAR FILTRO BACTERIOLÓGICO Y FILTRO SILENCIADOR

INSPECCIONAR FUGAS EN EL SISTEMA DE VACÍO (MANGUERAS, FRASCOS, EMPAQUES DE HULE Y ACOPLES)

VERIFICAR FLUJO MÁXIMO

VERIFICAR RANGO DE VACÍO CON VACUOMETRO

REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RUIDO DB

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

742

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 2 - 3 BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120146 EASY VAC LOTE: A0468045 00BV7S 3 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO

 INSPECCIONAR PARTES MECÁNICAS (COJINETES, BALEROS, ASIENTOS DE SOPORTES, ALABES, ETC.)

INSPECCIONAR SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS (CORDÓN DE ALIMENTACIÓN, DEVANADOS DEL MOTOR, CARBONES, ETC.)

INSPECCIONAR VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES

REVISAR/CAMBIAR FILTRO BACTERIOLÓGICO Y FILTRO SILENCIADOR

INSPECCIONAR FUGAS EN EL SISTEMA DE VACÍO (MANGUERAS, FRASCOS, EMPAQUES DE HULE Y ACOPLES)

VERIFICAR FLUJO MÁXIMO

VERIFICAR RANGO DE VACÍO CON VACUOMETRO

REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RUIDO DB

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

743

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120147 EASY VAC LOTE:A0468045 00BV7V 3 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO

 INSPECCIONAR PARTES MECÁNICAS (COJINETES, BALEROS, ASIENTOS DE SOPORTES, ALABES, ETC.)

INSPECCIONAR SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS (CORDÓN DE ALIMENTACIÓN, DEVANADOS DEL MOTOR, CARBONES, ETC.)

INSPECCIONAR VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES

REVISAR/CAMBIAR FILTRO BACTERIOLÓGICO Y FILTRO SILENCIADOR

INSPECCIONAR FUGAS EN EL SISTEMA DE VACÍO (MANGUERAS, FRASCOS, EMPAQUES DE HULE Y ACOPLES)

VERIFICAR FLUJO MÁXIMO

VERIFICAR RANGO DE VACÍO CON VACUOMETRO

REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RUIDO DB

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

744

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA532209460001 SLEE MPS/PI WII40022 2 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 40,850.00                 10,000.00 1                 10,000.00 

VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ENCHUFE, CABLE E INTERRUPTOR DE ALIMENTACION, FUSIBLES DE ALAMBRE FINO

DAÑOS E INTEGRIDAD DE LA CARCASA Y LOS ACCESORIOS, CARCASA DESGASTADA.

VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA Y BOTONES; OPERATIVOS

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y CAUDAL CON EL INTERRUPTOR DE PIE Y INTERRUPTOR DE DISPENSADORES; PULSADORES OPERATIVOS. EQUIPO

NO SE ADQUIRIO CON PEDAL.

REVISION DE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE: DEPOSITO DE PARAFINA, DISPENSADOR, PORTA CASETES ; DISPENSADOR INOPERATIVO

REVISION DE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE: MOLDES , PLACAS CALIENTES Y PINZAS

REVISION DE LA OPERATIVIDAD DE LAS TEMPERATURAS DE LAS ZONAS DE TRABAJO: OPERATIVOS

REVISION DE LAS INTERCONEXIONES Y CABLEADO ELECTRONICO INTERNO

REVISION DE LOS SELLOS SILICONADOS EN LAS ZONAS DE TRABAJO; SE ENCUENTRAN FISICAMENTE DESGASTADOS

VERIFICACION DE FUGAS DE PARAFINA

VERIFICACION DEL DRENAJE

LIMPIEZA DE POLVO DEL VENTILADOR Y EL DISIPADOR

REVISION DEL SISTEMA DE PELTIER/ PUNTO FRIO; OPERATIVOS

2023

745

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA BIOMEDICO

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - 

CAMARA DE BIOSEGURIDAD
532210730005 ESCO LB2-4B3 2012 86971 6 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 34,936.81                     730.00 3                  2,190.00 

DESCONTAMINAR LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CABINA CON ETANOL AL 70 %.

LIMPIAR EL CRISTAL DE LA PUERTA FRONTAL Y LA SUPERFICIE DE LA LÁMPARA ULTRAVIOLETA, UTILIZANDO UNA SOLUCIÓN LIMPIADORA ADECUADA 

PARA EL EQUIPO.

VERIFICAR LA LECTURA DEL MANÓMETRO DE PRESIÓN QUE PERMITE CONOCER LA MAGNITUD DE LA CAÍDA DE PRESIÓN DEL AIRE, QUE FLUYE A 

TRAVÉS DEL FILTRO HEPA. REGISTRAR LA FECHA Y LA LECTURA EN LA BITÁCORA DE LA CABINA.

LIMPIAR LAS SUPERFICIES EXTERIORES, EN ESPECIAL, EL FRENTE Y LA PARTE SUPERIOR UTILIZANDO UNA PIEZA DE TELA HÚMEDA, A FIN DE RETIRAR 

EL POLVO.

DESINFECTAR Y REMOVER LA SUPERFICIE DE TRABAJO CON ETANOL AL 70 % O UNA SOLUCIÓN DESINFECTANTE  ADECUADA.

DESINFECTAR LA SUPERFICIE DEL COMPARTIMIENTO INFERIOR CON ETANOL AL 70 % O UNA SOLUCIÓN DESINFECTANTE ADECUADA.

VERIFICAR EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS 

VERIFICAR CON UN RADIÓMETRO LA INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. SUSTITUIR 

COMPROBAR EL ESTADO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE. SUSTITUIR 

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO  DE MOTORES. GENERALMENTE, UTILIZAN RODAMIENTOS SELLADOS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAN 

POR INDUCCIÓN MEDIANTE CONTROL DE FRECUENCIA, POR LO QUE CARECEN DE ESCOBILLAS. PUEDEN TRABAJAR AÑOS.

VERIFICACION Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD  DE VENTILADORES

CAMBIO DE LOS  DIFERENTES FILTROS INCLUIDO LOS FILTROS HEPA. PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO

VERIFICACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE CONTROL DE FLUJO, 

VERIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA VENTANA.

REPARACIÓN Y/O  LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE Y  ACCESORIOS

2023

746

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - 

CAMARA DE BIOSEGURIDAD
532210730006 ZENON SF-44 01-0003-016 6 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 10,000.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

DESCONTAMINAR LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CABINA CON ETANOL AL 70 %.

LIMPIAR EL CRISTAL DE LA PUERTA FRONTAL Y LA SUPERFICIE DE LA LÁMPARA ULTRAVIOLETA, UTILIZANDO UNA SOLUCIÓN LIMPIADORA ADECUADA 

PARA EL EQUIPO.

VERIFICAR LA LECTURA DEL MANÓMETRO DE PRESIÓN QUE PERMITE CONOCER LA MAGNITUD DE LA CAÍDA DE PRESIÓN DEL AIRE, QUE FLUYE A 

TRAVÉS DEL FILTRO HEPA. REGISTRAR LA FECHA Y LA LECTURA EN LA BITÁCORA DE LA CABINA.

LIMPIAR LAS SUPERFICIES EXTERIORES, EN ESPECIAL, EL FRENTE Y LA PARTE SUPERIOR UTILIZANDO UNA PIEZA DE TELA HÚMEDA, A FIN DE RETIRAR 

EL POLVO.

DESINFECTAR Y REMOVER LA SUPERFICIE DE TRABAJO CON ETANOL AL 70 % O UNA SOLUCIÓN DESINFECTANTE  ADECUADA.

DESINFECTAR LA SUPERFICIE DEL COMPARTIMIENTO INFERIOR CON ETANOL AL 70 % O UNA SOLUCIÓN DESINFECTANTE ADECUADA.

VERIFICAR EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS 

VERIFICAR CON UN RADIÓMETRO LA INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. SUSTITUIR 

COMPROBAR EL ESTADO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE. SUSTITUIR 

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO  DE MOTORES. GENERALMENTE, UTILIZAN RODAMIENTOS SELLADOS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAN 

POR INDUCCIÓN MEDIANTE CONTROL DE FRECUENCIA, POR LO QUE CARECEN DE ESCOBILLAS. PUEDEN TRABAJAR AÑOS.

VERIFICACION Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD  DE VENTILADORES

CAMBIO DE LOS  DIFERENTES FILTROS INCLUIDO LOS FILTROS HEPA. PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO

VERIFICACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE CONTROL DE FLUJO, 

VERIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA VENTANA.

REPARACIÓN Y/O  LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE Y  ACCESORIOS

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
SERVICIO DE FARMACIA BIOMEDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL532215730001 ESCO LHC-4A3 ESN0732 6 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 34,810.00                 12,000.00 1                 12,000.00 

DESCONTAMINAR LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CABINA CON ETANOL AL 70 %.

LIMPIAR EL CRISTAL DE LA PUERTA FRONTAL Y LA SUPERFICIE DE LA LÁMPARA ULTRAVIOLETA, UTILIZANDO UNA SOLUCIÓN LIMPIADORA ADECUADA 

PARA EL EQUIPO.

VERIFICAR LA LECTURA DEL MANÓMETRO DE PRESIÓN QUE PERMITE CONOCER LA MAGNITUD DE LA CAÍDA DE PRESIÓN DEL AIRE, QUE FLUYE A 

TRAVÉS DEL FILTRO HEPA. REGISTRAR LA FECHA Y LA LECTURA EN LA BITÁCORA DE LA CABINA.

LIMPIAR LAS SUPERFICIES EXTERIORES, EN ESPECIAL, EL FRENTE Y LA PARTE SUPERIOR UTILIZANDO UNA PIEZA DE TELA HÚMEDA, A FIN DE RETIRAR 

EL POLVO.

DESINFECTAR Y REMOVER LA SUPERFICIE DE TRABAJO CON ETANOL AL 70 % O UNA SOLUCIÓN DESINFECTANTE  ADECUADA.

DESINFECTAR LA SUPERFICIE DEL COMPARTIMIENTO INFERIOR CON ETANOL AL 70 % O UNA SOLUCIÓN DESINFECTANTE ADECUADA.

VERIFICAR EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS 

VERIFICAR CON UN RADIÓMETRO LA INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. SUSTITUIR 

COMPROBAR EL ESTADO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE. SUSTITUIR 

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO  DE MOTORES. GENERALMENTE, UTILIZAN RODAMIENTOS SELLADOS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAN 

POR INDUCCIÓN MEDIANTE CONTROL DE FRECUENCIA, POR LO QUE CARECEN DE ESCOBILLAS. PUEDEN TRABAJAR AÑOS.

VERIFICACION Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD  DE VENTILADORES

CAMBIO DE LOS  DIFERENTES FILTROS INCLUIDO LOS FILTROS HEPA. PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO

VERIFICACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE CONTROL DE FLUJO, 

VERIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA VENTANA.

REPARACIÓN Y/O  LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE Y  ACCESORIOS

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS 532220490014 HETTICH ROTOFIX 32 A 0022161-03 8 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 16,000.00                  3,200.00 1                  3,200.00 

VERIFICACIÓN INTEGRAL DEL MOTOR  CON CAMBIO INTEGRAL DE ACCESORIOS 

VERIFICACIÓN  Y CAMBIO DEL VARIADOR DE VELOCIDAD 

CHEQUEO  DE APERTURA MANUAL DE TAPA POR FALLA DE ENERGÍA.

LIMPIEZA Y OPERATIVIDAD  DE CABEZAL Y ESTABILIDAD DEL CABEZAL 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO  DE LOS PROGRAMAS PARA EL USUARIO.

VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD  CON INSTRUMENTO REPORTE 

CAMBIO DE TUBOS SEGÚN MARCA Y MODELO DEL EQUIPO 

VERIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS PROGRAMABLES MÁX.Y MIN.

VERIFICACIÓN DE  ACELERACIÓN VERIFICACIÓN DE DESACELERACIÓN 

REVISIÓN Y OPERATIVIDAD  DE ALARMAS SONORA/VISUAL 

PINTADO DE PARTES  CON PINTURA EPÓXICA..

CAMBIO DE CABLE DE PODER DE  ENERGÍA.

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO CRIOSTATO 532227150002 BRIGHT STARLET 2212-1971 2 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 90,250.00                 15,000.00 1                 15,000.00 

VERIFICAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL EQUIPO, EL EQUIPO POSEE TAPA DE VIDRIO DE CAMARA, MANIVELA Y CABLE PODER

LIMPIAR EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CAMARA DE REFRIGERACION, LIMPIEZA DEL MICROTOMO, UNION DE PELTIER, BANDEJAS RECOJE CORTES,

BANDEJA PARA ALMACENAMIENTO DE PINCELES Y BANDEJAS DE ALMACENAMIENTO

REALIZAR AJUSTES EN EL SISTEMA DE AVANCE DEL CABEZAL, SE VERIFICA AVANZE MACROMETRICO LENTO Y RAPIDO DE CUCHILLA DE CORTE

VERIFICAR LOS SENSORES DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE CAMARA DE REFRIGERACION PROGRAMADA A -27 °C, TEMPERATURA EN DISPLAY

DE EQUIPO ES DE -27 °C

VERIFICAR LA PRESION DEL GAS REFRIGERANTE EN EL COMPRESOR, EL EQUIPO PRESENTA COMPRESOR, CIRCUITO DE REFRIGERACION Y FILTROS

DESGASTADOS POR ANTIGUEDAD

VERIFICAR LA UNIDAD DE OPERACION, VIBRACIONES O EXCESIVOS RUIDOS, LUBRICACION DE MOTOVENTILADOR INTERNO DEL COMPRESOR Y

PLACA ANTIROLL DE MANIVELA DE SEGURIDAD DE CORTE

VERIFICAR Y CALIBRAR CON UN MICROMETRO EL ESPESOR DEL CORTE DE LA MUESTRA SOBRE UN BLOQUE SE SILICONA, ESPESOR DE CORTE A 1-

60UM

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD, SE RECOMIENDA QUE EL EQUIPO TENGA UN MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE CALIBRACION

DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION POR LA ANTIGUEDAD DEL EQUIPO Y SU USO

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO DISPENSADOR DE PARAFINA 532233450001 LEICA EG 1150H 038837689 10 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 45,000.00                  9,000.00 1                  9,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO		

REVISION DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO		

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		

REVISION DE LA SEGURIDAD ELECTRICA DEL EQUIPO		

CALIBRACION DE LA TEMPERATURA DEL TERMOSTATO	

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO
ELECTROBISTURI MONOBIPOLAR POTENCIA 

ALTA
532233820003 LED SPA SURTROM 120 000-3 8 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               100,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

REVISION DEL PANEL DE CONTROLES

REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA

REVISION  DE INDICADOR Y PRUEBA DE CONTINUIDAD DE PLACA INDIFERENTE

PRUEBA DE FUGA A TIERRA

MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL 

VERIFICACION DE PEDALES DE MODO BIPOLAR MONOPOLAR 

CAMBIO DE CABLE DE PODER

PRUEBAS DE POTENCIA  CON SIMULADOR  DE POTENCIA  EN LOS DIFERENTES MODOS 

VERIFICACIONDE LOS DIFERENTES ALARMAS DE SONIDO Y VISUALES 

PRUEVAS DE OPERATIVIDAD , REPORTE FINAL DE FUNCIONAMIENTO  

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820004 COVIDIEN FORCE FX S3G09497AX 7 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               200,000.00                 40,000.00 1                 40,000.00 

INSPECCION FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES		

DEMONTAJE DEL EQUIPO		

REVISION DE LIMPIEZA DE PARTES ELECTRONICAS		

REVISION DE LOS CABLES DEL EQUIPO		

DESMONTAJE DEL EQUIPO		

VERIFICACION DE ERRORES INTERNOS		

REVISION DEL PEDAL		

PRUEBAS DE PARAMETROS DE FUNCION PRINCIPAL		

PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA		

PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 1 - 4 - 5 BIOMEDICO
ELECTROBISTURI MONOBIPOLAR POTENCIA 

ALTA
532233820005 CONMED SYSTEN 5000 15DGP036 5 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               100,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

REVISION DEL PANEL DE CONTROLES

REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA

REVISION  DE INDICADOR Y PRUEBA DE CONTINUIDAD DE PLACA INDIFERENTE

PRUEBA DE FUGA A TIERRA

MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL 

VERIFICACION DE PEDALES DE MODO BIPOLAR MONOPOLAR 

CAMBIO DE CABLE DE PODER

PRUEBAS DE POTENCIA  CON SIMULADOR  DE POTENCIA  EN LOS DIFERENTES MODOS 

VERIFICACIONDE LOS DIFERENTES ALARMAS DE SONIDO Y VISUALES 

PRUEVAS DE OPERATIVIDAD , REPORTE FINAL DE FUNCIONAMIENTO  

2023

754

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820006 KLS MARTIN ME MB3
MEMB31000016

0859
4 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               200,000.00                 40,000.00 1                 40,000.00 

INSPECCION FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES		

DEMONTAJE DEL EQUIPO		

REVISION DE LIMPIEZA DE PARTES ELECTRONICAS		

REVISION DE LOS CABLES DEL EQUIPO		

DESMONTAJE DEL EQUIPO		

VERIFICACION DE ERRORES INTERNOS		

REVISION DEL PEDAL		

PRUEBAS DE PARAMETROS DE FUNCION PRINCIPAL		

PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA		

PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

2023

755

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 2 - 3 BIOMEDICO
ELECTROBISTURI MONOBIPOLAR POTENCIA 

ALTA
532233820007 COVIDIEN VALLEY LAB FT10 T9K381200X 4 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               100,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

REVISION DEL PANEL DE CONTROLES

REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA

REVISION  DE INDICADOR Y PRUEBA DE CONTINUIDAD DE PLACA INDIFERENTE

PRUEBA DE FUGA A TIERRA

MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL 

VERIFICACION DE PEDALES DE MODO BIPOLAR MONOPOLAR 

CAMBIO DE CABLE DE PODER

PRUEBAS DE POTENCIA  CON SIMULADOR  DE POTENCIA  EN LOS DIFERENTES MODOS 

VERIFICACIONDE LOS DIFERENTES ALARMAS DE SONIDO Y VISUALES 

PRUEVAS DE OPERATIVIDAD , REPORTE FINAL DE FUNCIONAMIENTO  

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO ELECTROBISTURI 532233820008 KLS MARTIN MAXIUM
ME402I07031883

92
2 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               200,000.00                 40,000.00 1                 40,000.00 

INSPECCION FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES		

DEMONTAJE DEL EQUIPO		

REVISION DE LIMPIEZA DE PARTES ELECTRONICAS		

REVISION DE LOS CABLES DEL EQUIPO		

DESMONTAJE DEL EQUIPO		

VERIFICACION DE ERRORES INTERNOS		

REVISION DEL PEDAL		

PRUEBAS DE PARAMETROS DE FUNCION PRINCIPAL		

PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA		

PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770027 CARDIOCID 009 CO720319 2 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 12,000.00                  2,400.00 1                  2,400.00 

INSPECCION FISICA DEL  EQUIPO CON SUS COMPONENTES      

LUBRICACION Y ENGRASE DE LAS PARATES MOVILES DEL EQUIPO      

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA      

AJUSTE Y CALIBRACION DE PARAMETROS      

VERIFICACION Y ESTADO DE LOS BOTONES DEL PANEL FRONTAL     

CAMBIO DE BATERIA  SEGÚN LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO      

PRUEBA DE OPERACIÓN MEDIANTE SIMULADORES DE EKG     

VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE MODULO DE IMPRESION      

PRUEBA DE SEGURIDAD (FUENTE,FUGA DEL CHASIS Y CORRIENTE DE FUGA) 

PRUEBA DE LA CORRIENTES  DE FUGA A TIERRA      

REEMPLAZO DE UN CABLE DE PACIENTE COMPLETO  MAS CHUPONES, PINZAS     

CAMBIO DE MODULO DE IMPRESIÓN + TAPA DE IMPRESORA     

CAMBIO DE BATERIA INTERNA     

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO      

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO532237630013 SATURN EVO MEDEC BENELUX 13/30246 9 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               320,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

INSPECCIONAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL; IDENTIFICAR DAÑOS Y PARTES FALTANTES

REVISAR LA INTEGRIDAD DEL CONECTOR Y CABLE ELÉCTRICO

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS YUGOS SOSTENEDORES DE LOS CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN Y LOS CONECTORES DE LOSCILINDROS DE 

GAS DE BAJA PRESIÓN (CONECTOR A PARED)

REVISAR EL ESTADO Y LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN

REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS CONTROLADORAS DE FLUJO (VÁLVULAS DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN)

VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES

INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS

VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN

VERIFICAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN

CAMBIO DE  TODOS LOS ACCESORIOS DE HULE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES

REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES

DRENAR Y LIMPIAR EL ABSORBEDOR (CANISTER)

VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR EMPAQUES DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR LAS VÁLVULAS CHECK DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

REVISAR Y CALIBRAR EL MEDIDOR DE PRESIÓN

VERIFICAR LA OPERACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE LAS VÁLVULAS DE FLUJO DE O2 Y N2O

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS CAMBIO DE FUENTE ALIMENTACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO CARDIOCAP/5     

CAMBIO DE BATERIA DE MONITOR MULTIPARAMETRO

LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 

EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630014 LEON PLUS NEO
51043609-0020-

014
8 7 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               320,000.00                 64,000.00 1                 64,000.00 

INSPECCIONAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL; IDENTIFICAR DAÑOS Y PARTES FALTANTES

REVISAR LA INTEGRIDAD DEL CONECTOR Y CABLE ELÉCTRICO

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS YUGOS SOSTENEDORES DE LOS CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN Y LOS CONECTORES DE LOSCILINDROS DE 

GAS DE BAJA PRESIÓN (CONECTOR A PARED)

REVISAR EL ESTADO Y LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN

REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS CONTROLADORAS DE FLUJO (VÁLVULAS DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN)

VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES

INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS

VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN

VERIFICAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN

INSPECCIONAR TODOS LOS ACCESORIOS DE HULE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES

REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES

DRENAR Y LIMPIAR EL ABSORBEDOR (CANISTER)

VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR EMPAQUES DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR LAS VÁLVULAS CHECK DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

REVISAR Y CALIBRAR EL MEDIDOR DE PRESIÓN

VERIFICAR LA OPERACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE LAS VÁLVULAS DE FLUJO DE O2 Y N2O

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS CAMBIO DE FUENTE ALIMENTACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO CARDIOCAP/5     

CAMBIO DE BATERIA DE MONITOR MULTIPARAMETRO

LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 

EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 1 - 4 - 5 BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630015 GENERAL ELECTRI AVANCE CS2 APKV02436 5 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               320,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

INSPECCIONAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL; IDENTIFICAR DAÑOS Y PARTES FALTANTES

REVISAR LA INTEGRIDAD DEL CONECTOR Y CABLE ELÉCTRICO

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS YUGOS SOSTENEDORES DE LOS CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN Y LOS CONECTORES DE LOSCILINDROS DE 

GAS DE BAJA PRESIÓN (CONECTOR A PARED)

REVISAR EL ESTADO Y LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN

REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS CONTROLADORAS DE FLUJO (VÁLVULAS DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN)

VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES

INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS

VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN

VERIFICAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN

CAMBIO DE  TODOS LOS ACCESORIOS DE HULE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES

REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES

DRENAR Y LIMPIAR EL ABSORBEDOR (CANISTER)

VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR EMPAQUES DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR LAS VÁLVULAS CHECK DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

REVISAR Y CALIBRAR EL MEDIDOR DE PRESIÓN

VERIFICAR LA OPERACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE LAS VÁLVULAS DE FLUJO DE O2 Y N2O

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS  CAMBIO DE FUENTE ALIMENTACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO CARDIOCAP/5     

 

CAMBIO DE BATERIA DE MONITOR MULTIPARAMETRO

LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 

EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 2 - 3 BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630016 GENERAL ELECTRIREF: 1009-9050-000 APKV02802 5 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               320,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

INSPECCIONAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL; IDENTIFICAR DAÑOS Y PARTES FALTANTES

REVISAR LA INTEGRIDAD DEL CONECTOR Y CABLE ELÉCTRICO

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS YUGOS SOSTENEDORES DE LOS CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN Y LOS CONECTORES DE LOSCILINDROS DE 

GAS DE BAJA PRESIÓN (CONECTOR A PARED)

REVISAR EL ESTADO Y LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN

REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS CONTROLADORAS DE FLUJO (VÁLVULAS DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN)

VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES

INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS

VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN

VERIFICAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN

CAMBIO DE  TODOS LOS ACCESORIOS DE HULE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES

REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES

DRENAR Y LIMPIAR EL ABSORBEDOR (CANISTER)

VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR EMPAQUES DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR LAS VÁLVULAS CHECK DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

REVISAR Y CALIBRAR EL MEDIDOR DE PRESIÓN

VERIFICAR LA OPERACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE LAS VÁLVULAS DE FLUJO DE O2 Y N2O

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS CAMBIO DE FUENTE ALIMENTACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO CARDIOCAP/5     

CAMBIO DE BATERIA DE MONITOR MULTIPARAMETRO

LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 

EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630017 GENERAL ELECTRI AVANCE CS2 APKV02801 5 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               320,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

INSPECCIONAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL; IDENTIFICAR DAÑOS Y PARTES FALTANTES

REVISAR LA INTEGRIDAD DEL CONECTOR Y CABLE ELÉCTRICO

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS YUGOS SOSTENEDORES DE LOS CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN Y LOS CONECTORES DE LOSCILINDROS DE 

GAS DE BAJA PRESIÓN (CONECTOR A PARED)

REVISAR EL ESTADO Y LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN

REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS CONTROLADORAS DE FLUJO (VÁLVULAS DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN)

VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES

INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS

VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN

VERIFICAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN

CAMBIO DE  TODOS LOS ACCESORIOS DE HULE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES

REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES

DRENAR Y LIMPIAR EL ABSORBEDOR (CANISTER)

VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR EMPAQUES DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR LAS VÁLVULAS CHECK DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

REVISAR Y CALIBRAR EL MEDIDOR DE PRESIÓN

VERIFICAR LA OPERACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE LAS VÁLVULAS DE FLUJO DE O2 Y N2O

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS   CAMBIO DE FUENTE ALIMENTACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO CARDIOCAP/5     

  

CAMBIO DE BATERIA DE MONITOR MULTIPARAMETRO

LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 

EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

DEPOSITO_ CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630018 GENERAL ELECTRI AVANCE CS2 APKV02803 5 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               320,000.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

INSPECCIONAR LA INTEGRIDAD MECÁNICA DE TODA LA UNIDAD EN GENERAL; IDENTIFICAR DAÑOS Y PARTES FALTANTES

REVISAR LA INTEGRIDAD DEL CONECTOR Y CABLE ELÉCTRICO

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS YUGOS SOSTENEDORES DE LOS CILINDROS DE GAS DE ALTA PRESIÓN Y LOS CONECTORES DE LOSCILINDROS DE 

GAS DE BAJA PRESIÓN (CONECTOR A PARED)

REVISAR EL ESTADO Y LECTURA DE LOS MEDIDORES DE PRESIÓN

REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS CONTROLADORAS DE FLUJO (VÁLVULAS DE INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN)

VERIFICAR PRESIONES EN LOS REGULADORES

INSPECCIONAR LA TUBERÍA Y ADAPTADORES POR FUGA DE GAS

VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN

VERIFICAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN

CAMBIO DE  TODOS LOS ACCESORIOS DE HULE, EMPAQUES O-RING, DIAFRAGMAS Y OTROS EMPAQUES

REVISAR FÍSICAMENTE LOS VAPORIZADORES

DRENAR Y LIMPIAR EL ABSORBEDOR (CANISTER)

VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR EMPAQUES DEL CANISTER

REVISAR/CAMBIAR LAS VÁLVULAS CHECK DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

REVISAR Y CALIBRAR EL MEDIDOR DE PRESIÓN

VERIFICAR LA OPERACIÓN Y CONTROL DE FLUJO DE LAS VÁLVULAS DE FLUJO DE O2 Y N2O

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ALARMAS  CAMBIO DE FUENTE ALIMENTACION DE MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO CARDIOCAP/5     

 

CAMBIO DE BATERIA DE MONITOR MULTIPARAMETRO

LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VENTILADOR DE ANESTESIA E INSPECCION E LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA UNIDAD

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS 

EFECTUAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN

2023
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446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820002 KARL-STORZ SC-WV26-A1511 12-194320 8 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               650,000.00               130,000.00 1               130,000.00 

RECONEXION DE LOS CABLES DE PODER Y VERIFICACION DE LA SEGURIDAD  ELECTRICA, VERIFICACION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA 		

RECONEXION DE CABLES DE VIDEO EN EL SISTEMA DE VISUALIZACION  Y GRABACION DE VIDEO		

VERIFICACION DEL OBJETIVO,  FUNCIONES DE LAS TECLAS DE CABEZAL, PERFILES PROGRAMADOS. OPTIMIZACION DE LA  CONFIGURACION		

VERIFICAR EL ESTADO DEL VENTILADOR  Y LAS TECLAS DEL PANEL DE CONTROL 		

VERIFICAR EL CABLE DE FIBRA OPTICA 		

VERIFICACION DE LENTE DISTAL, PROXIMAL Y LA IMAGEN A TRAVES DEL OCULAR 		

OPTIMIZAR LA CONFIGURACION DE USUARIO Y LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO 		

REVISION/ AJUSTE DE LA PRESION DEL MANOREDUCTOR 		

COMPROBACION DEL AUTODIAGNOSTICO, INGRESAR AL MENU DE SERVICIO Y COMPROBACION DE LOS PARAMETROS DEL EQUIPO		

VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES 		

LIMPIEZA INTERIOR DE LOS EQUIPOS COMPONENTES

2023

765

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820003 STRYKER BPM150S24F11 VPD26790078 4 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               650,000.00               130,000.00 1               130,000.00 

RECONEXION DE LOS CABLES DE PODER Y VERIFICACION DE LA SEGURIDAD  ELECTRICA, VERIFICACION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA 		

RECONEXION DE CABLES DE VIDEO EN EL SISTEMA DE VISUALIZACION  Y GRABACION DE VIDEO		

VERIFICACION DEL OBJETIVO,  FUNCIONES DE LAS TECLAS DE CABEZAL, PERFILES PROGRAMADOS. OPTIMIZACION DE LA  CONFIGURACION		

VERIFICAR EL ESTADO DEL VENTILADOR  Y LAS TECLAS DEL PANEL DE CONTROL 		

VERIFICAR EL CABLE DE FIBRA OPTICA 		

VERIFICACION DE LENTE DISTAL, PROXIMAL Y LA IMAGEN A TRAVES DEL OCULAR 		

OPTIMIZAR LA CONFIGURACION DE USUARIO Y LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO 		

REVISION/ AJUSTE DE LA PRESION DEL MANOREDUCTOR 		

COMPROBACION DEL AUTODIAGNOSTICO, INGRESAR AL MENU DE SERVICIO Y COMPROBACION DE LOS PARAMETROS DEL EQUIPO		

VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES 		

LIMPIEZA INTERIOR DE LOS EQUIPOS COMPONENTES

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

766

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

RAYOS  "X1" BIOMEDICO
EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y 

FLUOROSCOPIA RODABLE
532247300002 APELEM BACCARA F0880303-M 5 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023            7,000,000.00            1,400,000.00 1            1,400,000.00 

INSPECCION VISUAL GENERAL		

VERIFICAR EL BALANCE DEL BRAZO ARTICULADO, AJUSTE DE FRENOS		

VERIFICAR QUE EL HAZ DE RAYOS X ESTE CENTRADO		

REVISION DE LA CONEXION A TIERRA DE LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES		

REVISION DE LOS CABLES INTERNOS Y EXTERNOS: DESGASTE Y SUJECION		

REVISION E INSPECCION INTERNA DE LOS COMPONENTES DE TARJETAS DE CONTROL Y HF		

REVISION Y AJUSTE DE PERNOS Y TORNILLOS		

INSPECCION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES LUMINOSOS Y ACUSTICOS DEL EQUIPO		

VERIFICACION  DE LOS PARAMETROS DE EXPOSICION KV,  TIEMPO Y NUMERO DE EXPOSICIONES		

REGISTRO DE VALORES PROGRAMADOS Y LEIDOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, RUEDAS DE TRANSPORTE, LUBRICACION		

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		

2023

767

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA532247300004 SANSUNG XGEO GU60

SO6WM3ADC00

001H
1 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               320,000.00                 64,000.00 1                 64,000.00 

INSPECCION VISUAL GENERAL		

VERIFICAR EL BALANCE DEL BRAZO ARTICULADO, AJUSTE DE FRENOS		

VERIFICAR QUE EL HAZ DE RAYOS X ESTE CENTRADO		

REVISION DE LA CONEXION A TIERRA DE LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES		

REVISION DE LOS CABLES INTERNOS Y EXTERNOS: DESGASTE Y SUJECION		

REVISION E INSPECCION INTERNA DE LOS COMPONENTES DE TARJETAS DE CONTROL Y HF		

REVISION Y AJUSTE DE PERNOS Y TORNILLOS		

INSPECCION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES LUMINOSOS Y ACUSTICOS DEL EQUIPO		

VERIFICACION  DE LOS PARAMETROS DE EXPOSICION KV,  TIEMPO Y NUMERO DE EXPOSICIONES		

REGISTRO DE VALORES PROGRAMADOS Y LEIDOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, RUEDAS DE TRANSPORTE, LUBRICACION		

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		

2023

768

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

MAMOGRAFIA BIOMEDICO
EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO CON 

3 TRADUCTORES
532250000014 ESOATE 7340 2341 5 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               320,000.00                 64,000.00 1                 64,000.00 

INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO		

LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO		

DESMONTAJE DEL TECLADO Y LIMPIEZA INTERNA		

VERIFICACION  Y PRUEBA DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO		

VERIFICACION Y PRUEBA DEL CHEQUEO DE FUNCIONES		

VERIFICACION E INSPECCIÓN MECANICA		

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO		

DESMONTAJE DE FUENTE , LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS		

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, MEGADO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE IMAGEN CON PHANTOM		

MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		

MANTENIMIENTO DE ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO Y UPS	

2023

769

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

AMBIENTE ECOGRAFIA _ 

DIAGNOSTICO POR IMAGENES
BIOMEDICO

EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO DE 4 

TRANSDUCTORES
532250000015 GENERAL ELECTRIC LOGIQ P9 LP9003480 3 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               280,000.00                 56,000.00 1                 56,000.00 

INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO		

LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO		

DESMONTAJE DEL TECLADO Y LIMPIEZA INTERNA		

VERIFICACION  Y PRUEBA DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO		

VERIFICACION Y PRUEBA DEL CHEQUEO DE FUNCIONES		

VERIFICACION E INSPECCIÓN MECANICA		

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO		

DESMONTAJE DE FUENTE , LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS		

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, MEGADO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		

VERIFICACION DE LA CALIDAD DE IMAGEN CON PHANTOM		

MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		

MANTENIMIENTO DE ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO Y UPS	

2023

770

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO 532250000016 HITACHI PREIRUS KE17993305 1 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 12,000.00                  2,400.00 1                  2,400.00 

LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE PARTES Y CUBIERTAS, FILTRO, VENTILADORES, FUENTES, UNIDADES PERIFERICAS

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES

DIAGNOSTICO AL SISTEMA, TEST DE SISTEMA, TEST DE TRANSDUCTORES Y TEST DE CANALES

CHEQUEO DE FUNCIONES, FECHA Y HORA, TRACK BALL

REVISION, LIMPIEZA E INSPECCIÓN ELÉCTRICA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE Y UPS, ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, MEGADO DE 

ESTABILIZADOR

INSPECCION MECANICA, REVISION DE RUEDAS, PANEL DE OPERACIÓN

CALIDAD DE LA IMAGEN CON PHANTOM Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

771

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

SERVICIO DE ANATOMIA 

PATOLOGICA
BIOMEDICO ESTERILIZADOR 532260470035 ECO PLOMO SRW5SF140974 2 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               100,000.00                  1,100.00 2                  2,200.00 

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REVISION, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y/O AJUSTES

REVISION Y VERIFICACION DE TARJETA ELECTRONICA Y/O LIMPIEZA, CAMBIO  DEL SENSOR DE  TEMPERATURA

REVISION Y VERIFICACION DE MODULOS, RELAY  DE ESTADO SOLIDO Y MECANISMOS DE CONTROL DE TEMPERATURA

VERIFICACION DE HERMETICIDAD DE PUERTA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA  DE PUERTAS

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CAMARA DE ESTERILIZACION Y/O LIMPIEZA

VERIFICACION  Y PRUEBAS  DE LA RESISTENCIA Y CONTROL  DE  PRUEBAS  DE OPERATIVIDAD A 134 GRADOS,

PRUEBAS DE CABLE DE ALIMENTACION 220V

CAMBIO DE BISABRAS DE PUERTAS, VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE SEGURO DE PUERTA          

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

772

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)532269040006 MENMERT INB 300 E311.0052 9 8 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 32,000.00                  6,400.00 1                  6,400.00 

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REVISION, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y/O AJUSTES

REVISION Y VERIFICACION DE TARJETA ELECTRONICA Y/O LIMPIEZA, CAMBIO  DEL SENSOR DE  TEMPERATURA

REVISION Y VERIFICACION DE MODULOS, RELAY  DE ESTADO SOLIDO Y MECANISMOS DE CONTROL DE TEMPERATURA

VERIFICACION DE HERMETICIDAD DE PUERTA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA  DE PUERTAS

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE CAMARA DE ESTERILIZACION Y/O LIMPIEZA

CAMBIO DE MODULO DE CONTROL DE TEMPERATURA 

CAMBIO   DE LAS RESISTENCIAS  Y CONTROL  DE  PRUEBAS  DE OPERATIVIDAD A 134 GRADOS,

CAMBIO  DE CABLE DE ALIMENTACION 220V

CAMBIO DE BISABRAS DE PUERTAS, VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE SEGURO DE PUERTA   

ANTES DE LOS CAMBIOS ESTOS SERAN VERIFICADOS POR EL AREA USUARIA Y TECNICA        

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

773

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO QUIRURGICO
BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270940024 DRAGER REF: POLARIS 7000DC

10000000051655

/100000022895
8 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               101,411.53                 13,000.00 3                 39,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

REVISAR SISTEMA DE ENFOQUE DE LAMPARAS

LUBRICAR PARTES MÓVILES SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE

VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DE SER NECESARIAS 

MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

2023

774

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO LAMPARA CIALITICA DE TECHO 532270940027 ASETRONICS LIGHT 160
3796519134/379

6845927
5 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               195,000.00                 39,000.00 1                 39,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

REVISAR SISTEMA DE ENFOQUE DE LAMPARAS

LUBRICAR PARTES MÓVILES SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE

VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DE SER NECESARIAS 

MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

2023

775

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO LAMPARA CIALITICA DE TECHO 532270940028 ASETRONICS LIGHT 160
3796519133/376

519131
5 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               195,000.00                 39,000.00 1                 39,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

REVISAR SISTEMA DE ENFOQUE DE LAMPARAS

LUBRICAR PARTES MÓVILES SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE

VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DE SER NECESARIAS 

MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

2023

776

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO LAMPARA CIALITICA DE TECHO 532270940029 ASETRONICS LIGHT 160
3796519127/379

6519128
5 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               195,000.00                 39,000.00 1                 39,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

REVISAR SISTEMA DE ENFOQUE DE LAMPARAS

LUBRICAR PARTES MÓVILES SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE

VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DE SER NECESARIAS 

MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

2023

777

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO LAMPARA CIALITICA DE TECHO 532270940030 ASETRONICS LIGHT 160
379619129/3795

19132
5 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               195,000.00                 39,000.00 1                 39,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

REVISAR SISTEMA DE ENFOQUE DE LAMPARAS

LUBRICAR PARTES MÓVILES SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE

VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DE SER NECESARIAS 

MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

2023

778

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006023 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215096 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO LAMPARA CIALITICA DE TECHO 532270940031 ASETRONICS LIGHT 160
3796966183/379

6519130
5 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               195,000.00                 13,000.00 3                 39,000.00 

EFECTUAR LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (LENTES, FILTROS, VIDRIOS Y REFLECTORES)

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL RESTO DEL EQUIPO

REVISAR EL ESTADO DE LAS PARTES MECÁNICAS: PLATAFORMA, BRAZO GIRATORIO, ARTICULACIONES, ETC.

EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DEL EQUIPO

REVISAR SISTEMA DE ENFOQUE DE LAMPARAS

LUBRICAR PARTES MÓVILES SEGÚN MANUAL DE FABRICANTE

VERIFICAR OPERATIVIDAD DE SISTEMA MECÁNICO

VERIFICAR/REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DE SER NECESARIAS 

MEDIR INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA A NIVEL DEL ÁREA DE TRABAJO

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN

2023

779

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

MAMOGRAFIA BIOMEDICO MAMOGRAFO 532274900001 PLANMED SOPHIE CLASSIC TJCVD513887 6 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               259,000.00                 64,000.00 1                 64,000.00 

INSPECCION VISUAL GENERAL		

VERIFICAR EL BALANCE DEL BRAZO ARTICULADO, AJUSTE DE FRENOS		

VERIFICAR QUE EL HAZ DE RAYOS X ESTE CENTRADO		

REVISION DE LA CONEXION A TIERRA DE LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES		

REVISION DE LOS CABLES INTERNOS Y EXTERNOS: DESGASTE Y SUJECION		

REVISION E INSPECCION INTERNA DE LOS COMPONENTES DE TARJETAS DE CONTROL Y HF		

REVISION Y AJUSTE DE PERNOS Y TORNILLOS		

INSPECCION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES LUMINOSOS Y ACUSTICOS DEL EQUIPO		

VERIFICACION  DE LOS PARAMETROS DE EXPOSICION KV,  TIEMPO Y NUMERO DE EXPOSICIONES		

REGISTRO DE VALORES PROGRAMADOS Y LEIDOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, RUEDAS DE TRANSPORTE, LUBRICACION		

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		

2023

780

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560009  CARL ZEISS - JENA JENAMED 748298 27 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                  6,000.00                  1,200.00 1                  1,200.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, VERIFICACION DE ZOCALO DE LAMPARA

REVISION Y VERIFICACION DE CONTACTOS DE ZOCALO DE LAMPARA

CAMBIO DE LAMPARA SEGÚN MARCA Y MODELO

REVISION Y LIMPIEZA DE FILTRO OPTICO 

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO X-Y (DESMONTAJE Y AJUSTES)

CAMBIO  DE CONDENSADOR Y LIMPIEZA, OBJETIVOS Y OCULARES/ CAMBIO  SI LO REQUIERE

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA MACRO Y MICROMETRICO

MONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

781

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO

MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR 

CON OPTICA AL INFINITO
532278560013 OLYMPUS CX-31 9M04958 11 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 31,000.00                  6,200.00 1                  6,200.00 

INSPECCION O REVISION GLOBAL Y ESPECIFICA DEL EQUIPO		

LIMPIEZA DE PARTES OPTICAS		

AJUSTES ELECTRICOS Y MECANICOS		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		

LIMPIEZA INTEGRAL LUBRICACION Y ENGRASE DE CREMALLERAS Y MANDOS COAXIALES		

REVISION Y VERIFICACION  DE LA FUENTE DE PODER DEL MICROSCOPIO		

VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO		

CENTRADO Y AJUSTE DE FUENTE DE LUZ Y FILTROS (LUZ KOEHLER)		

PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA		

REVISION Y/O CAMBIO DE PARTES

2023

782

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560017 OLYMPUS CX-31-RBSFA OM 79388 11 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                  6,000.00                  1,200.00 1                  1,200.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, VERIFICACION DE ZOCALO DE LAMPARA

REVISION Y VERIFICACION DE CONTACTOS DE ZOCALO DE LAMPARA

CAMBIO DE LAMPARA SEGÚN MARCA Y MODELO

REVISION Y LIMPIEZA DE FILTRO OPTICO 

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO X-Y (DESMONTAJE Y AJUSTES)

CAMBIO  DE CONDENSADOR Y LIMPIEZA, OBJETIVOS Y OCULARES/ CAMBIO  SI LO REQUIERE

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA MACRO Y MICROMETRICO

MONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

783

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006018 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215091 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560018 LEICA DM750

8340138875W00

34
11 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                  6,000.00                  1,200.00 1                  1,200.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, VERIFICACION DE ZOCALO DE LAMPARA

REVISION Y VERIFICACION DE CONTACTOS DE ZOCALO DE LAMPARA

CAMBIO DE LAMPARA SEGÚN MARCA Y MODELO

REVISION Y LIMPIEZA DE FILTRO OPTICO 

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO X-Y (DESMONTAJE Y AJUSTES)

CAMBIO  DE CONDENSADOR Y LIMPIEZA, OBJETIVOS Y OCULARES/ CAMBIO  SI LO REQUIERE

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA MACRO Y MICROMETRICO

MONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

784

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006020 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215093 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560022 OLYMPUS CX31 1H56726 9 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                  6,000.00                  1,200.00 1                  1,200.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, VERIFICACION DE ZOCALO DE LAMPARA

REVISION Y VERIFICACION DE CONTACTOS DE ZOCALO DE LAMPARA

CAMBIO DE LAMPARA SEGÚN MARCA Y MODELO

REVISION Y LIMPIEZA DE FILTRO OPTICO 

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO X-Y (DESMONTAJE Y AJUSTES)

CAMBIO  DE CONDENSADOR Y LIMPIEZA, OBJETIVOS Y OCULARES/ CAMBIO  SI LO REQUIERE

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA MACRO Y MICROMETRICO

MONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

785

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000370 ATENCION DEL CANCER 

DE COLON Y RECTO QUE 

INCLUYE: DIAGNOSTICO, 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006022 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE COLON Y 

RECTO

0215095 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE COLON 

Y RECTO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO BINOCULAR 532278560027 CARL ZEISS AXIO LAB A1 000-2 6 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                  6,000.00                  1,200.00 1                  1,200.00 

REVISION Y VERIFICACION DE ESTADO DEL EQUIPO

DESMONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y LIMPIEZA INTERNA

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO, VERIFICACION DE ZOCALO DE LAMPARA

REVISION Y VERIFICACION DE CONTACTOS DE ZOCALO DE LAMPARA

CAMBIO DE LAMPARA SEGÚN MARCA Y MODELO

REVISION Y LIMPIEZA DE FILTRO OPTICO 

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO X-Y (DESMONTAJE Y AJUSTES)

CAMBIO  DE CONDENSADOR Y LIMPIEZA, OBJETIVOS Y OCULARES/ CAMBIO  SI LO REQUIERE

REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA MACRO Y MICROMETRICO

MONTAJE GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

786

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROSCOPIO OPTICO PORTATIL 532279810001 LEICA DM 2500 359260 9 8 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 31,000.00                  6,200.00 1                  6,200.00 

INSPECCION O REVISION GLOBAL Y ESPECIFICA DEL EQUIPO		

LIMPIEZA DE PARTES OPTICAS		

AJUSTES ELECTRICOS Y MECANICOS		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		

LIMPIEZA INTEGRAL LUBRICACION Y ENGRASE DE CREMALLERAS Y MANDOS COAXIALES		

REVISION Y VERIFICACION  DE LA FUENTE DE PODER DEL MICROSCOPIO		

VERIFICACION Y CALIBRACION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO		

CENTRADO Y AJUSTE DE FUENTE DE LUZ Y FILTROS (LUZ KOEHLER)		

PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA		

REVISION Y/O CAMBIO DE PARTES

2023

787

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006016 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215089 

DIAGNOSTICO  DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROTOMO DE ROTACION 532280930001 LEICA RM2255 5220/01-2012 10 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 76,000.00                 15,200.00 1                 15,200.00 

INSPECCION GENERAL		

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO		

LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO		

LIMPIEZA Y LUBRICACION DEL ROTOR CUCHILLA		

VERIFICACION DE LA MANIJA		

VERIFICACION DE LA FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA		

VERIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ELEVACION		

VERIFICACION DEL ESTADO DE LA FAJA PROPULSORA		

VERIFICACION DEL ESTADO DEL SISTEMA DE AVANCE		

VERIFICACION DEL ESPESOR DE CORTE		

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA DEL EQUIPO

2023

788

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROTOMO DE ROTACION 532280930002 LEICA RM2025 045726244 10 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 76,000.00                 15,200.00 1                 15,200.00 

INSPECCION GENERAL		

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO		

LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO		

LIMPIEZA Y LUBRICACION DEL ROTOR CUCHILLA		

VERIFICACION DE LA MANIJA		

VERIFICACION DE LA FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA		

VERIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ELEVACION		

VERIFICACION DEL ESTADO DE LA FAJA PROPULSORA		

VERIFICACION DEL ESTADO DEL SISTEMA DE AVANCE		

VERIFICACION DEL ESPESOR DE CORTE		

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA DEL EQUIPO

2023

789

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO MICROTOMO DE ROTACION 532280930004 KEDEE KD808 24289999 1 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 76,000.00                 15,200.00 1                 15,200.00 

INSPECCION GENERAL		

LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO		

LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO		

LIMPIEZA Y LUBRICACION DEL ROTOR CUCHILLA		

VERIFICACION DE LA MANIJA		

VERIFICACION DE LA FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA		

VERIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ELEVACION		

VERIFICACION DEL ESTADO DE LA FAJA PROPULSORA		

VERIFICACION DEL ESTADO DEL SISTEMA DE AVANCE		

VERIFICACION DEL ESPESOR DE CORTE		

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA DEL EQUIPO

2023

790

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970057 GENERAL ELECTRI CARES CAPE SNE16470319HA 5 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 73,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

VERIFICACION  DE  CABLE PACIENTE  DE EKG Y PRUEBAS CON SIMULADOR ECG

VERIFICACION  DE  PNI, SENSOR SPO2  Y DEMAS  PARAMETROS 

PRUEBA DE FUGAS A TIERRA CON EQUIPO DE VERIFICACION. 

LIMPIEZA DEL MONITOR Y REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MODULOS  Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DEL PANEL DE CONTROL EN GENERAL

VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE BATERIAS 

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

791

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO
MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 

PARAMETROS
532281970058 GENERAL ELECTRI P450-01 SNE16470315HA 5 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023                 73,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

VERIFICACION  DE  CABLE PACIENTE  DE EKG Y PRUEBAS CON SIMULADOR ECG

VERIFICACION  DE  PNI, SENSOR SPO2  Y DEMAS  PARAMETROS 

PRUEBA DE FUGAS A TIERRA CON EQUIPO DE VERIFICACION. 

LIMPIEZA DEL MONITOR Y REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MODULOS  Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DEL PANEL DE CONTROL EN GENERAL

VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE BATERIAS 

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

792

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO QUIRURGICO
BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970060 BTL ANYVIEW A8 A027A005506 3 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 73,000.00                  5,000.00 1                  5,000.00 

REVISION GENERAL DEL EQUIPO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES

VERIFICACION  DE  CABLE PACIENTE  DE EKG Y PRUEBAS CON SIMULADOR ECG

VERIFICACION  DE  PNI, SENSOR SPO2  Y DEMAS  PARAMETROS 

PRUEBA DE FUGAS A TIERRA CON EQUIPO DE VERIFICACION. 

LIMPIEZA DEL MONITOR Y REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE MODULOS  Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DEL PANEL DE CONTROL EN GENERAL

VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE BATERIAS 

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

793

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS532291150002 LEICA TP 1020

14042230537 - 

5011/10 - 2011
10 5 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               105,000.00                 21,000.00 1                 21,000.00 

LIMPIEZA GENERAL		

REVISION DEL SISTEMA MECANICO		

VERIFICACION DE LOS PARAMETROS DE TRABAJO (TEMPERATURA)		

PRUEBA DE PROGRAMACION Y OPERATIVIDAD		

PRUEBA DE ALARMAS

2023

794

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS532291150003 KEDEE KD-TS6B B97024 1 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               105,000.00                 21,000.00 1                 21,000.00 

LIMPIEZA GENERAL		

REVISION DEL SISTEMA MECANICO		

VERIFICACION DE LOS PARAMETROS DE TRABAJO (TEMPERATURA)		

PRUEBA DE PROGRAMACION Y OPERATIVIDAD		

PRUEBA DE ALARMAS

2023

795

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA 532298060003 SURTON 400HP
0051-

3460158111
1 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               200,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

INSPECCION FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES		

DEMONTAJE DEL EQUIPO		

REVISION DE LIMPIEZA DE PARTES ELECTRONICAS		

REVISION DE LOS CABLES DEL EQUIPO		

DESMONTAJE DEL EQUIPO		

VERIFICACION DE ERRORES INTERNOS		

REVISION DEL PEDAL		

PRUEBAS DE PARAMETROS DE FUNCION PRINCIPAL		

PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA		

PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

2023



ITEM PLIEGO NOMBRE UE
CÓDIGO 

IPRESS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORIA 

DEL EESS

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTOI ACTIVIDAD SUBPRODUCTO CLASIFICADOR DE GASTOS UPSS AMBIENTE

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO  
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO

CODIGO 

PATRIMONIAL
MARCA MODELO

SERIE / 

PLACA DE 

RODAJE

ANTIGÜE

DAD 

(AÑOS)

VIDA 

UTIL
C1 C2 C3 C4 C5

CONCLUSIONES DE 

LA EVALUACION ** 
FUENTE: EESS O PROVEEDOR N° INFORME TECNICO / N° COTIZACION

VALOR ACTUAL 

EQUIPO NUEVO

COSTO UNITARIO 

ESTIMADO DE 

MANTENIMIENTO

FRECUENCI

A / AÑO

 COSTO TOTAL 

DEL 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRIORIDAD 

MULTIANUAL

(2022, 2023, 2024)

ANEXO N° 01
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS DE LAS IPRESS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE GOBIERNOS REGIONALES - 2023 - EQUIPOS

FORMATO7.1  FORMATO DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTO 

796

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO QUIRURGICO
BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550013 SIARE SIARETRON 4000

E0400000HUM5

2120946
5 7 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               165,000.00                  5,730.00 2                 11,460.00 

REALIZACION ATG

CALIBRACION PRESION ATMOSFERICA

CALIBRACION VALVULA EXPIRATORIA

CALIBRACION SENSORES DE FLUJO

PRUEBA DE VENTILADOR INOPERANTE

LIMPIEZA DE FILTRO DE ENTRADA DEL COMPRESOR

CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO

ACTUALIZACION DESOFTWARE

REEMPLAZO DE SENSOR DE OXIGENO(CADA 2 AÑOS)

VERIFICACION DE PAQUETE DE BACTERIAS BPS

REEMPLAZO DE LOS KITS DE 10000 Y 15000 HORAS (EN SU OPORTUNIDAD)

CAMBIO DE BATERIA

MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE + KID DE MANTENIMIENTO

CAMBIO DE  VÁLVULA DE EXHALACIÓN  Y EL DIAFRAGMA NUEVOS, CAMBIO  DEL CIRCUITO  PACIENTE

INSPECCION DEL VENTILADOS COMPLETO PARA ASEGURAR AUSENCIA DE DAÑOS MECANICOS

INSPECCION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA 

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD,  REPORTAR EL ESTADO FINAL DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

797

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

CENTRO 

QUIRURGICO

SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICOBIOMEDICO MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS536458330006 MERIVAARA PROMERIX 170203-142977 5 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 70,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

VERIFICACION DEL EQUIPO; VERIFICACION DE ASCENSO Y DESCENSO DEL EQUIPO

VERIFICACION, LIMPIEZA DE PISTON PRINCIPAL DE ASCENSO

LUBRICACION DE PISTON PRINCIPAL Y PISTON DE ESPALDAR

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS DEL EQUIPO; REVISION Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO

VERIFICACION  Y REPARACION DE PIERNERAS Y CORREAS

REVISION Y RECTIFICACION DE LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS MECANICOS 

MANTENIMIENTO  Y LUBRICACION DE FRENOS Y RUEDAS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

798

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 1 - 4 - 5 BIOMEDICO
MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA
536459520008 OPT OPT 40/1 0155 8 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               224,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

VERIFICACION DEL EQUIPO; VERIFICACION DE ASCENSO Y DESCENSO DEL EQUIPO

VERIFICACION, LIMPIEZA DE PISTON PRINCIPAL DE ASCENSO

LUBRICACION DE PISTON PRINCIPAL Y PISTON DE ESPALDAR

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS DEL EQUIPO; REVISION Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO

VERIFICACION  Y REPARACION DE PIERNERAS Y CORREAS

REVISION Y RECTIFICACION DE LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS MECANICOS 

MANTENIMIENTO  Y LUBRICACION DE FRENOS Y RUEDAS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

799

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 2 - 3 BIOMEDICO
MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA
536459520009 MIZUHO MOT-56028BW

MEC-20166-

0003
4 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               298,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

VERIFICACION DEL EQUIPO; VERIFICACION DE ASCENSO Y DESCENSO DEL EQUIPO

VERIFICACION, LIMPIEZA DE PISTON PRINCIPAL DE ASCENSO

LUBRICACION DE PISTON PRINCIPAL Y PISTON DE ESPALDAR

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS DEL EQUIPO; REVISION Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO

VERIFICACION  Y REPARACION DE PIERNERAS Y CORREAS

REVISION Y RECTIFICACION DE LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS MECANICOS 

MANTENIMIENTO  Y LUBRICACION DE FRENOS Y RUEDAS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

800

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANESTESIOLOGIA Y 

CENTRO 

QUIRURGICO

SALA DE OPERACION 2 - 3 BIOMEDICO
MESA HIDRAULICA PARA OPERACION 

QUIRURGICA
536459520010 MIZUHO MOT - 5602BW

MEC - 20189 - 

0027
4 10 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023               298,000.00                 20,000.00 1                 20,000.00 

VERIFICACION DEL EQUIPO; VERIFICACION DE ASCENSO Y DESCENSO DEL EQUIPO

VERIFICACION, LIMPIEZA DE PISTON PRINCIPAL DE ASCENSO

LUBRICACION DE PISTON PRINCIPAL Y PISTON DE ESPALDAR

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESPALDAR Y TAPIZ DE MESA

VERIFICACION DE DIVERSOS MOVIMIENTOS DEL EQUIPO; REVISION Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO

VERIFICACION  Y REPARACION DE PIERNERAS Y CORREAS

REVISION Y RECTIFICACION DE LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS MECANICOS 

MANTENIMIENTO  Y LUBRICACION DE FRENOS Y RUEDAS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO

2023

801

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
BIOMEDICO PHMETRO MULTIPLE PORTATIL DIGITAL602268200001 ISTEK PH-250L EI-7721 2 5 X X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 101-UE HADC - 2023                 13,395.00                  2,000.00 1                  2,000.00 

LIMPIEZA GENERAL, QUIMICOS PARA MEDIR O CALIBRAR EL EQUIPO ESTÁN VENCIDOS

VERIFICACION DE CALIBRACION, SE REQUIERE CON URGENCIA LA COMPRA DEL SET DE BUFFER PARA ASEGURAR LA CORRECTA MEDIDA DEL

EQUIPO

PRUEBA DE OPERATIVIDAD

2023

802

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

402. HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
00002289

HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL CUSCO
III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES

SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGENES
BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL 672247770006 PHILIPS ROLER 15 T8428 14 10 X X PREVENTIVO UNIDAD DE LOGISTICA INFORME TÉCNICO N° 102-UE HADC - 2023               122,154.00                 30,000.00 1                 30,000.00 

INSPECCION VISUAL GENERAL		

VERIFICAR EL BALANCE DEL BRAZO ARTICULADO, AJUSTE DE FRENOS		

VERIFICAR QUE EL HAZ DE RAYOS X ESTE CENTRADO		

REVISION DE LA CONEXION A TIERRA DE LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES		

REVISION DE LOS CABLES INTERNOS Y EXTERNOS: DESGASTE Y SUJECION		

REVISION E INSPECCION INTERNA DE LOS COMPONENTES DE TARJETAS DE CONTROL Y HF		

REVISION Y AJUSTE DE PERNOS Y TORNILLOS		

INSPECCION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES LUMINOSOS Y ACUSTICOS DEL EQUIPO		

VERIFICACION  DE LOS PARAMETROS DE EXPOSICION KV,  TIEMPO Y NUMERO DE EXPOSICIONES		

REGISTRO DE VALORES PROGRAMADOS Y LEIDOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, RUEDAS DE TRANSPORTE, LUBRICACION		

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		

2023

803

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO AGITADOR DE BOLSAS DE SANGRE 532201680005 FRESENIUS D-61346 00(6CGA3089) 5 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 2                  23,210.00                  6,963.00 1                  6,963.00 Verificacion de tarjeta electronica, limpieza y  revision  de componentes internos, comprobacion de parametros 2025

804

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006014 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215087 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA CLINICA
PATOLOGICA CLINICA BIOMEDICO AGITADOR DE TUBOS 532201880003 BOECO V2H TB1504AA0294 2 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 3                  19,800.00                  5,940.00 1                  5,940.00 Verificacion de tarjeta electronica, limpieza y  revision  de componentes internos, comprobacion de parametros 2025

805

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006026 

DIAGNOSTICO 

DE LEUCEMIA

0215099 

DIAGNOSTICO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA CLINICA
PATOLOGICA CLINICA BIOMEDICO ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS532204420006 RADIOMETER ABL80 FLEX 317600 3 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 4                  70,000.00                 21,000.00 1                 21,000.00 Verificacion de tarjeta electronica, limpieza y  revision  de componentes internos, comprobacion de parametros 2024

806

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
ONCOLOGICA PEDIATRICA BIOMEDICO

ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE 

RODABLE
532208120097 CAMI ASKIR C30 1097 1097 4 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 6                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 pruebas de operatividad, revision de conexiones y  tarjeta electronica, limpieza general, Requiere filtros hidrofoficos, mangueras y frasco completo. 2023

807

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
ONCOLOGICA PEDIATRICA BIOMEDICO

ASPIRADORA DE SECRECIONES ELECTRICO 

RODABLE
532208120099 ARDO SENATOR 1920326 2 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 8                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 pruebas de operatividad, revision de conexiones y  tarjeta electronica, limpieza general, requiere filtros hidrofoficos, mangueras  y frasco completo. 2023

808

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
ONCOLOGICA PEDIATRICA BIOMEDICO

ASPIRADORA DE SECRECIONES ELECTRICO 

RODABLE
532208120100 ARDO SENATOR 1920327 2 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 9                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 pruebas de operatividad, revision de conexiones y  tarjeta electronica, limpieza general, requiere filtros hidrofoficos, mangueras  y frasco completo. 2023

809

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

CENTRO 

QUIRURGICO
CENTRO QUIRURGICO BIOMEDICO

ASPIRADORA DE SECRECIONES ELECTRICO 

RODABLE
532208120101 CAMI HOSPIVAC 350 28848 2 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 10                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 pruebas de operatividad, revision de conexiones y  tarjeta electronica, limpieza general, Requiere filtros hidrofoficos, mangueras y frasco completo. 2023

810

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
ONCOLOGICA PEDIATRICA BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120102 KELING DFX-23C-III 220406202282 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 11                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 pruebas de operatividad, revision de conexiones y  tarjeta electronica, limpieza general, requiere filtros hidrofoficos, mangueras  y frasco completo. 2023

811

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000368 ATENCION DEL CANCER 

DE PROSTATA PARA EL 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006019 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PROSTATA

0215092 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

PROSTATA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
ONCOLOGICA PEDIATRICA BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120103 KELING DFX-23C-III 220406202550 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 12                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 pruebas de operatividad, revision de conexiones y  tarjeta electronica, limpieza general, requiere filtros hidrofoficos, mangueras  y frasco completo. 2023

812

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
ONCOLOGICA PEDIATRICA BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 532208120104 KELING DFX-23C-III 220406202580 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 13                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 pruebas de operatividad, revision de conexiones y  tarjeta electronica, limpieza general, requiere filtros hidrofoficos, mangueras  y frasco completo. 2023

813

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
CUIDADOS CRITICOS BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES NEONATAL532208120106 CA-MI ASKIR 36 BR 16677 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 14                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 requiere filtros hidrofoficos  y frasco completo. 2023

814

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
CUIDADOS CRITICOS BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES NEONATAL532208120107 CA-MI ASKIR 36 BR 16676 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 15                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 requiere filtros hidrofoficos  y frasco completo. 2023

815

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
CUIDADOS CRITICOS BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES NEONATAL532208120108 CA-MI ASKIR 36 BR 23945254 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 16                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 requiere filtros hidrofoficos  y frasco completo. 2023

816

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
CUIDADOS CRITICOS BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES NEONATAL532208120109 CA-MI ASKIR 36 BR 16678 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 17                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 requiere filtros hidrofoficos  y frasco completo. 2023

817

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
CUIDADOS CRITICOS BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES NEONATAL532208120110 CA-MI ASKIR 36 BR SIN SERIE 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 18                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 requiere filtros hidrofoficos  y frasco completo. 2023

818

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS DE 

HOSPITALIZACION

SERVICIO DE MEDICINA 

ONCOLOGICA 
BIOMEDICO

ASPIRADORA DE SECRECIONES PARA 

ADULTOS
532208120111 CAMI NEW HOSPIVAC 400 14063 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 19                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 pruebas de operatividad, revision de conexiones y  tarjeta electronica, limpieza general, Requiere filtros hidrofoficos, mangueras y frasco completo. 2023

819

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000367 ATENCION DEL CANCER 

DE ESTOMAGO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006017 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE ESTOMAGO

0215090 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE 

ESTOMAGO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS DE 

HOSPITALIZACION

SERVICIO DE ONCOLOGIA 

QUIRURGICA
BIOMEDICO

ASPIRADORA DE SECRECIONES PARA 

ADULTOS
532208120112 CAMI NEW HOSPIVAC 400 16143 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 20                   7,700.00                  2,310.00 1                  2,310.00 pruebas de operatividad, revision de conexiones y  tarjeta electronica, limpieza general, Requiere filtros hidrofoficos, mangueras y frasco completo. 2023

820

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000372 ATENCION DE LA 

LEUCEMIA QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5006027 

TRATAMIENTO 

DE LEUCEMIA

0215100 

TRATAMIENTO DE 

LEUCEMIA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
ONCOLOGICA PEDIATRICA BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL532210020133 MEDCAPTAIN MP-60 (2 CANALES)

60180301260, 

60180301263
3 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 23                  10,500.00                  3,150.00 1                  3,150.00 Verificacion de tarjeta electronica, limpieza y  revision  de componentes internos, comprobacion de parametros, calibracion de volumenes 2024

821

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000369 ATENCION DEL CANCER 

DE PULMON QUE INCLUYE: 

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006021 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE PULMON

0215094 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE PULMON

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
CUIDADOS CRITICOS BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL532210020135 MEDCAPTAIN MP-60 (2 CANALES)

60180301257, 

60180301238
3 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 25                  10,500.00                  3,150.00 1                  3,150.00 Verificacion de tarjeta electronica, limpieza y  revision  de componentes internos, comprobacion de parametros, calibracion de volumenes 2024

822

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000366 ATENCION DEL CANCER 

DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y 

TRATAMIENTO

5006015 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE MAMA

0215088 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE MAMA

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
CUIDADOS CRITICOS BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL532210020136 MEDCAPTAIN MP-60 (2 CANALES)

60180301255, 

60180301242
3 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 26                  10,500.00                  3,150.00 1                  3,150.00 Verificacion de tarjeta electronica, limpieza y  revision  de componentes internos, comprobacion de parametros, calibracion de volumenes 2024

823

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

UPSS 

HOSPITALIZACION
CUIDADOS CRITICOS BIOMEDICO BOMBA DE INFUSION DE DOBLE CANAL532210020137 MEDCAPTAIN MP-60 (2 CANALES)

60180301241, 

60180301274
3 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 27                  10,500.00                  3,150.00 1                  3,150.00 Verificacion de tarjeta electronica, limpieza y  revision  de componentes internos, comprobacion de parametros, calibracion de volumenes 2024

824

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
FARMACIA BIOMEDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR 532215730002 GREETMED ZJ-DS 140133 8 10 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 33                  35,000.00                 10,500.00 1                 10,500.00 

verificacion de integridad fisica, verificacion y limpieza de conecciones electricas y electronicas , reemplazo de filtros hepa , verificacion y limpieza de blower /o cambio de ser 

necesario, mantenimiento integral pruevas de funcionamiento.
2023

825

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA CLINICA
PATOLOGICA CLINICA BIOMEDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR 532215730003 BIOBASE BBS-DDC BBS11V0046D 7 10 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 34                  35,000.00                 10,500.00 1                 10,500.00 

verificacion de integridad fisica, verificacion y limpieza de conecciones electricas y electronicas , reemplazo de filtros hepa , verificacion y limpieza de blower /o cambio de ser 

necesario, mantenimiento integral pruevas de funcionamiento.
2023

826

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006013 

TRATAMIENTO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215086 

TRATAMIENTO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

FARMACIA
FARMACIA BIOMEDICO CAMARA DE FLUJO LAMINAR 532215730004 BIOBASE BSC-1800-CIIB2-XBSC40B1608011 6 10 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 35                  35,000.00                 10,500.00 1                 10,500.00 

verificacion de integridad fisica, verificacion y limpieza de conecciones electricas y electronicas , reemplazo de filtros hepa , verificacion y limpieza de blower /o cambio de ser 

necesario, mantenimiento integral pruevas de funcionamiento.
2023

827

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

ANATOMIA 

PATOLOGICA

ANATOMIA PATOLOGICA BIOMEDICO CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS532220490019 CENTURION C2006 3218568-3 5 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 36                  16,940.00                  5,082.00 1                  5,082.00 
verificacion de , conecciones electricas y electronicas, verificacion y limpieza de tarjetas electronicas , verificacion y limpieza de rotor, verificacion de velocidades con tacometro 

calibrado, pruevas de funcionamiento.
2025

828

446. GOBIERNO 

REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

403. HOSPITAL ANTONIO 

LORENA
00002305 HOSPITAL ANTONIO LORENA III-1

0024.PREVENCIÒN Y 

CONTROL DE CANCER

1. RECURSOS 

ORDINARIOS

3000365 ATENCION DEL CANCER 

DE CUELLO UTERINO PARA EL 

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006012 

DIAGNOSTICO 

DEL CANCER 

DE CUELLO 

UTERINO

0215085 

DIAGNOSTICO DEL 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

23 24 71 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS EN GENERAL.

SERVICIO DE 

PATOLOGIA CLINICA
PATOLOGICA CLINICA BIOMEDICO CENTRIFUGA CLINICA PARA 24 TUBOS532220490020 DLAB DM0424 IA208AE000016 1 5 X X X PREVENTIVO HOSPITAL ANTONIO LORENA 37                  16,940.00                  5,082.00 1                  5,082.00 

verificacion de , conecciones electricas y electronicas, verificacion y limpieza de tarjetas electronicas , verificacion y limpieza de rotor, verificacion de velocidades con tacometro 

calibrado, pruevas de funcionamiento.
2025






